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mon travail, merci d’avoir minutieusement lu mon manuscrit et encore merci pour
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1.2.3 Microscopies non linéaires cohérentes . . . . . . . . . . . . . . 23
1.2.3.1 Construction des signaux . . . . . . . . . . . . . . . 23
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Au cours de ce chapitre introductif nous allons tout d’abord recontextualiser les
microscopies optiques non linéaires parmi les méthodes d’imagerie actuellement uti-
lisées en biologie (Section 1.1). Puis après avoir résumé les principales caractéristi-
ques des techniques de microscopie non linéaire (Section 1.1) nous discuterons des
spécificités des différents processus d’excitation non linéaires ainsi que des applica-
tions qui en découlent (Section 1.2). Enfin après après avoir défini les problématiques
et enjeux de cette thèse (Section 1.3), nous présenterons le dispositif expérimental
utilisé pour les expériences de microscopie multimodale, et de parallélisation de
l’excitation (Section 1.4).
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1.1 Imagerie pour la biologie

1.1.1 Les techniques d’imagerie biomédicale

1.1.1.1 Techniques les plus répandues

Il existe actuellement de nombreuses techniques d’imagerie biomédicale. On dis-
tingue notamment les techniques d’imagerie clinique (la radiologie conventionnelle,
le scanner à rayons X, l’échographie, et l’imagerie par résonance magnétique), les mi-
croscopies optiques (confocale, non linéaire, par cohérence optique, etc.), ou encore
la microscopie électronique. D’une façon générale, suivant l’application considérée
un compromis est à trouver entre invasivité et résolution (Figure 1.1).

Par exemple les techniques d’imagerie clinique possèdent une résolution modérée
(typiquement 1 mm pour l’IRM) mais permettent de visualiser toutes les parties
du corps humain. Les microscopies optiques dont les résolutions sont trois à quatre
ordres de grandeur plus élevées (1-0,1µm) et la profondeur d’imagerie limitée à
quelques dixièmes de millimètres sont en revanche adaptées à l’étude de petits orga-
nismes, de tissus, ou de cellules isolées. Enfin, la microscopie électronique, possédant
des résolutions supérieures à 0,1 nm (soit dix fois la taille d’un atome de carbone)
[1, 2] ne permet d’observer que des échantillons minces, en général fixés chimique-
ment et déshydratés.

Figure 1.1: Comparaison des techniques d’imagerie couramment utilisées en biologie
et en médecine. Les résolutions accessibles s’échelonnent de quelques nanomètres à
plusieurs millimètres suivant la technique considérée. Globalement les techniques of-
frant les meilleures résolutions sont souvent les plus invasives et inversement. Adapté
de [3].
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1.1.1.2 Développement des microscopies optiques

Les techniques de microscopie optique actuelles sont issues de nombreuses inven-
tions apparues au cours des siècles, la finalité ayant souvent été de mieux distinguer
et comprendre les tissus vivants. Les avancées technologiques et scientifiques sont
donc étroitement impliquées dans l’évolution des microscopies optiques. Les pre-
miers développements ont tout d’abord été technologiques car ils ont contribué à
améliorer le grandissement et la résolution des premiers microscopes plein champ
qui furent inventés par Hans Janssen et Zacharias Janssen en 1590, et par Antoni
van Leeuwenhoek (1632–1723). Ainsi, les premières contributions ont porté sur la
correction des aberrations chromatiques et sphériques grâce aux premiers travaux de
Joseph Jackson Lister (1786–1869), et sur l’utilisation d’objectifs à immersion pro-
posés par Giaovanni Battista Amici (1786–1863), qui décrivit également l’influence
des lamelles sur la qualité optique des images. Cependant ce n’est qu’après les tra-
vaux d’Ernst Abbe (1840–1905) qu’un formalisme sur la résolution et les aberrations
en microscopie fut défini, ce qui permit une nette amélioration des résolutions des
microscopes [4, 5, 6].

Les développements suivants se sont en revanche orientés vers le problème du
contraste des microscopes plein champ dans les cellules et les tissus, conduisant
notamment à la microscopie à contraste de phase en 1934 [7, 8] (ce qui valut le prix
Nobel à Frederik Zernike en 1953), et à la microscopie à contraste interférenciel par
Nomarski en 1956. Cependant, les contrastes fournis par ces méthodes ne sont pas
spécifiques car ils reposent uniquement sur les variations d’indice de réfraction dans
l’échantillon et il a fallu attendre l’apparition de la microscopie de fluorescence pour
gagner à la fois en contraste et en spécificité.

On peut tout de même noter que les méthodes de marquage sont apparues bien
avant la microscopie à contraste de phase, notamment suite au travaux de Ca-
millo Golgi (1843–1926) permettant d’imprégner des neurones entiers du système
nerveux (1873), ou encore suite aux travaux du bactériologiste Paul Ehrlich (1854–
1915) qui utilisa la fluorescéine pour visualiser l’humeur aqueuse dans l’œil ainsi
que d’autres marqueurs organiques pour augmenter le contraste de bactéries au
microscope (1881). Cependant, il fallut plusieurs années pour que les microscopes
de fluorescence et les méthodes de marquage soient développées. Le marquage par
immuno-fluorescence (méthode pour laquelle une protéine fluorescente attachée à
un anticorps va spécifiquement s’attacher à un antigène cible), puis l’apparition des
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marqueurs encodés génétiquement (protéines fluorescentes type GFP) représentent
deux contributions majeures au développement de la microscopie de fluorescence.

Enfin, malgré la spécificité de marquage permise par ces méthodes, les premiers
microscopes pourvus d’une détection plein champ ne possédaient pas de section-
nement optique ce qui ne permettait pas de distinguer le plan de mise au point
des autres plans de l’échantillon. Ces problèmes ont été solutionnés notamment par
l’invention du microscope confocal par Marvin Minsky en 1957, et par l’apparition
des microscopies non linéaires [9, 10, 11]. Si l’invention du microscope confocal a
permis par la suite de cartographier le développement d’échantillons minces ou de
cellules en culture avec un contraste et un sectionnement optique jamais obtenus
auparavant [12], la microscopie non linéaire a quant à elle permis de développer
considérablement l’imagerie in vivo sur des tissus épais [13, 14, 15, 16, 17, 18] no-
tamment grâce à la préservation du sectionnement optique dans les tissus et à son
invasivité réduite.

Figure 1.2: (a) Microscope construit par Antoni van Leeuwenhoek. Ses microscopes
étaient constitués d’une seule lentille et ont d’abord été utilisés pour vérifier la
régularité d’étoffes, puis pour observer des organismes vivants. (b) En comparaison,
exemple de microscope non linéaire vendu actuellement.

1.1.2 Microscopie non linéaire : principes et propriétés

1.1.2.1 Principes et domaines d’étude

La microscopie optique non linéaire est une application des lasers impulsion-
nels et est apparue à partir des années 1980 [10, 19, 11, 20, 21]. Contrairement à
la microscopie confocale, la microscopie non linéaire possède un sectionnement op-
tique intrinsèque à l’excitation car le signal créé dépend non linéairement du profil
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d’excitation. Ce confinement de l’excitation et le fait qu’il soit préservé en profon-
deur dans un milieu diffusant font de la microscopie non linéaire une méthode de
choix pour l’imagerie de tissus épais in vivo.

Figure 1.3: Mécanismes de contraste utilisables en microscopie linéaire et non
linéaire. 1PEF, fluorescence excitée à un photon (linéaire); 2PEF, fluorescence ex-
citée à deux photons; SHG, génération de seconde harmonique; FWM, mélange à
quatre ondes résonant et non résonant; 3PEF, fluorescence excitée à trois photons;
THG, génération de troisième harmonique.

Figure 1.4: Mise en œuvre de la microscopie non linéaire. (a) Le faisceau d’un la-
ser impulsionnel est focalisé à l’aide d’un objectif de microscope ce qui permet de
produire efficacement des effets non linéaires dans les tissus. (b) Les images sont re-
construites point après point en balayant le volume de focalisation suivant un plan
et en détectant les signaux non linéaires.
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Typiquement les profondeurs d’imagerie sont de l’ordre de 0,5 mm dans du tissu
cérébral de rat, pour des résolutions de l’ordre de 0,40×0,40×1,6µm3 en surface du
tissu pour une longueur d’onde λ = 950 nm et une ouverture numérique NA = 1,0.
Cependant, en contrepartie les images se forment relativement lentement (temps par
image typique de l’ordre de la seconde) car les tissus sont cartographiés selon un
processus de balayage séquentiel c’est-à-dire point après point.

En plus de la profondeur d’imagerie, l’une des caractéristiques de la microscopie
non linéaire réside dans la variété des modes de contraste disponibles : fluorescence
excitée à deux photons (2PEF), génération de deuxième ou troisième harmonique
(SHG-THG) et mélange à quatre ondes, etc. (Figure 1.3). La fluorescence excitée à
deux photons de marqueurs endogènes ou exogènes est le mode de contraste le plus
utilisé en raison de sa grande spécificité et sensibilité. La génération d’harmoniques
(SHG ou THG) suscite depuis quelques années un net intérêt comme mode de
contraste complémentaire, voire alternatif quand un marquage fluorescent n’est pas
envisageable. Les applications de la microscopie non linéaire en biologie sont au-
jourd’hui nombreuses et concernent notamment les neurosciences [22, 13, 23], la
cancérologie [24, 25], l’immunologie [26, 27, 17], et la biologie du développement
[14, 15, 28, 18].

Les phénomènes optiques non linéaires sont produits de façon peu efficace avec
une source de lumière continue. Par exemple un chromophore naturel exposé à la
lumière du soleil subira un événement d’absorption à deux photons environ tous les
10 millions d’années. Pour produire ces effets efficacement avec un microscope dans
les tissus, on a donc besoin de profils d’excitation confinés spatialement et tempo-
rellement, afin d’augmenter la probabilité d’interaction de plusieurs photons avec
une même molécule à un instant donné. Le confinement spatial repose généralement
sur l’utilisation d’objectifs de microscope permettant de focaliser la lumière sur une
surface dont la dimension est limitée par la diffraction et le confinement tempo-
rel est obtenu par l’utilisation de lasers impulsionnels produisant typiquement des
trains d’impulsions de durée τ ∼ 100 fs et de taux de répétition R = 1/T = 80 MHz
(Figure 1.4). Enfin, parce que le signal est généré uniquement dans un volume res-
treint de l’échantillon, tous les photons produits peuvent être utilisés. Ils sont donc
détectés par un collecteur de flux sensible à grande surface placé en transmission ou
en réflexion, les images étant enregistrées point après point en balayant le volume
focal suivant un plan à l’aide de déflecteurs synchronisés avec l’acquisition.
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1.1.2.2 Volume d’excitation

En microscopie non linéaire, le signal est produit dans un volume restreint centré
sur le point de focalisation, ce qui confère un sectionnement optique à l’excitation.
Dans le cas des microscopies incohérentes (1PEF, 2PEF, 3PEF, etc.), cela peut être
illustré en calculant le confinement de l’excitation : Sn (z) = 2π

∫+∞
0 rIn (r,z) dr.

Pour un faisceau focalisé de forme gaussienne–lorentzienne l’intensité du profil d’exci-
tation peut se mettre sous la forme :

I (r,z) = 2P0

πω (z)2 exp
(
−2 r2

ω (z)2

)
, (1.1)

où πω (z)2 est la surface occupée par le faisceau dans le plan de cote z et P0 la
puissance moyenne. Pour un faisceau gaussien ω (z) = ω0

√
1 + 4z2/ (n2k2

0ω
4
0) et ω0

est la largeur à 1/e2 du profil d’intensité au foyer de l’objectif de microscope. Dans
le cas d’un processus non linéaire d’ordre n le confinement de l’excitation est donc
donné par la relation suivante :

Sn (z)
P0

= 1
n

(
2P0

πω2 (z)

)n−1

(1.2)

Figure 1.5: Confinement optique en microscopie non linéaire. (a) Courbes du confi-
nement tracées en échelle logarithmique pour une excitation à un, deux ou trois
photons. Les courbes ont toutes été normalisées à l’unité pour la comparaison. (b)
Signal de fluorescence excité à un (haut) et deux photons (bas) pour des faisceaux
focalisés dans une cuve de fluorescéine. L’excitation non linéaire possède un confi-
nement intrinsèque. Images adaptées de [29].



8 CHAPITRE 1. INTRODUCTION

Comme cela est illustré sur la Figure 1.5 dans le cas d’un échantillon homogène,
pour un processus d’excitation linéaire le signal total créé dans chaque plan trans-
verse est invariant le long de l’axe de propagation, alors que pour une excitation non
linéaire l’efficacité d’excitation est maximale dans le plan de focalisation. Usuelle-
ment, le volume d’excitation V est défini à partir du carré ou du cube de la distri-
bution d’intensité excitatrice. On peut ainsi approximer le volume d’excitation non
linéaire par une fonction de forme gaussienne-gaussienne dont les largeurs à 1/e2

notées ωxy et ωz peuvent se mettre sous la forme [29] :

ωxy = 0,320λ√
nNA pour NA ≤ 0,7 etωxy = 0,325λ

√
nNA0,91 pour NA > 0,7

ωz = 0,532λ√
n

 1(
nliq −

√
n2
liq − NA2

)


V = (π/n)3/2 ω2
xy × ωz

(1.3)

où λ est la longueur d’onde dans le vide, NA l’ouverture numérique et nliq

l’indice de réfraction du milieu. Par exemple pour la fluorescence excitée à deux
photons (n = 2), si l’on utilise une ouverture numérique NA = 1,0 et une longueur
d’onde d’excitation λ = 950 nm, les extensions axiales et radiales à mi-hauteur valent
δxy = 2

√
ln2 × ωxy = 0,40µm et δz = 2

√
ln2 × ωz = 1,60µm. Ces résolutions sont

moins bonnes que dans le cas de la microscopie confocale car les longueurs d’onde
sont généralement 2 à 3 fois plus élevées. Cependant la comparaison absolue de ces
techniques en termes de résolution est complexe, car celle-ci dépend de plusieurs
paramètres tels que l’ouverture du diaphragme confocal et la diffusion [30, 31, 29].

1.1.2.3 Ordre de grandeur des signaux détectés

Nous allons maintenant estimer l’ordre de grandeur des signaux attendus en
microscopie de fluorescence excitée à deux photons. Dans le cas où une molécule se
trouve au foyer d’un objectif de microscope, on peut s’attendre à ce que le nombre
de photons produits par unité de temps (flux de photons) de fluorescence dépende :
(i) de la section efficace de la molécule notée σ2PEF , (ii) du carré de l’intensité
du faisceau focalisé noté I2

0 et (iii) du gain apporté suite à l’utilisation d’un train
d’impulsions de rapport cyclique T/τ . Ainsi :
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F = 1
2σ2PEF I

2
0
T

τ
(1.4)

Typiquement, pour un oscillateur titane-saphir émettant des impulsions de durée
τ = 100 fs à un taux de répétition 1/T = 80 MHz, pour une puissance moyenne
d’excitation P0 = 1,0 mW = 5× 1015 photons · s−1 à λ = 950 nm, focalisées sur une
surface S = 10−9cm2 et pour un fluorophore de section efficace σ2PEF = 10 GM =
10−49 cm4 · s · photon−1, le flux de photons de fluorescence vaut approximativement
F ≈ 2× 105 photons · s−1. D’autre part, dans le cas où N molécules sont présentes
dans le volume focal le signal produit dépend alors (i) du signal produit par une
molécule, (ii) d’un facteur de correction prenant en compte la forme du faisceau noté
γ et (iii) du nombre de molécules N = C V , soit :

F = 1
2σ2PEF I

2
0
T

τ
× γ × C V (1.5)

Pour un faisceau de forme gaussienne-gaussienne γ = 1/
√

8 [32]. Ainsi, pour
des concentrations en molécules de l’ordre de C = 10µM et les mêmes conditions
utilisées précédemment, le nombre de molécules excitées dans le volume focal vaut
N = 600 ce qui donne un flux de photons de fluorescence de l’ordre de F ≈ 5 ×
107 photons · s−1. Pour des temps d’acquisition par pixel compris entre 1 et 10µs on
peut alors détecter de l’ordre de 50–500 photons par pixel sur un angle solide de 4π sr.
Pour collecter ce type de flux, on peut par exemple utiliser des photomultiplicateurs
(PMT) en régime de comptage de photons. Dans le cas d’un marquage plus efficace,
on utilise usuellement des PMT analogiques.

1.1.2.4 Pénétration dans les tissus

Le principal avantage de la microscopie non linéaire par rapport à la micro-
scopie confocale est sa capacité de pénétration dans les tissus biologiques qui sont
généralement fortement diffusants pour la lumière visible. Cette capacité est liée à
la conservation du sectionnement optique dans les tissus, à l’efficacité du schéma de
détection et aux longueurs d’onde impliquées.

Conservation du sectionnement optique : contrairement à la microscopie
confocale, la microscopie non linéaire possède un sectionnement optique lié à la
dépendance non linéaire entre le signal créé et l’intensité excitatrice. Grâce à cette
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propriété, le sectionnement optique se conserve de façon robuste dans les tissus
malgré la diffusion [33]. Cependant, on distingue plusieurs régimes de création des
signaux. Jusqu’à des profondeurs comprises entre deux et trois fois le libre parcours
moyen (ls) de la lumière dans le tissu [34, 35, 36], (soit pour des profondeurs de l’ordre
de 300-500µm dans le cerveau de rat), seuls les photons balistiques contribuent au
signal, l’effet de la diffusion étant principalement d’atténuer le profil d’excitation. En
revanche pour des profondeurs plus élevées la diffusion conduit peu à peu à une redis-
tribution des photons d’excitation et limite la qualité des images (Figure 1.6(a)).
D’une part, cela se traduit par une réduction de l’ouverture numérique effective car
les photons se propageant suivant les angles les plus inclinés parcourent des dis-
tances plus grandes et donc subissent plus d’événements de diffusion. D’autre part
la forte intensité excitatrice en surface et au-dessus du plan focal (lumière partielle-
ment diffusée) finit par produire un bruit de fond de fluorescence, conduisant à une
dégradation de la résolution et du contraste, ce qui est plus critique. Quelques études
ont estimé que la limite fondamentale pour la profondeur d’imagerie en fluorescence
excitée à deux photons se situe entre 5 et 8ls [37, 36].

Efficacité de détection : grâce à la préservation du sectionnement optique dans
les tissus, le schéma de détection peut être très efficace en microscopie non linéaire
car aucune stratégie de filtrage des photons n’est à adopter contrairement à une
détection confocale (Figure 1.6(b)). La sensibilité de détection est donc en grande
partie limitée par l’étendue géométrique de détection car tous les photons émis
contribuent au signal utile.

Dans le cas de l’épidétection d’un signal de fluorescence à deux photons créé dans
un milieu transparent, l’angle solide d’un objectif d’ouverture numérique NA =
0,8-1,0 permet seulement de collecter 10–17 % de la fluorescence. Pour un milieu
fortement diffusant, cette fraction est environ doublée en surface (car le tissu en-
dessous du plan focal se comporte comme un miroir diffusant [38]) mais elle décrôıt
progressivement avec la profondeur car la fluorescence diffusée semble provenir d’une
source étendue dont la dimension finit par dépasser celle du champ de vue [39, 38].
Ainsi, la fraction collectée lors de l’imagerie en profondeur peut être améliorée en
augmentant à la fois l’ouverture numérique et l’acceptance angulaire de détection ;
plusieurs stratégies ont été explorées pour cela : (i) l’utilisation d’un objectif de
détection de faible grandissement et de forte ouverture numérique [39, 38, 40], (ii)
la collection à l’aide d’un objectif supplémentaire [41, 42], (iii) la mise au point de
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systèmes hybrides réfléchissants [43, 44], (iv) le recours à plusieurs fibres optiques
entourant l’objectif [45], ou encore (v) la conception de détecteurs annulaires placés
contre l’échantillon [46].

Figure 1.6: Profondeur de pénétration dans les tissus. (a,b) Conservation du sec-
tionnement optique dans un tissu diffusant : (a) Vaisseaux sanguins du cortex de
souris marqués par un fluorophore qui est excité à λ = 1280 nm par un processus
d’absorption à deux photons. (b) Simulation modélisant le signal de fluorescence
excitée à deux photons produit le long d’un faisceau focalisé dans un milieu dif-
fusant en z = 5 × ls. On peut remarquer que du signal est créé par les photons
balistiques en surface de l’échantillon, ainsi que par les photons diffusés se trouvant
au dessus du volume focal. (c) Influence du schéma de détection : comparaison entre
une détection confocale et proximale en microscopie non linéaire en profondeur. (a)
Barre d’échelle 200µm. Adapté de [37, 47, 48]

Variation des coefficients de diffusion avec la longueur d’onde : les lon-
gueurs d’onde impliquées en microscopie non linéaire (700–1 300 nm) sont plus élevées
que celles utilisées en microscopie confocale (400–700 nm), ce qui permet de réduire
l’influence de la diffusion sur le profil d’excitation car les coefficients de diffusion des
tissus diminuent lorsque la longueur d’onde augmente. Par exemple, le coefficient
de diffusion d’une émulsion constituée de gouttelettes d’huile en suspension (taille
allant de 20 à 700 nm) dans un milieu aqueux varie comme 1/λ2,4 [49].

1.1.2.5 Paramètres limitant la profondeur de pénétration

Absorption dans les tissus : à l’échelle macroscopique, l’absorption dans un
tissu peut être quantifiée par le libre parcours moyen d’absorption noté labs ou par le
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coefficient d’absorption µabs = 1/labs. Cette grandeur représente la distance moyenne
parcourue par un photon dans un tissu avant d’être absorbé. L’absorption dans un
tissu se manifeste donc par une atténuation du profil d’intensité suivant la loi :

In (z) = In0 exp
[
−n z

labs

]
(1.6)

Les coefficients d’absorption de quelques constituants des tissus (eau, graisse,
HbO2, Hb, mélanine et tryptophane) sont visibles sur la Figure 1.7. On peut re-
marquer que c’est dans la région du proche infra-rouge (700–1 300 nm) que les tissus
absorbent le moins. Cette région est appelée fenêtre de transparence des tissus et
rend l’utilisation de la microscopie non linéaire particulièrement adaptée pour l’étude
de tissus biologiques.

Figure 1.7: Coefficients d’absorption linéaires de divers constituants que l’on retrouve
dans les tissus. L’absorption globale est réduite entre 700 et 1 300 nm, on appelle
cette zone fenêtre de transparence des tissus. Le graphique utilise les données dis-
ponibles sur le site http://omlc.ogi.edu/ et est adapté de [3].

Diffusion dans les tissus : à l’échelle macroscopique, la diffusion est souvent
caractérisée par deux paramètres : le libre parcours moyen de diffusion de la lumière
noté ls (ω) qui représente la distance moyenne parcourue par un photon d’énergie
~ω entre deux événements de diffusion, et le coefficient d’anisotropie g = 〈cos θ〉
qui représente la direction moyenne dans laquelle les photons sont diffusés. Pour
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g = 0 la diffusion est isotrope, il n’existe pas de direction particulière, et pour g = 1
la diffusion se fait complètement vers l’avant. Dans les tissus biologiques le libre
parcours moyen de diffusion vaut de l’ordre de 30–100µm pour la lumière visible et
100–200µm pour la lumière infra-rouge, la diffusion s’effectuant préférentiellement
vers l’avant avec des facteurs d’anisotropie compris entre 0,8 et 0,98 (Figure 1.8).
En première approximation l’effet de la diffusion, est d’atténuer l’intensité du profil
d’excitation suivant la loi :

In (ω, z) = In0 exp
[
−n z

ls

]
, (1.7)

cela est valable tant que les photons diffusés participent peu à la création du
signal, ce qui correspond à des profondeurs d’imagerie inférieures au libre parcours
moyen de transport soit z ≤ ls/ (1− g). Dans la fenêtre de transparence on a labs �
ls, si bien que seule la diffusion contribue à diminuer l’intensité du profil d’excitation
[39]. Ainsi pour conserver l’intensité au foyer il est nécessaire d’utiliser une puissance
en surface P ∝ exp

(
z

ls

)
. D’autre part comme nous avons pu le voir Section 1.1.2.4,

la diffusion a également pour effet de dégrader le sectionnement optique en excitation
à deux photons pour des profondeurs supérieures à 2-3 ls [35, 36].

Figure 1.8: Diffusion de Mie dans les tissus. (a) Coefficients de diffusion µs = 1/ls
pour des gouttelettes lipidiques en solution aqueuse. Les données proviennent de
la référence [49] et la courbe correspond à une loi en 1/λ2,4. (b) Paramètres de
diffusion dans les tissus cérébraux. Le libre parcours moyen et l’anisotropie pour la
matière grise et la matière blanche dépendent de la longueur d’onde et les effets de
la diffusion sont moins visibles pour les plus grandes longueurs d’onde. Les valeurs
sont extraites des références [39, 50].
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Pour limiter ces effets, il est tout d’abord possible de décaler la longueur d’onde
d’excitation dans l’infra-rouge par exemple vers 1 000–1 300 nm [39, 51, 48, 52] car
les coefficients de diffusion varient généralement comme λα avec α ≥ 1 [49]. D’autres
stratégies cherchent en revanche à rejeter la contribution provenant d’en dehors du
volume focal. Contrairement à une idée courante, la détection confocale ne per-
met pas d’augmenter la profondeur d’imagerie [37] car au fur et à mesure que l’on
s’enfonce dans les tissus ce type de détection rejette également de plus en plus
de photons créés au point focal car ceux-ci semblent provenir d’une tache dont
la taille augmente. Certaines stratégies explorées actuellement reposent plutôt sur
des méthodes permettant de moduler sélectivement le signal au point focal en lais-
sant la contribution générée hors plan d’imagerie inchangée puis de la soustraire
[53, 54, 55], ou encore à photo-activer préférentiellement les molécules présentes
dans le plan d’imagerie pour ensuite les exciter ce qui revient à augmenter l’ordre
de la non linéarité du processus d’imagerie [56].

Aberrations dans les tissus : un autre effet limitant la profondeur de pénétration
dans les tissus est la déformation de la phase spatiale du profil d’excitation. Tout
comme la diffusion, les aberrations sont dues aux inhomogénéités de l’indice de
réfraction. Cependant, contrairement à la diffusion les aberrations proviennent des
modulations basses fréquences de l’indice de réfraction. Elles se traduisent par une
perte de la qualité de focalisation et donc globalement par une baisse du niveau de
signal et de la résolution [57], même si leur influence peut être plus complexe pour
les microscopies cohérentes [58, 59].

1.1.2.6 Photo-toxicité et photo-blanchiment

Un autre avantage des microscopies non linéaires par rapport à la microscopie
de fluorescence confocale est de diminuer la photo-toxicité et le photo-blanchiment
liés à l’imagerie. Cette réduction provient d’une part des longueurs d’onde utilisées
se trouvant dans la fenêtre de transparence des tissus (700–1 300 nm) et d’autre part
du confinement spatial de l’excitation non linéaire

Pour les longueurs d’onde d’excitation en microscopie non linéaire l’absorption
linéaire des molécules est faible, si bien que seules les absorptions à plusieurs pho-
tons contribuent à la photo-toxicité. Ainsi, étant donné que les excitations à plusieurs
photons sont nécessairement confinées, les effets photo-toxiques pouvant perturber
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les échantillons sont limités au plan d’imagerie. Par exemple, plusieurs études ont
montré que la fluorescence à deux photons ou la génération de troisième harmonique
étaient compatibles avec l’imagerie tridimensionnelle du développement embryon-
naire de vertébrés et d’hexapodes [14, 60, 61, 28, 18].

D’autre part, les microscopies non linéaires permettent également la réduction
des effets de photo-blanchiment en dehors du plan focal par rapport à la microsco-
pie confocale. Cet avantage découle également du confinement optique qui limite
l’excitation des molécules fluorescentes à un volume restreint autour du point fo-
cal (Figure 1.9). Ainsi, seul le plan imagé est affecté par le photo-blanchiment des
protéines fluorescentes. Nous verrons par la suite que cet avantage est également
présent en microscopie à feuille de lumière, qui possède un confinement optique à
l’excitation.

Figure 1.9: Comparaison du photo-blanchiment induit sur des billes fluorescentes
pour une excitation à un (a,b) et deux photons (c,d). Le photo-blanchiment a lieu
uniquement dans le plan de focalisation pour une excitation à deux photons contrai-
rement à une excitation linéaire (b,d). Adapté de [47]
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1.1.2.7 Stratégies d’acquisition

Comme nous avons pu le voir, en microscopie non linéaire le signal provient
d’un volume restreint autour du point focal correspondant à la zone de plus forte
intensité. La microscopie non linéaire est donc intrinsèquement une méthode pour
laquelle il est nécessaire de balayer le volume d’excitation afin de réaliser une image
de l’échantillon. Plusieurs géométries d’excitation et de détection sont possibles.

La méthode la plus répandue consiste à exciter un volume de l’échantillon limité
par la diffraction à l’aide d’un objectif de forte ouverture numérique et à balayer
ce volume pour reconstruire une image point par point (Figure 1.10(a)) [11]. Pour
chaque position du volume d’excitation, un signal est enregistré à l’aide d’un collec-
teur de flux, si bien que la vitesse d’acquisition est limitée à la fois par le niveau de
signal et par la vitesse de balayage. De nombreux développements technologiques
ont permis d’augmenter les vitesses d’échantillonnage grâce à l’utilisation (i) de mi-
roirs galavanométriques (quelques 100×100µm2 en quelques dizaines de ms ), ou (ii)
de déflecteurs acousto-optiques qui présente un grand intérêt quand on limite le ba-
layage à un nombre de points discrets et éloigné (quelques µs pour quelques centaines
de points répartis sur 100 × 100µm2) [62, 63], de sorte que le facteur limitant est
usuellement le temps nécessaire pour collecter un niveau de signal donné par pixel.
Pour augmenter encore la vitesse d’acquisition, des méthodes de parallélisation de

Figure 1.10: Stratégies de balayage pour former des images. (a) Un faisceau focalisé
est balayé dans le plan focal. (b) Plusieurs faisceaux sont balayés simultanément.
(c) Un profil d’illumination en ligne est balayé suivant une direction.

l’excitation et de la détection sont explorées. Ces méthodes reposent sur l’utilisation
de plusieurs faisceaux que l’on balaye simultanément (Figure 1.10(b)) [64, 65, 66,
67] ou sur l’utilisation d’un profil d’illumination en ligne que l’on balaye suivant
une dimension (Figure 1.10(c)). Nous verrons qu’il existe plusieurs méthodes pour
produire une illumination suivant une ligne. Pour certaines méthodes (temporal focu-
sing) il est nécessaire de faire un compromis sur la résolution axiale de l’image qui se
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trouve dégradée [68, 69, 70], alors que pour d’autres (light sheet) la résolution axiale
et latérale peuvent être contrôlées indépendamment [71, 72, 73, 74]. Dans toutes ces
méthodes, le collecteur de flux est remplacé par un détecteur pixellisé (caméra) afin
d’acquérir en parallèle les différents points excités simultanément dans l’échantillon.
Ainsi, le gain sur la vitesse d’excitation est contrebalancé par une perte de sélectivité
de la détection par rapport à une stratégie d’excitation point à point. En effet, en
présence de diffusion et d’aberrations, le signal provenant d’un volume élémentaire
dans l’échantillon devient une tache couvrant plusieurs pixels du détecteur ce qui
conduit à une dégradation du contraste et de la résolution.

1.2 Signaux non linéaires et sources de contraste

1.2.1 Origine des contrastes

En microscopie optique le milieu est excité par un champ électromagnétique
que l’on focalise à l’aide d’un objectif de microscope et la réponse produite est
analysée pour obtenir des informations sur l’échantillon (Figure 1.11). Celle-ci est
souvent complexe car elle dépend des propriétés du milieu et du champ excitateur. Le
couplage entre la réponse et l’excitation provient d’une interaction lumière–matière
et peut être décrit comme suit.

Figure 1.11: Approche utilisée en microscopie non linéaire. Le milieu est excité par
une onde électromagnétique que l’on focalise à l’aide d’un objectif de microscope.
Sous l’action de l’onde le milieu va produire une réponse non linéaire caractéristique
du milieu.

On considère une molécule soumise à un champ électromagnétique E dont les va-
riations spatiales sont négligeables à l’échelle de la molécule. Dans ce cas, l’interaction
lumière–matière se traduit par la création d’un moment dipolaire µ (E) se rajoutant
au moment dipolaire permanent de la molécule µ0 soit :

µ = µ0 + µ (E) (1.8)
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En développant la réponse de la molécule comme une série de puissances du
champ électromagnétique E on peut alors écrire :

µ = µ0 +αE + 1
2βEE + 1

6γEEE + ... (1.9)

Cette équation décrit la déformation du nuage d’électrons de la molécule sous
l’action du champ électromagnétique E. Le terme αE est la réponse linéaire de
la molécule et correspond à un mouvement des électrons proportionnel à la force
appliquée. α est appelé polarisabilité linéaire de la molécule. Les termes non linéaires
βEE et γEEE correspondent en revanche à la déformation du nuage d’électrons
apparaissant pour de forts déplacements. Cette déformation est quantifiée par les
hyperpolarisabilités du second et du troisième ordre notées β et γ, ainsi que par les
termes d’ordres supérieurs qui ne seront pas étudiés dans ce manuscrit.

Si l’on s’intéresse maintenant la réponse induite pour un milieu composé d’un
grand nombre de molécules considéré comme continu à l’échelle du volume d’excitation,
on peut écrire [75] :

P (t) = P (0) (t) + P (1) (t) + P (2) (t) + P (3) (t) + ...

P (t) = P (0) + ε0χ
(1)E (t) + ε0χ

(2)E (t)E (t) + ε0χ
(3)E (t)E (t)E (t) + ...

(1.10)

où P (0) est la polarisation du milieu en l’absence de champ, et P (n) la polarisation
induite par le champ pour un effet d’ordre n. Les tenseurs χ(n) sont les susceptibilités
d’ordre n et reflètent la sommation dans l’espace des polarisabilités des molécules
présentes dans un volume élémentaire.
χ(1) est complexe et est à l’origine de plusieurs mécanismes de contraste linéaire.

Sa partie réelle est reliée aux indices de réfraction du milieu pour les différentes
composantes du champ et peut être utilisée pour obtenir un contraste à partir soit
de la phase accumulée par l’onde, soit de la lumière diffusée, soit des changements
de polarisation induits sur le faisceau d’excitation. La partie imaginaire renseigne en
revanche sur les absorbeurs présents dans les tissus. Elle permet d’obtenir des infor-
mations spectroscopiques et contribue au contraste pour l’imagerie de fluorescence
à un photon.

Les tenseurs non linéaires χ(2) et χ(3) peuvent également être complexes et sont
à l’origine de plusieurs effets non linéaires couramment utilisés en microscopie, tels
que la fluorescence excitée à deux photons (2PEF), la génération d’harmoniques
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(SHG,THG), et le mélanges à quatre ondes (FWM). Au cours de ces effets plusieurs
photons sont mis en jeu à l’excitation pour produire un photon de fréquence plus
élevée (Figure 1.3). Les interactions peuvent être quasi-instantanées comme dans
le cas de la génération d’harmoniques (∼ 10−15 s), ou incohérentes à l’émission dans
le cas de la fluorescence. Les expressions des polarisations supposent que la réponse
du milieu est instantanée ce qui n’est pas toujours le cas pour les phénomènes liés
aux absorptions ou pour des spectres très larges. La polarisation induite d’ordre n,
P (n), s’écrit alors de façon plus générale comme [75] :

P
(n)
i (t) = ε0

∫ dω1

2π ...
∫ dωn

2π χ
(n)
ii1...in (ω1,...,ωn)Ei1 (ω1) ...Ein (ωn)

exp (−i (ω1 + ...+ ωn) t)
(1.11)

Dans le cas particulier où χ(n)
ii1...in (ω1,...,ωn) varie lentement devant E (ω1) ...E (ωn)

on retrouve alors les relations écrites précédemment. Ainsi, la réponse du milieu à un
champ électromagnétique peut être décomposée en plusieurs termes. Nous verrons
par la suite que les termes non linéaires (SHG, 2PEF, THG, FWM) donnent lieu à
la création de signaux caractéristiques des propriétés du milieu.

1.2.2 Microscopie de fluorescence multi-photonique

1.2.2.1 Origine physique des signaux de fluorescence

Un phénomène de fluorescence excitée à plusieurs photons peut être décrit en
différentes étapes : un atome ou une molécule du milieu est tout d’abord excité(e)
depuis son état fondamental vers un état de plus haute énergie suite à l’absorption
simultanée de plusieurs photons (Figure 1.12(a)), pour finalement retourner spon-
tanément vers son état fondamental suivant une loi de probabilité exponentielle en
émettant un photon de fluorescence (Figure 1.12(b)). Les temps caractéristiques de
désexcitation pour la fluorescence sont de l’ordre de quelques nanosecondes. Notons
que des relaxations non radiatives dont les temps caractéristiques sont de l’ordre de
quelques picosecondes peuvent également avoir lieu entre ces deux étapes lorsque la
molécule ou l’atome est excité(e) vers un état de plus haute énergie.

L’absorption à n photons est nécessairement un effet non linéaire proportionnel
à In car la probabilité d’absorber simultanément n photons dépend de la probabilité
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de rencontrer n photons au même moment. Cependant, si l’absorption à plusieurs
photons se fait de façon cohérente, l’émission des photons de fluorescence se produit
de façon incohérente car le processus d’émission est spontané. Ainsi chaque molécule
ou atome du milieu se comporte comme un point source incohérent et le signal total
est donné par la somme des intensités produites par chacune des molécules. Il existe
donc une relation linéaire entre le signal mesuré et le nombre d’émetteurs, ce qui
permet de décrire le processus de formation des images par une fonction d’étalement
de point incohérente.

Figure 1.12: Fluorescence excitée à deux photons. (a) Une molécule est excitée depuis
son état fondamental vers un état de plus haute énergie suite à une absorption
simultané de deux photons. (b) La molécule retourne spontanément vers son état
fondamental en émettant un photon.

1.2.2.2 Fonction d’étalement de point (PSF)

La notion de fonction d’étalement de point est une notion que l’on retrouve dans
de nombreux domaines en physique et peut traduire l’inertie temporelle (détecteurs)
ou le pouvoir de résolution (système d’imagerie). Étant donné que le processus
d’imagerie de fluorescence est incohérent, il peut être décrit simplement au moyen
d’une fonction d’étalement de point notée PSFn – pour Point Spread Function. En
utilisant un tel modèle l’image d’un objet notée O est alors donnée par la relation
suivante :

I (x,y,z) =
∫∫∫

O (x′,y′,z′)× PSFn (x− x′,y − y′,z − z′) dx′dy′dz′

I (x,y,z) = (O ∗ PSFn) (x,y,z)
(1.12)

où ∗ est l’opération de convolution. Ce modèle suppose que la fonction d’étalement
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de point du système est la même sur tout le champ de vue, ce qui revient à considérer
que les aberrations et la diffusion sont invariantes ou absentes. La fonction PSFn

est donnée par la distribution d’intensité du profil d’excitation au foyer notée In.
Pour des champs scalaires à symétrie radiale vérifiant l’approximation paraxiale, les
PSF non linéaires peuvent se calculer à l’aide de l’expression suivante [76] :

PSFn (u,v) =
∣∣∣∣2 ∫ 1

0
P (ρ) J0 (vρ)× exp

(
iuρ2/2

)
ρdρ

∣∣∣∣2n (1.13)

où v = k0NAr, u = k0NA2z/n, ρ = n/NA × sin θ et P (ρ) est le champ dia-
phragmé sur la pupille arrière de l’objectif. Par exemple pour un faisceau gaussien
P (ρ) = exp (−ρ2/f0) où f0 est le facteur de remplissage de la pupille arrière défini
comme f0 = DBeam/DBA avec DBeam est le diamètre du faisceau à 1/e2 et DBA le
diamètre de la pupille arrière.

1.2.2.3 Microscopie de fluorescence excitée à deux photons

Le phénomène d’absorption à deux photons a tout d’abord été prédit par Maria
Goeppert-Mayer en 1931 [77] puis observé pour la première fois en 1961 dans un
cristal dopé en ions europium (CaF2:Eu3+). C’est en 1989 qu’apparâıt la première
utilisation de ce phénomène en microscopie ouvrant la voie à la microscopie de
fluorescence excitée à deux photons [11]. En l’absence de résonance à un photon
l’absorption à deux photons est décrite par la partie imaginaire de χ(3) (contraire-
ment à l’absorption à un photon qui est décrite par χ(1)). Les règles de sélection
des transitions sont différentes pour ces deux mécanismes si bien que les spectres
d’absorption à deux photons sont généralement différents des spectres d’absorption à
un photon. Par exemple, certaines protéines fluorescentes rouges comme par exemple
mKamina, TagRFP ou encore mOrange possèdent des bandes d’absorption proches
du visible que l’on ne retrouve pas sur les spectres à un photon pour des longueurs
d’onde deux fois plus petites [78, 79, 80].

Les sources de contraste en microscopie de fluorescence excitée à deux photons
peuvent provenir soit de fluorophores naturellement présents dans les cellules et
tissus (fluorophores dits endogènes), soit de marqueurs externes incorporés physi-
quement ou génétiquement (fluorophores dits exogènes ou extrinsèques). Les fluoro-
phores endogènes sont par exemple utilisés dans certaines problématiques médicales
[81, 82] et en dermatologie [83] où l’utilisation d’agents de contraste n’est pas sou-
haitée, ou encore pour l’identification des contrefaçons [84]. Les sections efficaces des
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Figure 1.13: Quelques sources de contraste endogènes en microscopie multiphoto-
nique. (a) Sections efficaces à deux photons. (b) Spectres d’émission correspon-
dants. (c) Section efficaces et longueurs d’onde d’excitation pour plusieurs espèces
endogènes. Unité : 1GM = 10−50 cm4 · s. Adaptée de [81].

fluorophores endogènes sont généralement plusieurs ordres de grandeur plus faibles
que celles des marqueurs extrinsèques (quelques dixièmes de GM contre quelques
dizaines de GM pour les protéines fluorescentes) cependant leur concentration peut
être plus élevée (de l’ordre de quelques mmol/L contre quelques µmol/L) ce qui
permet de disposer de signaux d’amplitudes parfois comparables. L’identification
a posteriori des fluorophores endogènes est souvent difficile car les caractéristiques
spectrales des différentes espèces sont souvent proches.

Bien que les signaux de fluorescence endogènes soient parfois une alternative
intéressante, la plupart des études en biologie utilisent des marqueurs exogènes,
notamment en neurosciences [85, 86] ou en biologie du développement [14, 28]. Pour
ces applications la fluorescence endogène est alors une source de bruit limitant la
sensibilité et la spécificité, si bien qu’il est préférable de décaler les longueurs d’onde
d’excitation dans l’infra-rouge (λ > 900 nm). De plus cela permet également de
réduire la photo-toxicité liée à l’imagerie car l’absorption à deux photons des tissus
est alors plus faible. Il existe de nombreux marqueurs exogènes, ceux-ci peuvent être
des colorants que l’on injecte ou des protéines fluorescentes insérées génétiquement
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dans les tissus. La multiplication du nombre de protéines exprimables génétiquement
et le développement de méthodes efficaces de transfection ont rendu cette stratégie
particulièrement attractive en biologie. De plus il est également possible de multiplier
ou combiner des protéines de couleurs différentes pour réaliser un marquage de
structures différentes [87, 88, 89, 90, 91].

Enfin, on peut également mentionner l’absorption à trois photons qui jusqu’ici
été peu utilisée en raison des sections efficaces plus faibles que celles des absorptions
à deux photons. L’imagerie de fluorescence du tryptophane, de sondes de calcium ou
encore de chromosomes marqués au DAPI ont notamment été rapportées [92, 93, 94].

Figure 1.14: Quelques sources de contraste exogènes en microscopie. (a) Sections
efficaces à deux photons superposées aux sections efficaces à un photon de plusieurs
fluorophores. (b) Sections efficaces et longueurs d’onde d’excitation pour quelques
fluorophores exogènes. Unité : 1GM = 10−50 cm4 · s. Adapté de [78, 80].

1.2.3 Microscopies non linéaires cohérentes

1.2.3.1 Construction des signaux

Sous l’appellation microscopies non linéaires cohérentes nous regroupons les tech-
niques utilisant la génération d’harmoniques (SHG et THG) et le mélange à quatre
ondes (FWM). Pour ces processus, les interactions entre le milieu et les champs sont
instantanées si bien que les champs émis ont la même phase que les champs exci-
tateurs. Ainsi il existe une relation de phase bien définie entre les différents points
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sources du volume focal et le signal mesuré dans une direction résulte d’interférences
qui peuvent être constructives ou destructives. Selon la phase relative des différentes
contributions, cela peut conduire à une amplification cohérente du signal, ou à un
signal nul alors que des photons sont malgré tout produits par le milieu. Le modèle
de formation des images basé sur une convolution par une fonction d’étalement de
point utilisé pour la fluorescence n’est alors plus valable car la réponse mesurée
dépend de la phase des profils d’excitation et des structures observées.

1.2.3.2 Polarisations non linéaires

Le lien entre les réponses non linéaires du milieu ( χ(2) et χ(3)) et les signaux non
linéaires créés est donné par la notion de polarisation non linéaire. Cela peut être
illustré en écrivant les équations gouvernant les différents processus non linéaires
cohérents (SHG, THG, FWM) :

∇2Em (r,mω)− k2Em (r,mω) = (mω)2

ε0c2 P (m) (r,mω) (1.14)

Au travers de ces équations on peut voir que les polarisations non linéaires sont
des termes sources pour les processus considérés dans ce manuscrit (SHG,THG et
FWM). Usuellement les polarisations non linéaires se mettent sous la forme :

P
(2)
i (2ω) = 1

2ε0
∑
j,k

χ
(2)
ijk (−2ω,ω,ω) · Ej (ω)Ek (ω)

P
(3)
i (3ω) = 1

4ε0
∑
j,k,l

χ
(3)
ijkl (−3ω,ω,ω,ω) · Ej (ω)Ek (ω)El (ω)

P
(3)
i (2ω1 − ω2) = 3

4ε0
∑
j,k,l

χ
(3)
ijkl (−2ω1 + ω2,ω1,ω2,ω1) · Ej (ω1)Ek (ω2)∗El (ω1)

(1.15)

Les paramètres modélisant la réponse du milieu χ(2) et χ(3) sont des tenseurs
d’ordre trois et quatre. Ils traduisent l’influence des différents états de polarisation
de l’excitation sur le signal créé. Ces tenseurs répondent à des symétries, c’est-à-dire
qu’ils possèdent de nombreux éléments nuls et des éléments égaux entre eux. Par
exemple, pour la génération de seconde harmonique les éléments de χ(2) sont non
nuls uniquement dans des milieux non centro-symétriques alors que pour la THG et
le FWM, χ(3) est généralement non nul.
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1.2.3.3 Génération de seconde harmonique (SHG)

La SHG a été l’une des premières techniques utilisées en microscopie non linéaire
[9, 19] avant même la fluorescence excitée à deux photons. Cependant, il fallu at-
tendre l’essor de la fluorescence à deux photons [95, 96] et l’identification des sources
de contrastes endogènes [97, 98, 99] pour que cette technique se répande plus large-
ment.

Étant donné que la SHG nécessite des structures électroniques non centro–
symétriques, les sources de contraste SHG endogènes dans les tissus proviennent
de milieux fortement organisés tels que les filaments de myosine dans les sarcomères
musculaires, le collagène fibrillaire, les faisceaux polarisés de microtubules, et les
granules d’amidon. Le signal SHG du collagène fibrillaire [9] est détectable dans de
très nombreux tissus, notamment la peau [81, 83], les artères [97, 100], les tendons
[101, 102, 103] ou encore la cornée [104, 105, 106, 107].

D’autre part, comme dans le cas de l’imagerie de fluorescence il est également
possible d’utiliser des sources de contraste exogènes tels que des colorants mem-
branaires à structure push-pull [95, 96] ou des nanocristaux non linéaires [108].
L’utilisation de nano-sondes semble prometteuse car leur susceptibilité non linéaire
peut être plus élevée que celle des tissus et car elles rayonnent de façon dipolaire, ce
qui permet d’effectuer une collection efficace des signaux par l’objectif de focalisation
(épidétection).

1.2.3.4 Génération de troisième harmonique (THG)

Pour la THG, contrairement à la SHG, il n’existe pas de règle de symétrie annu-
lant la susceptibilité non linéaire χ(3) dans des milieux centro-symétriques. Le signal
peut donc être produit par n’importe quelle molécule ou structure. Cependant pour
qu’un signal soit détecté, il est également nécessaire que les champs rayonnés par
les différents points du volume focal interfèrent constructivement dans la direction
du détecteur. À cause de la phase de Gouy accumulée par un faisceau focalisé à la
traversée du plan focal les interférences sont destructives dans le cas d’un échantillon
homogène. Ainsi, les milieux homogènes ne produisent pas de signal en microsco-
pie THG. En revanche les interférences dans la direction du détecteur sont par-
tiellement non destructives quand le faisceau excitateur est focalisé au voisinage
d’hétérogénéités ou d’interfaces [109]. Le signal de génération de troisième harmo-
nique n’est donc pas décrit par la susceptibilité non linéaire χ(3) mais plutôt par ses
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variations |∆χ(3)|2 à l’échelle du volume focal [110].
La première démonstration de microscopie par génération de troisième harmo-

nique a été faite par deux groupes indépendants à la fin des années 1990 [20, 21]. Dans
leurs travaux les auteurs montrent que la THG peut être utilisée comme mécanisme
de contraste dans les tissus et que les signaux proviennent effectivement des in-
terfaces ou des structures plus petites que le volume focal. Ces propriétés sont re-
marquables pour l’imagerie de tissus biologiques, tout d’abord car n’importe quel
échantillon non homogène peut produire naturellement un signal endogène, mais
également car les images se forment sur un fond noir ce qui permet de détecter de
petites hétérogénéités avec une sensibilité limitée par le bruit de photon du signal
utile.

Figure 1.15: Susceptibilité non linéaire du troisième ordre des principaux consti-
tuants rencontrés dans des échantillons biologiques. Adapté de [3, 58].

Cependant, la condition sur l’inhomogénéité de la susceptibilité non linéaire
peut être limitante, car des milieux présentant de faibles variations de suscepti-
bilité non linéaire donneront des signaux peu intenses. Plusieurs études ont porté
sur l’identification des sources de contraste dans les tissus. Certaines ont émis
l’hypothèse que la THG pouvait être utilisée pour mesurer des variations de concen-
trations en ions calcium [111, 112]. Si la susceptibilité non linéaire dépend effec-
tivement des concentrations ioniques [113] les variations nécessaires pour produire
un signal détectables ne sont pas physiologiques [114]. Des travaux réalisés au LOB
ont permis de déterminer les ordres de grandeur des contrastes attendus par rap-
port à l’eau pour plusieurs constituants cellulaires et tissulaires (Figure 1.16) [114].
Ces études ont notamment révélé que les accumulations de lipides étaient parti-
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culièrement visibles dans les tissus biologiques [115]. Par ailleurs, il a également été
montré que le signal de THG pouvait être modulé par des absorptions à un, deux,
ou trois photons, comme par exemple dans l’hémoglobine [116].

Plusieurs applications ont tiré parti des images morphologiques sans marquage
fournies par la microscopie THG notamment en biologie du développement [60, 115,
18] ou en neurosciences [117, 118].

1.2.3.5 Mélange à quatre onde (FWM)

La microscopie CARS a été démontrée pour la première fois en 1982 par Duncan
[10] et s’est répandue plus largement à la fin des années 1990 suite au développement
de géométries d’excitation colinéaires simple à mettre en œuvre[119, 120]. La mi-
croscopie CARS est par nature une méthode spectroscopique permettant d’obtenir
avec une résolution tri-dimensionnelle une signature vibrationnelle des molécules
présentes dans l’échantillon sans marquage.

Figure 1.16: Processus intervenant dans le signal CARS. (a) Partie résonnante, (b)
partie non résonnante.

Plus précisément, le processus non linéaire intervenant est un mélange à quatre
ondes (FWM) au cours duquel des faisceaux de pompe ωP et de sonde ωS inter-
agissent avec le milieu pour générer un signal à la fréquence anti-Stokes ωAS. Deux
types d’interactions sont en compétition au cours de ce processus : la première est
dite non résonnante car spectralement non spécifique, alors que la deuxième est dite
résonnante car elle fait intervenir les niveaux vibrationnels des molécules. Pour des
polarisations incidentes linéaires, ces deux signaux sont gouvernés par la susceptibi-
lité non linéaire d’ordre trois que l’on décompose usuellement en deux contributions :

χ(3) = χ
(3)
NR + χ

(3)
R (1.16)
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où χ
(3)
NR et χ(3)

R sont les parties résonnante et non résonnante de χ(3). Usuelle-
ment χ(3)

R est décomposée suivant une somme de contributions résonnantes de type
lorentzien :

χ
(3)
R =

∑
j

Rj

Ωj − (ωP − ωS)− iΓj
(1.17)

où Rj, Ωj et Γj sont l’amplitude, la largeur, et la fréquence des résonances du
spectre Raman. Le signal CARS détecté est donc issu d’interférences entre la partie
résonnante et non résonnante soit :

ICARS = |χ(3)
NR|2 + |χ(3)

R |2 + 2χ(3)
NRRe

(
χ

(3)
R

)
(1.18)

La partie non résonnante est donc une limitation à la sensibilité vibrationnelle
du signal CARS. Pour augmenter cette sensibilité, plusieurs études ont montré qu’il
était possible d’augmenter la durée des impulsions [121], de choisir soigneusement
les polarisations d’excitation et de détection [122], ou encore de sonder le milieu à
l’aide d’un processus Raman stimulé [123, 124]. Dans les applications d’imagerie,
les signaux résonnants les plus forts sont obtenus sur les structures lipidiques en
sondant les liaisons CH2 qui possèdent une résonance vibrationnelle à 2850 cm−1.

Enfin il est intéressant de remarquer que le signal CARS est sensible tout comme
la THG à la susceptibilité non linéaire d’ordre trois, et qu’en l’absence de résonance
on peut s’attendre à ce que les deux processus sondent tous les deux le même pa-
ramètre χ(3)

NR.

1.3 Problématiques

La microscopie non linéaire permet d’étudier des tissus biologiques épais et vi-
vants, et trouve des applications importantes dans des domaines tels que les neuros-
ciences et la biologie du développement. Cependant dans le cas de tissus complexes
et dynamiques les microscopes non linéaires actuels sont généralement limités en
termes de nombre de signaux simultanément accessibles, de vitesse d’imagerie, et
de profondeur de pénétration. Par exemple une étude récente a montré qu’il était
possible de reconstruire le développement précoce du poisson zébré jusqu’au stade
de 1024 cellules [18] à l’aide d’un microscope THG–SHG à balayage, avec les condi-
tions suivantes : échantillonnage spatial de 2 × 2 × 4µm3 pour un champ de vue



1.4. DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 29

de 840µm et une résolution temporelle de l’ordre de 3µs/Voxel (2× 20 millions de
points par minute). Cependant, pour reconstruire in toto et étudier le développement
de cet embryon au-delà du stades 1024 cellules, ces performances d’imagerie sont
insuffisantes. En effet, les cellules deviennent alors plus petites et plus mobiles et
le tissu devient plus complexe. Il faudrait alors d’une part pouvoir suivre plus de
paramètres simultanément (marquages de différentes couleurs), d’autre part aug-
menter l’échantillonnage spatial et temporel (donc la vitesse d’imagerie), et dans
certains cas la résolution en profondeur. Ce constat sur les limitations en termes
de paramètres accessibles simultanément, de vitesse d’imagerie et de profondeur de
pénétration est bien souvent le même en neurosciences pour des études concernant
la reconstruction de réseaux neuronaux et du lignage cellulaire pendant la formation
du système nerveux.

Ainsi, au cours de ma thèse nous avons développé et mis en œuvre des stratégies
permettant d’améliorer deux aspects limitant des microscopes non linéaires actuels :
le nombre de signaux simultanément observables d’une part, la vitesse d’acquisition
d’autre part. Après avoir présenté brièvement les dispositifs expérimentaux utilisés
au laboratoire, nous explorerons dans un premier temps la possibilité de produire
des signaux multiples au moyen de deux trains d’impulsions synchronisés de lon-
gueur d’onde centrale distincte et nous présenterons des applications de cette ap-
proche (Chapitre 2 et 3). Dans un deuxième temps nous étudierons la possibilité
d’augmenter la vitesse d’imagerie en étendant la profondeur de champ des micro-
scopes actuels (Chapitre 4). Enfin, en vue d’augmenter la vitesse d’acquisition tout
en préservant le sectionnement optique, nous nous intéresserons à la microscopie non
linéaire à nappe de lumière (Chapitre 5).

1.4 Dispositif expérimental

Le principe du dispositif expérimental utilisé pour les expériences de microscopie
est schématisé Figure 1.17. Deux chaines laser destinées à l’imagerie multimodale
sont mises en forme temporellement et spatialement avant d’être envoyées vers un
microscope à balayage ou à nappe de lumière.
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Figure 1.17: Principe du dispositif expérimental.

1.4.1 Sources utilisées

La première châıne laser (TiS1/OPO1) est constituée d’un oscillateur titane-
saphir (TiS1, Chameleon-ultra2, Coherent) et d’un oscillateur paramétrique optique
librement accordable et de durée d’impulsion relativement longue (OPO1, Chame-
leon compact OPO, APE). La deuxième châıne laser (TiS2/OPO2) est également
constituée d’un oscillateur titane-saphir (TiS2, Chameleon-ultra2, Coherent), mais
l’OPO est en revanche faiblement accordable de durée d’impulsion relativement
courte (OPO2 , OPO-Basic, APE).

Oscillateurs titane-saphir : les oscillateurs titane-saphir des deux châınes (TiS1-
/TiS2) sont accordables entre 650 et 1080 nm. Ils délivrent tous deux des impulsions
dont les durées typiques limitées par transformée de Fourrier sont de l’ordre de 100–
180 fs pour un taux de répétition de 80 MHz. Avec une puissance de pompe de 18 W
(laser Verdi V18 pompé par des diodes laser émettant à 532 nm), ils fournissent
entre 3,4–4,0 W de puissance moyenne au centre de leur gamme d’accordabilité,
ce qui correspond à des énergies de 43–50 nJ par impulsion. Les oscillateurs sont
pompés par des lasers Verdi V18, et le milieu à gain est un cristal de saphir dopé en
ions titane. À leur sortie, les faisceaux sont scindés en deux parties : une fraction est
envoyée vers un module de mise en forme puis vers l’un des microscopes et une autre
sert à pomper un oscillateur paramétrique optique. La répartition de la puissance
entre ces deux voies peut être modulée à l’aide d’un cube polarisant et d’une lame
demi-onde.
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Oscillateurs paramétriques optiques : les oscillateurs paramétriques optiques
des deux châınes laser (OPO1/OPO2) sont tous deux pompés de façon synchrone par
un des lasers titane-saphir (TiS1/TiS2). La cavité de l’OPO1 est munie d’un cristal
polarisé périodiquement à pas variable permettant une accordabilité indépendante
des deux sources (TiS1/OPO1). En contrepartie la durée des impulsions de l’OPO1

est relativement longue (largeur spectrale à mis hauteur de 6,3 nm ce qui correspond
à une largeur à mi-hauteur limitée par transformée de Fourrier faisant approximati-
vement τ = 280 fs). La châıne laser TiS1/OPO1 sera donc particulièrement adaptée
pour l’imagerie multimodale de fluorescence ou encore pour l’imagerie CARS. En
sortie de l’OPO1 le train d’impulsions a une puissance moyenne maximale de 750 mW
pour un taux de répétition de 80 MHz, ce qui correspond à une énergie de 9,4 nJ par
impulsion.

La cavité de l’OPO2 est en revanche munie d’un cristal de KTP ne permettant
pas une accordabilité indépendante des deux sources (TiS2/OPO2). Cependant, la
durée des impulsions délivrées par l’OPO2 est relativement courte (largeur à mi-
hauteur limitée par transformée de Fourrier faisant approximativement τ = 75 fs).
La châıne laser TiS2/OPO2 sera donc adaptée pour l’imagerie multimodale de THG.
Enfin, en sortie de l’OPO2 le train d’impulsions délivré a une puissance moyenne
maximale de 1,0 W pour un taux de répétition de 80 MHz ce qui correspond à une
énergie de 13 nJ par impulsion.

1.4.2 Mise en forme des sources

Le dispositif expérimental de contrôle des faisceaux excitateurs est présenté Fi-
gure 1.18. Chaque source multimodale (TiS1/OPO1 et TiS2/OPO2) est mise en
forme temporellement et spatialement de façon indépendante. Les différents modules
impliqués ont été mis au point au laboratoire et permettent de contrôler quelques
paramètres des sources utiles en microscopie multimodale à savoir : la puissance
et la polarisation des lasers, le synchronisme des trains d’impulsions, la durée des
impulsions, ou encore la taille des faisceaux ainsi que leur divergence sur la pupille
arrière des objectifs de focalisation.

Contrôle de la puissance et de la polarisation : la puissance des faisceaux
excitateurs est modulée à l’aide d’une lame demi-onde motorisée et d’un cube
séparateur de polarisation. En sortie des lasers la polarisation est linéaire, de ce fait
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en tournant une lame demi-onde d’un angle θ placée juste avant un cube séparateur
de polarisation la puissance transmise peut varier continûment selon une fonction du
type cos2 θ. Ainsi à condition de connâıtre la relation entre la commande envoyée au
moteur et l’angle θ il est possible de contrôler précisément la puissance envoyée vers
les microscopes. Cela permet par exemple de moduler finement la puissance envoyée
sur les échantillons ou encore de changer de façon automatique la puissance lorsque
l’on s’enfonce dans les tissus afin de compenser l’atténuation des profils d’excitation.
De plus, en sortie des cubes, la polarisation est toujours linéaire, et peut être tournée
si besoin à l’aide d’une deuxième lame demi-onde.

Synchronisation temporelle entre les trains d’impulsions : chaque châıne
laser décrite précédemment (TiS/OPO) génère deux trains d’impulsions parfaite-
ment corrélés de par le principe de fonctionnement d’un OPO. Nous verrons par
la suite, qu’il peut être intéressant de tirer parti de cette propriété pour l’imagerie
multimodale en ayant recours à des trains d’impulsions synchronisés (Chapitre 2).
Pour cela, le délai entre les trains d’impulsions est ajusté à l’aide d’une ligne à retard
motorisée que l’on contrôle par ordinateur. La synchronisation se fait usuellement
en deux temps : (i) de façon grossière à l’aide d’une photodiode rapide et d’un os-
cilloscope (précision de l’ordre de quelques ps suivant la bande passante des deux
composants ) et (ii) de façon plus précise en mesurant un signal issu de la somme
de fréquences produit dans un cristal non linéaire (précision de l’ordre de quelques
fs).

Contrôle de la dispersion : la compensation de la dispersion se fait uniquement
sur les impulsions de l’OPO2 utilisées pour la THG et est réalisée à l’aide d’une ligne
de prismes. Ce dispositif corrige la dispersion du second ordre présente en sortie de
l’OPO et introduite par les différents éléments dispersifs rencontrés par le faisceau.
En pratique nous avons constaté que même avec un tel dispositif les impulsions ne
sont pas tout à fait limitées par transformée de Fourier (80–100 fs au lieu de 75 fs). La
dispersion résiduelle pourrait provenir de la dispersion du troisième ordre introduite
par le cristal à chaque tour dans la cavité, ou d’une phase asymétrique introduite
par un processus d’auto-modulation de phase ayant lieu dans le cristal de l’OPO2.

Contrôle de la taille des faisceaux : la résolution d’un objectif dépend de
son ouverture numérique et du facteur de remplissage du faisceau arrivant sur sa
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pupille arrière. Il est donc important d’éclairer sa pupille arrière avec un profil
d’illumination connu et contrôlé pour trouver le bon compromis entre résolution
et puissance d’excitation disponible au foyer du microscope. D’autre part, les ob-
jectifs de microscope sont usuellement fortement chromatiques dans l’infrarouge si
bien que des impulsions décalées en longueur d’onde (λ1 = 850 nm et λ2 = 1100 nm)
ont généralement des plans de focalisation espacés de plusieurs micromètres. Par
exemple, les décalages peuvent être de l’ordre de 5 à 7µm pour un objectif Olympus
XLUMPFL (20X NA = 0,95). Il est donc également important de pouvoir contrôler
la divergence des faisceaux sur la pupille arrière des objectifs utilisés. Pour cela,

Figure 1.18: Mise en forme des faisceaux excitateurs pour la microscopie.

la divergence et la taille des faisceaux sont ajustées à l’aide de télescopes à trois
ou deux lentilles conçus au laboratoire. Le télescope à trois lentilles a été conçu
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sur le modèle des télescopes de Donders (1818–1889) à partir d’un logiciel de tracé
de rayon. Celui-ci est constitué d’une lentille divergente de focale f = −50 mm
placée entre deux lentilles convergentes de focale f = 150 mm. Ce télescope permet
un contrôle indépendant de la divergence et de la taille du faisceau de l’OPO2 en
déplaçant la lentille externe et la lentille du milieu (le grandissement théorique peut
varier entre 0,5 et 1,5 mais est en pratique limité aux valeurs comprises entre 0,75 et
1,5 du fait de l’encombrement des lentilles). Par souci d’encombrement nous avons
en revanche opté sur la deuxième chaine laser pour des télescopes à deux lentilles ne
permettant pas d’ajuster indépendamment la taille et la divergence des faisceaux.
Nous avons donc étalonné nos différents télescopes en choisissant les couples de len-
tilles pour lesquels les grandissement permettent de remplir correctement la pupille
arrière des objectifs utilisés tout en compensant les aberrations chromatiques à l’aide
des divergences.

1.4.3 Microscopes

1.4.3.1 Microscope à balayage

Les expériences de microscopie qui seront présentées dans les Chapitre 2, 3 et 4,
ont été réalisées sur un microscope à balayage construit au laboratoire au cours de
la thèse de Delphine Débarre et de Nicolas Olivier. Le microscope est constitué des
éléments suivants : un système à balayage, un objectif, et des modules de détection
en transmission et en épi-détection (Figure 1.19).

Le système à balayage comprend deux miroirs galvanométriques orthogonaux
de diamètre 4 mm (GSI lumonics) et deux lentilles imageant les miroirs sur la pu-
pille arrière d’un objectif de microscope avec un grandissement Gy = 3,5. Ainsi il
est possible de remplir une pupille arrière faisant au plus 14 mm. En pratique, le
balayage des faisceaux est synchronisé avec l’acquisition des signaux sur des photo-
multiplicateurs en régime de comptage de photons par un programme LabVIEW,
l’électronique de comptage de photons ayant été développée au laboratoire par Xa-
vier Solinas. La carte d’acquisition permet l’enregistrement d’images quatre canaux
à une cadence maximale d’environ 2,5µs/pixel

Pour nos expériences, nous avons utilisé des objectifs Olympus d’ouvertures
numériques comprises entre 0,95 et 1,2 et de grandissement allant de 20 à 60 fois.
Les signaux cohérents (génération d’harmoniques) ont été détectés en transmission
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à l’aide d’un condenseur, de miroirs dichröıques et de tubes photo-multiplicateurs
(SensTech), alors que les signaux incohérents ont en revanche été détectés vers
l’arrière (épi-détectés) sur trois tubes photo-multiplicateurs à l’aide de miroirs di-
chröıques.

Nous avons estimé la durée des impulsions des différentes sources au foyer du
microscope pour un objectif XLUMPFL 20X par des mesures XFROG effectuées
avec Guillaume Labroille et Manuel Joffre. Pour la châıne destinée à l’imagerie de
fluorescence multimodale (TiS1/OPO1) nous avons trouvé que les impulsions du TiS1

et de l’OPO1 avaient une largeur à mi-hauteur τ = 160/390 fs alors que les spectres
théoriques permettraient des durées limitées par transformée de Fourrier τTL =
105/275 fs). Pour la châıne destinée à l’imagerie multimodale THG (TiS2/OPO2)
nous avons estimé que les impulsions du TiS1 et de l’OPO1 avaient une largeur à
mi-hauteur τ = 280/80–100 fs alors que les spectres théoriques permettraient des
durées limitées par transformée de Fourrier τTL = 170/75 fs).

Figure 1.19: Schéma de principe du microscope à balayage.

1.4.3.2 Microscope à nappe de lumière

Les expériences de microscopie qui seront présentées dans le dernier chapitre
ont en revanche été réalisées sur un microscope à nappe de lumière construit au
laboratoire à la fin de ma thèse suite à l’arrivée au laboratoire de Willy Supatto. Le
principal avantage de ce type de microscope est la rapidité d’imagerie en comparaison
d’un système à balayage (ce point sera abordé plus en détail au Chapitre 4). Le
microscope que nous avons construit est constitué des éléments suivants : un système
à balayage, deux voies d’illumination, une cuve à échantillon dans laquelle plongent
deux objectifs d’excitation et un objectif de détection, ainsi que d’un module de
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Figure 1.20: Schéma de principe du microscope à nappe de lumière.

détection (voir Chapitre 5 pour plus de détails). (Figure 1.20).
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Microscopie à deux photons par
mélange de fréquences
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2.1 Introduction

La fluorescence est la modalité d’imagerie la plus utilisée en microscopie non-
linéaire, car de nombreux marqueurs sont utilisables pour obtenir une informa-
tion structurale ou fonctionnelle. Cependant, chaque marqueur n’apporte qu’un
nombre limité d’informations. Ainsi, il est intéressant de développer des stratégies
expérimentales combinant plusieurs marqueurs (par exemple différentes protéines
fluorescentes) et de mettre au point des méthodes d’imagerie adéquates. Plusieurs
approches ont été explorées pour répondre aux problématiques liées à l’imagerie
multi-signaux et le point commun entre les méthodes existantes est de combiner
plusieurs longueurs d’onde d’excitation que l’on peut contrôler indépendamment.
Au cours de ce chapitre nous présenterons une nouvelle stratégie d’excitation non
linéaire de fluorophores multiples reposant sur deux trains d’impulsions synchronisés
de longueurs d’onde centrales différentes. Cette approche a pour but d’augmenter le
nombre de signaux biphotoniques que l’on peut produire et détecter simultanément
tout en limitant la complexité du système d’imagerie. Dans les parties qui suivent,
nous allons tout d’abord présenter un bref état de l’art des approches d’imagerie mul-
ticouleur en microscopie (notamment non linéaire), puis nous détaillerons la méthode
d’imagerie multicouleur par mélange de fréquence mise au point au laboratoire. En-
fin, nous présentons l’application de cette méthode à l’observation de tissus marqués
avec l’approche Brainbow. Le but est de développer une méthodologie permettant de
reconstruire le connectome de circuits neuronaux ou d’étudier le développement et
le lignage cellulaire dans le système nerveux central. Les travaux présentés dans ce
chapitre ont été obtenus dans le cadre d’une collaboration avec les équipes de Jean
Livet (Institut de la Vision) et de Xavier Morin (Ecole Normale Supérieure), qui
ont développé les stratégies de marquage Brainbow et préparé les tissus de cortex
de souris et de moelle épinière d’embryon de poulet imagés dans ce travail.
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2.2 Microscopie à deux photons multicouleur :
état de l’art

2.2.1 Les approches multicouleur en microscopie

En microscopie de fluorescence les approches multicouleur sont de plus en plus
utilisées, que ce soit pour obtenir des informations à l’échelle moléculaire (Förster
Resonance Energy Transfert, FRET)[125], ou à l’échelle macroscopique (fluorescence
classique). Le développement de nouvelles approches de marquage a notamment ou-
vert la voie à de nombreuses applications. Parmi les avancées significatives on dis-
tingue l’optimisation d’une grande diversité de protéines fluorescentes, l’apparition
de protéines photo-convertibles que l’on peut utiliser comme interrupteurs optiques,
ou encore l’adressage génétique de marqueurs ciblant des populations (neurones, as-
trocytes etc.) ou des structures cellulaires différentes (noyau, cytoplasme enveloppe
nucléaire, microtubules, filaments d’actine etc.).

Cette dernière approche se révèle être un moyen efficace pour étudier la dyna-
mique cellulaire ou pour comparer des groupes de cellules d’un même organe, que
ce soit pour l’étude du lignage cellulaire ou de la connectivité dans le cas de neu-
rones. En effet, en combinant des informations fournies par plusieurs marqueurs
il est par exemple possible de différencier des cellules ou groupes de cellules dans
des situations où la résolution temporelle et spatiale d’acquisition ne permet pas de
le faire. De telles stratégies ont été démontrées dans des applications telles que le
suivi de cellules du système immunitaire [126], l’étude de la migration des cellules
embryonnaires dans la moelle épinière de poulet [127], le suivi de la formation des
métastases dans la souris [88], l’étude fonctionnelle des reins dans la souris [87], ou
encore le suivi de la formation des cryptes dans le petit intestin de la souris [90].
Comme le montrent ces études, l’utilisation de plusieurs protéines fluorescentes est
un outil puissant pour l’analyse quantitative. Cependant, seul un nombre limité de
marqueurs peut être utilisé sans causer de problèmes de séparation des signaux à la
détection.

Pour augmenter le nombre d’états discernables, plusieurs solutions sont envisa-
geables. Il a par exemple été proposé d’utiliser une voie de détection résolue spec-
tralement [128], ou encore d’associer de façon combinatoire un nombre restreint de
marqueurs clairement identifiables[89, 129, 91]. Cette dernière possibilité, dénommée
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Brainbow est particulièrement intéressante car elle permet en principe d’obtenir une
grande variété de signatures spectroscopiques différentes à partir d’un petit nombre
de marqueurs. Par exemple, dans le cortex de souris treize couleurs peuvent être
distinguées dans une population de neurones en utilisant trois marqueurs et trois
détecteurs [89].

2.2.2 Stratégies d’imagerie non linéaire multicouleur

Si les stratégies de marquage multicouleur ont considérablement évolué et per-
mettent potentiellement de traiter un grand nombre d’applications biologiques, des
méthodes d’imageries adaptées à l’observation de tissus vivants ou intacts sont en-
core à développer. En particulier, leur transposition à la microscopie non linéaire
reste délicate.

Figure 2.1: Stratégies d’excitation multicouleur non linéaires. (a) Un oscillateur fem-
toseconde accordable est utilisé pour exciter différents fluorophores séquentiellement.
(b) Des chromophores dont le spectre d’excitation se recouvrent peuvent être ex-
cités simultanément avec une seule longueur d’onde. (c) Façonnage d’un spectre large
pour exciter de façon optimale plusieurs chromophores. (d) Utilisation de plusieurs
faisceaux d’excitations.

Plusieurs approches ont été proposées pour l’imagerie à deux photons multicou-
leur. La première consiste à utiliser un oscillateur femtoseconde accordable pour ex-
citer différentes protéines fluorescentes séquentiellement. Par exemple, les dernières
générations de sources femtoseconde permettent une accordabilité sur la gamme 700–
1 300 nm pour une puissance moyenne au centre de la gamme d’approximativement
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1,0 W avec un taux de répétition de 80 MHz et une durée d’impulsion de 100 fs. Si
cette méthode permet par exemple d’exciter n’importe quelle protéine fluorescente
au sein de tissus épais, elle n’est cependant pas compatible avec l’imagerie mul-
ticouleur de tissus dynamiques car le temps d’acquisition croit avec le nombre de
marqueurs.

Une autre stratégie consiste à utiliser le même laser pour exciter plusieurs chro-
mophores dont les spectres d’excitation se recouvrent. Il a été montré que des lon-
gueurs d’onde décalées vers le visible pouvaient exciter simultanément deux protéines
fluorescentes à condition que l’une d’elle possède de multiples bandes d’absorption
(mKamala et TagRFP par exemple) [130, 131, 79]. Cependant, cette stratégie n’est
applicable que pour un nombre restreint de protéines et peut conduire à des effets
de photo-blanchiment plus important suite à l’excitation de niveaux d’absorption
d’ordre supérieurs pour la protéine rouge. Plus simplement, il est possible d’utiliser
des longueurs d’ondes d’excitation comprises entre 880 et 920 nm pour exciter si-
multanément une CFP et une GFP, ou encore une CFP et une YFP [29, 132].
Cependant une telle méthode ne permet pas d’équilibrer indépendamment la puis-
sance des différents signaux ce qui réduit la sensibilité et la spécificité [133]. De plus
le nombre de chromophores simultanément accessibles est intrinsèquement limité.

Avec le développement combiné de lasers à spectre étendu et des méthodes
de façonnage d’impulsions, plusieurs approches prometteuses sont également ap-
parues. Ces stratégies consistent par exemple à façonner le spectre d’excitation à
deux photons d’un laser large bande pour lui faire épouser de façon optimale le
spectre d’excitation de plusieurs chromophores de façon simultanée ou séquentielle
en commutant rapidement entre différentes formes de spectre [134, 135, 136]. Ainsi,
le nombre de protéines fluorescentes distinctes que l’on peut exciter simultanément
ou sélectivement est limité par la bande spectrale du laser. Cependant, ce type de
stratégie peut être complexe à mettre en œuvre et à utiliser en routine car la phase
spectrale et l’amplitude spectrale doivent être contrôlées précisément et maintenues
au foyer de l’objectif pendant l’imagerie. De plus, il est nécessaire de disposer d’une
densité spectrale d’énergie importante sur un spectre large.

Enfin plusieurs schémas multipliant le nombre de faisceaux excitateurs sont
également envisageables. Le nombre de chromophores distincts que l’on peut adres-
ser est alors limité par le nombre de bandes spectrales d’excitation dont on dispose.
Pour produire ces faisceaux on distingue plusieurs méthodes. La moins onéreuse
consiste à pomper une fibre à cristal photonique, ou à large coeur à l’aide d’un seul
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laser pour générer de nouvelles fréquences [137, 138, 139]. De cette manière trois
protéines fluorescentes peuvent être excitées simultanément [139]. Pour cela, les au-
teurs ont utilisé un faisceau de longueur centrale λ1 = 1550 nm pour générer dans
une fibre deux autres impulsions de longueurs d’onde centrales λ2 = 1728 nm et
λ3 = 1900 nm et ont doublé les trois impulsions obtenues à partir de cristaux non
linéaires pour pouvoir exciter trois chromophores aux longueurs d’onde suivantes
750, 864, et 950 nm. Cependant, ce type de méthode est peu efficace (40 % de pertes
dues à la fibre et 70 % de pertes par cristal non linéaire) et complexe à mettre en
œuvre. De plus pour ce type de méthode étant donné que les différents faisceaux
sont produits à partir d’une même source il est généralement nécessaire de faire un
compromis entre puissance disponible et nombre de couleurs accessibles. D’autres
approches plus onéreuses mais néanmoins plus simples à mettre en œuvre utilisent
deux lasers indépendants, ou un laser pompant un oscillateur paramétrique optique
de façon synchrone [51, 52, 133, 132]. Avec cette stratégie d’excitation, l’imagerie
simultanée de deux chromophores est réalisée par principe, et l’imagerie de trois
chromophores a été rapportée dans le cas où l’une des deux sources excite simul-
tanément deux marqueurs aux spectres partiellement superposés [132].

Au vu des méthodes existantes, les solutions à plusieurs sources sont actuellement
les plus matures bien que la complexité de mise en oeuvre augmente avec le nombre
de couleurs nécessaires. Cependant, il est possible de tirer un meilleur parti des
sources à plusieurs sorties en utilisant des combinaisons de fréquences comme voies
d’excitation supplémentaires. C’est l’approche que j’ai développé afin d’exciter de
façon optimale trois chromophores aux spectres d’excitation disjoints couvrant une
partie du proche infra-rouge (750–1 200 nm) comme c’est le cas pour les constructions
multicouleur de type Brainbow [89, 91].

2.3 Combinaison de faisceaux synchronisés

Nous allons maintenant présenter une nouvelle stratégie permettant d’exciter
simultanément trois molécules fluorescentes dont les spectres d’excitation sont dis-
tincts et couvrent une partie étendue du proche infra-rouge (750–1 200 nm) [140].
Cette méthode repose sur l’utilisation de trains d’impulsions synchronisés et a été
développée au cours de ma thèse.
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2.3.1 Principe

Comme discuté dans la section précédente, une méthode efficace et simple à
mettre en œuvre pour l’imagerie de deux fluorophores consiste à utiliser deux spectres
d’excitation disjoints produits par exemple par deux lasers, ou par un laser pompant
un oscillateur paramétrique optique. Pour une telle configuration les protéines sont
excitées par des processus d’absorption à deux photons dégénérés (à une couleur)
provenant de chacun des trains d’impulsions Figure 2.2(a). Dans ce cas, les couples
de protéines utilisables sont limités par la superposition des spectres d’émission et
les associations les plus répandues sont CFP-YFP, ou encore GFP-RFP.

Figure 2.2: Stratégie d’excitation multicouleur avec des trains d’impulsion synchro-
nisés (a) Les trains d’impulsions sont décalés temporellement. Deux protéines fluo-
rescentes sont excitées par des processus d’absorption à deux photons dégénérés
provenant de chacun des trains d’impulsions. (b) Les trains d’impulsions sont su-
perposés temporellement. Une troisième protéine fluorescente peut être excitée par
un processus d’absorption à deux photons à deux couleurs.

D’autre part, dans le cas où les trains d’impulsions provenant des deux sources
sont superposés temporellement, d’autres effets non linéaires résultant de l’interaction
entre le milieu et les impulsions de couleurs différentes sont également générés simul-
tanément (fluorescence excitée à deux photons à deux couleurs, somme de fréquences,
mélange à quatre ondes). Ainsi, trois chromophores aux spectres d’absorption dis-
tincts peuvent être excités simultanément grâce à deux processus d’absorption à
deux photons dégénérés et un processus à deux couleurs Figure 2.2(b).

Si deux sources lasers indépendantes de même taux de répétition requièrent
l’utilisation d’une synchronisation active pour corriger le bruit de gigue temporelle,
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en revanche l’utilisation d’un oscillateur paramétrique optique pompé par un la-
ser fournit naturellement deux trains d’impulsions parfaitement corrélés. C’est cette
stratégie que nous avons utilisée pour l’imagerie multicouleur de trois protéines
fluorescentes. Le schéma de principe est visible sur la Figure 2.3 : les faisceaux
d’excitation sont recombinés spatialement à l’aide d’un miroir dichröıque et syn-
chronisés temporellement à l’aide d’une ligne à retard, puis envoyés vers un micro-
scope décrit au premier chapitre. Les trois signaux étant créés simultanément, ils
sont détectés dans trois bandes spectrales différentes.

Figure 2.3: Montage expérimental. Un laser titane saphir (TiS) et un oscillateur
paramétrique optique (OPO) sont recombinés spatialement et superposés temporel-
lement avant d’être envoyés dans un microscope à balayage.

2.3.2 Travaux antérieurs

L’excitation à base de trains d’impulsions synchronisés a été utilisé dans d’autres
techniques de microscopie, notamment pour l’imagerie CARS [10, 119, 120] ou SRS
[141, 123, 124] mais également pour la fluorescence. La fluorescence excitée à 2 pho-
tons à 2 couleurs a été utilisée pour la première fois par Joseph R. Lakowicz et
Ignacy Gryczynski en 1996 [142, 92, 143] pour exciter des molécules fluorescentes
dont le spectre d’absorption est centré à 250 nm dans le proche ultraviolet comme
cela est le cas pour le tryptophane (Figure 2.4(a)). Ne disposant pas de sources
pulsées à 500 nm permettant l’excitation à deux photons des résidus tryptophanes
(Figure 2.4(b)), les auteurs ont utilisé un faisceau à 760 nm et sa réplique doublée
en fréquence à 380 nm pour exciter le tryptophane à l’aide d’un mécanisme de fluores-
cence à 2 photons à 2 couleurs (Figure 2.4(c)). On peut noter que les fluorophores
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pourraient également être excités par un processus de fluorescence à 3 photons à
760 nm mais l’efficacité d’excitation serait alors plus faible [94].

Depuis, plusieurs applications de l’excitation à deux photons deux couleurs ont
été proposées pour la spectroscopie moléculaire comme la mesure des temps de
fluorescence de molécules absorbant dans l’ultraviolet [144], ou la détermination
du tenseur de fluorescence à 2 photons à l’aide d’études polarimétriques résolues
temporellement [145, 146, 147]. D’autres applications ont également été proposées
pour le suivi de réactions enzymatiques sans marquage [146] et de liaisons entre
deux protéines sans marquage [144].

Figure 2.4: Stratégies d’excitation d’un fluorophore dans l’ultra-violet. (a) Excitation
à 1 photon à l’aide d’une source continue à 250 nm. (b) Excitation à 2 photons à
l’aide d’un laser impulsionnel émettant à 500 nm. (c) Excitation à 2 photons à 2
couleurs à l’aide d’un faisceau à 760 nm et de sa réplique doublée en fréquence à
380 nm.

2.3.3 Spectres d’excitation à deux photons

Pour vérifier la validité du concept d’imagerie à trois couleurs par mélange de
fréquence, nous avons effectué une mesure du spectre d’excitation à deux photons de
notre système. Le spectre d’excitation à deux photons

∣∣∣E(2) (ω)
∣∣∣2 est défini comme la

transformée de Fourier du champ doublé en fréquence E(2) (t) = E (t)2. Pour cette
mesure, les deux lasers sont focalisés dans un cristal doubleur de BBO et le spectre
des différents signaux non linéaires générés est mesuré. Pour deux impulsions de
fréquences centrales ω1 et ω2, le spectre possède bien trois composantes de fréquences
respectives : 2ω1, ω1 + ω2 et 2ω2 (Figure 2.5(a)). Les composantes à 2ω1 et 2ω2

sont dues au doublage en fréquence des faisceaux utilisés et sont bien indépendantes
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du délai entre les trains d’impulsions, alors que la composante à ω1 + ω2 provient
d’une interaction de type somme de fréquences et disparait lorsque les lasers sont
décalés temporellement. Ainsi tout se passe comme si l’on disposait de trois lasers
permettant d’exciter trois fluorophores dont les spectres d’absorption à deux photons
possèdent des résonances à 2ω1, ω1 + ω2 et 2ω2.

Figure 2.5: (a) Spectres d’excitation à deux photons mesurés en focalisant deux
trains d’impulsion dans un cristal non linéaire de BBO. Trois signaux sont visibles :
les deux premiers sont dus à un phénomène de doublage de fréquence et apparaissent
aux fréquences 2ω1 (λ1/2) et 2ω2 (λ2/2), alors que le troisième est un signal de
somme de fréquence à ω1 + ω2 (1/ (1/λ1 + 1/λ2) apparaissant uniquement lorsque
les impulsions sont synchronisées. (b) Carte des combinaisons de longueurs d’ondes
d’excitation à deux photons accessibles pour l’imagerie à trois couleurs. L’ensemble
du plan est accessible lorsque λ1 et λ2 sont contrôlables indépendamment (châıne
laser TiS1/OPO1), alors que seule une partie du plan peut être explorée lorsque λ1
et λ2 ne sont pas indépendantes (ligne en pointillé blanc correspondant à la châıne
laser TiS2/OPO2).

Pour l’imagerie à trois couleurs on souhaiterait idéalement pouvoir contrôler
indépendamment les longueurs d’ondes centrales des trois spectres d’excitation à 2
photons de façon à pouvoir travailler avec le plus grand nombre possible de com-
binaisons de fluorophores. Cependant, pour des impulsions synchronisées de lon-
gueurs d’ondes centrales λ1 (TiS) et λ2 (OPO) la longueur d’onde d’excitation à
2 couleurs est liée à celles des deux faisceaux et est donnée par la relation sui-
vante λ3 = 2 (1/λ1 + 1/λ2). La Figure 2.5(b) est une carte des triplets de lon-
gueurs d’ondes d’excitation que l’on peut atteindre pour l’imagerie trois couleurs
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avec notre dispositif expérimental. Cette carte nous montre que des impulsions syn-
chronisées de longueurs d’ondes centrales λ1 et λ2 comprises entre (750–860 nm)
et (1 050–1 200 nm) donnent accès à une troisième longueur d’onde comprise entre
(875–1 000 nm) (châıne laser TiS1/OPO1 voir Section 1.3.1). Ainsi, plusieurs com-
binaisons de protéines fluorescentes sont accessibles et notamment celles encodées
par les transgènes Brainbow [89, 129] (CFP, YFP et tdTomato ou mCherry). Cepen-
dant, dans le cas ou les deux longueurs d’onde λ1 et λ2 ne sont pas indépendantes
(châıne laser TiS2/OPO2 voir Section 1.3.1) les combinaisons accessibles sont li-
mitées à une ligne représentée en pointillé blanc sur la Figure 2.5(b).

2.3.4 Validation du concept

Pour valider le principe d’excitation, nous avons mesuré le signal de fluorescence
produit dans un tissu marqué par trois protéines fluorescentes pour différentes va-
leurs du délai entre deux impulsions synchronisées de longueurs d’onde centrales
λ1 = 850 nm et λ2 = 1100 nm. Nous avons utilisé des cellules embryonnaires hu-
maines de rein (HEK) fournies par Jean Livet comme échantillons test. Chaque
cellule exprime une protéine fluorescente parmi (i)CFP, (ii)YFP, et (iii)tdTomato
ou mCherry. Les images de fluorescence ont été enregistrées dans trois bandes spec-
trales différentes à l’aide de filtres dichröıques et de trois photo-multiplicateurs.

On peut remarquer que les signaux de fluorescence bleu (CFP) et rouge (td-
Tomato ou mCherry) dépendent peu du délai (Figure 2.6(a,b)). Une légère aug-
mentation est cependant observée lorsque les trains d’impulsion sont synchronisés ;
celle-ci est en fait due à une excitation parasite à 2 couleurs (Figure 2.6(c)). En
revanche la protéine YFP est excitée uniquement lorsque les trains d’impulsions
sont synchronisés. Ainsi on peut considérer que chaque protéine fluorescente est
excitée majoritairement par une seule composante du spectre d’excitation à deux
photons, ce qui valide la méthode d’excitation de trois chromophores. Notons que
notre méthode est d’autant plus pertinente que les spectres d’excitation sont dis-
joints, car sinon une ou deux longueur(s) d’onde suffit(sent) pour produire plusieurs
signaux de fluorescence.

Dans ces conditions, en supposant les profils d’intensité temporels gaussiens, les
signaux de fluorescence bleu, rouge et vert s’expriment de la manière suivante :

SBlue = P 2
1 , SRouge = P 2

2 , SV ert = 2P1P2 exp
(
−τ 2/2σ2

)
, (2.1)
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où P1 et P2 sont les puissances d’excitation du titane-saphir et de l’OPO, τ le délai
entre les trains d’impulsions et σ la largeur à 1/e2 de la fonction d’intercorrélation
temporelle d’ordre deux. Ce paramètre est relié aux largeurs des profils d’intensité
du titane-saphir et de l’OPO par la relation σ =

√
σ2

1 + σ2
2. Ainsi l’efficacité des

processus d’excitation à un faisceau est contrôlée par la puissance des lasers, alors
que l’efficacité du signal à 2 couleurs est contrôlée en plus par le délai entre les
trains d’impulsions, ce qui permet un contrôle indépendant des trois signaux. No-
tons qu’en pratique la dispersion induite par les tissus est trop faible pour induire
une désynchronisation significative des trains d’impulsions. En utilisant les valeurs
mesurées par Daiman et Masumara [148] pour l’indice de réfraction de l’eau on
trouve qu’il faut parcourir une distance de propagation de 1mm pour que des
trains d’impulsions synchronisés de longueurs d’onde centrales λ1 = 850 nm et
λ2 = 1100 nm se décalent de 13 fs, soit une faible fraction de la largeur des im-
pulsions excitatrices utilisées (100–400 fs voir Section 1.3.1).

Figure 2.6: Excitation de trois protéines fluorescentes à l’aide de trains d’impulsions
synchronisés. (a) Comparaison des signaux obtenus pour des trains d’impulsions
désynchronisés puis synchronisés. Les images représentent des cellules HEK expri-
mant chacune une protéines fluorescente (CFP, YFP, ou tdTomato). Les acquisitions
ont été faites sur trois canaux spectraux différents pour des trains d’impulsions
désynchronisés puis synchronisés. (b) Signaux obtenus sur quelques cellules en fonc-
tion du délai. (c) Spectres d’excitation des marqueurs utilisés (CFP, YFP, tdTomato
et mCherry).
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2.3.5 Recouvrement spatial et aberrations chromatiques

Recouvrement spatial : Le signal de fluorescence à 2 couleurs provient d’une
interaction entre deux faisceaux de longueurs d’onde centrales différentes que l’on
focalise au foyer d’on objectif de microscope. Contrairement à la fluorescence à 2
photons classique où un seul faisceau d’excitation est utilisé, le signal de fluores-
cence produit est sensible aux décalages spatiaux entre les faisceaux d’excitation.
On distingue deux types de décalage entre les profils d’excitation : les décalages
qui sont dans le plan de focalisation, et ceux qui sont parallèles à l’axe optique.
Ces décalages peuvent avoir plusieurs origines physiques : un mauvais alignement
induira un décalage dans le plan focal, tandis que les aberrations chromatiques du
microscope et des tissus peuvent provoquer les deux types de décalage.

Figure 2.7: Effets des décalages entre les faisceaux d’excitation. (a-c) Les faisceaux
sont décalés axialement et les profils d’intensité à deux couleurs normalisés sont
calculés pour plusieurs décalages (b,c) où z0 est la largeur à mi-hauteur axiale d’un
des faisceaux. (d-f) Les faisceaux sont décalés radialement et les profils d’intensité à
deux couleurs sont calculés pour plusieurs décalages (e,f) pour plusieurs valeurs où
r0 est la largeur à mi-hauteur axiale d’un des faisceaux. Les inserts visibles en (b)
et (e) représentent la chute du signal à deux couleurs en fonction du décalage axial
et radial.

Les effets de ces décalages sur le profil d’excitation sont présentés Figure 2.7.
Nous avons calculé ces effets pour des ouvertures numériques modérées et dans le
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cadre de l’approximation paraxiale. Dans le cas de décalages suivant l’axe de pro-
pagation, on peut remarquer que les profils d’excitation s’élargissent en fonction
du décalage (Figure 2.7(b,c)). Les résolutions latérale et axiale peuvent donc être
dégradées pour de forts décalages. Dans le cas où les deux faisceaux sont décalés axia-
lement seule la résolution axiale est dégradée (Figure 2.7(e,f)). Ainsi la résolution
du processus à 2 photons à 2 couleurs dépend des longueurs d’onde d’excitation
mais également de la différence de focalisation entre les deux faisceaux d’excitation
(résultat connu pour la microscopie CARS).

Cependant, les décalages entre les faisceaux vont surtout avoir pour effet de
faire baisser l’efficacité de génération de la fluorescence à 2 photons excitées à 2
couleurs, comme l’illustre la Figure 2.8. Ainsi, le signal excité à 2 couleurs est un
bon indicateur de la superposition des faisceaux d’excitation et sa contribution est
faible dans les cas où la résolution est dégradée. Pour générer efficacement un signal
de fluorescence à 2 couleurs sur une partie importante du champ de vue il est donc
important de corriger les principales sources de décalage que sont les aberrations
chromatiques.

Figure 2.8: Chute du signal de fluorescence excitée à 2 couleurs pour un décalage
entre les faisceaux de l’ordre de deux fois la résolution latérale. Temps par pixel 5µs,
barre d’échelle 0,50µm.



2.3. COMBINAISON DE FAISCEAUX SYNCHRONISÉS 51

Aberrations chromatiques : Les aberrations chromatiques se manifestent en
présence d’éléments dispersifs tels que la silice et sont dues à une variation de l’indice
de réfraction avec la longueur d’onde. Pour une optique usuelle comme une lentille
ou un objectif de microscope qui est une succession de lentilles, on distingue deux
types d’aberrations chromatiques : les aberrations axiales et les aberrations trans-
verses. Les aberrations axiales sont en première approximation indépendantes de la
position dans le champ de vue et se manifestent par un déplacement du point de
focalisation le long de l’axe lorsque la longueur d’onde varie (Figure 2.9(a)). Elles
peuvent donc être corrigées sur tout le champ de vue. Les aberrations chromatiques
longitudinales apparaissent en revanche uniquement hors d’axe et se manifestent par
un déplacement radial du point de focalisation en fonction de la longueur d’onde
et de la position dans le champ de vue (Figure 2.9(b)). Il n’est donc pas possible
d’appliquer une correction globale.

Figure 2.9: Influence des aberrations chromatiques dans un microscope à balayage.
(a) Les aberrations chromatiques axiales se traduisent par un décalage longitudi-
nale des points de focalisation pour deux faisceaux de longueurs d’onde centrales
différentes. (b) Dans le cas général (aberrations chromatiques axiales et radiales) les
points de focalisation des deux faisceaux sont décalés longitudinalement et radia-
lement. (c) Malgré la correction des aberrations chromatiques axiales les points de
focalisation sont toujours décalés radialement hors d’axe.
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Dans un microscope à balayage deux éléments sont principalement susceptibles
d’induire des aberrations chromatiques : le système imageant les miroirs galva-
nométriques sur la pupille arrière de l’objectif de microscope, et l’objectif lui-même.
Ainsi, lorsque l’on balaye deux faisceaux de longueurs d’onde centrales différentes
au foyer d’un objectif de microscope, les points de focalisation des deux faisceaux
sont spatialement décalés : au centre du champ de vue les points de focalisation
sont décalés principalement le long de l’axe et en bord du champ de vue ils sont
en plus décalés radialement. Pour la fluorescence à 2 photons à 2 couleurs il est
donc important de corriger les aberrations chromatiques ou de définir une portion
du champ de vue pour laquelle les décalages sont faibles devant la taille du volume
focal.

L’aberration chromatique axiale peut être corrigée en introduisant un défaut de
mise au point pour chacun des faisceaux d’excitation. Cela peut se faire rigoureu-
sement à l’aide d’un modulateur de phase spatiale conjugué sur la pupille arrière
de l’objectif de microscope, ou de façon approchée en changeant la divergence des
faisceaux d’excitation (Figure 2.9(c)). Les méthodes reposant sur un contrôle de
la divergence sont plus simples à mettre en œuvre, mais introduisent néanmoins
une phase résiduelle d’aberration sphérique ce qui peut dégrader la résolution pour
de fortes valeurs de la divergence [62, 149, 150, 151]. Par souci de simplicité nous
avons choisi de corriger l’aberration chromatique axiale en changeant la divergence
des faisceaux d’excitation à l’aide de télescopes placés en amont du microscope.
Le grandissement des télescopes a été choisi de façon à ce que le remplissage des
faisceaux soit le même malgré la divergence induite sur les faisceaux, ce qui per-
met d’avoir des résolutions comparables pour les différents signaux de fluorescence.
Malgré l’aberration sphérique résiduelle introduite, les résolutions axiales pour les
deux faisceaux sont de l’ordre de 2,0 et de 2,5µm pour les deux faisceaux d’excitation
(Figure 2.8(b)) ce qui correspond à une ouverture numérique effective NA = 0,80
alors que l’ouverture numérique nominale de l’objectif utilisé est NA = 1,05 et que
l’objectif est légèrement sous-couvert. Ces résolutions sont donc tout à fait conve-
nables pour les applications visées, à savoir imager des tissus de cortex cérébral avec
une résolution subcellulaire.

D’autre part, dans un système à balayage les aberrations chromatiques trans-
verses varient dans le champ de vue et ne peuvent pas être corrigées à l’aide d’un
élément statique. Nous avons donc essayé de trouver un objectif corrigeant au mieux
ces aberrations. Pour comparer les différents objectifs le signal de fluorescence à 2
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Figure 2.10: Chromatisme dans le champ de vue. (a,b) Décalages des points de
focalisation pour un objectif dont le chromatisme n’est pas corrigé (a) et pour un
objectif dont le chromatisme est corrigé (b). (c,d) Signaux de fluorescence excité à
deux couleurs d’un échantillon homogène étendue pour les deux objectifs. Barres
d’échelles (a,b) 2,0µm, (c,d) 100,0µm.

couleurs est un bon diagnostic pour quantifier les aberrations chromatiques dans le
champ de vue car il reflète directement les décalages entre les faisceaux d’excitation.
Nous avons essayé plusieurs objectif conçues pour le proche infrarouge disponible
au laboratoire, et obtenu les meilleurs résultats avec un Olympus XLPL25XWMP
(25X NA 1,05). Pour cet objectif nous avons trouvé que les faisceaux d’excitation se
décalent de moins de la résolution latérale sur plus de la moitié du champ de vue, ce
qui correspond à un champ de vue effectif de 400µm de diamètre pour des résolutions
axiales comprises entre 2,0 et 2,5µm pour les différents signaux de fluorescence.

2.3.6 Comparaison entre une excitation à 1 et 2 couleurs

Pour l’imagerie à trois couleurs de volume il est important de vérifier que le
profil d’excitation à 2 couleurs se conserve dans les tissus. Pour cela, nous avons
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comparé une excitation à 2 photons standard et une excitation à 2 couleurs en
imageant des tranches de cortex marquées à l’aide d’une protéine fluorescente jaune
(YFP) pour des impulsions synchronisées de longueur d’onde centrale λ1 = 850 nm
et λ2 = 1100 nm (λ3 = 2/ (1/λ1 + 1/λ2) = 959 nm), puis pour un seul faisceau de
longueur d’onde centrale λ0 = 960 nm. Les résultats sont visibles Figure 2.11. On
peut constater qu’aucune différence majeure n’est apparente entre les deux processus
d’excitation sur le champ de vue utilisé : 395×275µm2 et ceci pour des profondeurs
d’imagerie de 250µm et 300µm. La fluorescence à 2 couleurs pourra donc être utilisée
pour l’imagerie du cortex en profondeur avec une résolution cellulaire équivalente à
celle obtenue en fluorescence à deux photons classique.

Figure 2.11: Comparaison entre une excitation à 2 photons à 2 et 1 couleurs d’un
marquage YFP dans un tissu de cortex de souris, (a,c) et (b,d) respectivement.
Temps par pixel 5µs, barre d’échelle 50µm.

2.3.7 Imagerie de grands volumes

Pour les applications de lignage cellulaire et d’étude de la connectivité dans le
tissu nerveux avec des stratégies Brainbow, il est nécessaire de réaliser une analyse
colorimétrique (c’est à dire mesurer les rapports entre les trois signaux bleu, jaune-
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vert, et rouge) sur de grands volumes. Nous avons pour cela corrigé la sensibilité des
différents canaux en fonction de la profondeur et du champ de vue, et implémenté
un mosäıcage de zones étendues. Nous présenterons ces aspects dans les paragraphes
suivants, puis validerons cette stratégie sur des échantillons épais de cortex de souris.

Contrôle des signaux en profondeur : Lorsque l’on s’enfonce dans les tissus
le signal de fluorescence mesuré et le contraste des images diminue, ce qui limite
la profondeur d’imagerie utile. Cette limitation est due à la diffusion des profils
d’excitation et des signaux de fluorescence (Chapitre 1). Pour optimiser l’imagerie
en profondeur, il est tout d’abord préférable de minimiser la baisse de l’efficacité
de collection. Cela peut peut être fait en augmentant l’étendue géométrique de la
voie de détection, c’est à dire en utilisant un objectif de forte ouverture numérique
et de faible grandissement ainsi que des lentilles de collection adaptées [39, 38].
Cependant pour des profondeurs d’imagerie non superficielles (> 100µm) il est
également nécessaire d’augmenter la puissance incidente de façon à maintenir une
intensité d’excitation constante malgré la diffusion.

Pour l’imagerie trichromatique avec des faisceaux synchronisés (λ1 = 850 nm et
λ2 = 1100 nm) nous avons pu remarquer que les différents signaux de fluorescence
s’atténuaient différemment lorsque l’on s’enfonce dans les tissus (Figure 2.12(a)).
Cela est du au fait que les phénomènes de diffusion varient avec la longueur d’onde
(Chapitre 1). Cependant, comme la superposition des deux faisceaux est peu af-
fectée en profondeur, seul un contrôle sur la puissance des trains d’impulsions est
nécessaire pour maintenir l’intensité des trois profils d’excitation dans les tissus (les
signaux en surface étant ajustés à l’aide des deux puissances et du délai entre les
trains d’impulsions).

En pratique, les puissances sont contrôlées en ajustant les angles des axes de
rotation de deux lames demi-onde placées juste avant des cubes polarisants. Le
mouvement des lames est synchronisé avec l’acquisition des images de fluorescence
ce qui permet d’augmenter progressivement la puissance pour chaque nouvelle pro-
fondeur. Ainsi, il est possible de compenser les atténuations des trois signaux de
fluorescence de façon automatique (Figure 2.12(b)) et donc de préserver le rap-
port des trois signaux (soit la couleur des structures) et le rapport signal-sur-bruit
lorsque l’on s’enfonce dans les tissus comme l’illustre la pile d’images enregistrées sur
un tissu de cortex faisant 400µm d’épaisseur (Figure 2.13). On note qu’il est tout
de même difficile de concevoir une méthode entièrement automatique permettant de
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Figure 2.12: Variation des trois signaux excités à deux photons (CFP, YFP,
mCherry) avec la profondeur dans un tissu de cortex de souris Brainbow dans les cas
où les puissances d’excitation sont inchangées (a), et dans le cas où elles augmentent
suivant un profil exponentiel (b). On peut noter que la brusque chute du signal en
(a) aux alentours de z = 280µm est un effet de bord de tranche.

Figure 2.13: Pile d’images enregistrées sur un tissu de cortex de souris Brainbow.
(a-c) Projections maximales calculées sur une épaisseur de 100µm pour trois pro-
fondeurs différentes : z = 0, 100 et 350µm. (d-f) Projections maximales calculées à
partir des reprojections orthogonales de la pile d’images. Temps par pixel 5µs, barre
d’échelle 50µm.
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compenser parfaitement l’atténuation des signaux dans les tissus car nous avons pu
observer des différences d’atténuation au sein d’un même tissu et entre les tissus.

Enfin, bien que le signal de fluorescence moyen soit préservé, ce type de stratégie
ne compense pas la perte du confinement de l’excitation due aux aberrations et à
la diffusion. De plus on peut s’attendre à ce que les résolutions des trois signaux
se dégradent différemment lorsque l’on s’enfonce dans les tissus car les longueurs
d’ondes d’excitation utilisées sont différentes (λ1 = 850 nm et λ2 = 1100 nm). Cela
peut être problématique pour des structures plus petites que la résolution optique
car le rapport des signaux de fluorescence ne va alors pas être la même en surface
et en profondeur (les structures semblent changer de couleur). Pour augmenter la
profondeur de pénétration, une solution possible consisterait à pré-compenser les
aberrations et la diffusion induite par le tissu à l’aide de modulateurs de phase spa-
tiale (optique adaptative). Cependant une correction de ce type est nécessairement
locale et plusieurs zones devraient être corrigées séquentiellement pour imager un
champ de vue étendu [152, 153].

Homogénéisation du signal de fluorescence : Les efficacités d’excitation et de
détection ne sont pas invariantes dans le champ de vue et peuvent également changer
d’un canal de détection à l’autre. Ces variations doivent être mesurées et prises en
compte pour obtenir des informations colorimétriques (rapport entre les différents
canaux de fluorescence) indépendante de la position dans le champ de vue. Pour cela
nous avons mesuré la réponse du système dans le cas d’un échantillon fluorescent
homogène et ceci pour chacune des voies de fluorescence utilisées pour l’imagerie de
tissus multicouleur (Figure 2.14(a-c)). Ces réponses mesurées peuvent alors être
utilisées pour normaliser les images en intensité de façon à pouvoir comparer les cou-
leurs de différentes structures sur l’ensemble du champ de vue utile (Figure 2.14(d-
e)).

Acquisition de mosäıques : Le champ de vue effectif de notre système pour la
microscopie trichromatique est restreint et fait approximativement 400 × 400µm2.
Pour étendre ce champ de vue il est possible de réaliser plusieurs acquisitions suc-
cessives décalées les unes par rapport aux autres. Les images sont corrigées spectra-
lement avant d’être recalées.
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Figure 2.14: Homogénéisation du signal de fluorescence sur le champ de vue à par-
tir des réponses mesurées pour chacun des canaux spectraux. (a-c) Réponses des
différents canaux de détection pour un échantillon fluorescent homogène. (d,e) Com-
posite des trois images de fluorescence avec (d) et sans (e) corriger par les réponses
spectrales mesurées. Temps par pixel 5µs, barre d’échelle 100µm.

Validation des stratégies sur des tissus de cortex : Nous avons combiné
les méthodes d’acquisition décrites dans les paragraphes précédents (augmentation
de la puissance avec la profondeur, acquisition de mosäıques, et calibration du si-
gnal de fluorescence en fonction de la position dans le champ de vue) et appliqué
notre méthode à l’observation de grands volumes de cortex de souris avec mar-
quage Brainbow. Les résultats obtenus sont présentés sur la Figure 2.15(a). Le
volume total imagé (composé de six piles d’images) s’étend sur 900× 720× 370µm3

et les corps cellulaires ont été détectés automatiquement dans l’ensemble du vo-
lume à l’aide du logiciel Imaris (Bitplane) (Figure 2.15(b)). En comparant gra-
phiquement le poids des signaux de fluorescence relatif défini comme CR,G,B =
(IR,G,B − IMin,R,G,B) / (IR + IG + IB) on note que la répartition des signaux est in-
changée avec la profondeur Figure 2.15(c), ce qui valide notre stratégie d’acquisition
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et de normalisation des signaux.
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Figure 2.15: Validation de la stratégie d’acquisition sur de grands volumes. (a) Com-
posites d’images des fluorescences reconstruites à partir de six piles différentes. Le
volume total est de 900×720×370µm3. (b) Corps cellulaires détectés sur l’ensemble
du volume. (c) Proportions relatives des signaux de fluorescence mesurés sur les corps
cellulaires des régions superficielle et profonde de l’échantillon, correspondant aux
zones rouges dans (b). Temps par pixel 5µs, barre d’échelle 100µm.
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2.4 Applications à l’imagerie de tissus Brainbow

2.4.1 Le marquage Brainbow

Brainbow désigne une méthode pour laquelle les neurones du cerveau sont marqués
individuellement par un groupe de protéines fluorescentes permettant de les distin-
guer de leurs voisins à l’aide d’un critère colorimétrique. Chaque neurone exprime
un même ensemble de protéines fluorescentes (par exemple une protéine bleue, une
verte et une rouge), mais dans des proportions différentes, ce qui permet de lui
associer une couleur distinctive dans un espace colorimétrique.

Plus spécifiquement, ces méthodes de marquage nécessitent (i) de pouvoir ex-
primer plusieurs protéines fluorescentes et (ii) de pouvoir exprimer chacune des
protéines de façon indépendante. Pour une revue voir les références [154, 155, 156].

De nombreux schémas ont été proposés pour exprimer dans les tissus plusieurs
rapporteurs de façon exclusive et stochastique. Ces schémas reposent généralement
sur l’utilisation de systèmes contrôlant la recombinaison de segments de chromo-
somes [157]. Le processus de recombinaison est catalysé par une enzyme (Cre re-
combinase ou autre) et se fait sur un segment d’ADN situé entre deux sites de
reconnaissance (séquence de 34 nucléotides appelée lox). Suivant la configuration
des sites de reconnaissance, la réaction peut aboutir à l’excision ou à l’inversion du
brin d’ADN situé entre les deux sites. Cette stratégie a tout d’abord été utilisée
pour l’expression exclusive et stochastique d’un [158, 159, 160, 161, 162, 163] ou
deux rapporteurs [164, 165, 166, 167, 168]. D’autre part, dans le cas ou l’on souhaite
exprimer plus de deux rapporteurs comme dans le cas des marquages Brainbow que
nous avons utilisés, il est également possible d’utiliser plusieurs paires de sites de
reconnaissance [89, 169, 90, 170, 171, 172]. Ainsi, un événement de recombinaison
peut conduire de manière aléatoire à plusieurs événements se traduisant chacun par
l’expression d’un rapporteur différent. Par exemple, pour un seul transgène muni de
trois rapporteurs (CFP, YFP et RFP) que l’on a placé entre trois paires de sites
de reconnaissance, la recombinaison peut aboutir à quatre résultats : trois excisions
conduisant chacune à l’expression d’une des protéines fluorescentes (CFP, YFP et
RFP), ainsi qu’aucune excision (Figure 2.16(a)). Si une seule copie de ce transgène
est exprimée seule trois couleurs seront visibles (expression exclusives des protéines).

Pour augmenter le nombre de couleurs disponibles, il est également possible
d’utiliser plusieurs copies indépendantes du même transgène ce qui permet d’exprimer
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Figure 2.16: Principe du marquage Brainbow. (a) Transgène du marquage Brainbow
codant pour trois protéines fluorescentes (RFP, YFP et CFP) et résultats des re-
combinaisons. Seule la protéine placée directement après le promoteur est exprimée,
ce qui conduit à l’expression exclusive de l’une des trois protéines. (b) En présence
de trois copies du même transgène, treize couleurs distinctes peuvent être observées.
Les trois couleurs primaires proviennent des expressions exclusives ou redondantes
des transgènes, les trois couleurs secondaires proviennent de l’expression combinée
de deux protéines différentes et enfin les sept autres couleurs sont dues aux combi-
naisons à trois protéines.

les protéines de façon combinatoire. Par exemple, l’association de trois copies d’un
transgène codant pour 3 protéines fluorescentes permet d’exprimer treize couleurs
de façon stochastique, les couleurs provenant des combinaisons à une, deux ou trois
protéines (Figure 2.16(b)). Cette stratégie a tout d’abord été développée en 2007
par Jean Livet au sein de l’équipe dirigée par Jeff W. Lichtman et Joshua R. Sanes.
La première démonstration a été effectuée sur des souris [89] et la méthode a de-
puis été adaptée pour d’autres organismes modèles tels que la drosophile [170, 171],
le poisson Zèbre [173], ou encore l’embryon de poulet [140]. Plusieurs applications
ont été proposées pour cette méthode de marquage notamment pour l’étude de la
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connectivité dans le cerveau, et du lignage cellulaire [89, 129, 170, 171, 90, 91].
Le système d’imagerie que nous avons décrit précédemment est particulièrement

intéressant pour ce type d’application car en général trois protéines aux spectres
d’excitation distincts sont exprimées par les cellules ((i)CFP, (ii)YFP, et (iii)une
variante de la RFP). De plus, les images correspondant aux différents chromophores
doivent être parfaitement alignées, ce qui est par principe le cas avec notre méthode
d’excitation. Les méthodes de marquage ont été développées et appliquées aux tissus
à l’Institut de la vision au sein de l’équipe dirigée par Jean Livet : Karine Loulier,
Raphaëlle Barry et Katherine Matho, et à l’École Normale Supérieure par Xavier
Morin. Les protéines fluorescentes exprimées par les transgènes Brainbow ont été
choisies après concertation avec l’équipe de Jean Livet afin qu’elles puissent être
excitées de façon optimale par notre système. Étant donnée l’accordabilité dont
nous disposons, nous avons choisi comme protéines fluorescentes : (i)CFP, (ii)YFP,
et (iii) tdTomato ou mCherry. Celles-ci peuvent être excitées de façon quasi-optimale
pour des impulsions synchronisées de longueur d’onde centrale λ1 = 850 nm et λ2 =
1100 nm (Figure 2.17(a)), et peuvent être détectées sur trois canaux spectraux
disjoints (Figure 2.17(b)).

Figure 2.17: Spectre d’absorption à 2 photons et spectre d’émission des protéines
fluorescentes encodées par les transgènes Brainbow.

2.4.2 Connectivité dans le cerveau

En neurosciences, un enjeu actuel est d’étudier les relations existant entre la
structure et la fonction de circuits neuronaux du système nerveux central (cortex
visuel, cortex auditif, etc.). Pour cela, plusieurs étapes sont nécessaires : (i) recons-
truire le plan complet des connections entre les neurones formant le réseau étudié,
(ii) visualiser comment le signal électrique se propage dans ce réseau suite à une



2.4. APPLICATIONS À L’IMAGERIE DE TISSUS BRAINBOW 63

stimulation, et (iii) étudier comment le réseau évolue au cours du temps avec les
stimulations perçues. Cependant, il n’existe pas encore d’approche permettant de
répondre de façon satisfaisante à ces problématiques. Nous verrons que l’utilisation
de stratégies de marquage multicouleur combinées à la microscopie optique non
linéaire offre la possibilité de reconstruire le connectome d’une sous partie du cer-
veau, ce qui correspond à la première problématique.

Travaux antérieurs : Trois approches ont été utilisées pour reconstruire les
réseaux neuronaux : (i) la technique d’imprégnation argentique, (ii) la microsco-
pie électronique, et (iii) les méthodes de marquage reposant sur la microscopie de
fluorescence.

La méthode d’imprégnation argentique a été la première utilisée en particulier
dans les travaux de Ramon y Cajal (1852-1934) et elle reste celle qui a le plus
contribué au domaine. Cette méthode utilise la coloration de Golgi (1843–1926) pour
marquer toutes les ramifications d’un nombre restreint de neurones, ce qui permet de
les contraster par rapport à leur environnement et donc de visualiser clairement leur
morphologie. Cet outil a permis à Cajal d’identifier les différents types de neurones,
mais également de comprendre la façon dont ils s’organisent, fondant ainsi les bases
de la théorie neurale sur laquelle repose notre compréhension des réseaux neuronaux
[174]. Cependant, cette approche possède plusieurs inconvénients : tous les axones,
dendrites et surtout les connexions ne peuvent être distingués à cause de la limite de
résolution optique, et la méthode repose sur l’analyse d’un nombre épars de données
ne reflétant pas forcément l’ensemble du réseau neuronal.

Pour pallier aux problèmes de résolution optique, plusieurs études ont abordé la
reconstruction de connectomes à l’aide de la microscopie électronique. Les premiers
travaux ont permis de reconstruire des petites structures telles que le connectome
du lobe optique du crustacé Daphnia [175, 176, 177], ou encore celui du nématode
Caenorhabditis Elegans [178, 179, 180]. L’automatisation des approches d’imagerie
[181, 182, 183] a par la suite permis de reconstruire de plus grandes structures
telles qu’une partie des connexions de la rétine et du cortex visuel de la souris
[184, 185]. Cependant, la microscopie électronique possède plusieurs inconvénients
: malgré l’automatisation, les temps d’imagerie s’étendent sur plusieurs mois pour
des volumes couvrant par exemple 450 × 350 × 52µm3 [185], elle ne peut imager
des échantillons vivants, et l’absence de marqueurs identifiant les neurones dans les
séries de coupes empêche de vérifier l’exactitude du tracé du réseau [184, 185].
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Pour permettre l’étude du connectome sur de grands volumes, plusieurs ap-
proches reposant sur l’utilisation de marqueurs combinée à la microscopie photo-
nique sont apparues. Si les premiers traceurs étaient injectés physiquement, l’avènem-
ent des marqueurs génétiques a permis de cibler plus facilement et spécifiquement
des régions d’intérêt. Cependant, l’utilisation d’un nombre limité de marqueurs ex-
primés de façon exclusive ne permet pas de reconstruire les connexions d’un réseau
lorsque celui-ci devient trop compliqué, car trop peu de critères distinctifs sont acces-
sibles. Pour maximiser ce nombre de critères, il est néanmoins possible d’utiliser les
marqueurs de façon combinatoire comme cela est le cas pour les marquages Brain-
bow [89, 129]. Potentiellement, ce type d’approche peut être utilisé pour reconstruire
le connectome de réseaux denses [89, 129, 170, 171]. Cependant, le développement
des applications a été freiné à cause du manque de méthodes d’imagerie permettant
de cartographier de grands volumes multicouleur avec des résolutions cellulaires.

Approche utilisée : En vue de reconstruire le connectome de sous-réseaux neu-
ronaux chez les vertébrés, nous avons donc choisi de combiner des approches de mar-
quage Brainbow avec l’imagerie multicouleur à deux photons. Comme nous l’avons
vu, ces stratégies sont complémentaires : le marquage multicouleur combinatoire
permet de s’affranchir de la complexité intrinsèque des tissus étudiés, alors que la
microscopie à deux photons offre la possibilité d’imager jusqu’à des profondeurs im-
portantes sans dégrader les tissus, avec une résolution cellulaire et un bon contraste.
Pour vérifier cela, nous avons commencé par imager des neurones pyramidaux situés
dans les couches I à III d’une coupe de cortex cérébral d’une souris au stade de
développement post-natal 28 (Figure 2.18). À ce stade les dendrites apicales et
basales peuvent s’étendre sur plusieurs millimètres [186] ce qui justifie le choix de
techniques d’imagerie adaptées à de grands volumes.

Les tissus ont été marqués par électroporation par Karine Loulier à l’Institut
de la Vision. Les résultats visibles sur la Figure 2.19 proviennent de quatre piles
d’images contenant chacune 170 plans espacés de 1,0µm que l’on a assemblées a
posteriori. L’ensemble représente un volume de 1 450× 430× 170µm3 qui a été en-
registré en 144 min avec un temps de 5µs par pixel en moyennant deux fois chaque
image. Les dendrites des neurones pyramidaux marqués s’étendent sur l’ensemble
du volume cartographié et peuvent être suivis visuellement grâce à leur couleur
malgré la densité du réseau. Des effort de traçage effectuées sur ces données (Kathe-
rine Matho) montrent cependant que des algorithmes adaptés restent à concevoir
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Figure 2.18: (a) Schéma représentant des coupes coronale et sagittale du cerveau de
la souris. La structure que nous avons observée est le néocortex et elle correspond
à la couche externe des hémisphères cérébraux (rectangle rouge). (b) Lithographie
représentant la structure du néocortex chez le mammifère. On distingue six couches,
la première étant la plus externe et la dernière la plus profonde. Dessin de Ramon
y Cajal.
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pour segmenter de façon automatique l’ensemble des dendrites pour chaque neurone
pyramidal, même si des reconstructions assistées peuvent être obtenues sur des pe-
tites zones Figure 2.19(a,b). De plus, nous avons également pu constater que si la
résolution optique est suffisante pour tracer les dendrites proximales des neurones,
elle ne permet pas de suivre sans ambigüıté l’ensemble des terminaisons axonales
dans le cortex.

Figure 2.19: Neurones pyramidaux des couches I à III du cortex cérébral d’une sou-
ris. Seul un nombre restreint de neurones expriment les rapporteurs des transgènes
Brainbow ce qui se traduit par un marquage épars. (a) Zoom extrait du volume
cartographié. (b) Exemple de reconstruction manuelle obtenue à partir des données
(Katherine Matho). Temps d’acquisition par pixel 5µs, barre d’échelle 100µm.

Exemple d’application : Dans un deuxième temps, nous avons travaillé en col-
laboration avec l’équipe de Jean Livet sur l’imagerie d’un réseau plus adapté aux
approches optiques : le complexe olivaire supérieur, qui est un relai auditif localisé
dans le tronc cérébral et organisé de façon tonotopique. On distingue principale-
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ment trois noyaux différents : l’olive supérieure médiane (MSO), l’olive supérieure
latérale (LSO), et le noyau médian du corps trapézöıde (MNTB) (Figure 2.20).
Ceux-ci sont organisés de façon symétrique et sont étroitement impliqués dans la
localisation azimutale des sons. Les neurones du MSO sont sensibles aux décalages
temporels entre les signaux synaptiques provenant des deux oreilles, alors que les
neurones du LSO sont sensibles aux différences d’intensité. Dans les deux cas les
deux MNTB interviennent dans la localisation des sons car ils fournissent des si-
gnaux inhibiteurs aux MSO et LSO en réponse aux signaux perçus par l’oreille
opposée (Figure 2.20). La projection du noyau cochléaire (CN) sur le MNTB est
tout particulièrement adaptée aux microscopies optiques car elle forme des synapses
géantes appelées calice de Held [187].

Figure 2.20: Complexe olivaire supérieur. Celui-ci est organisé de façon tonotopique
et est formé de trois noyaux intervenant dans la localisation azimutale des sons :
l’olive supérieure médiane (MSO), l’olive supérieure latérale (LSO), et le noyau
médian du corps trapézöıde (MNTB). Ces noyaux reçoivent tous les trois des si-
gnaux synaptiques provenant de la cochlée par l’intermédiaire des nerfs auditifs et
des noyaux cochléaires. Adapté de [188].

Très peu d’études ont pu jusqu’alors fournir des modèles à partir de reconstruc-
tion globale des connexions d’un circuit neuronal. De telles données sont nécessaires
pour mieux comprendre l’intrication des différents noyaux du circuit auditif, mais
nécessitent de pouvoir imager les différents noyaux entièrement avec une résolution
cellulaire et un bon contraste. Nous avons essayé de cartographier les MNTB gauche
et droite avec une résolution à l’échelle cellulaire. Ces expériences ont été faites sur
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des tissus fixés de souris Thy1-Brainbow1.0 possédant un marquage multicouleur
dans les projections calicéales (du CN vers le MNTB contralatéral). Les résultats
que nous avons obtenus sont visibles sur la Figure 2.21. La carte illustrant la struc-
ture globale des deux MNTB au sein du complexe olivaire supérieur est issue d’une
reconstruction de cinq piles d’images contenant chacune 120 plans espacés de 1,0µm
que l’on a assemblés a posteriori (Figure 2.21(a)). Les deux noyaux ainsi que les ca-
lices provenant des noyaux cochléaires sont visibles grâce au marquage. L’ensemble
représente un volume de 3 400× 790× 120µm3 enregistré en 150 min avec un temps
de 5µs par pixel en moyennant deux fois chaque image.

Malgré ces résultats encourageants, les profondeurs d’imagerie que l’on peut
atteindre ne sont pas suffisantes pour reconstruire les connexions sur l’ensemble des
deux MNTB. Les dimensions du MNTB sont généralement de l’ordre de : 200-250µm
suivant l’axe dorsoventral ; 500-700µm suivant l’axe médiolateral ; et 1000-1200µm
suivant l’axe rostrocaudal. Ainsi en coupant les tissus suivant l’axe dorsoventral il
apparâıt nécessaire de disposer d’une qualité d’imagerie non dégradée sur au moins
200-250µm. En pratique, nous avons constaté que la résolution se dégradait de façon
visible sur une centaine de micromètres (Figure 2.21(b)), ce qui laisse à penser que
la profondeur d’imagerie dont on dispose n’est pas encore suffisante. Nous explorons
actuellement plusieurs solutions pour continuer ce projet : (i) mettre au point des
algorithmes de segmentation robustes des données, (ii) imager les tissus suivant deux
côtés de façon à pouvoir cartographier une épaisseur de 200µm avec une bonne
résolution, (iii) restaurer la qualité des images à l’aide de stratégies de correction
des aberrations, ou (iv) adapter des méthodes de block face imaging pour lesquelles
le tissu est imagé puis coupé en série afin de cartographier des profondeurs toujours
inférieures à la profondeur de pénétration.

2.4.3 Lignage et étude clonale

En neurosciences, un autre domaine d’étude à l’interface avec la biologie du
développement consiste à comprendre comment les différentes régions du système
nerveux central se forment. Pour cela il est nécessaire de pouvoir observer direc-
tement ou indirectement les processus de divisions cellulaires, de différenciation et
de réorganisation des tissus à l’échelle cellulaire, de manière à pouvoir reconsti-
tuer le lignage cellulaire, c’est à dire relier chacune des cellules à ses progénitrices.
Si la reconstruction du lignage d’organismes simples et transparents tels que le
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Figure 2.21: Noyaux médians du corps trapézöıde au sein du complexe olivaire
supérieur marqués à l’aide de rapporteurs exprimés par les transgènes Brainbow.
(a) Carte illustrant la structure globale des deux MNTB au sein du complexe oli-
vaire supérieur. La carte est issue d’une reconstruction de cinq piles d’images conte-
nant chacune 120 plans espacés de 1,0µm. Les deux noyaux sont visibles de part
et d’autre de la ligne médiane et au milieu on peut observer des axones reliant les
noyaux cochléaires aux deux noyaux. (b) Contraste obtenu sur un noyau en fonc-
tion de la profondeur d’imagerie. Ces images ont été enregistrées sur un échantillon
différent. Temps d’acquisition par pixel 5µs, barre d’échelle 100µm.
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CHAPITRE 2. MICROSCOPIE À DEUX PHOTONS PAR MÉLANGE DE
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nématode Caenorhabditis Elegans, ou encore la plante marine Ciona Intestinalis a
pu être réalisée par microscopie conventionnelle [189, 190], l’étude du développement
des vertébrés nécessite des méthodes permettant de différencier et suivre un grand
nombre de cellules au cours du temps. En marquant individuellement quelques cel-
lules d’un embryon et en les suivant pendant plusieurs heures à l’aide de méthodes
de microscopie de fluorescence, plusieurs études ont pu reconstituer des phases de
l’organogenèse chez le medaka [191, 192], ou les premiers cycles de divisions cellu-
laires chez le poisson zébré [193]. Dans le cas de tissus opaques, épais et optique-
ment peu accessible, il faut en revanche se tourner vers des méthodes indirectes
utilisant des rapporteurs du lignage cellulaire. Par exemple, une approche utilisant
plusieurs rapporteurs exprimés par un même transgène a permis de suivre l’évolution
d’un nombre restreint de clones au sein des cryptes des intestins [90]. C’est le type
d’approche vers lequel nous nous sommes tournés en vue de mettre au point une
méthode d’étude du développement du système nerveux central chez les vertébrés.

Discernabilité des clones : Afin de vérifier que la méthode d’imagerie permet
d’identifier plusieurs clones parmi une population de cellules nous avons d’abord
considéré des échantillons fixés avec peu de couleurs différentes. Plus particulièrement,
nous nous sommes intéressés à des cellules possédant deux transgènes indépendants
pouvant exprimer chacun trois rapporteurs (CFP, YFP, mCherry). Ainsi sur un vo-
lume suffisamment important on peut s’attendre à visualiser six clones différents
correspondant aux combinaisons à un et deux rapporteurs. Pour le vérifier, nous
avons cartographié un tissu de cortex de souris sur un volume de 900×720×370µm3

(Figure 2.22(a)). Dans le volume imagé deux types de cellules sont visibles : des as-
trocytes et des neurones pyramidaux. Nous nous sommes particulièrement intéressés
aux astrocytes car eux seuls étaient marqués par un à deux transgènes intégratifs
exprimant chacun trois rapporteurs. L’ensemble des astrocytes a été segmenté par
Willy Supatto en utilisant Imaris, un logiciel de traitement d’images interfacé avec
Matlab (Figure 2.22(b)). A partir des données segmentées, nous avons calculé pour
chaque cellule le poids des signaux de fluorescence relatifs définis comme :

CR,G,B = INorm,,R,G,B/ (INorm,R + INorm,G + INorm,B) (2.2)

où INorm,R,G,B est l’intensité normalisée dans chaque canal définie par INorm,R,G,B =
(IR,G,B − IMin,R,G,B) / (IMax,R,G,B − IMin,R,G,B). Nous avons représentés ces mesures
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Figure 2.22: Discernabilité des clones. (a) Composites d’images de fluorescence re-
construites à partir de six piles différentes. Le volume total est de 900×720×370µm3.
(b) Astrocytes segmentés au sein du volume imagé. Les couleurs observées indiquent
que chaque cellule possède un à deux transgènes indépendants codant pour trois
protéines fluorescentes. On peut donc s’attendre à visualiser jusqu’à six clones au
sein de cette population de cellules. (c) Diagramme ternaire des astrocytes détectés
segmentés sur l’ensemble du volume. Six agrégats peuvent être identifiés à partir
d’un algorithme de partitionnement de données type K-Means (Matlab). (d) Coor-
données ternaires des clones ainsi que leur extension à ±σ.

.

sur un graphique ternaire (Figure 2.22(c)). Les points situés aux sommets du gra-
phique ternaire représentent les cellules exprimant exclusivement une protéine, alors
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que les points situés aux milieux des arêtes sont des cellules exprimant conjointe-
ment deux protéines. En pratique, nous trouvons que les cellules exprimant une seule
protéine fluorescente ne sont pas tout à fait localisées aux sommets du graphique.
Cela, est dû au mélange des signaux de fluorescence à la détection (Figure 2.22(d)).
Cependant, à l’aide d’une telle représentation nous retrouvons bien six clones diffé-
rents correspondant à l’expression de deux transgènes possédant chacun trois rappor-
teurs. D’autre part, à partir de l’extension moyenne des différents agrégats σMoyen =
4 % nous avons pu estimer le nombre de clones qu’il serait possible d’identifier sans
ambigüıtés à l’aide d’un tel système. Ce nombre est en fait donné par le rapport
entre la surface moyenne d’un clone (triangle équilatéral de coté 6σMoyen) et la sur-
face totale du diagramme ternaire (triangle équilatéral de coté C = 100 %) soit

NClone = 1/2C2 sinα
1/2 (6σMoyen)2 sinα

' 16 clones. L’estimation donnée est bien évidement

une limite haute, car dans le cas ou les signaux se recouvrent à la détection la surface
totale occupée devient alors inférieur à 1/2C2 sinα.

Application à l’imagerie de moelle épinière d’embryon de poulet : Enfin
nous avons vérifié que notre système d’imagerie multicouleur pouvait être utilisé pour
des études longitudinales du développement de tissus embryonnaires dynamiques.
Pour cela nous avons observé le développement de tranches épaisses de moelles
épinières d’embryon de poulet entre les stades d’Hamburger et Hamilton 18 et 26 ce
qui correspond à des stades embryonnaires compris entre trois et cinq jours après la
ponte. Le marquage a été effectué par Xavier Morin (IB–ENS) par électroporation
de transgènes Brainbow dans le tube neural. Les moelles que nous avons regardées
étaient marquées de façon éparse et seulement d’un côté de la ligne médiane, si bien
que nous avons pu observer la croissance axonale des neurones commissuraux et des
motoneurones pour les stades considérés (Figure 2.23). Les neurones commissu-
raux ont la particularité de changer brusquement leur direction de croissance après
avoir traversé la ligne médiane du tube neural entre les stades 22 et 24. Au même
stade, les motoneurones étendent leurs axones hors de la moelle épinière en direc-
tion des muscles squelettiques, formant ainsi la racine ventrale des nerfs spinaux. Les
résultats obtenus sont présentés sur la Figure 2.24. La représentation de la demi-
moelle marquée a été reconstruite à partir d’une pile de 120 images espacées chacune
de 2,0µm. Sur cette représentation on peut bien observer les axones des neurones
commissuraux ayant traversé la ligne médiane du tube neural (partie gauche) ainsi
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Figure 2.23: (a) Coupes histologiques de moelles épinières de poulet pour des stades
de Hamburger Hamilton compris entre 18 et 36. (b) Trajectoire suivie par les axones
des neurones commissuraux au cours du développement embryonnaire. Entre les
stades 22 et 24 les axones des neurones commissuraux traversent la ligne médiane
du tube neural pour changer brusquement de direction suite à la sécrétion par le
tube neural ventral de molécules à effet répulsif. (c) Trajectoire suivie par les axones
des motoneurones. Aux mêmes stades ceux-ci envoient leurs axones vers les muscles
squelettiques. Adapté de [194, 195].
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que les axones des motoneurones (partie droite). Au cours de leur croissance, les
cônes de croissance des axones sont particulièrement dynamiques. Cet exemple sou-
ligne l’intérêt de notre approche pour imager des tissus biologiques multicouleur à
des vitesses d’imagerie ne pouvant être obtenues à l’aide de systèmes séquentiels :
les cônes de croissance ayant une dynamique rapide pour un système séquentiel, les
différents canaux ne pourraient pas être superposées et l’information colorimétrique
propre au marquage Brainbow serait alors perdue.

Figure 2.24: Imagerie multicouleur de moelle épinière d’embryon de poulet mise
en culture. (a) Représentation tri-dimensionnelle d’une demie moelle exprimant les
rapporteurs des transgènes Brainbow. On peut observer les neurones commissuraux
ayant traversé la ligne médiane du tube neural (partie gauche) ainsi que les moto-
neurones (partie droite). (b) Motoneurones d’un autre échantillon au cours de leur
croissance. Ces représentations sont des projections maximales de piles d’images
enregistrées continûment. Adapté de [140].

2.4.4 Étude du photo-blanchiment en multicouleur

Nous concluons cette partie par une étude préliminaire du photo-blanchiment en
excitation à une et deux couleurs.

Étude du photo-blanchiment d’une protéine rouge : Les protéines fluores-
centes rouges sont usuellement excitées par des longueurs d’onde du proche infra-
rouge comprises entre 1000 et 1300 nm [78, 80]. Cependant le spectre d’absorption
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à deux photons de certaines protéines possède également des pics d’absorption pour
des longueurs d’onde plus énergétiques comprises entre 600 et 800 nm (mKamala
et TagRFP par exemple) [78, 80]. Des schémas d’excitation simultanée avec des
protéines bleues ont ainsi été proposés [130, 131, 79], mais il a été observé que le
photo blanchiment des protéines rouges est plus important dans ces conditions que
lors d’une excitation à 1 000–1 300 nm.

Figure 2.25: Comparaison des vitesses de photo-blanchiment de la mRFP en fonction
de la longueur d’onde d’excitation. (a) Diagrammes énergétiques. Les longueurs
d’onde d’excitation sont : λ = 760, λ = 820 et λ = 1080 nm. (b,c) Evolution des
signaux de fluorescence mesurés pour un même nombre initial de photons détectés.
Dans les deux cas le photo-blanchiment est plus rapide à λ = 760 et λ = 820 nm qu’à
λ = 1080 nm. (d) Photo-blanchiment pour une excitation de la mRFP à λ = 1080 nm
avec et sans une deuxième source à λ = 820 nm permettant d’exciter une protéine
bleue.

Pour vérifier cela, nous avons comparé les taux de photo-blanchiment d’une
protéine rouge mRFP possédant des pics d’absorption décalés dans le visible pour
plusieurs longueurs d’onde d’excitation : λ = 760, λ = 820, et λ = 1080 nm et ceci
pour un même signal de fluorescence initial. Les résultats obtenus sont présentés sur
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la Figure 2.25. On constate que les vitesses de photo-blanchiment sont plus impor-
tantes pour des longueurs d’onde décalées vers le visible λ = 760, et λ = 820 nm que
pour une longueur d’onde du proche infra-rouge λ = 1080 nm (Figure 2.25(a-c)).

Ces résultats ont plusieurs conséquences pour l’imagerie multicouleur : (i) l’excita-
tion simultanée de plusieurs protéines avec une longueur d’onde énergétique conduit
à l’augmentation des vitesses de photo-blanchiment, (ii) l’excitation conjointe d’une
protéine bleue peut conduire a un photo-blanchiment supplémentaire des protéines
rouges et éventuellement vertes (Figure 2.25(d)). Les protéines bleues et rouges
sont donc à choisir avec attention car une excitation parasite de la protéine rouge
dans la bande bleue de son spectre d’excitation peut conduire à une augmentation
des vitesses de photo-blanchiment.

Étude du photo-blanchiment d’une protéine verte : Nous avons également
comparé le photo-blanchiment d’une GFP pour des processus d’excitation à 2 pho-
tons à 1 et 2 couleurs. Les longueurs d’onde utilisées était λ = 925 nm pour un
processus d’excitation à 1 couleur et λ1 = 820 nm et λ2 = 1080 nm pour un pro-
cessus d’excitation à 2 couleurs (Figure 2.26(a)). Les comparaisons ont été faites
pour un niveau de signal initial similaire. Cependant pour la fluorescence à 2 cou-
leurs le signal mesuré dépend des puissances d’excitation des deux faisceaux; afin
de dégager des tendances, nous avons donc exploré deux cas différents pour la fluo-
rescence à 2 couleurs : (i) cas où la puissance à λ1 = 820 nm est faible et où la
puissance à λ2 = 1080 nm est élevée et (ii) cas où les puissances sont réparties de
façon inverse. Les résultats sont présentés sur la Figure 2.26(b). On peut constater
que les vitesses de photo-blanchiment sont inchangées par rapport à une excitation
monochromatique dans le cas où la puissance du faisceau à λ = 1 080 nm est la
plus élevée alors que le photo-blanchiment est plus rapide dans le cas inverse. Ce
dernier résultat semble dû à une excitation résiduelle de la GFP à 1 couleur par la
longueur d’onde la plus énergétique λ1 = 820 nm. Cette situation est similaire à celle
rencontrée dans le paragraphe précédent ; il n’est donc pas surprenant d’observer
un photo-blanchiment plus important dans le cas où la puissance du faisceau de
longueur d’onde la plus énergétique est la plus élevée.

En conclusion, nos mesures indiquent qu’il peut être très défavorable d’exciter
une protéine rouge dans la gamme 760–820 nm et qu’il est avantageux de décaler
l’excitation des protéines bleues vers l’infra-rouge (850 voir 900 nm) lorsque l’on
image simultanément une protéine bleue et une protéine rouge. Des études supplé-
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mentaires seront nécessaires pour identifier tous les mécanismes mis en jeu lors d’une
excitation multicouleur et pour minimiser les effets négatifs. Néanmoins l’excitation
850/1100 nm semble un bon compromis pour l’application Brainbow.

Figure 2.26: Comparaison des vitesses de photo-blanchiment de la GFP pour des
processus d’excitation à 1 et 2 couleurs. (a) Diagrammes énergétiques. Les lon-
gueurs d’onde d’excitation sont : λ = 925 nm pour une excitation à 1 couleur, et
λ1 = 820 nm et λ2 = 1080 nm pour une excitation à deux couleurs. (b) Signaux
de fluorescence mesurés pour un même nombre de photons détectés. La vitesse de
photo-blanchiment est inchangée lorsque la puissance du photon le moins énergétique
est la plus élevée (820 + 1080 nm) alors qu’elle est plus élevée dans le cas contraire
(820 + 1080 nm).

2.4.5 Conclusion et perspectives

Nous avons montré qu’il est possible d’exciter efficacement et simultanément trois
protéines fluorescentes aux spectres disjoints à l’aide de deux trains d’impulsions
synchronisés. Contrairement aux autres méthodes employées actuellement, notre
stratégie possède plusieurs avantages : simplicité de mise en œuvre, contrôle indépen-
dant des différents signaux de fluorescence, alignement intrinsèque des différentes
images, possibilité de combinaison avec des modes de contrastes cohérents (voir
Chapitre 3).

Une application directe de cette méthode, mise en œuvre au laboratoire, consiste
à imager de grands volumes de tissus marqués avec des transgènes Brainbow dans
le but d’étudier la connectivité ou le lignage cellulaire dans le cortex et le tronc
cérébral de souris. Suite à ces études nous avons notamment estimé que 16 couleurs
distinctes peuvent être résolues sans ambigüıté en tenant compte de la variabilité
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de l’expression des couleurs et du bruit de mesure. Pour l’étude de réseaux neu-
ronaux, il faut maintenant travailler sur l’automatisation de l’imagerie du traite-
ment des données car de grands volumes ne pourront être reconstruits efficacement
et rapidement sans ce pré-requis. Pour cela des algorithmes de segmentation ro-
bustes, ainsi que des méthodes permettant d’augmenter la profondeur de pénétration
sont à mettre au point afin que les données puissent être traitées automatiquement
(éclaircissement des tissus, optique adaptative, ou encore block face). En revanche,
des études sur le lignage cellulaire dans le système nerveux central peuvent être pour-
suivies dès maintenant. Il serait notamment intéressant d’observer le développement
de tissus in vivo marqués par un nombre adéquat de clones.
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Here we demonstrate a strategy for optimal and simultaneous 
two-photon imaging of three chromophores with distinct absorp-
tion spectra. We achieve three-color excitation by synchronizing 
the pulse trains from a femtosecond optical parametric oscillator 
(OPO) and its pump, which results in nonlinear processes pro-
duced by either one of the two sources and by their combination. 
Specifically, we use the combination as an additional ‘virtual’ exci-
tation wavelength for two-photon–excited fluorescence. We show 
that this arrangement allows simultaneous two-photon excitation 
of blue, green-yellow and red fluorophores with independent con-
trol of their relative excitation efficiencies and automatic submi-
crometer overlay of the color channels. We report volume and 
live multicolor imaging of mouse brain and chicken spinal cord 
tissue labeled with ‘Brainbow’ transgenes, which enable stochas-
tic expression of three fluorescent proteins in a Cre-dependent 
manner, and simultaneous three-channel fluorescence and third-
harmonic generation (THG) imaging of developing Drosophila 
melanogaster embryos.

Red chromophores and fluorescent proteins4 can be efficiently 
excited at 1,000- to 1,300-nm wavelengths by an OPO pumped by 
a femtosecond laser such as a titanium:sapphire (Ti:S) oscillator 
(as in ref. 10). In such a setup, the OPO beam and a remaining 
fraction of the pump laser beam can be spatially overlapped to 
produce two independent nonlinear processes such as multipho-
ton excitation of two fluorophores. We also take advantage of the 
synchronous nature of the pump and OPO pulse trains and tempo-
rally overlap them in the microscope (Fig. 1a and Supplementary 
Fig. 1). This generates nonlinear processes resulting both from 
single-beam excitation (regular 2PEF, harmonic generation) and 
two-beam excitation (two-color 2PEF, sum-frequency generation 
(SFG), four-wave mixing and so on). We use this configuration 
to excite blue and red chromophores with the pump and OPO 
beams, respectively, and to simultaneously excite a third green-
yellow chromophore not accessible by either beam alone using a 
two-beam two-photon process. In such a two-color two-photon 
mechanism11, the chromophore is excited by the simultaneous 
absorption of one photon from each beam. Because the energy 
carried by a photon is hc/λ, where h is Planck’s constant, c is the 
velocity of light and λ is the wavelength associated with the pho-
ton, synchronizing pulses with center wavelengths λ1 (750–860 
nm) and λ2 (1,000–1,300 nm) produces an effect equivalent to 
an additional two-photon excitation wavelength at λ3 = 2/(1/λ1 +  
1/λ2) (850–1,000 nm). This ‘virtual’ wavelength is adjusted by 
tuning λ1 and λ2 (Supplementary Figs. 2 and 3), and it can be 
easily measured through an SFG process in nonlinear potas-
sium dihydrogen phosphate (KDP) crystal powder (Fig. 1b). 
This strategy for multicolor excitation is illustrated in Figure 1c;  

multicolor two-photon 
tissue imaging by 
wavelength mixing
Pierre Mahou1, Maxwell Zimmerley1,4,  
Karine Loulier2,4, Katherine S Matho2,  
Guillaume Labroille1, Xavier Morin3, Willy Supatto1,  
Jean Livet2, Delphine Débarre1 & Emmanuel Beaurepaire1

We achieve simultaneous two-photon excitation of three 
chromophores with distinct absorption spectra using 
synchronized pulses from a femtosecond laser and an optical 
parametric oscillator. the two beams generate separate 
multiphoton processes, and their spatiotemporal overlap 
provides an additional two-photon excitation route, with 
submicrometer overlay of the color channels. We report volume 
and live multicolor imaging of ‘brainbow’-labeled tissues 
as well as simultaneous three-color fluorescence and third-
harmonic imaging of fly embryos.

Multicolor imaging approaches are increasingly used in biology 
for a variety of purposes: tracking cell anatomy, movement and 
lineage1; visualizing specific molecules; and recording activity 
and signaling events at the subcellular level2. A major challenge 
is to translate these approaches to the imaging of intact and 
live tissues. Two-photon–excited fluorescence (2PEF) micros-
copy allows subcellular-scale three-dimensional (3D) imaging 
of complex media over depths of several hundreds of micro-
meters, and it has become an indispensable tool for volume and 
live-tissue studies3. However, although any single fluorescent 
protein or dye can generally be observed using 2PEF micros-
copy4, current methods do not provide simultaneous, efficient 
and independent two-photon excitation of more than two spec-
trally distinct chromophores. To image three fluorophores with 
two-photon absorption spectra covering a large near-infrared 
spectrum (for example, 750–1,200 nm, as is needed to image the 
fluorescent proteins encoded by ‘Brainbow’ transgenes5), solu-
tions have thus far included sequential imaging with a tunable 
laser, excitation with a single blue-shifted wavelength6,7 or the 
use of one laser to excite two chromophores with overlapping 
spectra and a second red-shifted laser8. However, the former 
approach is incompatible with multicolor imaging of fast events, 
and the two others do not allow independent optimization of 
each signal9.
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we observed that only synchronized pulse trains provided an  
efficient simultaneous excitation of blue, green and red fluores-
cent proteins in human embryonic kidney (HEK) cells.

Because of unequal fluorophore efficiencies and concentra-
tions in samples, and because scattering-induced attenuation with 
depth is color dependent (Supplementary Fig. 4), it is crucial 
to have independent control over the strength of the three sig-
nals for quantitative multicolor imaging. Such an independent 
control is straightforward in our scheme: 
assuming Gaussian temporal profiles for 
the excitation pulses and no overlap of the 
excitation spectra, the intensities of the 
blue, red and green-yellow fluorescence 

respectively scale as (P1)2, (P2)2 and 2P1P2exp(–τ2/2σ2), where 
P1 and P2 are the Ti:S and OPO average powers, τ is the adjust-
able delay between the two pulse trains and 2σ is the 1/e2 width 
of the pulses’ temporal intensity intercorrelation (Fig. 1c,d). 
Therefore the efficiencies of the one-beam processes (blue  
and red fluorescence) are controlled by adjusting the Ti:S and 
OPO average power, and the efficiency of the two-beam process 
(green-yellow fluorescence) is controlled by adjusting the delay 
between the two pulse trains. A benefit of this scheme is that 
the detection of a ‘green’ image is a confirmation of the proper 
spatial overlap of the focused Ti:S and OPO beams (Fig. 1e and 
Supplementary Fig. 5), thus ensuring that the ‘red’, ‘blue’ and 
‘green’ images are overlaid at submicrometer scale without spatial 
shift or distortion with respect to one another.
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figure 2 | Deep imaging and colorimetric 
analysis of Brainbow-labeled mouse cortical 
samples using multicolor two-photon imaging. 
(a) Region of mouse brain tissue imaged 
(dashed line and box). (b) Two-photon (2P) 
excitation spectra of the fluorescent proteins 
encoded by the Brainbow constructs mCerulean 
(CFP), mEYFP, tdTomato and/or mCherry. 
Arrows indicate the effective excitation 
wavelengths. (c) Multicolor images extracted 
from a 450-µm-thick z stack recorded on 
a Brainbow-electroporated mouse cortex 
(maximum-intensity projections of a reslice 
in the xz direction and of 100-µm-thick 
regions at different depths). (d) Three-
dimensional view of a 900 × 720 × 370–µm3 
volume of Brainbow-labeled mouse cortical 
tissue imaged with synchronized 850- and 
1,100-nm pulses. (e,f) Automated detection 
of >3,000 cell bodies present in the imaged 
volume. Colorimetric analysis (e) of cells 
highlighted in red (f) confirms that the color 
balance is preserved over the imaged volume. 
(See also supplementary Videos 1–3 and 
supplementary fig. 10.) Pixel dwell time,  
5 µs. Scale bars, 100 µm. 
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pulses. (a) Imaging setup. Pulse trains from a femtosecond laser (Ti:S) and an 
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Excitation with unsynchronized pulses can produce blue and red 2PEF, 
second- and third-harmonic generation (SHG and THG, respectively). Pulse 
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frequency generation (SFG) and two-color two-photon–excited fluorescence 
(2c-2PEF). (b) Measured SHG and SFG spectra from a doubling crystal at focus 
with unsynchronized and synchronized pulse trains (a.u., arbitrary units).  
A third peak due to SFG appears when pulses are synchronized. (c–e) Effect of 
temporal and spatial pulse overlap on 2c-2PEF. (c) Three-channel fluorescence 
imaging of HEK cells expressing transgenes for CFP, YFP and tdTomato using 
unsynchronized and synchronized pulses (850 nm and 1,100 nm). Scale 
bar, 50 µm. (d) Measured 2PEF signals. Adjusting the delay between the 
pulse trains provides an independent control of the YFP signal level. (e) The 
wavelength-mixing image (green-yellow) is present only if the two foci remain 
overlapped. Scale bars, 0.5 µm.
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We demonstrate volume multicolor 
two-photon microscopy using wavelength 
mixing by imaging mouse brains electropo-
rated with Brainbow transgenes expressing 
mCerulean, mEYFP and tdTomato (and/
or mCherry) (Fig. 2; Online Methods). 
Synchronized 850- and 1,100-nm pulses 
provide simultaneous and efficient exci-
tation of these fluorescent proteins. 
Figure 2, Supplementary Figure 6 and 
Supplementary Videos 1–3 show neurons imaged with subcel-
lular resolution in 900 × 720 × 370–µm3, 370 × 410 × 450–µm3 
and 1,450 × 430 × 170–µm3 volumes of sparsely labeled mouse 
cortex. The method results in one-shot multicolor imaging of 
neurons with in-depth image quality equivalent to that obtained 
using sequential excitation (Supplementary Fig. 7). The respective 
powers of the two beams were automatically adjusted according to 
depth to compensate for the differential attenuation of the three 
signals, and color balance correction was performed across the 
field of view (Supplementary Figs. 8 and 9). This acquisition strat-
egy maintains an unchanged balance among colors as a function 
of depth, which in turn allows comprehensive automated detec-
tion and quantitative colorimetric analysis of labeled cells (Fig. 2, 
Supplementary Fig. 10 and Supplementary Video 1) and color-
based 3D segmentation in neurite tracing efforts (Supplementary 
Fig. 11 and Supplementary Videos 2 and 3).

A key advantage of the proposed method is that all signals are 
generated simultaneously. This results in an acquisition speed 
comparable to that of single-channel imaging and prevents 
motion-induced mismatch between color channels. We dem-
onstrate this advantage through recordings of time-lapse 3D 
multichannel images of neural development in live thick slices of 
embryonic chicken spinal cord electroporated with the Brainbow 
constructs and recorded with a multicolor pixel dwell time of  
5 µs (Fig. 3a,b and Supplementary Videos 4–6; Online Methods).  

The coloring allowed us to easily track the movements of indi-
vidual cells in the developing neuroepithelium and the growth of 
motor and commissural neurons.

We further illustrate the benefit of our approach for live imag-
ing through multichannel images of gastrulating Drosophila 
embryos; these images combine three-color fluorescence (mRFP1, 
EGFP and blue endogenous fluorescence) and third-harmonic 
generation (Fig. 3c–f and Supplementary Video 7). Multicolor 
imaging of mesoderm invagination is performed with one 3D 
stack every 11 s (Supplementary Video 8). The rapid mor-
phogenetic movement of germ-band extension in a Drosophila 
embryo is visualized with one four-channel image recorded every  
1.5 s and one four-channel 3D stack recorded every 45 s (Fig. 3). 
Such a temporal resolution is necessary to catch the rapid cell 
 movements at the posterior pole of the embryo (10–15 µm min−1) 
and cannot be obtained by sequential excitation of the various 
chromophores. Notably, simultaneous acquisition permits linear 
unmixing of images despite rapid tissue evolution, providing 
an unbiased contrast on individual channels (Supplementary 
Fig. 12). These data also illustrate that our multicolor fluores-
cence imaging scheme is directly compatible with simultaneous 
imaging using coherent nonlinear signals such as THG, which 
is detected at one-third of the OPO wavelength. THG provides 
contrasted images of tissue morphology based on their intrinsic 
optical properties12 and has proven useful for imaging zebrafish 
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figure 3 | Continuous three-color 2PEF and THG 
imaging of live embryonic tissue. (a,b) Three-
dimensional at time t (3D+t) imaging of live 
Brainbow-labeled E3.5 (a) and E4 (b) chicken 
spinal cord tissue (Online Methods). (a) View of 
an electroporated slice, showing the section of a 
half-labeled neural tube. (b) Maximum-intensity 
projections of growing motor neurons extracted 
from continuous imaging with multicolor pixel 
dwell time of 5 µs. (See also supplementary 
Videos 4–6.) (c–f) Multicolor 3D+t 2PEF-THG 
imaging of a developing Drosophila embryo.  
(c) Nonlinear processes used for simultaneous 
four-channel imaging. (d) 2P excitation and 
emission spectra of endogenous fluorescence 
(‘Endo’), GFP and RFP4. Arrows indicate 
the effective excitation wavelengths and 
boxes indicate the detection range of the 
four channels. (e) Frames extracted from 
a simultaneous THG and three-channel 
fluorescence 3D+t data set. (f) Maximum-
intensity projections of the posterior pole part 
at different times. (See also supplementary 
Videos 7–10.) Excitation wavelengths: 850 nm 
and 1,100 nm (a,b); 820 nm and 1,175 nm (e,f). 
Pixel dwell time, 5 µs. Scale bars, 50 µm.
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embryos13, mouse brain14 and other tissues10. However, because 
of laser and OPO tunability limitations, THG had not previously 
been efficiently detected with, for example, simultaneous GFP 
fluorescence. Its integration with diverse fluorescent-protein 
imaging schemes such as are shown here should enable its use 
in additional applications.

Multicolor genetic labeling strategies are opening new avenues 
for reconstructing neuronal connectivity and tracking cell migra-
tions or lineage during development5,15. However, the lack of 
appropriate multicolor tissue imaging methods has hindered the 
use of these strategies in thick or live samples. In particular, rapid 
multicolor imaging with multiphoton microscopy has remained 
challenging16. The simple and robust scheme proposed here 
addresses this issue with a number of unique features. First, it 
provides simultaneous and spatially colocalized excitation of the 
three fluorophores with internal control. This may prove critical 
for quantitative approaches such as multicolor fluorescence cor-
relation spectroscopy, FRET and ratiometric imaging. Second, 
unlike linear microscopy-based setups such as confocal, this 
design has the practical advantages of multiphoton excitation: 
superior performance for deep-tissue imaging3 and increased 
detection efficiency due to the absence of overlap between exci-
tation and emission spectra17. Third, as compared to other multi-
photon strategies such as single-wavelength excitation of multiple 
chromophores6,7 or sequential illumination at three wavelengths, 
our scheme provides efficient and independent control over the 
strength of the three signals or reduced acquisition times, respec-
tively. Besides the applications already discussed, this approach 
can also be used with a large range of fluorophore combinations 
such as Dendra2 Green, Dendra2 Red and mKate; DAPI, GFP and 
mCherry; and others (Supplementary Fig. 1). Finally, it can be 
adapted to other imaging geometries such as multiphoton light-
sheet microscopy18. Multicolor two-photon imaging with wave-
length mixing should therefore find a broad range of applications 
in experimental systems biology.

methods
Methods and any associated references are available in the online 
version of the paper.

Note: Supplementary information is available in the online version of the paper.
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online methods
Multicolor two-photon imaging setup. Imaging was performed 
on a custom-built laser scanning microscope incorporating a fem-
tosecond Ti:S/OPO chain (Coherent and APE), orthogonal galva-
nometer mounted mirrors (GSI Lumonics) and a water-immersion 
objective (25× 1.05 numerical aperture (NA), Olympus). Ti:S 
and OPO beams were combined using a dichroic mirror (1000-
DCXR, Chroma or DMSP-1000, ThorLabs). Pulses were synchro-
nized with a motorized delay line (Supplementary Fig. 1), and 
the relative divergence of the two beams was controlled using 
telescopes. Beam polarizations were linear. Beam powers were 
independently controlled with wave plates and polarizers. Signals 
were detected in the epi- and trans-directions by photomultiplier 
modules (SensTech) counting electronics. Scanning and acqui-
sition were synchronized using lab-written LabVIEW software 
and a multichannel I/O board (PCI-6115, National Instruments). 
Fluorescence was collected in the backward (epi) direction using 
a dichroic mirror (695dcxru, Chroma) and directed toward three 
independent detectors with dichroics and filters, listed below. 
Coherent scattering (such as THG, SHG and SFG) was detected 
in the forward direction. We note that in addition to two-color 
2PEF (2c-2PEF), other multiple-wave processes can happen in the 
sample. In particular, with femtosecond pulses, four-wave mixing 
(FWM)19 is efficiently produced at wavelength 1/(2/λTi:S–1/λOPO) 
and, if present, should be separated from the red fluorescence. 
Since FWM is narrowband and mostly forward-scattered, fluo-
rescence selection can generally be done using epidetection and 
appropriate filters. In addition, it is possible to red-shift the FWM 
signal away from the fluorescence wavelengths by choosing closer 
λ1 and λ2 wavelengths.

Laser chains and accessible two-photon excitation wavelengths. 
The wavelength combinations accessible using synchronized Ti:
S/OPO pulses are illustrated in Supplementary Figure 2. We 
tested this excitation scheme with two different laser chains. The 
first chain (Ti:S1/OPO1) was the combination of a femtosecond 
oscillator (Chameleon-ultra2, Coherent) and a KTP-based opti-
cal parametric oscillator (OPO-Basic, APE). In this system, the 
OPO wavelength is controlled by the pump Ti:S wavelength and  
tunability is limited. OPO pulse duration was compressed to 
80–100 fs at the objective focus using an external prism-based 
compressor, and Ti:S pulse duration at focus was approximately 
250–280 fs. This configuration was used for simultaneous THG and 
three-channel 2PEF imaging of Drosophila embryos. The Ti:S1,  
OPO1 and two-color virtual excitation λ3 = 2/(1/λ1 + 1/λ2) =  
2/(1/λTi:S + 1/λOPO) wavelengths were equal to 820 nm, 1,175 nm  
and 965 nm (Fig. 3 and Supplementary Videos 7, 9 and 10).  
The second chain (Ti:S2/OPO2) was the combination of a 
femtosecond oscillator (Chameleon-ultra2, Coherent) and an 
independently tunable periodically poled crystal-based OPO 
(OPO-automatic, APE). Pulse durations at the objective focus 
were approximately 160 fs and 400 fs, respectively. This configu-
ration with tunable OPO wavelength was used for Brainbow-
labeled mouse-brain and chick spinal cord samples as well as 
for Drosophila imaging. The Ti:S2, OPO2 and two-color virtual 
excitation wavelengths were respectively set to 850 nm, 1,100 nm  
and 959 nm for Brainbow-labeled tissue imaging, and to 820 nm, 
1,100 nm and 930 nm for Drosophila imaging (Figs. 1–3 and 
Supplementary Videos 1–6 and 8).

Axial resolution. Beam magnifications were adjusted to the pupil 
size of the objective in order to obtain comparable resolutions 
for all channels. Resolutions were estimated from multiphoton 
imaging of fluorescent beads and KDP powder. Measured 2PEF 
FWHM z resolutions at the sample surface in the blue and red 
channels with the 25× 1.05NA objective were as follows: 2.5 µm 
and 3.0 µm for Drosophila experiments with Ti:S1 and OPO1  
(820 nm/1,175 nm); 2.0 µm and 3.0 µm for Brainbow-labeled  
tissue experiments with Ti:S2 and OPO2 (850 nm/1,100 nm).

Experimental conditions for Brainbow imaging on fixed tissues 
(mCerulean, mEYFP and tdTomato/mCherry). Excitation: Ti:S2,  
OPO2 and two-color equivalent excitation λ3 = 2/(1/λTi:S + 
1/λOPO) wavelengths were set to 850 nm, 1,100 nm and 959 nm, 
respectively (Supplementary Fig. 3a). Detection: we used FF520-
Di02 and FF560-FDi01 dichroics and FF01-475/64-25, FF01-
538/40-25 and FF01-607/70-25 filters (Semrock) (Supplementary 
Fig. 3b). The pixel dwell time was 5 µs, and the voxel size was 
0.60 × 0.60 × 1.0 µm3 (Fig. 1c), 0.48 × 0.48 × 1.0 µm3 (Fig. 2c,d, 
Supplementary Figs. 6, 7 and 9c and Supplementary Videos 1–3) 
or 0.60 × 0.60 µm2 (Supplementary Figs. 8 and 9a,b). Images were 
averaged two times for Figure 2c,d, Supplementary Figures 6, 7  
and 9c and Supplementary Videos 1–3 and four times for 
Figure 1c. Laser power for both beams was automatically adjusted 
with depth.

Experimental conditions for dynamic Brainbow experiments 
(mCerulean, mEYFP and tdTomato/mCherry). Excitation 
and detection parameters were identical to those use for fixed 
Brainbow tissues imaging (Supplementary Fig. 3a,b). The pixel 
dwell time was 5 µs, and the voxel size was 0.80 × 0.80 × 2.0 µm3  
(Fig. 3a and Supplementary Video 4) or 0.6 × 0.6 × 2.0 µm3 
(Fig. 3b and Supplementary Videos 5 and 6). Laser power for 
both beams was automatically adjusted with depth, only for 
Figure 3a and Supplementary Video 4.

Experimental conditions for Drosophila embryo experiments 
(endogenous fluorescence, GFP, and RFP). Excitation: Ti:S1,  
OPO1 and two-color virtual excitation λ3 = 2/(1/λTi:S + 1/λOPO) 
wavelengths set to 820 nm, 1,175 nm, and 965 nm (Supplementary 
Fig. 3c) for Figure 3e,f, Supplementary Figure 12 and 
Supplementary Videos 7, 9 and 10, and to 820 nm, 1,100 nm  
and 930 nm (Supplementary Fig. 3e) for Supplementary  
Video 8. Detection: we used FF500-Di02 and FF560-FDi01  
dichroics, and FF01-447/55-25, FF01-525/50-25 and FF01-
607/70-25 filters (Semrock, USA) (Supplementary Fig. 3d,f). The 
pixel dwell time was 5 µs, and the voxel size was 0.80 × 0.80 ×  
3.0 µm3 (Fig. 3e,f, Supplementary Fig. 12 and Supplementary 
Video 7), 0.80 × 0.80 × 1.5 µm3 (Supplementary Video 8) or 
0.60 × 0.60 µm2 (Supplementary Videos 9 and 10). Images 
were not averaged for Figure 3e,f, Supplementary Figure 12 or 
Supplementary Videos 7 and 8; images were averaged two times 
for Supplementary Videos 9 and 10.

Effect of spatial mismatch on two-color excitation. In the case 
of multiphoton microscopy, chromatic aberrations of the micro-
scope and objective cause foci mismatches between the Ti:S and 
OPO beams, which must be avoided. The effect of wavelength-
dependent aberrations can be described as follows: (i) at the center 
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of the field of view, the two foci exhibit axial (z) mismatch; and 
(ii) toward the edge of the field of view, foci are mismatched both 
axially and laterally. The z mismatch at the center of the field was 
canceled by controlling the relative divergence of the beams using 
telescopes before injection inside the microscope. Then the exten-
sion of the field with overlapping foci was measured for different 
objectives by recording two-color 2PEF images of homogeneous 
fluorescent samples and SFG images of KDP powder. In practice, 
we found that two-thirds of the lateral field of view could be used 
with the 25× 1.05NA objectives for a second-order process with 
the pump and OPO wavelength set to 850 nm and 1,100 nm. 
Detection of the two-color process was a diagnostic of beam (and 
image) coalignment at the precision of the diffraction-limited foci 
(Supplementary Fig. 3).

Control of signal level and color balance with depth. Signal 
attenuation in thick tissues due to scattering of the excitation light 
(and fluorescence) is wavelength-dependent. This hinders quanti-
tative colorimetric analysis (for example, for neuron tracing in 3D 
images). This differential signal attenuation was characterized and 
avoided as follows. First, blue, green-yellow and red 2PEF signal 
levels were adjusted at the tissue surface using the Ti:S and OPO  
powers and the delay between pulse trains. In the case of non-
overlapping excitation spectra, the three signals scale as: IBlue ∝  
(PTi:S)2, IRed ∝ (POPO)2 and IGreen ∝ 2POPO PTi:S × g(τ), where PTi:S  
is the Ti:S power, POPO is the OPO power, τ is the delay between 
the two pulse trains and g(τ) the temporal intensity intercor-
relation of the pulse trains. In the case of Fourier transform– 
limited Gaussian temporal profiles, g(τ) ∝ exp(–τ2/2σ2), where 2σ 
is related to the 1/e2 temporal width of the OPO and Ti:S pulses 
by the relation σ = (σOPO

2 + σTi:S
2)1/2. We note that if excitation 

spectra overlap so that two chromophores are excited by a single 
wavelength, the expressions above should be modified to take into 
account the excitation cross-talk. However, even in this case, the 
relative strength of the three signals can be adjusted independ-
ently using combinations of the experimental parameters PTi:S,  
POPO and τ. Signal attenuation with depth was characterized from 
low-resolution, large-scale tissue imaging (Supplementary Fig. 4a). 
Finally, this information was used in the microscope acquisition 
program to automatically adjust the powers of the two beams 
according to depth. This resulted in a constant balance between the 
different colors at all depths (Supplementary Figs. 4b and 10).

Image analysis. Image analysis was performed using ImageJ  
(US National Institutes of Health), Fiji (http://fiji.sc/), TrakEM220 
MATLAB (MathWorks) and Imaris (Bitplane).

Color balance correction across the field of view. Excitation and 
detection efficiency usually depends on the position in the field 
of view and may differ by channel. This must be corrected for in 
the case of colorimetric analysis. For Brainbow-labeled tissue-
imaging applications, we normalized the images using images of 
homogeneous media (fluorescent plastic slides, Supplementary 
Fig. 8a,c). Supplementary Figure 8d,e shows an example of an 
image before and after correction.

Multicolor mosaic stitching. Mosaic stitching was performed 
using MATLAB or Fiji after color-balance correction. xy trans-
lation between images was evaluated using single z slices, or 

maximum-intensity projections when possible. Supplementary  
Figure 9 and Supplementary Videos 1 and 2 show examples of 
stitched images.

Automated high-content cell detection and color analysis in 
large volumes of Brainbow tissue. Analyses were carried out 
on a mosaic of Brainbow-labeled mouse cerebral cortex consist-
ing of six z stacks encompassing a total volume of 900 × 720 × 
370 µm3 (Supplementary Video 1). We ensured a constant color 
balance in the z and xy directions by adjusting laser powers with 
depth (Supplementary Fig. 4) and by lateral renormalization 
(Supplementary Fig. 8), respectively. We used Imaris to auto-
matically detect >3,000 cells present in the imaged volume (Fig. 2 
and Supplementary Fig. 10) and extract the average cell-body 
signal intensity in each channel. Manual inspection indicated that 
there were 25% false negatives (labeled cells undetected by the 
algorithm), <5% false positives and that the detection efficiency 
did not depend on depth. These data were exported into MATLAB 
to measure the relative color intensities for each cell, as displayed 
in ternary graphs (Fig. 2e and Supplementary Fig. 10).

Image segmentation. A densely labeled volume (Supplementary 
Fig. 11a) was selected from the image stacks shown in 
Supplementary Video 2. After cropping and uniform level adjust-
ment with Adobe Photoshop, the corresponding stack of 171 RGB 
TIFF images was loaded into TrakEM2 4 (available as a Fiji plug-
in, http://www.ini.uzh.ch/~acardona/trakem2.html). Neurites 
were traced in each plane using the TrakEM2 Arealist mode. The 
area list of each segmented neuron was then exported as an image 
series so the neuron could be color-coded in Adobe Photoshop 
with a hue matching that in the parent image. In Fiji, traces of all 
segmented neurons were combined into a unique image series. 
The resulting segmented image stack was then rendered using 
the Fiji/ImageJ 3D viewer plug-in, and interpolation along the  
z axis was performed to allow isotropic rendering (Supplementary 
Fig. 11b and Supplementary Video 3).

Linear spectral unmixing. We perform linear spectral unmixing 
for the three-color Drosophila imaging experiments. Mixing was 
only observed between spectrally adjacent channels. To unmix the 
contributions of two chromophores A and B detected in channels 
C1 and C2, one solves the following linear equations: 

C
C

R R
R R
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A B

A B

1

2

1 1

2 2







=












where RA1 (and RA2) and RB1 (and RB2) are the normalized con-
tributions of chromophores A and B in channel 1 (and 2), respec-
tively. Supplementary Figure 12 shows an example in the case 
of three-color imaging of a Drosophila embryo labeled with GFP 
and RFP. Mixing ratios between the green and red channels were 
estimated from images of GFP and GFP-RFP–labeled embryos. 
Mixing ratios between the blue and green channels were estimated 
from images of GFP-RFP–labeled embryos.

Fluorescent HEK cells. HEK-293 cells expressing a single color 
of fluorescent protein (mCerulean21, EYFP22 or tdTomato23) 
were separately generated by transient transfection with a CMV 
promoter-driven expression vector derived from pEGFP-N1 
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(Clontech) using Lipofectamine2000 reagent (Invitrogen). Two 
days after transfection, the three types of cells were harvested, 
mixed in equal proportions and plated on collagen-coated glass 
coverslips (50 µg mL−1 in 10 mM HCl, Sigma C3867) at a density 
of 5.104 cells cm−2. Cells were maintained for an additional day in 
culture before fixation with 4% paraformaldehyde and mounting 
in Vectashield medium (Vector Labs).

Brainbow labeling. Mouse brains and chicken spinal cords 
imaged in Figures 2 and 3 were produced by electroporating 
novel Brainbow transgenes expressing mCerulean21, mEYFP22 
and tdTomato and/or mCherry23 in the mouse embryonic cor-
tical neuroepithelium or chicken spinal cord. The procedure 
and associated transgenes for creating semi-sparse trichromatic 
labeling of nerve cells will be described in a separate article. 
Mouse brains imaged in Supplementary Figures 5 and 6 were 
produced as detailed in ref. 24 from Thy1-Brainbow-1.0 line L5, 
which expresses mCerulean21, mEYFP and dTomato23. Briefly, 
Brainbow mice were intercrossed with CAGGS-CreER animals25, 
and newborn pups were injected with 20–50 µg Tamoxifen (Sigma 
T-5648). Mice were housed in a 14 h light/10 h dark cycle with 
free access to food, and all animal procedures were carried out in 
accordance with institutional guidelines (UPMC and Inserm).

Tissue preparation. For fixed brain imaging, 20-d-old mice were 
deeply anesthetized and perfused with 4% paraformaldehyde. 
Brains were harvested, postfixed overnight with the same fixa-
tive at 4 °C and washed in PBS. Sections 200–500 µm thick were 
cut using a vibrating microtome (Leica VT1000S) and mounted in 
Vectashield (Vector Labs) before imaging. For live imaging experi-
ments, chicken embryos electroporated at E2 as described in ref. 26  
were harvested at E3 (Fig. 3a and Supplementary Video 4)  
or E4 (Fig. 3b,c and Supplementary Video 5 and 6) and dis-
sected in PBS. The electroporated portions of the thoracic and 
lumbar regions were cut into 200- to 250-µm-thick slices with 

a McIlwain tissue chopper. Slices were mounted in 60–100 µL 
DMEM/F12 medium with 1% low melting point agarose in 35-mm  
glass-bottom culture dishes (MatTek) covered with 3 mL 
DMEM/F12 medium supplemented with 4% FCS, 1 mM sodium 
pyruvate, and 1× penicillin or streptomycin; they were maintained 
at 38 °C for 3–6 h before imaging.

Drosophila embryos. For fly imaging experiments, we used a 
transgenic line of Drosophila melanogaster exhibiting a ubiq-
uitous expression of red (mRFP1) and green (EGFP) fluores-
cent proteins (gift from A. McMahon and A. Stathopoulos 
at the California Institute of Technology). In this line, the red 
labeling of nuclei (H2A-RFP) is obtained with a fusion protein 
between histone 2A and the red fluorescent protein (such as that 
in Bloomington stock center strain #23650, http://flystocks.bio.
indiana.edu/Reports/23650.html). In addition, a fusion protein 
between mouse lymphocyte marker mCD8 and the green fluo-
rescent protein (mCD8-GFP) labels cell membranes27. Embryos 
from H2A-RFP/mCD8-GFP flies were collected, staged, dechori-
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Chapitre 3

Microscopie non linéaire
multimodale
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3.2.4 Susceptibilité non linéaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
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3.1 Introduction
Au cours du chapitre précédent nous avons présenté un système pour la microsco-

pie biphotonique multi-couleurs. Cependant l’utilisation de protéines fluorescentes
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n’est pas toujours possible ou souhaitée. En complément, de nombreux modes de
contraste cohérents apportent des informations structurelles ou spectroscopiques sur
les échantillons à l’échelle macro-moléculaire tels que la génération de seconde har-
monique (SHG) [196], la génération de troisième harmonique (THG) [20, 21], le
mélange à quatre ondes non résonnant (FWM) [197], ou résonnant (CARS et SPE)
[198, 121, 199]. Ces techniques sont tout d’abord apparues comme compléments de
la fluorescence [96, 95] mais commencent à devenir des alternatives crédibles pour
certaines applications, par exemple en biologie du développement [18]. Cependant,
pour mieux tirer parti de la diversité des contrastes en microscopie non linéaire,
il peut être avantageux de combiner ces différents signaux plutôt que de les uti-
liser de façon indépendante. Ainsi, au cours de ce chapitre nous généralisons la
méthode d’excitation par mélange de fréquence présentée dans le chapitre précédent
à l’imagerie multimodale de signaux cohérents ou incohérents. Dans une première
partie nous étendrons ces résultats à l’imagerie cohérente simultanée de deux modes
de contraste complémentaires (THG et FWM), puis nous présenterons des stratégies
permettant de combiner l’imagerie cohérente sans marquage (SHG, THG, et FWM)
à l’imagerie de fluorescence multicouleur.

3.2 Microscopie THG-FWM

3.2.1 Mise en contexte

L’imagerie THG détecte les variations spatiales de la susceptibilité non linéaire
d’ordre trois à l’échelle du volume focal, ∆χ(3) (−3ω,ω,ω,ω) [20, 21], telles que
celles produites par des corps lipidiques dans un environnement aqueux [114]. Cette
méthode s’est ainsi révélée utile pour l’imagerie du développement embryonnaire
de petits organismes [200, 60, 18, 61, 115]. Cependant les images de THG résultent
d’interférences constructives ou destructives et sont souvent complexes à interpréter,
si bien qu’avant d’utiliser les signaux de THG il est souvent nécessaire d’identifier
leur origine par colocalisation avec d’autres signaux.

Parmi les signaux cohérents pouvant être utilisés, le FWM sonde également la
susceptibilité non linéaire d’ordre trois. Les sources de contraste du FWM dans
les tissus sont multiples et peuvent provenir de résonances vibrationnelles (signal
CARS) [10, 119, 120], de résonances électroniques en présence d’absorption à un
ou deux photons (signal SPE) [199, 201, 197, 202], ou encore des contributions non
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Figure 3.1: Mécanismes de contraste non linéaires résultant d’un mélange à quatre
onde : CARS, SPE, et FWM non résonnant.

résonnantes (signal que nous désignerons FWM pour toute la suite)[203, 201, 197]
(Figure 3.1). Si la microscopie CARS est très étudiée, peu de travail a été fait
concernant l’utilisation des signaux FWM et SPE en microscopie. Le FWM se révèle
notamment être un signal de choix pour une comparaison avec le signal de THG. En
effet, en l’absence d’absorption à un, deux ou trois photons on peut s’attendre à ce
que tous deux sondent la partie non résonnante de la susceptibilité non linéaire. De
plus dans le cas du FWM la construction du signal se fait de façon constructive sur
l’ensemble du volume focal, ce qui limite les effets géométriques liés à la construction
cohérente du signal compliquant l’interprétation des signaux THG.

3.2.2 Système expérimental

Pour produire efficacement et simultanément les signaux de THG et de FWM
nous avons utilisé des trains d’impulsions synchronisés fournis par un laser titane-
saphir et un OPO. Les impulsions femtosecondes sont particulièrement adaptées
pour produire ces deux signaux car l’intensité de ces deux derniers crôıt en 1/τ 2 où
τ est la durée des impulsions. Le schéma de principe est visible sur la Figure 3.2 : les
faisceaux d’excitation sont recombinés spatialement à l’aide d’un miroir dichröıque
et synchronisés temporellement grâce à une ligne à retard, puis envoyés vers un
microscope détaillé au premier chapitre. Étant donné que les signaux de fréquences
centrales respectives 2ω1−ω2 et 3ω2 sont émis dans des bandes de fréquences étroites
et distinctes ils peuvent être détectés simultanément. De plus, pour une telle configu-
ration des signaux THG de fréquences centrales respectives 3ω1, 2ω1 +ω2, et ω1 +2ω2

sont également produit simultanément. Cependant, ceux-ci sont produit dans l’UV
et sont pour des raisons pratiques difficilement détectables (mauvaise transmission
des optiques, faible efficacité des détecteurs, absorption des tissus).
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Figure 3.2: Montage expérimental. Un laser titane saphir (TiS) et un oscillateur
paramétrique optique sont recombinés spatialement et superposés temporellement
avant d’être envoyés dans un microscope à balayage. Les signaux cohérents sont
détectés simultanément dans deux bandes spectrales différentes.

3.2.3 Conditions d’accord de phase

Les signaux de THG et de FWM se construisent de façon cohérente : le signal
total produit sur l’ensemble du volume focal résulte d’interférences entre les ondes
émises par chaque dipôle du milieu. La construction des signaux est gouvernée par
deux conditions d’accord de phase différentes si bien que la sensibilité aux structures
dans les échantillons sera différente pour les deux mécanismes de contraste. Pour la
génération de troisième harmonique et le mélange à quatre ondes les conditions
d’accord de phase pour des ondes excitatrices planes s’écrivent de la façon suivante :

∆kTHG = k3ω − 3kω = 0
∆kFWM = k2ω1−ω2 + kω2 − 2kω1 = 0

(3.1)

Ces conditions doivent être satisfaites pour que les ondes excitatrices soient en
phase avec les ondes créées et que le signal puisse se construire de façon cohérente.
D’autre part dans le cas de faisceaux gaussiens focalisés, les ondes excitatrices ac-
cumulent un déphasage de π au passage du plan focal. Ainsi en géométrie focalisée,
les signaux de THG et de FWM se construisent de façon cohérente sur une distance
l vérifiant les relations suivantes :

|∆kTHG − 3∆kG,ω| × l� π

|∆kFWM − (∆kG,ω2 − 2∆kG,ω1) | × l� π
(3.2)
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où ∆kG,ω est le déphasage induit par la phase de Gouy. Dans le cas d’une
émission sur l’axe et en négligeant la dispersion entre les différentes ondes (k3ω −
3kω ≈ 0 et k2ω1−ω2 + kω2 − 2kω1 ≈ 0) on peut définir des longueurs de cohérence
effectives lTHG et lFWM pour chacun des processus [204, 205] :

lTHG = π

3∆kG,ω
≈ lAxial/3

lFWM = π

2∆kG,ω1 −∆kG,ω2

≈ lAxial
(3.3)

Figure 3.3: Effets des conditions d’accord de phase et de la géométrie sur les signaux
THG et FWM. (a) Calcul de l’intensité THG et FWM obtenues lorsque l’on balaye
un faisceau gaussien focalisé au voisinage d’une interface délimitant deux milieux
isotropes. Le signal de THG est maximal lorsque le faisceau est centré sur l’interface
(z = 0). Longueurs d’onde d’excitation λ1 = 1,2µm et λ2 = 0,8µm, ouverture
numérique NA = 1,2. (b) Images THG et FWM obtenues sur des gouttelettes
lipidiques immergées dans l’eau. Pour la THG les signaux proviennent des zones
de fortes hétérogénéités (interface lipide–eau), alors que pour le FWM un signal
spécifique reflète les zones homogènes différentes (lipide ou eau). Barre d’échelle
50µm.

où lAxial représente l’étendue axiale du faisceau de focalisation. La longueur de
cohérence effective de la THG est donc plus petite que l’étendue axiale du volume
focal alors que celle du mélange à quatre ondes est du même ordre de grandeur.
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Par conséquent les signaux THG refléteront principalement les hétérogénéités ou
interfaces à l’échelle du volume focal, soit | ∆χ(3) |2, alors que les signaux de FWM
refléteront plutôt la distribution moyenne d’émetteurs du milieu à l’échelle du vo-
lume focal, soit | χ(3) |2 (Figure 3.3). Ces résultats ont plusieurs conséquences. Tout
d’abord, étant donné que les signaux cohérents augmentent comme le carré du vo-
lume de cohérence on peut s’attendre à ce que les signaux de THG soient plus faibles
que les signaux de FWM pour des impulsions d’énergie et de durée comparables.
Cependant, les signaux de THG ont l’avantage de se construire sur un fond noir ce
qui permet de ne pas noyer les variations variations de signal dans le bruit de photon
du signal de fond, contrairement au cas du FWM.

3.2.4 Susceptibilité non linéaire

Dans un milieu homogène les champs de troisième harmonique ETHG et de
mélange à quatre ondes EFWM sont gouvernés par les équations de propagation
suivantes, valables pour des champs transverses [75] :

O× O×ETHG (r)− k2
3ωE

THG (r) = 4π (3ω)2

c2 P THG (r)

O× O×EFWM (r)− k2
2ω1−ω2E

FWM (r) = 4π (2ω1 − ω2)2

c2 P FWM (r)
(3.4)

où P THG et P FWM sont les polarisations non linéaires induites pour les signaux THG
et FWM de fréquences respectives 3ω et 2ω1 − ω2. Les polarisations non linéaires
P THG et P FWM sont reliées aux champs focalisés par l’intermédiaire des relations
suivantes :

P
(THG)
i = ε0

4
∑
j,k,l

χ
(3)
ijkl (−3ω;ω,ω,ω)EjEkEl

P
(FWM)
i = 3ε0

4
∑
j,k,l

χ
(3)
ijkl (− (2ω1 − ω2) ;ω1,− ω2,ω1)E(1)

j E
(2)∗
k E

(1)
l

(3.5)

où χ(3) est la réponse non linéaire du milieu pour un processus d’ordre trois, appelée
susceptibilité d’ordre trois. Il s’agit d’un tenseur qui traduit l’influence des différents
états de polarisation sur le signal créé. Les indices 1 et 2 font référence aux deux
champs focalisés dans le cas du mélange à quatre ondes. Pour un milieu isotrope les
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susceptibilités non linéaires peuvent s’écrire de la façon suivante [198, 121, 75] :

χ
(3)
ijkl (−3ω;ω,ω,ω) = χTHG1122 (δijδkl + δikδjl + δilδjk)

χ
(3)
ijkl (− (2ω1 − ω2) ;ω1,− ω2,ω1) = χFWM

1122 (δijδkl + δikδjl) + χ
(FWM)
1221 (δilδjk) .

(3.6)

Ainsi, pour la génération de troisième harmonique le tenseur χ(3) possède un seul
élément indépendant χ(3)

1122, alors que pour le mélange à quatre ondes il en possède
deux : χ(3)

1122 et χ(3)
1221. Le lien entre les éléments χ(3)

1122 et χ(3)
1221 est usuellement décrit

par le facteur de dépolarisation défini de la façon suivante :

ρR = χFWM
1122 /χFWM

1111 = χFWM
1122 /

(
2χFWM

1122 + χFWM
1221

)
(3.7)

Pour des milieux isotropes les polarisations non linéaires peuvent donc s’écrire
comme :

P THG = 3ε0

4 χTHG1122 (E ·E)E

P FWM = 3ε0

4 χFWM
1122

[
2
(
E(1) ·E(2)∗

)
E(1) + 2ρR

1− ρR

(
E(1) ·E(1)

)
E(2)∗

] (3.8)

Pour la THG et le FWM les éléments χ
(3)
1122 et ρR dépendent généralement

des propriétés spectroscopiques des matériaux. Le paramètre χ(3)
1122 est usuellement

décomposé en une partie spectralement résonnante χ(3)R
1122 et une partie non résonnante

χ
(3)NR
1122 , alors que le facteur de dépolarisation ρR varie usuellement entre 0 et 0,75 et

vaut 1/3 dans un milieu purement non résonnant. Pour la génération de troisième
harmonique, χ(3)R

1122 est relié aux absorptions à un, deux ou trois photons [116], alors
que pour le mélange à quatre ondes χ(3)R

1122 est exalté par les résonances vibrationnelles
(CARS) ou électroniques [197, 206, 121, 199, 202].

Plusieurs modèles semi-empiriques ont été proposés pour relier la partie non
résonnante du tenseur χ(3) aux indices de réfraction [75]. La règle de Miller généralisée,
valable pour certains matériaux, propose par exemple de relier le paramètre du ten-
seur aux indices par un simple produit χ(3)(ω4,ω3,ω2,ω1) ≈ n(ω4)n(ω3)n(ω2)n(ω1),
si bien que χTHG ≈ n(3ω)n(ω)3 et χFWM ≈ n(ω)4. Finalement dans le cas de
champs polarisés linéairement selon x on peut négliger les composantes suivant y et
z des champs focalisés en première approximation. Les polarisations non linéaires
deviennent alors scalaires et loin de toutes résonances se mettent sous la forme :
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PTHG = 3ε0

4 χTHG1122 E
3 (3ω)

PFWM = 9ε0

4 χFWM
1122 E(1)2 (ω1)E(2)∗ (ω2)

(3.9)

Loin de toute résonance, on peut ainsi s’attendre à ce que la THG et le FWM
sondent le même paramètre physique χ(3)NR. Cependant, il est en pratique difficile
de trouver des matériaux qui sont transparents sur toute la gamme de fréquences
allant de ω à 3ω.

3.2.5 Estimation de susceptibilité non linéaire

Pour estimer la susceptibilité non linéaire de quelques milieux que l’on trouve
dans les tissus biologiques nous avons choisi la méthode du z-scan. Cette méthode
consiste à sceller un liquide dans une cuve étanche afin de mesurer successivement
les signaux produits au niveau des différentes interfaces pour la THG (Eau/Verre,
Verre/Liquide, Verre/Air) et dans les différents milieux pour le FWM (Eau, Verre,
Liquide). Nous verrons que ces mesures peuvent être utilisées pour estimer de façon
relative la susceptibilité non linéaire du milieu placé dans la cuve, soit le paramètre
χliq/χglass.

Nous avons choisi comme milieux d’étude l’eau, le chlorotrifluoroéthylène (huile
d’immersion Voltalef) et la trioléine (huile végétale). Les liquides ont été scellés entre
deux lamelles de microscope (Figure 3.4(a)), et les signaux de THG et FWM ont
été détectés simultanément sur deux détecteurs pendant que le foyer de l’objectif
se déplaçait selon l’axe de propagation de l’excitation, z (Figure 3.4(a)). On peut
constater comme attendu qu’un signal THG apparâıt bien au niveau des différentes
interfaces alors qu’un signal de FWM spécifique à chaque milieu est mesuré (Figure -
3.4(b)).

Comme nous allons voir, pour chaque liquide le paramètre χliq/χglass peut être
estimé à partir des profils d’intensité. Les solutions de Eq. 3.5 peuvent s’exprimer
à l’aide des fonctions de Green [204] :

Eω (r) = −4πω2

c2

∫∫∫
V
dV

(
I + 55

k2
ω

)
G (R− r)P ω (r) (3.10)

Où V est le volume du milieu excité et G est définie par:
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Figure 3.4: Effet du χ(3) sur les contrastes THG et FWM. (a) Géométrie z-scan
utilisée pour estimer les susceptibilités non linéaires χTHG et χFWM pour plusieurs
liquides. Un objectif corrigé lamelle est utilisé et son foyer est balayé axialement (z)
au travers d’une interface liquide/verre. (b) Profils mesurés (haut) pour la THG et le
FWM pour les différents liquides étudiés (eau, huile végétale, et huile d’immersion).
Sur la partie basse figurent les estimations de χTHG et χFWM faites pour plusieurs
longueurs d’onde de l’OPO et pour plusieurs différences de fréquences entre le titane-
saphir et l’OPO. Adapté de [207]

G (R− r) = exp [ikω|R− r|]
4π|R− r| (3.11)

Le signal non linéaire collecté se calcule alors en intégrant |Eω (R) |2 sur l’angle
solide de l’objectif de détection, soit :

Pω = nωε0c
2

∫ θMax

0
dθ
∫ 2π

0
R2 sin θdφ|Eω (R) |2 (3.12)

Ainsi dans une solution pure, pour des champs d’excitation polarisés linéairement
et pour des susceptibilités non linéaires réelles (milieu non résonnant) le signal de
FWM peut se mettre sous la forme :

P2ω1−ω2 =
(
χFWM

)2
C (ω1,ω2,NA) (3.13)

où C (ω1,ω2,NA) est une fonction tenant compte des profils d’excitation. Dans le cas
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du FWM la valeur relative de la susceptibilité non linéaire par rapport à celle du
verre peut donc être estimée en comparant directement les signaux mesurés dans les
liquides et dans le verre soit :

χFWM
liq

χFWM
glass

=
√

Iliq − Inoise
Iglass − Inoise

(3.14)

où Iliq et Iglass sont les intensités du signal de FWM du liquide et du verre mesurées
juste avant et juste après l’interface liquide/verre. Inoise est le bruit sur la mesure
provenant principalement d’un filtrage imparfait du laser titane-saphir mesuré dans
l’air et corrigé par la transmission de la cuve (car nous supposons que le χ(3) de
l’air est nul en première approximation). Une analyse similaire peut être développée
pour la THG pour estimer χTHG à partir des profils d’intensité. Cependant pour la
THG le signal provient des interfaces soit :

P1/2 = C (ω) |χTHG1 b1J (b1∆k1)− χTHG2 b2J (b2∆k2) |2 (3.15)

où b est le paramètre confocal : b = 2n(ω)λ
π

(
n(ω)2 −NA2

NA2

)
,

où J est l’intégrale d’accord de phase : J (b∆k) =
∫+∞

0
exp (ib∆kφ)
(1 + 2iφ)2 dφ,

où ∆k = 3kω − k3ω est le désaccord de phase, et où 1/2 font référence aux deux
milieux définissant l’interface. Ainsi en comparant les intensités obtenues pour deux
interfaces différentes (une interface liquide/verre et une interface verre/air, profils
non visibles), la valeur relative de la susceptibilité non linéaire par rapport à celle
du verre peut être estimée :

χ
(THG)
liq

χ
(THG)
glass

=
1±

√√√√ Iglass/liq
Iglass/air

× C

 bliqJ (bliq∆kliq)
bglassJ (bglass∆kglass)

(3.16)

où C est un facteur de normalisation prenant en compte les fluctuations de
puissance et les changements de transmission entre le premier et le second balayage
en z. Si l’ouverture numérique d’excitation est modérée l’équation précédente peut
être simplifiée pour donner :
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χ
(THG)
liq

χ
(THG)
glass

=
1±

√√√√ Iglass/liq
Iglass/air

× C

 (3.17)

Une ambigüıté demeure pour la détermination de χ(THG) à cause des deux signes
possibles dans l’Eq. 3.17. Cette ambigüıté peut être levée en mesurant les signaux
d’interface entre les différents liquides [116, 114]. En utilisant cette méthodologie,
nous avons estimé les susceptibilités non linéaires relatives de différents milieux en
fonction de la différence de fréquences entre le laser titane-saphir et l’OPO pour le
FWM (3550cm−1 à 3890cm−1), et en fonction de la longueur d’onde de l’OPO pour
la THG (1140nm à 1200nm). Les mesures sont visibles sur la Figure 3.4(b).

Comme pour les études précédentes [114], les données montrent que χTHGwater <

χTHGoil ce qui explique pourquoi les interfaces eau/lipide sont visibles en microscopie
THG [115]. Les mesures indiquent également que les χFWM sont différents pour les
liquides considérés à 3890cm−1 où aucune résonance vibrationnelle n’est présente
pour les trois liquides (Figure 3.4(b)). Par conséquent, on peut bien s’attendre à
pouvoir distinguer avec un bon contraste des corps lipidiques dans un milieu aqueux
avec le FWM non résonnant comme nous l’avons déjà illustré sur la Figure 3.3.

De plus, en comparant les résultats obtenus pour les deux processus d’excitation
on peut remarquer que les inégalités relatives entre les χ(3) sont conservées dans
les deux cas : χ(3)

water < χ
(3)
immersion oil < χ

(3)
glass < χ

(3)
plant oil. Cependant des différences

quantitatives sont observées pour l’huile végétale et pour l’eau, car pour ces liquides
χTHGliquid/χ

THG
glass est plus élevé que χFWM

liquid /χ
FWM
glass . Cela pourrait être dû à une exalta-

tion de χTHG par des résonances, car l’huile végétale et l’eau possèdent des pics
d’absorption entre 1100 et 1200 nm. Une autre différence est également visible pour
l’eau. Ceci est dû à la présence d’un signal CARS, puisque la liaison OH possède
des résonances vibrationnelles entre 3300cm−1 and 3600cm−1. Finalement, il est dif-
ficile de se placer loin de toutes résonances dans des tissus biologiques et l’on peut
s’attendre à ce que les paramètres sondés pour la THG et le FWM diffèrent. Ce-
pendant, les résultats montrent tout de même que l’on peut s’attendre à ce que les
images de THG et de FWM soient fortement corrélées, ce qui permet d’utiliser les
images de FWM pour mieux identifier les sources de contraste visibles en THG.
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3.2.6 Sources de contrastes au cours des divisions cellulaires

La microscopie THG s’est révélée utile pour étudier les divisions cellulaires du
développement précoce de l’embryon du poisson zèbre [18]. En particulier, les images
THG révèlent avec un contraste remarquable les frontières entre les cellules et leurs
constituants (noyau et cytoplasme) [60, 18]. Cependant, l’interprétation des images
n’est pas immédiate car un même signal de THG peut provenir de plusieurs struc-
tures (interfaces ou inclusions), et d’une variation locale du χ(3) pouvant être posi-
tive ou négative. Afin de mieux comprendre l’origine des différents signaux observés
nous avons effectué des acquisitions simultanées THG-FWM au cours de divisions
cellulaires d’un embryon de poisson zèbre de stade précoce. Ces expériences ont été
réalisées avec Nadine Peyriéras et Louise Duloquin (Institut de Neurobiologie Alfred
Fessard CNRS, Gif/Yvette). Les images obtenues sont visibles sur la Figure 3.5.

Figure 3.5: Imagerie THG-FWM d’un embryon précoce de poisson zèbre. (a)
Géométrie d’imagerie. (b,c) Acquisition simultanée des deux modes d’imagerie mon-
trant les types de contraste visibles dans les images. La THG fait apparâıtre les va-
riations spatiales de la susceptibilité non linéaire ∆χ(3). Le FWM révèle en revanche
la distribution de χ(3). L’origine des contrastes visibles sur les images de THG pour
les cellules, les noyaux, les vésicules, et les structures du yolk peut être identifiée
grâce aux images de FWM. Barre d’échelle 30µm. Temps d’acquisition par pixel
5µs.

On peut tout d’abord constater que le signal de FWM non résonnant n’est pas
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homogène spatialement et qu’il fournit une image de la morphologie des échantillons.
Ceci est en accord avec les résultats obtenus pour les mesures de susceptibilité
non linéaire prédisant que des milieux différents (par exemple eau/huile) possèdent
des susceptibilités non linéaires différentes. Cela a notamment des implications
pour la microscopie CARS, car en présence de résonance le signal mesuré résulte
d’interférences entre le FWM non résonnant et résonnant ICARS ∝

∣∣∣χ(3)r
∣∣∣2+

∣∣∣χ(3)nr
∣∣∣2+

2χ(3)nr.<(χ(3)r) [206, 121]. Ainsi le FWM non résonnant peut compliquer la détection
de signaux résonnants peu intenses ou comparables au signal non résonnant. Pour
résoudre ce problème plusieurs méthodes ont été proposées (excitation et détection
résolues en polarisation, et diffusion Raman stimulée) : [122, 141, 123, 124].

On peut également remarquer que les images de THG et de FWM sont corrélées :
loin des résonances la THG révèle les variations spatiales de la susceptibilité non
linéaire ∆χ(3), alors que le FWM est un indicateur des niveaux de χ(3) sondés
par la THG. Par exemple, la THG produit des images contrastées au niveau des
contours cellulaires et des frontières noyaux/cytoplasmes suggérant que ces trois
milieux possèdent des propriétés optiques différentes. Cette hypothèse est confirmée
par les images de FWM dans lesquelles une baisse du signal est détectée autour de
chaque cellule et dans les noyaux par rapport au cytoplasme. Le FWM indique donc
que le milieu inter-cellulaire a un χ(3) moyen à l’échelle du volume focal plus faible
que le cytoplasme et que le signal THG n’est pas du à une accumulation locale de
lipides.

Enfin, les signaux obtenus dans la région du vitellus sont également remar-
quables. Chez l’embryon précoce de poisson zèbre, le vitellus est formé de globules
séparées par des interstices [208]. Alors que les contours des globules sont visibles
en THG, l’ensemble du vitellus produit un signal fort et non contrasté pour le
FWM. À partir des rapports entre les signaux THG pour des interfaces suivant
xy et xz il peut être estimé que les interstices entre les globules ont une largeur
inférieure à 500nm [18]. Étant donné que les signaux varient comme le carré du
volume cohérent il n’est donc pas surprenant de ne pas distinguer ces interfaces
dans les images de FWM (Figure 3.5(b)). Ainsi, ces observations confirment que
les images de THG possèdent une meilleure sensibilité aux variations spatiales de
χ(3). Cependant les images sont difficiles à interpréter car plusieurs géométries et
valeurs de ∆χ(3) peuvent donner un même signal. Les images FWM peuvent donc
être utilisées pour lever ces ambigüıtés.
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3.2.7 Effets de structures dans les échantillons

Nous allons maintenant nous intéresser aux signaux produits pour des géométries
plus complexes que de simples interfaces entre deux milieux homogènes. Pour cela
nous allons considérer des milieux de susceptibilité moyenne constante et de granu-
larité variable. Une modélisation simple de ces milieux peut être obtenue à l’aide de
structures tridimensionnelles de type damier : alternance de domaines cubiques de
susceptibilité non linéaire χ(3)

1 = 0 et χ(3)
2 = 1 (Figure 3.6(a)). Nous avons effectué

ces simulations afin de mieux comprendre les origines des contrastes que nous avons
pu observer dans les cellules d’embryon de poisson zèbre. En effet, dans les images
le signal de FWM est relativement constant sur l’ensemble du cytoplasme alors que
le signal de THG est très hétérogène (Figure 3.5(c)).

Figure 3.6: Calcul de l’intensité THG et FWM dans le cas d’un milieu tridimen-
sionnel de granularité variable et de susceptibilité non linéaire moyenne < χ(3) >
constante. (a) Le faisceau est centré sur un coin de cube et la granularité varie entre
λ/20 et 2,5λ ce qui permet d’explorer des structures différentes pour une susceptibi-
lité non linéaire constante à l’échelle du volume focal. (b) Le faisceau est centré sur
un cube blanc ou noir et la granularité varie entre λ/20 et 1,5λ. On peut voir que
la THG et le FWM on des réponses différentes aux structures. Longueurs d’onde
d’excitation λ1 = 1,2µm et λ2 = 0,8µm, ouverture numérique NA = 1,2.

Les résultats obtenus sont visibles sur la Figure 3.6. Nous nous sommes d’abord
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intéressés au cas où un coin de cube est centré sur le volume focal. Dans ce cas, la
susceptibilité non linéaire à l’échelle du volume focal < χ3 > est indépendante de
la taille caractéristique du maillage qui varie entre λ/20 et 2.5λ (Figure 3.6(b)).
On peut remarquer que le signal FWM ne dépend pas de la granularité alors que
l’intensité THG varie uniquement pour des structures comprises entre λ/3 et λ.
Ces résultats peuvent être interprétés de la façon suivante. Pour une granularité
e << lTHG le milieu est homogène à l’échelle des longueurs d’onde impliquées et
par conséquent THG → 0 et FWM ∝< χ(3) >2. En revanche pour des granularités
comprises entre λ/3 et λ le milieu n’est plus homogène à l’échelle de la longueur
de cohérence. Ainsi, un signal THG peut être observé car les interférences sont
partiellement non destructives alors que < χ(3) > et le signal de FWM sont toujours
inchangés. Finalement, pour e >> λ la géométrie ressemble à des interfaces multiples
et un signal constant pour la THG et le FWM est prédit.

En réalité la situation est plus complexe que celle que nous venons de décrire,
car le signal mesuré dépend également de la position des structures par rapport au
volume focal. Pour décrire plus justement cette géométrie nous avons donc considéré
deux cas supplémentaires : (i) le volume focal est centré sur un cube de susceptibilité
χ3 = 0, (ii) il est centré sur un cube de susceptibilité χ3 = 1. Pour le premier cas
< χ3 > diminue avec la granularité alors que pour le deuxième cas < χ3 > augmente.
On peut remarquer que le signal de FWM varie toujours comme < χ3 > alors que
le signal de THG ressemble maintenant à celui d’un objet isolé (Figure 3.6(b)).

Finalement en présence de milieux granulaires (λ/3 < e < λ/5) on peut s’attendre
à ce que les signaux de THG et de FWM dépendent tous deux de la granularité car la
valeur moyenne et la variance des signaux doivent varier avec la taille des structures
balayées (Figure 3.6(b)). En effet, quelle que soit la position des structures sondées
par rapport aux faisceaux excitateurs la dispersion entre les signaux THG et FWM
augmente tout comme la courbe moyenne attendue (résultats plus prononcés pour la
THG). Cependant si de telles variations peuvent être observées expérimentalement
pour la THG car les images se construisent sur un fond noir, elles sont difficilement
observables pour le FWM à cause du bruit de photon du signal moyen limitant
la sensibilité aux petits signaux. Cette interprétation pourrait rendre compte des
contrastes que l’on peut observer dans le cytoplasme des cellules du poisson zèbre,
car malgré une hétérogénéité du signal de THG le signal de FWM semble inva-
riant (Figure 3.7(a)). D’autre part, l’évolution des contrastes dans les cellules au
cours des cycles de division a également attiré notre attention. Après la disparition
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Figure 3.7: Imagerie THG-FWM d’un embryon précoce de poisson zèbre. (a,b) Cel-
lule avant et après la disparition de l’enveloppe nucléaire. Barre d’échelle 30µm.
Temps d’acquisition par pixel 5µs

du signal d’interface noyau/cytoplasme en THG (correspondant à la disruption de
l’enveloppe nucléaire) nous avons pu remarquer que le signal de FWM s’homogénéise
sur l’ensemble de la cellule alors que le signal de THG est quasi nul au niveau du
noyau et d’aspect granulaire dans le cytoplasme. Nous avons attribué ces variations
à une différence d’organisation entre la région nucléaire et le cytoplasme, en lien
avec les résultats que nous avons obtenus pour les simulations sur des milieux gra-
nulaires. Cependant plus de données sont nécessaires pour clairement identifier ces
contrastes observés pendant les divisions cellulaires.

3.2.8 Effets des résonances électroniques

En présence de résonances électroniques, par exemple en se rapprochant d’une
absorption à deux photons, la partie résonnante de la susceptibilité non linéaire
peut être exaltée par effet paramétrique stimulé (SPE), ce qui offre potentielle-
ment une source de contraste spécifique pour l’imagerie FWM (Figure 3.8(a)).
Quelques études récentes ont proposé d’utiliser ce mécanisme en microscopie non
linéaire [199, 202], avec comme perspective de sonder la présence d’absorbeurs sans
photo-blanchiment[209]. Ces résultats nous ont paru particulièrement intéressants
car beaucoup de marqueurs endogènes (NADH, elastine, collagène, etc.) sont exci-
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tables à deux photons par le faisceau de pompe dans les conditions utilisées pour la
microscopie THG-FWM par exemple.

Figure 3.8: (a) Signaux résultant d’un mélange à quatre ondes hors résonances vibra-
tionnelles. (b) Spectre d’absorption à deux photons des billes fluorescentes utilisées.
(c) Imagerie THG-FWM-2PEF simultanée de billes fluorescente et non fluorescente
de même taille : 0,5µm. (d) Profils extraits des images de THG et de FWM. (e)
Rapport d’intensité des signaux FWM pour plusieurs couples de billes fluorescentes
et non fluorescentes. Nous avons normalisé pour chaque couple l’intensité FWM par
le signal mesuré en THG.

Nous avons donc voulu vérifier si ce principe fournissait une source de contraste
exploitable en microscopie. Pour cela, nous avons tout d’abord cherché à vérifier si
un signal SPE comparable au signal FWM non résonnant était effectivement produit
par des objets fluorescents modèles, tels que des billes de polystyrène marquées. Le
spectre d’absorption à deux photons des billes fluorescentes que nous avons utilisées
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est visible sur la Figure 3.8(b). Celui-ci est maximal entre 730 et 760 nm, nous
avons donc utilisé des trains d’impulsions synchronisés de longueurs d’onde centrales
λ1 = 760 et λ2 = 1100 nm pour produire un signal de FWM. Afin de dissocier la
contribution du signal provenant du SPE de celle du FWM nous avons imagé des
billes marquées et non marquées de même taille nominale 0,5µm (Figure 3.8(c–e)).

La comparaison des images FWM et de fluorescence permet d’identifier les billes
qui sont fluorescentes, alors que les images de THG permettent de calibrer la taille
des billes. Cela est nécessaire pour dissocier les variations de signal induites par
des tailles de billes différentes par rapport à celles dues au SPE. Nous avons mené
cette expérience pour plusieurs couples de billes fluorescentes/non fluorescentes et
nos résultats montrent que la contribution du signal SPE est trop faible pour être
visible par rapport au FWM provenant des autres molécules non fluorescentes du
milieu dans nos conditions expérimentales. Ce résultat négatif indique que le signal
SPE spécifique est faible pour des concentrations en absorbeurs même importantes
et qu’il sera donc probablement très difficile à détecter ou isoler dans le cas d’espèces
endogènes (Figure 3.9).

Figure 3.9: Images 2PEF–FWM–THG de gouttelettes de vitellus d’un embryon de
drosophile. Ces structures produisent un signal fort en fluorescence excitée à deux
photons que l’on retrouve dans les images de FWM. Cependant les images de THG
montrent que la susceptibilité non linéaire de ces gouttelettes est différentes de celle
du milieu les entourant. Ce contraste non résonnant est suffisant pour expliquer les
signaux FWM. Barre d’échelle 50µm.
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3.3 Microscopie multimodale cohérente et incohérente

3.3.1 Imagerie THG combinée à la fluorescence

Comme nous avons pu le voir, la microscopie THG révèle les variations des pro-
priétés optiques des milieux à l’échelle du volume focal avec une sensibilité limitée
par le bruit de photon, ce qui rend ce mécanisme de contraste adapté pour l’imagerie
structurelle d’échantillons biologiques. Ainsi, il semble intéressant de combiner ce
mode de contraste avec l’imagerie de fluorescence multi-photonique afin de dispo-
ser d’une image structurelle aidant à l’interprétation des images de fluorescence.
Au cours de cette section nous allons présenter diverses implémentations de cette
stratégie et quelques exemples d’applications qui pourraient en découler.

3.3.1.1 Imagerie THG combinée à la fluorescence

L’imagerie THG d’un rapporteur fluorescent est l’implémentation la plus directe
de l’imagerie structurelle couplée à l’imagerie de fluorescence car les impulsions
générant les signaux de THG peuvent être simultanément utilisées pour exciter
un chromophore. À cause de raisons technologiques (faible efficacité quantique des
détecteurs et mauvaise transmission des optiques dans l’ultraviolet), des faibles coef-
ficients d’absorption des tissus entre 1 000-1 400 nm, et de la baisse des coefficients de
diffusion avec la longueur d’onde, la THG est généralement produite par des impul-
sions de longueur d’onde centrale comprise entre 1 000 et 1 400 nm. Ainsi l’imagerie
THG est particulièrement compatible avec l’imagerie à deux photons de protéines
rouge-orange [78, 80]. D’autre part, il existe plusieurs types de sources lasers pour
lesquelles les impulsions dans l’infra-rouge 1 000-1 400 nm sont générées à partir d’un
laser de pompe émettant dans la plage de longueurs d’onde : 700-1 000 nm, si bien
que l’imagerie THG–deux photons est également possible pour des protéines bleues
ou vertes en utilisant les impulsions du laser de pompe ou en synchronisant les trains
d’impulsion des deux lasers comme nous avons pu le voir dans les parties précédentes.
Cependant, si l’imagerie de fluorescence biphotonique est possible avec des impul-
sions de durée relativement longue au foyer de l’objectif (200-400 fs), la génération
de troisième harmonique requiert des impulsions courtes (préférentiellement 100 fs
ou moins).

Pour coupler l’imagerie THG avec l’imagerie de fluorescence d’une, deux, ou trois
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Figure 3.10: Montage expérimental. Un laser titane saphir (TiS) et un oscillateur
paramétrique optique sont recombinés spatialement et superposés temporellement
avant d’être envoyés dans un microscope à balayage.

protéines fluorescentes, nous avons donc utilisé un système produisant des trains
d’impulsions synchronisées pour lequel l’un des deux faisceaux a un spectre large
et la dispersion est pré-compensée. Le schéma de principe est visible Figure 3.10.
Un oscillateur paramétrique optique à spectre large (OPO) dont la dispersion est
pré-compensée est pompé de façon synchrone par un laser titane saphir. Les fais-
ceaux d’excitation sont recombinés spatialement à l’aide d’un miroir dichröıque et
synchronisés temporellement à l’aide d’une ligne à retard, pour finalement être en-
voyés vers le microscope que nous avons présenté au premier chapitre. Les différents
signaux étant créés dans des bandes spectrales différentes, leur détection peut se
faire simultanément sur plusieurs détecteurs.

3.3.1.2 Résultats avec un fluorophore

Une situation intéressante consiste à utiliser des trains d’impulsion synchronisés
pour l’imagerie morphologique combinée à l’imagerie de fluorescence d’une protéine
verte ne pouvant être excitée efficacement par l’un des deux trains d’impulsions. Pour
vérifier la faisabilité d’une telle stratégie nous avons filmé en THG–deux photons
la phase de cellularisation d’un embryon de drosophile exprimant une myosine–
GFP. Nous avons utilisé pour cela des impulsions synchronisées de longueur d’onde
centrale : λ1 = 820 nm et λ2 = 1175 nm permettant d’exciter la GFP avec une
longueur d’onde équivalente λ3 = 965 nm. Les résultats visibles sur la Figure 3.11
montrent que l’imagerie simultanée THG et de fluorescence d’une GFP peut se faire
efficacement à l’aide d’impulsions synchronisées.
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Figure 3.11: Imagerie simultanée THG-GFP d’un embryon de drosophile exprimant
une myosine–GFP. (a,b) Image THG et GFP de l’embryon de drosophile au cours
de sa phase de cellularisation. La myosine est alors localisée au niveau du front de
cellularisation comme on peut le voir sur l’image de GFP. (c,d) Extrait d’images
enregistrées en début et fin de séquence montrant la progression du front de cellula-
risation. Barre d’échelle : (a,b) 100µm, (c,d) 50µm. Temps d’acquisition par pixel
5µs

3.3.1.3 Résultats avec trois fluorophores

Plus généralement, les stratégies reposant sur des trains d’impulsions synchro-
nisés permettent de combiner l’imagerie THG à l’imagerie de trois chromophores dis-
tincts. Pour cette démonstration nous avons suivi la phase de gastrulation d’un em-
bryon de drosophile présentant une fluorescence endogènes bleue (NADH) localisées
dans les vésicules du yolk et exprimant des protéines vertes (GFP) et rouges (RFP)
localisées au niveau des membranes cellulaires et de la chromatine. Les différents
fluorophores ont été excités par des impulsions synchronisées de longueurs d’onde
centrales λ1 = 820 nm et λ2 = 1175 nm ce qui nous a permis de détecter simul-
tanément les différents signaux sur quatre détecteurs différents avec une résolution
temporelle de 45 s par pile de 18 images espacées tous les 3,0µm (Figure 3.12
adapté de [140]).



108 CHAPITRE 3. MICROSCOPIE NON LINÉAIRE MULTIMODALE

Figure 3.12: Imagerie THG combinée à l’imagerie simultanée de trois fluorophores
différents dans un embryon de drosophile. (a,b) Les différents signaux ont été pro-
duits à partir d’impulsions synchronisées de longueurs d’onde centrales λ1 = 820 nm
et λ2 = 1175 nm et détectés dans quatre bandes spectrales différentes. (c,d) Image
du développement d’un embryon de drosophile au cours de sa phase de gastrulation
pour une résolution temporelle de 45 s par pile de 18 images espacées tous les 3,0µm.
Barre d’échelle 50µm. Temps d’acquisition par pixel 5µs.

3.3.2 Imagerie multimodale de contrastes endogènes

Lorsque l’insertion de marqueurs exogènes n’est pas possible ou souhaitée, il
est intéressant de combiner des contrastes endogènes pour sonder les tissus. Comme
nous avons pu le voir dans la Section 3.2, une approche consiste à coupler l’imagerie
THG avec un mode de contraste complémentaire tel que le FWM car cela per-
met d’obtenir des images morphologiques pouvant être interprétées sans ambigüıté
[207]. Plus généralement, il est également possible d’utiliser des modes de contraste
supplémentaires donnant par exemple accès à l’organisation ou à la composition chi-
mique des milieux. Nous présenterons dans cette section quelques exemples d’imagerie
multimodale réalisés avec des impulsions femtosecondes synchronisées permettant de
répondre à ces problématiques.
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3.3.2.1 Imagerie de quatre signaux endogènes

Si l’association de deux types de signaux est souvent utilisée en microscopie
non linéaire (SHG-2PEF [96, 95], THG-2PEF [61], THG-SHG [18]), la détection
simultanée de quatre signaux non linéaires endogènes tels que SHG, THG, 2PEF et
FWM à été très peu rapportée jusqu’ici pour des raisons de complexité de mise en
oeuvre. Par exemple bien que les lasers à spectre large permettent de produire simul-
tanément quatre contrastes non linéaires endogènes (SHG, THG, 2PEF et FWM) à
partir d’un seul faisceau [210], l’utilisation de telles sources dans un système à ba-
layage pour l’imagerie rapide et robuste d’échantillons biologiques reste à démontrer.
Une alternative consiste à utiliser deux bandes d’excitation spectralement étroites.
Ainsi les signaux de SHG, de THG et de fluorescence sont produits par des interac-
tions non linéaires à un faisceau alors que le FWM résulte d’une interaction entre les
deux faisceaux synchronisés. Une telle stratégie est illustrée sur la Figure 3.13 qui
présente l’imagerie simultanée de quatre signaux non linéaires (THG–FWM–SHG–
2PEF) sur un némathode anesthésié (collaboration Renault Legouis CNRS centre
génétique moléculaire, Gif/Yvette).

Dans cette expérience, les signaux cohérents THG, FWM et SHG sont détectés
vers l’avant et séparés à l’aide de dichröıques alors que le signal de fluorescence
2PEF est détecté vers l’arrière (Figure 3.10). De forts signaux de THG et de FWM
peuvent être observés sur les vésicules des cellules épithéliales que l’on peut difficile-
ment marquer avec des protéines fluorescentes [211]. Ces compartiments sont prin-
cipalement constitués de lipides et ont été observés précédemment par microscopie
CARS [51, 211, 212]. Les images de THG et de FWM apportent des informations
complémentaires sur la structure comme pour l’imagerie d’embryons de poissons
zèbres. Par exemple, les signaux de THG délimitent les contours du pharynx et de
la vulve alors que les signaux de FWM renseignent sur la distribution générale du
χ(3). La fluorescence endogène produite par le laser titane-saphir provient principa-
lement des lysosomes des cellules intestinales [213, 211]. Enfin, un signal de SHG
produit par l’OPO provient spécifiquement des muscles du pharynx, de reptation et
de la vulve [196]. On note qu’une partie résiduelle du signal de fluorescence était
visible dans l’image de SHG à cause d’un filtrage imparfait et que nous l’avons retiré
à partir d’une combinaison linéaire des images brutes.
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Figure 3.13: Imagerie multimodale simultanée de quatre signaux non linéaires in-
trinsèques (THG-FWM-SHG-2PEF) effectuée sur un nématode de type sauvage
(C. Elegans). Les quatre signaux ont été enregistrés à partir de différentes parties
du nématode adulte : le pharynx (a-e), et le bas ventre (f-j). Les images THG et
FWM apportent des informations sur la morphologie du vers, alors que les images
SHG révèlent spécifiquement les muscles, et que les images de fluorescence font ap-
parâıtre des vésicules intestinales. pha : pharynx; int : intestin; bwm : muscles de
reptation; emb : embryon; vul : vulve; vm : muscle de la vulve. Barre d’échelle 20µm.
Temps d’acquisition par pixel 10µs.(collaboration Renaud Legouis, CNRS–Centre
de Génétique Moléculaire).



3.3. MICROSCOPIE MULTIMODALE COHÉRENTE ET INCOHÉRENTE 111

3.3.2.2 Imagerie THG-CARS

Étant donné que l’imagerie simultanée THG-FWM est possible avec des trains
d’impulsions femtosecondes synchronisés, il en est de même pour l’imagerie THG-
CARS à condition de régler la différence de fréquence des lasers sur une résonance
vibrationnelle. Cependant, les prérequis pour l’imagerie THG et CARS sont antino-
miques. L’optimisation des signaux THG nécessite des impulsions courtes, alors que
l’imagerie CARS requiert des spectres d’excitation étroits afin de sonder avec une
bonne spécificité le spectre vibrationnel des molécules.

La durée des impulsions en microscopie CARS est de l’ordre de quelques picose-
condes (τ = 5 ps correspondant à une résolution spectrale en amplitude de 4 cm−1)
ce qui permet par exemple de résoudre les modes d’élongation CH2 des lipides à
2840 cm−1 et CH3 (protéines) à 2870 cm−1. Avec les impulsions relativement longues
de notre chaine accordable TiS1/OPO1 (τT iS/OPO = 100/280 fs pour des impulsions
limitées par transformée de Fourier et τT iS/OPO = 160/390 fs au foyer du micro-
scope) on peut résoudre les modes CH2 (lipides) à 2840 cm−1 et OH (eau) à 3100–
3600 cm−1 avec des longueurs d’onde d’excitation valant par exemple λ1 = 830 nm
(σ1 = 12048 cm−1) et λ2 = 1086 nm (σ1 = 9208 cm−1) (Figure 3.14(a)). Ce-
pendant pour de telles durées d’impulsions d’OPO on peut s’attendre à produire
entre 9 et 16 fois moins de signal en THG que dans les configurations utilisées
précédemment pour l’imagerie simultanée THG-deux photons (durée d’impulsions
d’OPO τOPO = 100 fs).

De plus, en tenant compte des propriétés des impulsions (TiS1/OPO1) la résolu-
tion spectrale à mi-hauteur en amplitude donnée par la largeur de TF (E1 (t)E2 (t)∗)
est alors de 234 cm−1 (impulsion limitée par transformée de Fourier) ou de 197 cm−1

(en tenant compte de la dispersion des nos impulsions). Comme on peut le voir sur la
(Figure 3.14(b)), une telle configuration permet d’exciter sélectivement les lipides
par rapport à l’eau, mais ne permet cependant pas de résoudre les différents modes
de vibrations CH2/CH3. D’autre part, étant donné que la résolution spectrale est
actuellement plus large que celle des raies vibrationnelles spécifiques des lipides, il
serait avantageux d’utiliser des impulsions encore plus étroites spectralement pour
augmenter la sélectivité CARS et réduire le signal FWM non spécifique, mais cela
se ferait au détriment du niveau de signal THG. Une solution pourrait consister à
utiliser deux répliques spatiales des trains d’impulsions pour produire efficacement
avec une des répliques un signal CARS/SRS spécifique en façonnant les impulsions,
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et pour produire avec la deuxième réplique non façonnée les autres signaux non
linéaires (THG-SHG-2PEF).

Figure 3.14: Microspetroscopie CARS de structures lipidiques et aqueuses (goutte-
lette d’huile dans de l’eau) au moyen d’impulsions femtoseconde. (a) Spectre CARS
de régions aqueuses et lipidiques pour des impulsions synchronisées faisant approxi-
mativement 160 fs (TiS1) et 390 fs (OPO1) (les impulsions présentent de la disper-
sion en sortie des lasers et en accumulent à la traversée des optiques. Leurs spectres
correspondent à des impulsions limitées par transformée de Fourier de durées respec-
tives 100 fs et 280 fs). (b) Spectre Raman de l’eau et du Stratum Corneum adapté de
[214]. Pour comparaison nous avons rajouté les résolutions spectrales correspondant
à nos impulsions dans le cas où elles seraient limitées par transformée de Fourier, et
telles qu’elles sont au foyer du microscope.

3.4 Conclusions et perspectives
Nous avons tout d’abord montré que la microscopie THG-FWM pouvait être mise

en œuvre simplement et efficacement en synchronisant deux trains d’impulsions tels
que ceux générés par un laser titane-saphir et un oscillateur paramétrique optique.
Nous avons également vérifié expérimentalement que le signal FWM non résonnant
reflète directement les propriétés optiques sondées par la THG en l’absence de
résonance, à savoir χ(3) (−3ω,ω,ω,ω). Ainsi l’imagerie THG-FWM peut être utilisée
pour mieux interpréter les signaux THG comme nous l’avons montré dans le cas des
divisions cellulaires dans l’embryon de poisson zèbre. Par ailleurs, bien que certaines
études aient mis en évidence une contribution électronique en présence d’absorption
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à deux photons [199, 202], nous n’avons pu constater un tel effet pour des concen-
trations en absorbeurs présentes dans des billes fluorescentes. Cela suggère que les
contrastes que nous avons pu observer dans les tissus proviennent majoritairement
des contributions χ(3) sans résonance électronique.

Plus généralement, nous avons montré que le mélange de deux longueurs d’onde
d’excitation au moyen d’impulsions femtosecondes synchronisées permet de combiner
efficacement dans un microscope plusieurs effets non linéaires tels que la fluorescence
(2PEF), la génération de seconde (SHG) et troisième (THG) harmonique, ainsi que
le mélange à quatre onde (FWM). Cependant cette approche n’est pas directement
compatible avec l’imagerie spécifique de signaux vibrationnels type CARS ou SRS.
Ainsi, il pourrait être intéressant de développer des schémas d’excitation hybrides
combinant impulsions femtosecondes et picosecondes pour combiner efficacement des
signaux vibrationnels (CARS, SRS), harmoniques et de fluorescence.
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1. Introduction

Nonlinear (or multiphoton) microscopy is an effective method for obtaining 3D-resolved im-
ages of biological tissues, and two-photon-excited fluorescence (2PEF) microscopy has found
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a broad range of applications in the life sciences [1]. In addition to 2PEF imaging of exoge-
nous labels and fluorescent proteins, multiphoton microscopy can be used to probe the intrinsic
nonlinear optical properties of tissues. A growing literature shows that physiologically and/or
structurally relevant information is obtained through the detection of coherent signals such as
second-harmonic generation (SHG) [2], third-harmonic generation (THG) [3, 4, 5], or four-
wave mixing (FWM) processes [6] such as coherent Raman scattering (CARS, etc) [7, 8] or
stimulated parametric emission (SPE) [9]. In particular, THG imaging detects spatial variations
of the electronic part of the third-order nonlinear susceptibility χ(3)(−3ω;ω,ω,ω) [10, 11],
such as lipid inclusions in an aqueous environment [12], and has proven useful for embryo and
tissue imaging applications [3, 4, 5, 13, 14]. When experimentally available, the combination
of different nonlinear contrasts usually provides complementary information. Using pulsed ex-
citation provided by a femtosecond Ti:sapphire oscillator and a synchronously pumped optical
parametric oscillator (OPO), THG and four-wave mixing (FWM) signals can in principle be ef-
ficiently produced and detected simultaneously. In isotropic media exhibiting no electronic nor
vibrational resonance, THG and FWM can be viewed as both probing a similar parameter, i.e.
the real part of χ(3). However THG and FWM signal levels result from different phase match-
ing conditions. In contrast with FWM, TH coherent signal buildup in the forward direction is
frustrated by the Gouy phase shift of the focused excitation beam, resulting in no THG from
a homogeneous medium having normal dispersion [10, 15]. Non-resonant FWM has received
relatively little attention for nonlinear microscopy applications, apart for being considered as
an unwanted “non-resonant background” in CARS microscopy. However, given their different
dependence on sample size, combined THG and FWM imaging of the same objects should
provide more structural information than either modality alone. In this study we first discuss
the contrast mechanisms of THG and FWM imaging as a function of sample size and geom-
etry and we then present imaging examples from model liquids and live tissues. We discuss
the properties of the images and some implications for THG and CARS microscopy. THG and
FWM are shown to provide complementary information on χ(3) variations, compatible with
other femtosecond laser-based imaging modalities.

2. THG and FWM contrast mechanisms

In this part we first summarize a model for describing coherent nonlinear microscopy used
in previous studies [16, 17], and we briefly discuss THG and FWM χ(3). We use numerical
simulations relying on the Debye-Wolf description of focused fields [18] and on the Green’s
function formalism [19] to review the contrast mechanisms of THG and FWM microscopies,
and to highlight their different sensitivities to sample structure and size in the half-wavelength
regime.

2.1. Excitation fields near focus

Throughout this paper, we assume that the excitation beams entering the objective are Gaussian
with linear polarization along the x axis. In this case the vectorial nature of the focused fields
can be neglected for parametric processes in isotropic media [16, 25, 17]. The x component of
the field near focus can be expressed as [19]:

Ef (ρ,φ ,z) =
∫ 2π

0

∫ θmax

0
exp(

sin2 θ
f 20

)sinθ
√
cos(θ)[cosθ + sin2ψ(1− cosθ)]

. exp(−ikωρ sinθ cos(ψ−φ))exp(−ikωzcosθ).dθ .dψ (1)

where n(ω) (resp. kω ) is the index of refraction (resp. wave vector) at the fundamental wave-
length, θmax = arcsin(NA/n(ω)), with NA being the numerical aperture of the objective, and
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f0 is the filling factor of the objective (ratio between the beam waist and the diameter of the
back aperture).

2.2. THG-FWM third-order polarization and nonlinear susceptibility

The third-order polarizations induced by the focused fields are described by:

P(THG) = χ(3) (−3ω;ω,ω,ω) ·E ·E ·E (2)

P(FWM) = χ(3) (−(2ω1−ω2) ;ω1,−ω2,ω1) ·E1 ·E∗
2 ·E1 (3)

where 1 and 2 denote the two excitation fields in the case of FWM.
For isotropic media the THG and FWM nonlinear susceptiblities can be written as [7, 8, 15]:

χ(3)
i jkl (−3ω;ω,ω,ω) = χ(THG)

1111
(
δi jδkl +δikδ jl +δilδ jk

)
(4)

χ(3)
i jkl (−(2ω1−ω2) ;ω1,−ω2,ω1) = χ(FWM)

1111
(
δi jδkl +δikδ jl

)
+χ(FWM)

1221
(
δilδ jk

)
(5)

If we consider isotropic media with isotropic resonances and beams linearly polarized along
the x axis, the THG and FWM third-order polarizations read:

P(THG) = 3χ(THG)E3 (ω) (6)

P(FWM) = 3χ(FWM)E21 (ω1)E∗
2 (ω2) (7)

The THG and FWM nonlinear susceptiblity tensors then only have one independent element
and can be developed as follows:

χ(THG) = χ(THG)nr +χ(THG)r (8)

χ(FWM) = χ(FWM)nr +χ(FWM)r (9)

where nr and r denote the nonresonant and resonant parts of the tensors. χ(THG)r describes
resonant THG and is related to one-, two- or three-photon absorption, see [20]. χ(FWM)r denotes
resonant FWM and can be related to vibrational (e.g. CARS) or electronic (e.g. stimulated
parametric emission) resonance, see [6, 7, 8, 9, 21].
Several semiempirical models have been proposed for relating the nonresonant com-

ponent of χ(3) to linear indices [15, 22]. A generalized version of Miller’s rule valid for
some materials [15] proposes that χ(3)(ω4,ω3,ω2,ω1) ≈ n(ω4)n(ω3)n(ω2)n(ω1), so that
χ(THG) ≈ n(3ω)n(ω)3 and χ(FWM) ≈ n(ω)4. Far from resonance, THG and FWM can
therefore be expected to probe a similar parameter χ(3)nr. However it is in practice uncommon
to find materials that are transparent (i.e. non-resonant) for the frequency range involved in the
processes considered here, i.e. encompassing ω and 3ω .

2.3. Propagation of the harmonic fields and signal creation

Once the polarization distribution near focus has been calculated, fields scattered from all po-
sitions r in the focal region are propagated to a position R in the collection optics aperture:

EFF (R) =

∫

V
P(r)GFF (R-r)dV (10)
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where V spans the excitation volume and GFF is the far-field Green’s function

GFF (R) =
exp(ikR)

4πR
[
I−RR/R2

]
(11)

where R = |R| and I is the third-order identity tensor. Finally the total THG/FWM intensity
scattered in the forward direction is estimated by integrating |EFF (R) |2 over the front aperture
of a transmission-collecting objective.

2.4. Phase-matching and structure sensitivity of THG and FWM

We used the previous analysis to compare the THG and FWM signals obtained from model
geometries. We first considered the “classical” geometry where the focal point is z-scanned
through a xy interface between two homogeneous media having different nonlinear susceptibil-
ities: χ(3)

1 = 0 and χ(3)
2 = 1. We then analyzed the situation of a two-media sample exhibiting

heterogeneity in the sub-wavelength range while having a constant average χ(3) over the fo-
cal region. Specifically, we considered a 3-dimensional checkerboard-like sample with variable
grid size, one grid corner being centered at the focus.

     








     











 













 



 

        


















   

        


















   



 





 






 




 




Fig. 1. Effect of phase matching and geometry on THG-FWM contrast. (a) Calculation of
the THG and FWM intensity obtained when scanning a focused Gaussian beam across a
transverse interface between vacuum and an isotropic nonlinear medium. The THG inten-
sity is highest when the interface is in focus (z= 0). (b) Calculation of the THG and FWM
intensity obtained from a three-dimensional checkerboard-like medium as a function of
granularity. This geometry corresponds to a constant average value of < χ(3) > inside the
excitation volume, with variable sub-wavelength spatial distribution. In this configuration,
THG and FWM exhibit different sensitivities to sample granularity in the half-wavelength
regime. The dashed red line on the THG graph indicates the signal level for a transverse
interface geometry with similar < χ(3) >, shown for comparison. Simulation conditions:
NA= 1.2, Excitation with λ1 = 1.2µm and λ2 = 0.8µm
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The interface case illustrates the effect of the different phase-matching conditions for the two
processes. As pointed out in previous studies, under tight focusing conditions there is no signif-
icant phase mismatch between the excitation and forward-scattered beams in FWM (or CARS),
so that the coherent construction length (or effective coherence length l(FWM)

c,e f f ) is comparable
to the axial extent of the interaction volume [25]; in contrast the coherent construction length
for forward-THG is smaller because phase matching is frustrated by the (tripled) Gouy phase
shift of the excitation beam, so that l(THG)

c,e f f ≈ 0.7λ [16]. This results in THG being observed
only near heterogeneities or interfaces, whereas FWM increases with the excited volume. Since
coherent signals scale as the square of the coherence volume, THG signals are expected to be
significantly smaller than FWM signals for comparable pulse energy and duration. On the other
hand, THG selectively highlights spatial < χ(3) > interfaces and heterogeneities over a dark
background (Fig. 1).
The case of a structured sample is more intriguing. In the geometry considered here, the

average value of χ3 inside the excitation volume is constant and the sample characteristic
size varies from λ/20 to 2.5λ . It is seen that FWM does not depend on sample granularity,
whereas THG intensity exhibits significant variation for structure sizes in the range λ/3−λ ,
and almost no change outside this range. This can be interpreted as follows. For granularity
e << l(THG)

c,e f f the medium may be seen as homogeneous for the THG process, and therefore
THG → 0 and FWM ∝< χ(3) >2. In contrast for cube sizes in the range λ/3−λ the medium
is not homogeneous at the scale of the THG coherence length, and THG is observed due to
partly non-destructive interferences, whereas < χ(3) > and FWM are unchanged. Finally for
e>> λ the sample geometry resembles a corner interface with the same average< χ(3) >, and
constant THG and FWM signals are predicted. Although the signals can also depend on sample
position, these simulations indicate that the association of THG and FWM microscopy may
provide more information on the sub-wavelength χ(3) spatial distribution than either modality
alone, and motivates this combination.

3. Experimental results

3.1. Experimental setup

THG and FWM are third-order electronic processes, and can be efficiently produced and de-
tected simultaneously using femtosecond pulses. The experimental setup is depicted in Fig. 2.
Excitation pulses were provided by a titanium:sapphire (TiS) oscillator (80MHz, Chameleon,
Coherent) and by a KTP-based synchronously pumped optical parametric oscillator (OPO)
(APE). TiS and OPO pulses were overlapped using a dichroic mirror (Chroma 1000dcxr) and
synchronized in the sample using a delay line. Imaging was performed on a lab-built micro-
scope incorporating galvanometer mirrors (GSI Lumonics), photomultiplier tubes (PMT, Sen-
sTech), counting electronics, and water immersion objectives (Olympus). TiS and OPO beam
polarizations in the microscope were linear and co-aligned. The objectives used for excitation
were a 60× 1.2NA coverslip-corrected and a 20× 0.95NA with its pupil underfilled (approxi-
mately 0.75 effective excitation NA). For the experiments presented in this study, TiS and OPO
pulse durations at the sample were approximately 250fs. Coherent scattering (THG, FWM, and
optionally SHG) was detected in the forward direction and selected with dichroics and filters
(Semrock).

3.2. Nonlinear susceptibility measurement of isotropic media with THG and FWM

We performed z-scan measurements to evaluate χ(THG) and χ(FWM) for several isotropic
media. We analyzed three types of liquids: water, chlorotrifluoroethylene (Voltalef R© immer-
sion oil) and triolein (plant oil). For the measurements, the liquid was sealed between two
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sampleZ

Fig. 2. Experimental setup. TiS: femtosecond titanium:sapphire laser. OPO: optical para-
metric oscillator. X-Y: beam scanning system. In this study coherent signals (FWM, THG,
SHG) are detected in the transmitted direction and 2PEF signals are epidetected.

microscope coverslips (see Fig. 3). THG and FWM radiations were separated using a dichroic
mirror and detected simultaneously on two detectors. Shortpass filters (Semrock) were used to
isolate the signals from scattered laser noise.

In the absence of resonance, the value of χ(FWM) of a pure liquid relative to glass can be
estimated from a z-scan profile such as the ones displayed in Fig. 3 using the relation:

χ(FWM)
liq

χ(FWM)
glass

=

√
Iliq− Inoise
Iglass− Inoise

(12)

where Iliq (resp. Iglass) is the FWM intensity measured in liquid (resp. glass) just after (resp.
before) the glass-liquid interface, and Inoise is noise principally due to imperfectly rejected TiS
light, measured in air and corrected by the transmission of the setup. Measuring Iliq and Iglass
close to the interface minimizes aberration variations between different experiments and the
subsequent measurement errors [23].

The THG χ(3) of a liquid relative to glass can be estimated from two z-scan experiments:
(i) a water-glass-liquid scan as shown in Fig. 3, and (ii) a water-glass-air reference scan (not
shown). Following [20, 24], the χ(3) relative to glass can be estimated as:

χ(THG)
liq

χ(THG)
glass

=

(
1±

√
Iglass/liq
Iglass/air

×C

)
bliqJ

(
bliqΔkliq

)

bglassJ
(
bglassΔkglass

) (13)

where b is the confocal parameter: b=
2n(ω)λ

π

(
n(ω)2−NA2

NA2

)
,

J is the phase matching integral: J (bΔk) =
∫ +∞
0

exp(ibΔkφ)

(1+2iφ)2
dφ ,

Δk= 3kω −k3ω is the phase mismatch, andC is a normalization factor that takes into account
power fluctuation and transmission changes between the first and second z-scan. Iglass/liq and
Iglass/air are the THG signals measured at the glass/liquid and glass/air interface in the first and
second z-scan. Under moderate numerical aperture excitation, the above equation can simplified
as follows:

χ(THG)
liq

χ(THG)
glass

=

(
1±

√
Iglass/liq
Iglass/air

×C

)
(14)
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Fig. 3. Effect of χ(3) on THG-FWM contrast. (a) z-scan geometry used for estimating
χ(THG) and χ(FWM) of various liquids relative to glass. The focus of a coverslip-corrected
objective is scanned through a water-glass and a glass-liquid interface. (b) Top, THG (left)
and FWM (right) z-scan profiles for different liquids (immersion oil, water, plant oil). The
displayed profiles are normalized to their values at the first interface. Bottom, estimated
values of χ(THG) (left) and χ(FWM) (right) relative to glass (see text), for different OPO
wavelengths and TiS-OPO frequency differences. Deviation of the water χ(FWM) curve
near 3600cm−1 is due to the presence of CARS at this frequency shift. It can be seen
that χ(3)

water < χ(3)
oil in all the conditions explored here. (c) Simultaneously recorded images

of immersion oil droplets in water for λOPO = 1140nm and ωTiS −ωOPO = 3890cm−1.
Water/immersion oil interfaces are visible in the THG images, and immersion oil produces
a stronger FWM signal than water. Scale bar: 50µm.

As seen from this expression an ambiguity remains in the determination of χ(THG) due to
the two possible signs. This ambiguity was resolved using additional relative measurements at
the interfaces between the different liquids. [12, 20]

We estimated χ(FWM) as a function of the frequency difference between the Ti:S and the
OPO for frequency shifts ranging from 3550cm−1 to 3890cm−1, and χ(THG) as a function of
the OPO wavelength between 1140nm and 1200nm. The measured values relative to glass are
displayed in Fig. 3.
Consistent with previous studies [12], these data show that χ(THG)

water < χ(THG)
oil , which explains

why water/lipid interfaces are visible in THGmicroscopy [14]. The measurements also indicate
that χ(FWM) values for water, immersion and plant oil are significantly different at 3890cm−1

where there are no vibrational resonances for the three liquids (Fig. 3b). Therefore nonresonant
FWM microscopy is expected to distinguish oil droplets from water with a good contrast, as
illustrated in Fig. 3c.
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These experiments indicate that χ(THG) and χ(FWM) have comparable values, and that
their relative values for the materials considered here have similar relative order, i.e.
χ(3)
water < χ(3)

immersionoil < χ(3)
glass < χ(3)

plant oil holds true for both processes.

Quantitative differences are observed in the case of plant oil and water for which the ratio
χ(THG)
liquid /χ(THG)

glass is found to be higher than χ(FWM)
liquid /χ(FWM)

glass . This may be related to resonant
enhancement of the χ(THG), since both liquids exhibit absorption in the 1100nm-1200nm
range. Another difference between THG and FWM is observed in the spectral dependence of
χ(FWM) for water (Fig. 3b). This is attributed to the presence of resonant CARS from water,
since OH bonds exhibits vibrational resonance between 3300cm−1 and 3600cm−1, whereas
immersion and plant oils have no vibrational resonance in the frequency range studied here.
Consistently, the estimated value for χ(FWM) of water decreases with the frequency shift, while
the estimated χ(FWM) of immersion oil is constant. We conclude that, despite the possible
presence of electronic or vibrational resonances, the FWM signal can generally be considered
as a qualitative χ(3) map for analyzing THG images.

3.3. THG-FWM microscopy of a zebrafish embryo during early divisions

THG microscopy has proven effective for studying cell divisions in the early zebrafish em-
bryo [5]. In particular, THG images highlight the boundaries of cells, nuclei, and yolk platelets
with remarkable contrast [4, 5]. However the interpretation of these images is not immediate,
since a strong THG signal can originate from different sample geometries (interfaces or
inclusions), and from either a local increase or a local decrease in χ(3). To gain insight into the
origin of these THG signals, we recorded time-lapse THG-FWM images of zebrafish embryos
during early cell divisions. The embryos were mechanically dechorionated, and maintained
in the observation chamber using low-density agarose as described in [4, 5]. Representative
images are shown in Fig. 4.

A first straightforward observation is that non-resonant FWM signals are not homogeneous
in space, and therefore provide an image of the sample. As expected from χ(3) measurements
in water and lipids, different media produce different signal levels. For example, the lipid-rich
interface between the cells and the yolk is particularly visible in the FWM images. This has
implications for CARS imaging since the FWM signal is what is usually termed “non-resonant
background” in the context of CARS microscopy, where it interferes coherently with resonant

vibrational CARS signals and signal scales as ICARS ∝
∣∣∣χ(3)r

∣∣∣
2
+

∣∣∣χ(3)nr
∣∣∣
2
+ 2χ(3)nr.ℜ(χ(3)r)

[7, 8]. As illustrated in Fig. 4, this electronic (non-resonant) contribution is not homogeneous
and, in short, generally hinders the detection of non-lipid-related signals in CARS microscopy.

Another observation is that THG and FWM images are significantly different. As discussed
above, THG images highlight the spatial variations Δχ(3), and FWM can be qualitatively used
as a χ(3) map to interpret THG images. In the zebrafish embryo during early divisions, THG
signals produce contrasted images of cell contours. Such a contrast could result either from
a χ(3) difference between adjacent cells, or from the presence of a large inter-cellular space
at this stage of development. The latter interpretation was proposed in [5] and is here con-
firmed by combined THG-FWM imaging: a local FWM signal decrease is consistently detected
around cells (figure 4b). This indicates that the cytoplasm has higher χ(3) than the extracellular
medium, and that it is the inter-cellular spacing rather than optical differences between cells
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Fig. 4. THG-FWM microscopy of a zebrafish embryo during early divisions. (a) Imaging
geometry. (b) Simultaneous THG and FWM images showing the different contrasts. THG
highlights the spatial variations Δχ(3). FWM reveals χ(3) distribution, which is not ho-
mogeneous. THG contrast from cells, nuclei contours, vesicles, and yolk structures can be
understood from the FWM image. (c,d, and Media 1) Dividing cells before (c) and after
(d) disruption of the nuclear envelope. THG and FWM images provide different informa-
tion about the structural reorganisation of the cytoplasm and the nucleus (see text). Pixel
accumulation time: 5µs. Scale bars: 30µm.

or a local lipid accumulation near membranes which is responsible from the high THG signal
around cells. //
Signals in the yolk region are also remarkable. In the early zebrafish embryo, the vitelline

stores form a foam-like arrangement of packed yolk globules (or platelets) separated by canali-
culi filled with ooplasm (see e.g. [26]). The yolk generally produces a strong FWM signal, and
the contours of the yolk globules are readily visible in THG microscopy images. From the ratio
between xy and xz oriented yolk interfaces in THG images [5], the spacing (ooplasm) between
globules can be estimated to be less than 500nm wide, in agreement with morphological obser-
vations [26]. Since signal in coherent nonlinear microscopy scales as the squared volume of the
probed structure, this small size explains why these contours do not clearly emerge against the
strong coherent signal from the yolk globules in the FWM images (figure 4b). This observation
again illustrates the complementarity of the two images. THG exhibits superior sensitivity to
χ(3) spatial variations, but images must be interpreted with care (different geometries and dif-
ferent Δχ(3) signs give the same signal), while FWM signal level provide clearer information
about the geometry and media being observed.
More intriguing is the time dependence of THG-FWM signals from nuclei during cell

divisions. As previously reported, THG highlights the contours of the cell nuclei. FWM images
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indicate that the nuclei exhibit reduced χ(3) compared to the cytoplasm, which explains why
nuclear contours are visible in THG images (Figure 4c). Before cell division, the THG signal
from the nucleus disappears [5], most likely when the nuclear envelope is disrupted. THG-
FWM imaging shows that this THG signal coincides with an increase in nuclear FWM signal,
which then becomes comparable to cytoplasmic FWM signal (Figure 4d). This may reflect a
redistribution of material between the nucleus and the cytoplasm, and/or a reorganization of
the nucleus. This latter hypothesis is strengthened by the observation that, after the disruption
of the nuclear envelope, FWM is constant across the cytoplasm and nucleus whereas THG is
lower in the nucleus (Figure 4d). This difference between the evolution of the two signals may
be related to a sub-wavelength material reorganization, as illustrated by the simulations shown
in Figure 1. Although more experiments are obviously needed to fully decipher these images,
they illustrate that combining χ(3) signals with different phase matching conditions provides
information about intracellular structures at the sub-µm scale.

3.4. Label-free multimodal THG-FWM-SHG-2PEF imaging of live Caenorhabditis elegans
worms

In addition to THG and FWM, other nonlinear signals can be produced with femtosecond
pulses in biological tissues. We recorded simultaneous THG-FWM-SHG-2PEF images of live
unlabeled C. elegans worms, shown in Fig. 5. Young adult worms from the wild type strain
N2 were transferred to a microscope slide coated with a thin layer of agarose gel and were
immobilized using sodium azide and levamisole. Coherent THG, FWM, and SHG signals
were detected in the forward direction and separated with two dichroics, while 2PEF was
epidetected. Signals were detected using standard pixel accumulation times, i.e. 5-10µs. We
note that coherent nonlinear signals (THG, SHG, FWM) are emitted over spectrally separated
narrow bandwidths (a few nanometers), so that independent detection of multiple coherent
signals is relatively simpler than multicolor fluorescence detection.

Strongest signals in both THG and FWM images were obtained from vesicles in the intesti-
nal cells and in the epithelium. These compartments are mostly lipidic and have been imaged
previously using coherent Raman microscopies in various physiological contexts [27, 28, 29].
Apart from these lipid-related signals, THG and FWM signals provided complementary
information, as in the zebrafish embryo. THG revealed optical variations (Δχ(3))2 such as
interfaces over a dark background, while FWM revealed the distribution of (χ(3))2 levels
within the sample. For example contrasted THG signals delineated interfaces in the pharynx
and vulva, corresponding to signal level variations in the FWM image. Epithelial lipids not
easily accessible to staining [28] are visible in FWM images and produce contrasted THG
signals.

2PEF from fluorescent vesicles was simultaneously produced by the Ti:S beam and detected
on a fourth channel. This signal identifies a particular subset of lysosome-related gut vesicles
[30, 28], and is not observed from e.g. the epithelial lipid vesicles visible in the THG/FWM
images. Finally, SHG was also simultaneously obtained from the pharynx, body wall, and vulva
muscles with remarkable specificity [2]. A small amount of 2PEF was detected in the SHG
channel due to imperfect filtering, and was removed by linear combination of the raw images.

4. Discussion

Far from resonance, THG and FWM probe a similar parameter (the real part of the third-order
nonlinear susceptibility, even if χ(THG) and χ(FWM) are generally different). However the two
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Fig. 5. Simultaneous THG-FWM-SHG-2PEF imaging of live unstained C. elegans worms.
The four signals were detected simultaneously from the pharynx (a-e) and the midbody
(f-j) of young adults. THG/FWM provide complementary morphological information from
the pharynx, intestinal cells, embryos, and lipid stores. Additionally, SHG reveals pharynx,
vulva, and crawling muscles, and 2PEF reveals fluorescent gut vesicles. pha: pharynx; int:
intestine; bwm: body wall muscles; emb: embryo; vul: vulva; vm: vulva muscles. Scale
bars: 20µm. See also Media 2.

signals result from different phase-matching conditions and therefore provide different infor-
mation. Practical implementation of THG imaging is much simpler because it requires a sin-
gle excitation beam and no spatio-temporal synchronization. As such, it is easily combined
with e.g. SHG imaging. Moreover, THG highlights heterogeneities and produce contrasted,
background-free images amenable to algorithmic analysis [5]. However THG image interpre-
tation is complex, so that when working on a new application, THG contrast often needs to be
characterized. FWM images provide χ(3) maps and are therefore useful for THG image inter-
pretation. Moreover, we have shown that combined THG-FWM imaging has the potential to
provide additional size information in the sub-wavelength range.
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We note that with the experimental conditions used here (250 fs pulses), FWM signals were
significantly higher than THG signals. This is related to the fact that the coherence length is
shorter for THG than for FWM with focused beams, and that coherent signals scale as the
square of the effectively probed volume. However balancing between the signals could be
achieved by adjusting the relative power or temporal characteristics of the OPO and TiS pulses.
We also point out that wave-mixing processes such as FWM are sensitive to chromatic aber-

ration induced by the microscope and the sample. Any mismatch between the foci results in
efficiency drop and dark artefacts in the images - a difficulty common to imaging techniques
combining two laser beams.
Our experiments show that, despite these technical difficulties, efficient multimodal imaging

combining simultaneous 2PEF, THG, FWM and SHG signals is possible in live organisms, and
illustrate the complementary information provided by these modalities.
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Chapitre 4

Faisceau de Bessel et microscopie
à profondeur de champ étendue

Note : ceci est une version raccourcie du manuscrit ne comportant que
les travaux publiés à la date de la soutenance. La version complète sera
mise en ligne ultérieurement.
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Chapitre 5

Microscopie non linéaire à nappe
de lumière

Note : ceci est une version raccourcie du manuscrit ne comportant que
les travaux publiés à la date de la soutenance. La version complète sera
mise en ligne ultérieurement.
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Conclusion

Au cours de cette thèse nous avons développé et mis en œuvre des stratégies per-
mettant d’améliorer deux aspects des microscopes non linéaires actuels : le nombre de
signaux non linéaires simultanément observables d’une part, la vitesse d’acquisition
d’autre part.

Dans un premier temps, nous avons ainsi exploré la possibilité de produire des
signaux multiples au moyen de deux trains d’impulsions synchronisés de longueur
d’onde centrale distincte (Chapitre 2). Nous avons montré que cette approche
permet d’exciter de façon optimale et simultanée trois protéines fluorescentes res-
pectivement bleue, jaune, et rouge. Une application directe de cette méthode, mise
en œuvre au laboratoire, consiste à imager de grands volumes de tissus marqués
avec des transgènes Brainbow dans le but d’étudier la connectivité ou le lignage
cellulaire dans le cortex et le tronc cérébral de souris. Suite à ces études nous avons
pu estimer que 16 couleurs distinctes peuvent être résolues sans ambigüıté en tenant
compte de la variabilité de l’expression des couleurs et du bruit de mesure. D’autre
part, nous avons également montré que cette approche permet de combiner effi-
cacement l’imagerie de fluorescence multi-couleurs avec l’imagerie morphologique
sans marquage fournie par les signaux de THG, ou plus généralement de combi-
ner plusieurs signaux non linéaires tels que la fluorescence, la génération de seconde
(SHG) et troisième (THG) harmoniques, ainsi que le mélange à quatre ondes (FWM)
(Chapitre 3).

Dans un deuxième temps, nous avons étudié théoriquement et expérimentalement
la possibilité d’augmenter la vitesse d’imagerie. Pour cela, nous avons tout d’abord
analysé et testé expérimentalement plusieurs manières de produire des faisceaux de
Bessel focalisés afin d’augmenter la profondeur de champ d’un microscope à balayage
(Chapitre 4). Il résulte de cette étude que l’utilisation d’un modulateur de phase
spatial reconfigurable (spatial light modulator) se révèle être la méthode la plus
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performante.
Enfin, en vue d’augmenter la vitesse d’acquisition tout en préservant le sectionne-

ment optique, nous avons construit un microscope biphotonique à nappe de lumière
de profil spatial programmable. Dans cette géométrie nous avons comparé des profils
d’excitation de type gaussien et de Bessel (Chapitre 5). Nous avons montré que les
faisceaux de Bessel permettent d’homogénéiser la résolution le long du champ de vue
contrairement aux faisceaux gaussiens et qu’ils permettent également de diminuer
les variations des signaux de fluorescence liées aux aberrations que subit le faisceau
au cours de sa propagation. Cependant, l’utilisation de faisceaux de Bessel impose
quelques compromis car le volume total illuminé est plus important. Nous avons pu
remarquer que cela a pour effet de réduire le sectionnement optique et de diminuer
l’effet de parallélisation de l’excitation.

Suite aux travaux sur l’imagerie multi-couleurs (collaboration avec les équipes
de Jean Livet–Institut de la Vision et de Xavier Morin–ENS), plusieurs applications
portant sur l’étude des connectomes, ou sur le lignage cellulaire peuvent maintenant
être poursuivies. Pour l’étude de réseaux neuronaux, il est désormais essentiel de
travailler sur l’automatisation de l’imagerie et le traitement des données car de
grands volumes ne pourront être reconstruits efficacement sans ce prérequis. Pour
cela des algorithmes de segmentation des données robustes, ainsi que des méthodes
permettant d’augmenter la profondeur de pénétration sont à mettre au point afin
que les données puissent être traitées automatiquement (transparisation des tissus,
optique adaptative, ou encore block face). En revanche, des études sur le lignage
cellulaire dans le système nerveux central peuvent être menées dès à présent grâce
au système d’imagerie que nous avons présenté. Il serait notamment intéressant
d’observer le développement de tissus in vivo marqués par un nombre adéquat de
clones.

Par ailleurs, le microscope à profondeur de champ étendue que nous avons
implémenté au laboratoire pourrait par la suite servir à scanner rapidement des
lames histologiques dont le contenu en collagène fibrillaire ou en lipide doit être
dosé rapidement. De plus, il serait intéressant de confirmer expérimentalement les
effets d’accord de phase prédits en THG pour des faisceaux de Bessel fortement
focalisés dont nous avons montré numériquement qu’ils modifiaient fortement les
signaux produits par différentes géométries d’échantillon. Dans un deuxième temps,
ces effets pourraient être exploités pour sonder l’organisation sub-micrométrique de
milieux organisés.
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Enfin, le microscope à nappe de lumière biphotonique construit au laboratoire
peut être directement utilisé avec des profils d’excitation gaussiens pour l’imagerie
de fluorescence rapide (10 ms par image de 1000 × 1000 pixels avec un voxel de
0,67 × 0,67 × 3,0µm3). D’autre part, ce microscope pourra servir à comparer de
façon plus quantitative la robustesse aux aberrations et à la diffusion de profils
d’excitation de type gaussien et de Bessel. Par ailleurs, il sera nécessaire d’étudier
expérimentalement la photo-toxicité induite par les deux types de faisceaux et de
la comparer à celle induite par l’imagerie point à point. Enfin, la transposition
des approches multi-couleurs dans une géométrie orthogonale pourrait permettre de
disposer d’un système pour l’imagerie multi-couleurs biphotonique rapide.
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Hillier, Balázs Chiovini, E Sylvester Vizi, Botond Roska, and Balázs Rózsa.
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Résumé : Le travail effectué au cours de cette thèse a porté sur le développement et la mise en
œuvre de nouvelles stratégies en microscopie non linéaire permettant d’augmenter le nombre de
signaux non linéaires simultanément observables d’une part, et la vitesse d’acquisition d’autre
part. Dans un premier temps, nous avons exploré la possibilité de produire des signaux mul-
tiples au moyen de deux trains d’impulsions synchronisés de longueur d’onde centrale distincte.
Nous avons montré que cette approche permet d’exciter de façon optimale et simultanée trois
protéines fluorescentes respectivement bleue, jaune, et rouge. Une application de cette méthode
consiste à imager de grands volumes de tissus marqués avec des transgènes Brainbow dans le
but d’étudier la connectivité ou le lignage cellulaire. Plus généralement, nous avons montré que
cette approche permet de combiner plusieurs signaux non linéaires tels que la fluorescence, la
génération de seconde (SHG) et de troisième (THG) harmoniques, ainsi que le mélange à quatre
ondes (FWM). Dans un deuxième temps, nous avons étudié la possibilité d’augmenter la vitesse
d’imagerie. Pour cela, nous avons mis en œuvre plusieurs manières de produire des faisceaux de
Bessel focalisés afin d’augmenter la profondeur de champ d’un microscope à balayage. Enfin,
en vue d’augmenter la vitesse d’acquisition tout en préservant le sectionnement optique, nous
avons construit un microscope biphotonique à nappe de lumière de profil spatial programmable.
Dans cette géométrie nous avons comparé les propriétés d’imagerie de profils d’excitation de
type gaussien et de Bessel pour des applications en biologie du développement.

Mots-clés : Microscopie multiphotonique, microscopie multimodale, microscopie à nappe de
lumière, faisceau de Bessel, imagerie de tissus Brainbow.

Abstract: This work aimed at developing novel strategies in nonlinear microscopy to increase
the number of avalaible contrasts and the imaging speed. Firstly, we investigated the use of
synchronized pulse trains for multimodal nonlinear microscopy. We showed that this configura-
tion allows the simultaneous and effective two photon excitation of blue, green-yellow and red
fluorescent proteins. We have applied this technique to image large volume of Brainbow labeled
tissues to develop strategies for mapping neural networks and reconstructing cell lineage trees
in the central nervous system. More generally, we showed that synchronized pulse trains provide
access to a broad range of nonlinear optical effects such as: two photon excited fluorescence
(2PEF), second (SHG) and third harmonic (THG) generation and four-wave mixing (FWM).
We then investigated strategies to increase the imaging frame rate of nonlinear microscopes.
For this purpose, we first designed and built optical schemes that rely on Bessel beams in order
to increase the depth of field of raster scanning microscopes. Finally, to potentially increase the
imaging frame rate without degrading the optical sectionning we developped a nonlinear light
sheet microscope with programmable excitation beam shape. Using this microscope, we com-
pared the imaging properties of different excitation profiles (Gauss and Bessel) for applications
to embryo imaging.

Keywords : Multiphoton microscopy, multimodal microscopy, light sheet microscopy, Bessel
beam, imaging of Brainbow-labeled tissues.
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