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Figure 1 � Présentation du spectromètre DMX sur l'installation laser OMEGA à Rochester.
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� Les miroirs feraient bien de ré�échir un peu avant de renvoyer les images. �

Jean Cocteau

� Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. �

Forrest Gump
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Chapitre 1

Introduction

Dans les expériences de fusion par con�nement inertiel à attaque indirecte, prévues

sur l'installation Laser Mégajoule (LMJ), on vient irradier l'intérieur d'une cavité cylin-

drique (appelée � hohlraum �) avec un laser de puissance, ce qui crée un plasma. Le

comportement temporel de la température radiative Tr du plasma et le rayonnement X

qu'il émet sont des paramètres clés pour dé�nir les expériences d'implosion d'une mi-

crocapsule remplie de deutérium (D) et tritium (T). La température est une grandeur

à caractère statistique, elle n'a de sens qu'à l'échelle macroscopique [1]. Le rayonnement

qui s'installe dans la cavité est un rayonnement planckien (rayonnement de corps noir),

caractérisé par une température radiative correspondant à la température de surface du

plasma à l'équilibre thermodynamique local [2] [3]. Dans le principe de la fusion par con�-

nement inertiel à attaque indirecte (�gure 2), le rayonnement X provenant du plasma

chau�e l'extérieur de l'ablateur (couche externe de la microcapsule, souvent du CH) qui

se détend vers l'extérieur à grande vitesse. Par conservation de la quantité de mouvement,

le reste du microballon est poussé vers le centre comprimant le mélange DT, on appelle

ce phénomène � l'e�et fusée �. La microcapsule centrée à l'intérieur d'un hohlraum de Z

élevé (le plus souvent de l'or) est donc compressée par ablation. Le spectre X est composé

d'une composante thermique et d'une composante X-durs. La température radiative Tr
du plasma d'or créé par laser peut donc être déterminée par la mesure du rayonnement X

émis dans le hohlraum. Une autre technique existe : l'attaque directe, dans laquelle le la-

ser vient directement délivrer l'énergie au microballon. Cependant, il est di�cile d'obtenir

une homogénéité du chau�age et de compresser de manière uniforme une cible sphérique

par attaque directe d'où la raison du choix de l'attaque indirecte.
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Chapitre 1. Introduction 5

L'étude des raies atomiques et du continuum s'e�ectue par l'analyse spectroscopique du

rayonnement X provenant des plasmas créés par laser. Ce type d'analyse peut permettre

ensuite de remonter à la température et à la densité électronique du milieu étudié (sous

réserve d'homogénéité).

Dans le cadre de cette thèse, nous souhaitons améliorer la précision de mesure de

l'émissivité spectrale d'un plasma créé par laser, obtenue par un spectromètre large

bande, appelé Diagnostic de Mesures X (DMX), en utilisant des miroirs multicouches

non-périodiques (appelés aussi apériodiques, cf. paragraphe 2.2.4.2). L'intérêt de ces mi-

roirs, qui sont composés de couches d'épaisseurs di�érentes les unes des autres, est qu'ils

permettent d'élargir la bande spectrale de travail, par rapport aux miroirs multicouches

périodiques.

Dans le chapitre 2, nous présenterons la spectrométrie large bande, avec les di�érents

composants optiques utilisés dont les miroirs multicouches et les spectromètres large bande

existants. Puis, nous décrirons la problématique qui fait l'objet de cette thèse, à savoir,

comment améliorer la précision de la mesure du spectromètre DMX.

Le chapitre 3 est dédié à la description des outils théoriques, numériques et expéri-

mentaux mis en ÷uvre au cours de cette thèse. Nous commencerons par les outils de

conception de revêtements multicouches, puis la présentation des moyens de dépôt et

procédure d'étalonnage. En�n, nous présenterons les dispositifs de caractérisation des

empilements utilisés durant cette thèse.

Nous présenterons, dans le chapitre 4, l'étude et le développement d'un miroir multi-

couche apériodique pour la bande spectrale 2 � 4 keV du spectromètre large bande DMX,

installé sur l'installation laser OMEGA à Rochester (États-Unis). Nous commencerons

par présenter l'optimisation souhaitée, puis le choix des matériaux e�ectué. Ensuite, nous

détaillerons une technique originale d'étalonnage des couches subnanométriques du revê-

tement optimisé, le tout a�n de développer une nouvelle voie de mesure du spectromètre

DMX.

Le chapitre 5 est consacré à l'étude et au développement d'un autre miroir multicouche

apériodique pour cette fois-ci la bande spectrale 4 � 6 keV du spectromètre DMX. Nous

présenterons le contexte lié à cette bande spectrale, les spéci�cations demandées quant

à la voie de mesure. Puis nous montrerons comment nous avons choisi les matériaux à

déposer pour réaliser le miroir. L'étude sera découpée en deux parties, tout d'abord une

première étude de miroirs multicouches en Ni/SiC, puis une autre étude de miroirs en

Ni/SiC avec ajout de couches barrières en W. Nous montrerons notamment l'in�uence

des couches barrières sur la limitation de l'interdi�usion des matériaux et ainsi le meilleur

contrôle des épaisseurs des couches. Une dernière partie sera consacrée à la réalisation

�nale du miroir pour le développement d'une nouvelle voie de mesure du spectromètre
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DMX.

Le chapitre 6 présentera l'application à la spectrométrie large bande des deux voies de

mesures développées durant cette thèse. Nous montrerons les résultats obtenus quant à la

mesure de la puissance rayonnée dans la bande spectrale 2 � 4 keV avec la nouvelle voie

de mesure et nous comparerons les résultats avec la mesure de la puissance avec la voie de

mesure qui existait auparavant. Ensuite, nous présenterons les résultats de la mesure de

la puissance rayonnée, cette fois-ci, sur la bande spectrale 4 � 6 keV et nous comparerons

les résultats avec ceux obtenus avec les trois voies de mesures nécessaires auparavant pour

ce type de mesure.

En�n, dans le chapitre 7, nous conclurons et donnerons les principales perspectives

de ce travail de thèse, en présentant les futurs travaux envisagés pour la bande spectrale

50 eV � 2 keV.



Chapitre 2

La spectrométrie large bande

La spectrométrie du rayonnement X issu de plasmas créés par laser est basée sur l'étude

des raies atomiques et du continuum du spectre X. Cette analyse permet de remonter à

la température radiative et à la puissance rayonnée par le plasma. Dans l'objectif d'at-

teindre la fusion par con�nement inertiel, cette analyse est donc fondamentale et nécessite

des mesures qui doivent permettre de déterminer le plus précisément possible les bilans

d'énergie et les taux de conversion X.

2.1 Rappel des propriétés sur les rayons X

Les rayons X, comme la lumière, sont une forme de rayonnement électromagné-

tique dont la longueur d'onde est comprise approximativement entre 0,01 nm et 10 nm

(≈ 100 keV � 100 eV) (�gure 7). L'énergie de ces photons est bien plus élevée que celle

d'un photon de lumière visible. Ils ont été découverts par le physicien allemand Wil-

helm Röntgen en 1895 [9] et ont des propriétés intéressantes pour l'analyse de la matière

puisque leur énergie est proche de l'énergie de liaison des couches électroniques internes

d'un atome (de l'ordre du keV). La subdivision en rayons X-mous et X-durs n'est pas

unique et dépend de la communauté scienti�que. Cependant, pour beaucoup la frontière

est �xée à E = 1 keV. Suivant les communautés scienti�ques, l'unité de l'onde électroma-

gnétique s'exprime soit en longueur d'onde λ exprimée en nanomètre [nm], soit en énergie

E exprimée en électronvolt [eV]. La relation qui lie longueur d'onde et énergie des photons

est dé�nie comme suit :

E = h.ν =
h.c

λ
= 1239, 8 [nm.eV ]

1

λ
(2.1)
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où :

� h ≈ 6, 626.10−34 J.s (= 4, 135.10−15 eV.s) est la constante de Planck,

� c ≈ 2, 998.108 m.s−1 est la constante de célérité de la lumière.

Figure 7 � Représentation du spectre électromagnétique (d'après la référence [10]).

L'hypothèse de base est que la matière condensée (branche de la physique qui étu-

die les propriétés macroscopiques de la matière) peut être modélisée comme un ensemble

d'atomes sans interaction. Cette supposition est en général bonne pour des énergies suf-

�samment éloignées des seuils d'absorption du matériau considéré. Dans les régions de

seuil, l'état chimique spéci�que intervient et des mesures expérimentales des indices op-

tiques doivent être faites. L'indice n des matériaux peut être écrit en fonction du facteur

de di�usion atomique f (f = f1 + if2). La partie imaginaire f2 représente l'ensemble

des processus d'atténuation dans le milieu, qui peut être mesurée par photoabsorption

et la partie réelle f1 correspond au nombre d'électrons libres participant à la déviation

de l'onde électromagnétique, qui est déterminé à partir de f2 en utilisant les relations de

Kramers-Kronig [11] [12]. Henke et al [13] ont établi une table de données regroupant les

valeurs expérimentales et théoriques de f1 et f2 pour une large gamme d'énergie (10 eV �

30 keV). L'indice de réfraction n s'écrit sous la forme suivante pour un élément simple :

n(E) = 1− NA.re.λ
2

2π
(f1(E) + if2(E)) (2.2)

avec :

� re le rayon classique de l'électron (= 2,82.10-15 m),

� NA le nombre d'atomes par unité de volume.

Dans le cas d'un corps composé de plusieurs matériaux, il s'écrit :

n(E) = 1− re.λ
2

2π

∑
i

Ni[f1,i(E) + if2,i(E)] (2.3)
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avec Ni le nombre d'atomes de l'espèce i par unité de volume.

En pratique, on utilise les coe�cients δ et β :

n(E) = 1− δ(E)− iβ(E) (2.4)

où :

δ(E) =
NA.re.λ

2

2π
f1(E) (2.5)

β(E) =
NA.re.λ

2

2π
f2(E) (2.6)

La partie réelle de l'indice (1 − δ) est très légèrement inférieure à l'unité (δ << 1),

ce qui veut dire que la réfraction est très faible et agit di�éremment du cas rencontré

usuellement dans la traversée d'un dioptre par un rayonnement visible (pour un angle de

rasance θi donné, l'angle réfractant dans le milieu θr est tel que θi > θr alors que dans le

visible θi < θr) et l'absorption du rayonnement, bien que faible, est non négligeable. Le

coe�cient d'absorption linéaire κ est dé�ni par la relation κ = 4πβ/λ.

La ré�exion totale est un des moyens pour ré�échir les rayons X : ce phénomène se

produit seulement pour des angles de rasance très petits (θ < θc, θc est appelé l'angle

critique). D'après la loi de Snell-Descartes, à l'interface entre deux milieux n1 et n2 (�-

gure 8) :

n1.sin α1 = n2.sin α2 (2.7)

avec α1 l'angle d'incidence et α2 l'angle de réfraction.

Si on travaille avec les angles en rasance tels que θ1 =
π

2
−α1 et θ2 =

π

2
−α2, la relation 2.7

devient :

n1.cos θ1 = n2.cos θ2 (2.8)

De plus, si n1 = 1 (indice du vide) et si n2 = n et qu'on se situe à la ré�exion totale

(θ2 = 0), on trouve alors un angle critique θc tel que :

cos θc = n (2.9)

L'angle critique θc vaut dans l'approximation des matériaux faiblement absorbants (β → 0

et donc n = 1 - δ) :

θc = arcos (1− δ) (2.10)

qui devient pour δ << 1 et après un développement limité de arcos (1 - δ) à l'ordre 1 :

θc ≈
√

2δ (2.11)



n1 n2 n1 > n2
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Lorsque θ augmente et dépasse l'angle critique, une partie du faisceau X pénètre dans

l'échantillon et s'il n'y a pas de phénomènes d'interférence dans l'échantillon, l'intensité

ré�échie décroît rapidement (cas d'un substrat nu, �gure 9).

La description du phénomène de ré�exion-réfraction d'une onde électromagnétique à

une interface parfaite entre deux milieux d'indices complexes n1 et n2 (avec Re(n1) >

Re(n2)) (�gure 8) peut être déterminée à partir des coe�cients de Fresnel [14]. On dé�nit

le coe�cient de ré�exion en amplitude f et le coe�cient de transmission en amplitude

t en utilisant les relations de continuité à l'interface des composantes tangentielles des

champs électrique et magnétique associés à l'onde considérée :

f =
Er
Ei

(2.12)

t =
Et
Ei

(2.13)

avec Ei, Er et Et, les amplitudes associées respectivement au champ électrique incident,

ré�échi et transmis (�gure 8).

Suivant la polarisation du rayonnement incident (σ pour perpendiculaire et π pour

parallèle, au plan d'incidence), les coe�cients sont dé�nis comme suit :

� Coe�cients de Fresnel en ré�exion :

fσ =
n1.sinθ1 − n2.sinθ2

n1.sinθ1 + n2.sinθ2

(2.14)

fπ =
n1.sinθ2 − n2.sinθ1

n1.sinθ2 + n2.sinθ1

(2.15)

� Coe�cients de Fresnel en transmission :

tσ =
2n1.sinθ1

n1.sinθ1 + n2.sinθ2

(2.16)

tπ =
2n1.sinθ2

n1.sinθ2 + n2.sinθ1

(2.17)

Les intensités en ré�exion (R) et en transmission (T ) sont alors dé�nies comme suit :

R = |f |2 (2.18)

T =
n2.sinθ2

n1.sinθ1

|t|2 (2.19)
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Figure 10 � Classi�cation des optiques X en terme de résolution spectrale. L'exemple présenté

ici correspond à E = 8 keV (0,154 nm).

2.2 Les composants optiques pour la spectrométrie X

Je présenterai dans cette section les di�érents composants utilisés en spectrométrie X.

Le choix des composants dépendra principalement du domaine spectral et de la résolution

spectrale de type E/∆E que l'on souhaite obtenir (�gure 10).

2.2.1 Les composants dispersifs

La spectrométrie X peut être réalisée en utilisant la di�raction du rayonnement X par

un système périodique. Le système périodique peut être soit un cristal, soit un réseau. Le

choix du système dispersif dépendra de la résolution que l'on souhaite atteindre.

2.2.1.1 Les cristaux

Les cristaux naturels furent les premiers miroirs utilisés en ré�exion pour les rayons

X [15]. Ce sont des structures idéales avec leurs plans atomiques structurés périodique-

ment. Un cristal a la même fonction dans le domaine X que le réseau de di�raction dans

le domaine visible ou X-UV. Les cristaux peuvent être utilisés soit en ré�exion soit en

transmission. Dans le premier cas, on parle de di�raction de Bragg, dans le second cas,

c'est la di�raction de Laue. De manière générale, on utilise principalement la di�raction de



λ d

2.d.sin(θ) = m.λ

θ m

2d

λmax Emin

θ ◦
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Dans le tableau 2.1, les limites de domaine spectral sont dé�nies par la gamme angu-

laire, au moins sur le bord à haute énergie. Plusieurs géométries de cristaux sont présents

dans les dispositifs dispersifs [17] :

� cristal plan : montage le plus simple à réaliser, présent surtout sur les monochroma-

teurs ;

� cristal courbe concave : système focalisant d'étendue spectrale faible mais de grande

luminosité ;

� cristal courbe convexe : système de large domaine spectral mais de luminosité faible,

très utile pour l'étude de sources ponctuelles brillantes ;

� autres : cylindriques [18] [19], toriques [20], elliptiques [21], courbe variable [22].

Pour les cristaux utilisés en transmission, di�érentes géométries existent. On peut citer

les plus connues telles que la géométrie de Cauchois [23] ou la géométrie de DuMont.

Concernant les cristaux en ré�exion, on peut citer les cristaux courbes de type Johann [24],

la géométrie Johansson [25] ou encore celle de Von Hamos [18]. Divers diagnostics ont été

conçus par le CEA en utilisant des cristaux, la liste est longue et non-exhaustive mais nous

pouvons citer les principaux, qui sont les DP 1.12.1 et 1.12.2 [26] sur l'ancienne ligne laser

prototype du LMJ appelée LIL (Ligne Intégration Laser) à Bordeaux ou encore les deux

XCCS (X-ray Cea Crystal Spectrometers) sur l'installation OMEGA à Rochester [27]. Le

premier est XCCS-CID, composé de trois voies de mesure avec une fente, un bouclier de

protection, des �ltres et un cristal cylindrique (�gure 13a). La détection est assurée par

une CID (Charge Injection Device). Le deuxième spectromètre est XCCS-FC (�gure 13b),

composé de quatre voies avec une fente, des �ltres, un cristal cylindrique et une caméra

à balayage de fente (CBF). Avec ces spectromètres, on peut étudier le domaine 1,5 keV �

15 keV.

(a) (b)

Figure 13 � Représentation CAO des spectromètres (a) XCCS-CID et (b) XCCS-FC, installés

sur l'installation laser OMEGA à Rochester (Images extraites de [27]).
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� k l'ordre de di�raction,

� S la taille de la source,

� Φ l'ouverture,

� L la distance source-réseau,

� D la distance réseau-détecteur.

Les premiers dispositifs utilisaient une fente, un réseau en transmission et un système de

détection (�lm ou caméra) [28] [29]. Un exemple de spectromètre utilisant un réseau en

transmission (ouverture Φ = 150 µm et pas a = 0,3 µm) et une caméra à balayage de

fente (CBF) est présenté sur la �gure 15. Les rayons X provenant de la source passent

au travers de la fente de 150 µm de hauteur et après le passage à travers le réseau sont

dispersés spectralement sur la photocathode (composée de 10 nm d'or sur un substrat

de polypropylène d'épaisseur 1,5 µm) de la CBF. Les distances Source-Réseau et Réseau-

CBF sont L = 108 cm et D = 110 cm, respectivement. Si on suppose la source S = 400 µm

alors la résolution ∆λ est telle que :

∆λ =
0, 3

k

(400 + 150

108.104
+

150

110.104

)
(2.25)

⇒ ∆λ ≈ 0, 19 nm (2.26)

La résolution est dépendante de la taille de la source, en e�et pour une source S quatre

fois plus petite (S = 100 µm) alors ∆λ ≈ 0,11 nm.

Figure 15 � Spectromètre X-mous à réseau en transmission, résolu en temps (d'après la réfé-

rence [29]).

Plusieurs spectromètres utilisant ces procédés ont été développés par le CEA sur le

centre de Limeil-Valenton (fermé en 1999) : tout d'abord, SPARTUVIX (SPectrographe
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À Réseau en Transmission dans le domaine des UV-X) [30] et SPARTUVIX II [31]. Dans

ce type de diagnostic, on associait un miroir X sphérique, un réseau en transmission et

une caméra à balayage de fente. L'image 1D du plasma se formait sur la fente d'entrée de

la caméra à balayage de fente, dont la réponse impulsionnelle était de 30 ps et sa plage

d'analyse allait de 10 à 90 nm par pas de 10 nm. La deuxième version du SPARTUVIX

remplaçait la caméra à balayage de fente par une caméra à image intégrale. Un troisième

spectromètre SMART (Spectrographe X-Mous À Réseau en Transmission) [32] fut aussi

conçu pour observer la distribution spectrale du plasma dans le domaine X-UV (40 eV �

1 keV). Plus récemment, le spectromètre DMX-LIL avait la possibilité de réaliser de la

spectrométrie à haute résolution intégrée en temps en utilisant deux réseaux en transmis-

sion (croisés l'un par rapport à l'autre) et l'acquisition était obtenue soit avec une CCD

(Charge Coupled Device), soit avec un �lm X. L'utilisation simultanée de deux réseaux

di�érents permettant de couvrir un plus large domaine spectral. Ci-dessous, est présentée

la liste des 3 réseaux qui peuvent être montés par couple :

� 100 eV � 1,5 keV avec un réseau 1000 traits/mm.

� 150 eV � 2 keV avec un réseau 2000 traits/mm.

� 500 eV � 5 keV avec un réseau 5000 traits/mm.

Les réseaux en ré�exion sont souvent utilisés en incidence rasante car il est di�cile de les

utiliser en incidence normale puisque le coe�cient de ré�exion est très faible (de l'ordre

de 10-4). Concernant le futur, le diagnostic compagnon du DMX-LMJ possédera un réseau

en ré�exion permettant le même type de mesure.

2.2.2 Les �ltres en transmission

Pour des analyses où il n'est pas nécessaire d'obtenir une haute résolution, il est

usuel d'utiliser des moyens d'analyse dits non dispersifs et qui permettent de mesurer une

répartition spectrale dans une large bande telle que le domaine X. L'analyse des plasmas

chauds nécessite des mesures spectrales dans le domaine des rayons X durs (énergies

supérieures au keV), ce type d'analyse fait partie du contexte de travail de cette thèse.

Les méthodes non dispersives sont basées sur l'interaction du rayonnement X avec la

matière telle que l'absorption photoélectrique ou la �uorescence.

2.2.2.1 Les �ltres

Dans le domaine des rayons X entre 1 et 100 keV, le phénomène dominant l'interac-

tion du rayonnement avec la matière est l'absorption photoélectrique, qui se traduit par

des discontinuités à des énergies caractéristiques du matériau utilisé. Ce phénomène suit

la loi d'atténuation du rayonnement dans un matériau (loi de Beer-Lambert [33] [34])



I

ρ x

I = I0.exp[−μ(E).ρ.x]

I0 μ(E)

μm μm

μm μm ◦
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Figure 21 � Rendement de �uorescence pour les couches K, L et M pour 3 ≤ Z ≤ 110. Les

courbes concernant les couches L et M sont les moyennes concernant l'ensemble des sous-couches

(extrait de [16]).
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d'une voie de mesure est trop faible. Elles permettent d'obtenir un diagnostic avec un

pouvoir de résolution correct mais avec une faible sensibilité.

2.2.4 Les miroirs sous incidence rasante

A�n de ré�échir dans le domaine X, en général on utilise des miroirs en incidence très

rasante. Je présenterai dans ce paragraphe les deux méthodes d'utilisation.

2.2.4.1 Les miroirs en couche mince

La première méthode consiste à utiliser des miroirs en couche mince (ou appelé aussi

à � monocouche �) et exploiter le phénomène de la ré�exion totale, caractérisé par l'angle

critique θc présenté précédemment (cf. paragraphe 2.1), en dessous duquel le rayonnement

incident est totalement ré�échi. Pour rappel :

θc =
√

2δ (2.28)

Pour les rayons X, la théorie électromagnétique appliquée à un modèle d'atome classique

permet d'écrire, en supposant l'absorption comme négligeable :

δ =
N.re.ρ.λ

2.Z

2π.M
(2.29)

� re : rayon classique de l'électron (= 2,82.10-15 cm),

� N : nombre d'Avogadro (= 6,022.1023 mol-1),

� Z : nombre d'électrons par molécule,

� M : masse molaire atomique (en g/mol),

� ρ : densité du matériau (en g/cm3),

� λ : longueur d'onde (en cm), reliée à l'énergie E par la relation 2.1.

Comme le rapport
Z

M
est toujours proche de 0,45 pour quasiment tous les éléments [41],

les formules 2.28 et 2.29 conduisent à :

θc ≈ 1, 6.105.
√
ρ.λ2 (2.30)

⇒ θc ≈ 1, 6.10−2.λ.
√
ρ (avec λ en nm) (2.31)

⇒ θc ≈ 1, 6.10−2.
1240

E
.
√
ρ (2.32)

⇒ E ≈ 19, 84.

√
ρ

θc
(2.33)

avec E en eV, ρ en g/cm3 et θc en radian.

Il existe alors une valeur seuil de l'énergie (Ec) au dessus de laquelle la ré�ectivité

décroît rapidement (�gure 22). Cette énergie de coupure dépend de la densité ρ et de



θ ◦

θ

◦
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Ec ≈ 19, 84.

√
ρ

θ
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Figure 23 � Représentation de la coupure de la transmission des hautes énergies d'un �ltre

d'aluminium de 10 µm d'épaisseur suivant le choix de l'angle de rasance d'un miroir carbone

monocouche (courbes obtenues avec IMD).

deux matériaux était telle que la structure ne resta stable que quelques semaines. À la

�n des années 40, F. Abelès étudia la propagation des ondes électromagnétiques dans les

multicouches et proposa une méthode matricielle a�n de calculer la ré�ectivité théorique

d'empilements multicouches [46] [47]. En 1950, A. F. Turner réalisa des miroirs multi-

couches en Al/MgF2 pour des applications dans le domaine visible-infrarouge [48]. Dans

les années 60, J. B. Dinklage réalisa des multicouches en Fe/Mg, Au/Mg et Pb/Mg par

évaporation thermique avec des périodes comprises entre 3 et 5 nm [49]. On pouvait déjà

noter l'alternance de métaux lourds et légers. En 1966, A.F. Turner et P. W. Baumeister

développèrent des miroirs avec des empilements multidiélectriques a�n d'élargir la ré�ecti-

vité sur une large bande passante dans les domaines ultraviolet, visible et infrarouge [50].

Puis en 1972, E. Spiller utilisa le concept d'utiliser les miroirs interférentiels multicouches

pour ré�échir la lumière X-UV en incidence normale [51] [52]. Au milieu des années 70,

A. V. Vinogradov et al. [53] montrèrent par le calcul les possibilités et performances que

les miroirs multicouches pouvaient apporter. On voit apparaître les premières applica-

tions utilisant les miroirs multicouches dans les années 80, en microscopie X [54] [55]

et pour le développement de lasers X [56] [57]. Un grand intérêt s'est ensuite développé

pour des applications en astrophysique [58] avec les premières images du Soleil dans les

rayons X-mous (λ = 4,4 nm) et l'imagerie des plasmas denses [59] [57]. Il était alors en-

core di�cile d'atteindre des ré�ectivités élevées (> 10 %), même si la théorie était bien

comprise. Sous l'impulsion de T. W. Barbee [60], il a été pour la première fois possible

d'atteindre des ré�ectivités expérimentales supérieures à 50 %, avec des multicouches en

Mo/Si, sous incidence proche de la normale à la surface. Les progrès technologiques en
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termes de dépôt ont permis par la suite de dépasser les 70 % de ré�ectivité. Depuis, les

miroirs multicouches ont connu un développement croissant. Ce développement est en

grande partie dû à l'amélioration des techniques de dépôt des couches minces ainsi qu'aux

études et optimisations de nouvelles combinaisons de matériaux telles que, par exemple,

Mo/Be, Cr/Sc, Mg/SiC et Al/Mo/SiC. De nos jours, l'intérêt des miroirs multicouches

est grandissant et cela en grande partie par le développement des applications utilisant le

rayonnement X qui nécessitent des miroirs à fort pouvoir ré�ecteur.

Le concept du miroir multicouche non-périodique fut pour la première fois proposé

pour des expériences neutroniques, sous le nom de supermiroirs [61] [62]. L'idée était de

recouvrir la surface interne des guides de neutrons d'un empilement multicouche a�n de

transporter par ré�exion des faisceaux de neutrons sur une distance pouvant aller du mètre

jusqu'à quelques dizaines de mètres. De telles structures sont des multicouches à gradient

d'épaisseur en profondeur c'est-à-dire que des couches successives de la multicouche varient

du substrat jusqu'à la surface. Ces structures permettent de ré�échir un faisceau incident

polychromatique et donc une variation continue de la longueur d'onde de Bragg et ainsi

d'obtenir un élargissement de la bande spectrale. Plus tard, la multicouche non-périodique

a été utilisée pour des applications sur synchrotron [63], en astrophysique X [64] [65] [66],

en imagerie X [67] [68] [69]. L'émergence de nouvelles applications dans le domaine XUV

nécessite des progrès toujours plus importants sur la qualité des miroirs multicouches. Il

y a un réel besoin concernant les multicouches avec une faible rugosité et des interfaces

bien contrôlées pour la conception de composants complexes, tels que les multicouches à

très courtes périodes [70] [71] [72], dépôts multicouches alternés [73], miroirs large-bandes

EUV [74] et les miroirs à contrôle de phase pour les impulsions attosecondes [75], miroirs

apériodiques large bandes pour des optiques X [76] [77] ou les diagnostics plasma [78] [79].

2.2.4.2.2 Principe des miroirs multicouches

Un miroir interférentiel multicouche reprend la structure des cristaux naturels, il est

constitué d'un empilement généralement périodique (de période d) de deux matériaux de

numéros atomiques di�érents (�gure 24), dont l'un plus absorbant (d'épaisseur dL) est

dit � ré�ecteur � (souvent un élément métallique lourd, du type W ou Mo), et l'autre

(d'épaisseur dl) est dit � espaceur � (un élément léger du type Si ou C). Comme l'indice

est proche de 1 dans le domaine des rayons X, une simple interface ne ré�échit qu'une

petite fraction d'un faisceau de lumière incident. Le principe des miroirs multicouches

est le suivant : une multicouche ayant un grand nombre d'interfaces pourra accroître de

manière signi�cative la ré�ectivité de l'empilement. À une longueur d'onde λ donnée,

l'addition en phase des intensités ré�échies produit un pic maximum de ré�ectivité pour

une période d donnée de l'empilement, à di�érents angles de rasance correspondant aux

di�érents ordre m. Ces pics sont appelés � pics de Bragg �.
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dj correspond à l'épaisseur de la jème couche et n0 est l'indice du milieu extérieur (dans

notre cas c'est le vide donc n0 = 1). La formule est vraie pour toute polarisation de

l'onde électromagnétique incidente. La récurrence démarre à partir d'un substrat épais

(r2N+2,2N+1 = 0) et se termine au niveau de la couche de surface (couche n◦1) avec r0,1.

La ré�ectivité R est obtenue par : R = |r0,1|2.
On peut utiliser soit la ré�exion de Bragg monochromatique (�gure 26a), qui permet d'ob-

tenir des pics de Bragg caractéristiques intenses (par le choix de l'épaisseur et du nombre

de périodes d'un miroir multicouche périodique), soit la ré�exion de Bragg polychroma-

tique (�gures 26b et 26c), qui permet d'élargir la ré�exion sur une plus large gamme

d'énergie (par la ré�exion large-bande d'un miroir multicouche à gradient d'épaisseur ou

apériodique). Avec un miroir multicouche apériodique, on peut dé�nir un gabarit parti-

culier en terme de ré�ectivité du miroir, ce qui est d'un grand intérêt lorsqu'on souhaite

concevoir un pro�l de ré�ectivité respectant une forme précise.

2.2.5 Les détecteurs

Pour ne détecter que des rayons X ou des ions, l'utilisation des détecteurs métalliques

à seuil photoélectrique élevé ou des semi-conducteurs à bande interdite s'est généralisée :

ce sont les diodes à vide et les détecteurs solides à semi-conducteurs.

2.2.5.1 Diodes à vide pour rayonnement X

Dans ce type de détecteur, le rayonnement X est transformé par e�et photoélectrique

dans une photocathode massive (généralement en or ou aluminium) en un �ux d'électrons

secondaires. L'accélération et la collection des électrons sont obtenues en appliquant une

di�érence de potentiel électrique continue entre la photocathode et l'anode représentée par

une grille en nickel. La réception des rayons X crée l'apparition d'un courant proportionnel,

qui est ensuite transformé en une tension électrique plus facilement mesurable (�gure 27).

En e�et, le courant i(t) produit, aux bornes d'une résistance R, une tension U(t) (égale

au produit R.i(t)). Cette tension se visualise sur un oscilloscope à très grande bande

passante d'une dizaine voire une vingtaine de GHz en monocoup. Dans nos con�gurations

de travail, on utilise une structure coaxiale adaptée sur 50Ω. Actuellement, le CEA utilise

sur le spectromètre DMX de Rochester des détecteurs coaxiaux avec photocathode en

aluminium (�gure 28a), dont la résolution temporelle est proche de 100 ps. Ce type de

détecteur est utilisé pour le domaine d'énergie 50 eV � 10 keV [84].







E
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(a) (b)

Figure 30 � Exemple d'un détecteur GaAs : (a) photo d'un détecteur GaAs monté sur SMA et

(b) sa sensibilité spectrale.

2.3 État de l'art des spectromètres large bande exis-

tants

Dans le cadre de ses recherches sur les expériences d'interaction laser-matière, le CEA

a développé de nombreux spectromètres large bande X mous et X durs :

� DEMIX (Phebus, 1985) [90],

� TRANSFLUIX (Phebus, 1991) [40] puis DP 1.11 (LIL) [26],

� DEMIXART (Phebus, 1998) [84],

� DMX-OMEGA (Rochester, 1999) [91],

� DMX-LIL (DP 1.10) (LIL, 2004),

� µDMX (Rochester, 2006),

� miniDMX (Rochester, 2013).

Dans cette section, je présenterai plus en détails certains de ces diagnostics, qui servent

de diagnostics de référence pour la spectrométrie large bande.

2.3.1 DMX : Diagnostic de Mesure du rayonnement X

Dans le cadre de ses recherches menées sur la fusion par con�nement inertiel (FCI),

le CEA a mis en ÷uvre un spectromètre X large bande étalonné en absolu et résolu en

temps, appelé Diagnostic de Mesure du rayonnement X (DMX). Ce diagnostic a pour but
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de mesurer le spectre X émis par un plasma et le taux de conversion de l'énergie laser

en rayonnement X. Pour atteindre ce double objectif, le spectromètre doit réaliser une

mesure de la puissance spectrale rayonnée par un plasma sur un large domaine spectral

(typiquement 50 eV � 20 keV). Il e�ectue la mesure de l'émissivité spectrale du plasma

sur di�érentes gammes spectrales. L'ensemble de ces mesures permet ainsi de reconstituer

le spectre et de déterminer les paramètres macroscopiques. Le spectromètre DMX est la

dernière version du spectromètre X large bande résolu en temps, développé pour la mesure

de l'émissivité spectrale absolue de plasmas créés par laser. La première version de ce

diagnostic s'appelait DEMIX [90] et avait été conçue pour les premières expérimentations

d'interaction laser-matière au Centre d'Études de Limeil-Valenton sur l'installation laser

Phebus (1985). Il était composé de 22 voies de mesure, utilisant seulement des �ltres

couplés avec des diodes à vide, a�n de mesurer l'émission X entre 100 eV et 100 keV.

Il fut ensuite remplacé par une version améliorée en 1996, appelée DEMIXART [84]. Sa

résolution temporelle était alors de 150 ps. Il fut utilisé sur Phébus jusqu'à sa fermeture

en 1999.

2.3.1.1 DMX-OMEGA, installé à Rochester

Le spectromètre DMX-OMEGA date de 1999 et a été spécialement conçu pour l'ins-

tallation laser OMEGA du Laboratory for Laser Energetics (LLE) de l'Université de Ro-

chester (�gure 31). Il est composé de 20 chaînes de mesure couvrant le domaine spectral

50 eV � 20 keV (tableau 2.3).

Figure 31 � Positionnement du spectromètre DMX sur la chambre de l'installation laser

OMEGA.

Pour les énergies en-dessous de 1,5 keV, les voies combinent une collimation, un miroir,

un �ltre ainsi qu'un détecteur coaxial avec une photocathode en aluminium (�gure 32).
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� une saturation au �ux plus élevée qu'avec les détecteurs classiques à géométrie

plane, du type DPX (Détecteurs Photoélectriques X), qui ont aussi une moins bonne

résolution temporelle ;

� une géométrie cylindrique qui convient très bien avec la forme du faisceau ré�échi

sur le miroir ;

� un développement simple à réaliser et peu couteux (∼ 1500 euros) par rapport aux

détecteurs à géométrie plane ;

Pour des énergies supérieures à 7 keV, ce sont des détecteurs photoconducteurs GaAs

(�gure 30a) associés à des �ltres qui sont utilisés. Concernant, les voies intermédiaires

(énergies comprises entre 1,5 keV et 7 keV), elles n'utilisent qu'un �ltre couplé avec un

détecteur coaxial. Un équivalent du DMX-OMEGA fut aussi développé pour la LIL. On

l'appelait DMX-LIL ou DP 1.10. Il possédait aussi 20 voies de mesure.

2.3.1.2 DMX-LMJ, futur spectromètre de référence

Le spectromètre DMX est devenu le diagnostic de référence pour les mesures de tem-

pérature radiative et de conversion X multi-keV. Actuellement, il n'en existe plus que

deux versions : DMX-OMEGA et DMX-LMJ (en phase de développement industriel). Il

existe aussi deux versions complémentaires au DMX sur l'installation OMEGA, appelés

µDMX et miniDMX. Ces deux diagnostics sont plus petits et avec moins de voies de

mesure (démontables et avec un fonctionnement en inserteur, c'est-à-dire insérés avec le

système d'insertion de diagnostic). Ils permettent de mesurer l'émissivité spectrale suivant

un autre axe de visée. Le miniDMX est une évolution du µDMX avec l'ajout de 4 voies

miroirs. Le DMX-LMJ (�gure 35) possédera 3 zones bien spéci�ques :

� un système de collimation télescopique, qui permet de dé�nir le champ de mesure

(réglable de 2 à 5 mm de diamètre) ;

� une mécanique spéci�que, qui emporte la collimation une fois rétractée, supporte

l'ensemble des servitudes (vide, ventilation nucléaire, . . . ) et soutient l'ensemble des

outils d'alignement ;

� un ensemble mesures, qui comporte 4 dispositifs de mesure complémentaires.

L'ensemble de mesures (�gure 36) regroupera donc les 4 sous-ensembles suivant :

� SXLBt (mesure de la puissance spectrale) ;

� SXMt (mesure spectrométrique �ne résolue en temps) ;

� PXt (mesure de puissance X très large bande) ;

� ITELt (Imagerie X du trou d'entrée laser résolue en temps).

Le sous-ensemble SXLBt permettra de réaliser une spectrométrie X large bande réso-

lue en temps. Elle sera composée de 20 voies de mesure dont 10 peuvent être équipées
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de miroirs. Elles permettront de couvrir un large domaine spectral, compris entre 50 eV

et 20 keV. Le pouvoir de résolution sera de 2 < E/∆E < 5. La détection sera obtenue

pour chaque voie avec une diode à vide plane, contrairement aux diodes employées sur

les autres versions du DMX, qui possèdent une cathode à géométrie coaxiale. Ce change-

ment est principalement motivé par une augmentation du besoin en sensibilité du fait de

l'augmentation importante de la distance par rapport à la cible.

Concernant, la spectrométrie X-mous résolue en temps, le SXMt permettra des me-

sures par dispersion spatiale du rayonnement, en utilisant 2 réseaux en ré�exion (Shi-

madzu) de 1200 et 2400 traits/mm. La détection sera réalisée avec une caméra à balayage

de fente. Le domaine spectral couvert sera compris entre 100 eV et 1,5 keV et la résolution

spectrale sera E/∆E ∼ 100.

Le sous-ensemble PXt permettra des mesures de puissance X très large bande. Ce

sous-ensemble permettra de mesurer la puissance rayonnée par un plasma dans 3 bandes

spectrales bien dé�nies :

� une voie pour la mesure de la partie thermique : 100 eV � 2 keV ;

� une voie pour la mesure de la bande M de l'or : 2 � 4 keV ;

� une voie pour la mesure de source X multi-keV (Ti et V) : 4 � 6 keV.

Chaque voie sera con�gurée a�n d'obtenir une réponse totale de la voie (fonction de

transfert FT) plate. Ce sous-ensemble pourra intégrer les miroirs réalisés durant cette

thèse pour le spectromètre DMX-OMEGA (cf. chapitres 4 et 5).

En�n, l'imagerie du trou d'entrée laser sera obtenue par le dispositif ITELt. Cette

imagerie permettra de mesurer au cours du temps l'évolution du trou d'entrée laser amé-

nagé sur la cavité. L'image 1D (�gure 37) ou 2D sera formée par sténopé (grandissement

6) sur, selon les besoins, soit une barrette de photodiodes ou une CBF X (imagerie 1D)

ou soit une CCD X (imagerie 2D). Les résolutions temporelle et spatiale seront ∼ 300 ps

et ∼ 150 µm, respectivement.

Figure 37 � Représentation de l'imagerie 1D résolue en temps du trou d'entrée laser d'une

cavité : (a) schéma de principe ; (b) image obtenue sur une caméra à balayage de fente.
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(a) (b)

Figure 39 � Fonctions de transfert (a) des di�érents éléments et (b) totale d'une voie de �uo-

rescence.

Cette technique de mesure présente l'avantage de dé�nir correctement des fenêtres

spectrales avec un bon pouvoir de résolution mais présente deux inconvénients majeurs :

� la réponse parasite des canaux aux hautes énergies doit être prise en compte, ce qui

nécessite une méthode de déconvolution spectrale ;

� le terme source et la �uorescence sont des phénomènes non directifs, ce qui donne

généralement des signaux très faibles qu'il faut extraire du bruit émanant des di�é-

rentes sources de rayonnements di�usés.

L'équivalent du diagnostic TRANSFLUIX sur l'installation LIL s'appelait DP 1.11 [26].

2.3.3 DANTE

Le spectromètre appelé DANTE [92] [93] est l'équivalent du DMX, créé par les amé-

ricains au Lawrence Livermore National Laboratory. Il comportait à l'origine 10 voies de

mesure et était utilisé sur les installations lasers Argus et Shiva. Actuellement, il en existe

deux versions, une sur OMEGA [94] et une autre sur le NIF [95]. Le DANTE-OMEGA (�-

gure 40a) est composé de 18 voies de mesure couvrant les spectre X entre 50 eV et 20 keV

(tableau 2.4). Les 11 premières voies sont traditionnellement utilisées pour déterminer les

températures radiatives et les 7 autres pour le spectre X au-dessus de 2 keV. Chaque voie

consiste en l'association de collimateurs, de �ltres, et d'une diode X (�gure 40b). Les 4

voies mesurant les plus basses énergies (< 600 eV) possèdent aussi un miroir monocouche

qui travaille à angle très rasant a�n de réduire les réponses à hautes énergies des �ltres. Les

diodes X sont des diodes à vide planes à cathode métallique qui permettent une résolution

temporelle inférieure à 200 ps.
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(a) (b)

Figure 40 � Spectromètre DANTE, installé sur OMEGA à Rochester : (a) photo de son instal-

lation sur un hublot de chambre ; (b) con�guration d'une voie de mesure (avec miroir).

Table 2.4 � Con�guration des voies de mesure du spectromètre DANTE, installé sur OMEGA

à Rochester (extrait de [94]).
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2.4 Comment améliorer la précision de la mesure du

spectromètre DMX?

Le spectromètre DMX, ainsi que tous ceux de la même famille (autres DMX, DANTE,

DP 1.11,...), nécessitent une grande maîtrise métrologique a�n de connaître précisément les

di�érentes fonctions de transfert des composants : �ltres, miroirs, détecteurs. Cela induit

des incertitudes de mesure, plus ou moins importantes. Dans ce paragraphe, je présenterai

le concept des voies de mesure actuelles puis un nouveau concept de voie à réponse plate,

étudié a�n de diminuer les incertitudes de mesure. Pour rappel, actuellement le DMX-

OMEGA échantillonne le spectre X entre 50 eV et 20 keV :

� entre 30 eV et 7 keV, en utilisant soit des voies miroirs �ltrées associées à des diodes

à vide X (50 eV � 1,5 keV), soit des �ltres associés à des diodes X (1,5 keV � 7 keV) ;

� entre 7 keV et jusqu'à 20 keV, en utilisant des �ltres associés à des détecteurs

photoconducteurs GaAs.

Je présenterai le cas de la mesure de la puissance rayonnée par un plasma d'or dans la

bande spectrale 2 � 4 keV dans le cas actuel d'une voie par �ltration et dans le cas idéal

d'une voie à réponse plate.

2.4.1 Cas actuel : voie de mesure par �ltration

2.4.1.1 Réponse totale d'une voie de mesure par �ltration

Actuellement, pour la mesure de la puissance dans la bande spectrale 2 � 4 keV, le

DMX utilise une voie de mesure avec un �ltre de titane de 4 µm d'épaisseur, associé à

un détecteur coaxial avec photocathode en aluminium. La réponse totale (appelée aussi

fonction de transfert) de la voie de mesure est le produit de la transmission du �ltre par

la sensibilité spectrale du détecteur coaxial (�gure 41).

On voit qu'on obtient une bande passante dans le domaine spectral 1,5 keV � 5 keV

(dé�nie ici à ≈ 20 % du maximum de la sensibilité spectrale) et non pas entre 2 keV et

4 keV. Il est intéressant de calculer l'intégrale courante du produit du spectre X (�gure 6)

avec la réponse totale de la voie (�gure 41).

Pour rappel, la notion d'intégrale courante correspond à dire que si une fonction f est

continue et positive sur l'intervalle [a ; b], l'intégrale
∫ b
a
f(t) dt est égale à l'aire (exprimée

en unité d'aire) de la partie du plan comprise entre l'axe des abscisses, les droites d'équa-

tions x = a et x = b et la courbe représentative de f . Cette intégrale correspond à � l'aire

sous la courbe �. Dans notre cas, cela revient à calculer l'intégrale de la fonction f qui est

le produit du spectre X et de la réponse totale de la voie (FT) dans une bande spectrale
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2.4.1.2 Mesure indirecte de la puissance radiative X émise par le plasma

Avec la voie de mesure utilisant un �ltre de titane 4 µm, on mesure une tension UT i(t)

de la voie titane générée par la distribution spectrale de la puissance rayonnée P (E, t) :

UT i(t) = R.Ω.

∫ ∞
0

P (E, t).FT (E).dE (2.38)

où R est l'impédance de charge (typiquement 50 ohms) et Ω l'angle solide de détection.

A�n de calculer la puissance rayonnée dans la bande spectrale 2 � 4 keV, il est nécessaire

d'e�ectuer un traitement en convolution. Il consiste à recalculer à chaque instant le spectre

de corps noir PP (E, t) à partir de la loi de température Tr(t) déduite des mesures obtenues

avec les voies de mesure à basses énergies du DMX (cf. chapitre 6) puis d'y superposer

un spectre théorique de bande M de l'or PBMth(E) dont on ajuste l'amplitude avec un

coe�cient dépendant du temps k(t), de façon à ce que la somme de ces deux composantes

convoluées par la réponse spectrale de la voie de mesure FT (E) restitue au mieux le signal

mesuré à chaque instant UT i(t). Ainsi, on obtient :

UT i(t) = R.Ω.

∫ ∞
0

[PP (E, t) + k(t).PBMth(E)].FT (E).dE (2.39)

Dans ce formalisme, nous considérons que la forme théorique de la puissance rayonnée de

la bande M, PBMth(E), est constante ou du moins ne varie pas au cours du temps et ne

tient pas compte du fait que l'intensité relative des di�érentes raies d'émission de la bande

M de l'or peut varier au cours du temps. Prenant en compte le fait que le coe�cient k(t)

ne dépend pas de l'énergie des photons, et que la puissance rayonnée dans la bande M

est principalement limitée à la bande spectrale entre 2 keV et 4 keV, l'équation 2.39 peut

être écrite comme suit :

UT i(t) = R.Ω.

∫ ∞
0

PP (E, t).FT (E).dE +R.Ω.k(t).

∫ 4 keV

2 keV

PBMth(E).FT (E).dE

(2.40)

On ajuste le coe�cient k(t) de telle manière que UT i(t) = UT i(t)mesure. Une fois que le

signal calculé est égal au signal mesuré, il su�t d'intégrer entre 2 keV et 4 keV les spectres

ainsi reconstitués pour en extraire la puissance rayonnée autour de la bande M de l'or :

P2−4 keV (t) =

∫ 4keV

2keV

[PP (E, t) + k(t).PBMth(E)].dE (en W/sr) (2.41)

Comme nous pouvons le voir, le calcul n'est pas simple et nécessite plusieurs étapes

intermédiaires avant d'obtenir la valeur �nale de la puissance rayonnée dans la bande

2 � 4 keV. De plus, comme nous le verrons plus en détail dans le chapitre 6, la précision

obtenue sur le calcul de la puissance dépend de plusieurs paramètres, ce qui augmente les

incertitudes de mesure.

En résumé, pour cette voie de mesure, on fait donc deux hypothèses fortes :
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� un découplage de la dépendance en temps et en spectre de la puissance,

� la forme du spectre de la bande M est connue.

2.4.2 Cas idéal : voie à réponse totale constante

2.4.2.1 Réponse totale d'une voie de mesure avec miroir multicouche

A�n de réduire les incertitudes de mesure et de s'a�ranchir des hypothèses précé-

dentes (spectre théorique de bande M et non variation de l'intensité relative des raies),

un nouveau concept de voie à réponse plate a été proposé. En e�et, la reconstitution du

spectre X nécessite de déconvoluer les mesures par itération en injectant des données a

priori (cf. paragraphe précédent). Ainsi, un système dont la réponse serait plate (�gure 43)

permettrait de s'a�ranchir de ces itérations.

Figure 43 � Réponse totale d'une voie de mesure idéale.

A�n d'obtenir ce type de réponse, l'idée est d'ajouter sur la voie de mesure un miroir

multicouche dont le revêtement serait tel que la réponse spectrale (ré�ectivité) du miroir

serait � sculptée � de façon à compenser le produit des deux autres réponses du �ltre et

du détecteur.

2.4.2.2 Mesure directe de la puissance radiative X émise par le plasma

Avec une voie de mesure à réponse plate, la mesure de la puissance rayonnée dans la

bande 2 � 4 keV s'avère beaucoup plus simple. En e�et, on obtiendrait directement la

mesure de la puissance :

U(t) = R.Ω.

∫ ∞
0

P (E, t).FT (E).dE (2.42)
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Or :

� FT (E) = 0 pour E /∈ [2 keV � 4 keV],

� FT (E) = S pour E ∈ [2 keV � 4 keV].

Ainsi :

U(t) = R.Ω.S.

∫ 4 keV

2 keV

P (E, t) = R.Ω.S.P2−4 keV (t) (2.43)

avec S, la valeur de la sensibilité spectrale dans la bande 2 � 4 keV de la réponse totale

de la voie (FT(E)). Et donc :

P2−4 keV (t) =
U(t)

R.Ω.S
(en W/sr) (2.44)

Ainsi, on n'a pas besoin de faire d'hypothèse sur la forme du spectre de la bande M de

l'or. Au �nal, juste avec la mesure de la tension U(t), on peut connaître la valeur de la

puissance rayonnée dans la bande 2 � 4 keV, ce qui simpli�e nettement le calcul et met

en évidence l'avantage d'une réponse plate pour une voie de mesure.



50 2.4 Comment améliorer la précision de la mesure du spectromètre DMX?



Chapitre 3

Conception et dépôt de revêtements

multicouches

3.1 Conception de revêtements multicouches

3.1.1 Critères de choix des matériaux

Les matériaux sont choisis suivant plusieurs critères à respecter. Premièrement, ils

doivent pouvoir être déposés en couche mince et multicouche par la méthode choisie, à

savoir ici la pulvérisation cathodique magnétron (cf. paragraphe 3.2.1). Deuxièmement,

ils ne doivent pas présenter de bande d'absorption dans le domaine d'énergie de travail

considéré. Les meilleures performances de ré�exion seront atteintes pour un contraste

d'indice élevé entre le matériau � lourd � le plus absorbant et le matériau � léger �

le moins absorbant. L'absorption de chaque matériau devra être la plus faible possible.

D'après l'équation de Bragg (cf. formule 2.20), pour une longueur d'onde arrivant sur

un miroir multicouche de période d, l'onde ré�échie atteint des maxima pour des angles

particuliers appelés angles de Bragg et les maxima atteints sont appelés les pics de Bragg.

On peut représenter un miroir multicouche comme étant une succession de plans décrits

par leurs coe�cients de Fresnel de ré�exion et de transmission (cf. paragraphe 2.1). En

incidence normale, on a :

r =
ñ1 − ñ2

ñ1 + ñ2

(3.1)

avec ñi = ni − iβi = 1− δi − iβi



ñ1 = 1 ñ2 = ñ

r =
1− ñ

1 + ñ

r =
δ + iβ

2− δ − iβ

r =
2δ − δ2 − β2

(2− δ)2 + β2
+ i

2β

(2− δ)2 + β2

Re(r) =
2δ − δ2 − β2

(2− δ)2 + β2
Im(r) =

2β

(2− δ)2 + β2

β δ (2 − δ)2 + β2 ≥ 0

2δ − δ2 − β2 ≥ 0 Re(r) ≥ 0 Im(r) ≥ 0

r

Re(r)mat1 Re(r)mat2

Im(r)mat1 Im(r)mat2



©

θ ◦
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Figure 46 � Détermination du coe�cient de ré�exion pour plusieurs matériaux dans la gamme

d'énergie de 4 keV à 6 keV en incidence normale (θ rasant = 90◦).

physico-chimique des matériaux entre eux. De plus, il faut aussi que les interfaces entre

matériaux choisis ne soient pas trop rugueuses.

3.1.2 Optimisation de l'empilement

3.1.2.1 Calcul du gabarit

A�n d'obtenir une réponse spectrale répondant à un gabarit spéci�que (�gure 47),

nous avons choisi d'utiliser le logiciel TFCalc R© [97]. Ce logiciel, conçu au départ pour

le domaine visible, permet d'optimiser un empilement de couches minces pour obtenir

un pro�l de ré�ectivité suivant plusieurs procédures possibles. Nous avons dû adapter

ce logiciel à notre domaine spectral en y rentrant les tables d'indices en rayons X. Nous

avons choisi la procédure � needle � (cf. paragraphe 3.1.2.3), qui a la particularité d'ajouter

automatiquement les couches nécessaires jusqu'à atteindre le pro�l de ré�ectivité désiré.

C'est un outil très performant puisque dans nos cas il est nécessaire d'ajouter beaucoup

de couches (> 100). L'algorithme d'optimisation utilise une fonction d'erreur à minimiser

appelée � fonction de mérite �. L'objectif est de faire en sorte que la di�érence entre la

ré�ectivité du revêtement obtenu et la ré�ectivité visée tende vers 0. Plus précisément,

pour m cibles visées (une cible étant la valeur de la ré�ectivité R0
j à l'énergie Ej), la

fonction de mérite (FM) calcule pour chaque cible la di�érence entre la ré�ectivité visée
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R0 et la valeur obtenue en simulation R. Elle est dé�nie comme suit :

FM =

(
1

m

m∑
j=1

∣∣∣∣R0
j −Rj

Tolj

∣∣∣∣k
)1/k

(3.4)

où :

� m est le nombre de cibles à optimiser,

� Tol est le facteur de poids pour chaque cible,

� k est un entier dé�ni au départ, plus on l'augmente, plus on force la méthode à

égaliser les déviations des di�érentes cibles.

Figure 47 � Exemple de gabarit visé (en bleu) et le même gabarit recalculé en prenant en compte

une rugosité de 0,40 nm (en rouge).

3.1.2.2 Prise en compte de la rugosité

Un gros inconvénient du logiciel est que la rugosité des couches n'est pas prise en

compte. Ainsi, il est nécessaire de redimensionner le pro�l souhaité a�n de dé�nir les

cibles à viser. Pour cela, il est important de connaître a priori la rugosité moyenne aux

interfaces des matériaux choisis. Cette rugosité peut être déterminée soit par l'expérience

(matériaux déjà utilisés), soit lors des premiers dépôts par ré�ectométrie rasante de rayons

X [98]. Il a donc fallu redé�nir les m cibles en calculant la ré�ectivité souhaitée, à partir

de la formule de Debye-Waller. Si l'on considère une interface rugueuse séparant deux
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milieux 1 et 2, une onde ré�échie par l'interface de séparation (cf. paragraphe 3.1.1) sera

atténuée par ce facteur dé�ni par :

DW12 = exp

[
−2×

(
2π sin(θ)σ12

λ

)2
]

(3.5)

avec :

� θ l'angle de rasance,

� λ la longueur d'onde considérée,

� σ12 la largeur totale à mi-hauteur de la rugosité (distribution supposée gaussienne).

Il agit comme un simple coe�cient multiplicatif, mais il permet d'estimer globalement

l'in�uence des rugosités d'interfaces de l'optique multicouche complète. En prenant en

compte ce terme d'atténuation, cela permet de dé�nir la nouvelle ré�ectivité cible Rcible

par rapport à la ré�ectivité visée R0 de départ :

Rcible =
R0

(DW12)2
(3.6)

Ainsi :

Rcible = R0 × exp

(
4π sin(θ)σ12

λ

)2

(3.7)

A partir de la formule 3.7, toutes les cibles ont été recalculées a�n de les importer dans

le logiciel TFCalc R©. Un exemple est présenté sur la �gure 47, avec le gabarit visé et

le nouveau gabarit prenant en compte la rugosité. Pour chaque cible (� target �), on

dé�nit la longueur d'onde, l'angle de rasance et le pouvoir ré�ecteur souhaités (�gure 48).

Le pouvoir ré�ecteur est soit �xé, soit dé�ni comme étant inférieur ou supérieur à une

certaine valeur. De plus, une valeur de tolérance comprise entre 0,1 et 1 indique le poids

d'une cible par rapport aux autres.

Figure 48 � Importation des cibles visées en fonction de la longueur d'onde et de l'angle d'in-

cidence.
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Un exemple de la ré�ectivité obtenue avec une formule optimisée sous TFCalc R© est

représentée sur la �gure 49 (ligne rouge). Les e�ets de la rugosité sur les performances

du revêtement sont présentés sur cette même �gure en prenant en compte une rugosité

égale à 0,40 nm entre chaque couche (ligne noire sur la �gure 49). On s'aperçoit que la

ré�ectivité décline sensiblement par rapport à la ré�ectivité de l'empilement sans rugosité.

Figure 49 � Exemple de ré�ectivités obtenues avec un revêtement optimisé avec TFCalc R© (ligne

rouge) et avec le même revêtement en prenant en compte une rugosité de 0,40 nm entre chaque

couche (ligne noire).

3.1.2.3 Méthode d'optimisation

Pour obtenir le meilleur revêtement à déposer, il est nécessaire de dé�nir clairement

ce que l'on va optimiser. On optimisera donc le nombre de couches, l'épaisseur de chaque

couche pour un nombre de couches donné puis si nécessaire l'épaisseur totale du revê-

tement. Plusieurs méthodes d'optimisation sont possibles avec TFCalc R©, mais l'option

la plus intéressante dans nos études s'est avérée être la procédure � needle � ou encore

appelée la méthode de � l'aiguille �. Cette procédure avait déjà été choisie au LCF pour

une optimisation avec les matériaux Cr/Sc [78]. Elle a été proposée par A. Tikhonravov

pour les couches minces optiques dans le visible en 1993 [99]. Le principe est de commen-

cer l'optimisation avec une couche épaisse d'un ou des deux matériaux choisis. Le logiciel
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la cible isolante empêche la formation du courant nécessaire au maintien du plasma.

L'utilisation de la pulvérisation radio-fréquence permet de contourner ce phénomène. Pour

cela, le signe de la polarisation anode-cathode est changé à grande vitesse (13,56 MHz).

Au niveau de la cathode, lors des alternances positives, un grand nombre d'électrons

sont attirés alors que lors des alternances négatives, peu d'ions argon sont présents. Ce

phénomène s'explique par la di�érence de masse et donc de mobilité entre les électrons

et les ions argon. Les électrons étant plus légers et beaucoup plus mobiles, il y a une

accumulation de charges électroniques à la cathode. La conséquence est l'apparition d'un

potentiel continu et négatif V0 à la cathode, la tension résultante est appelée tension

d'auto-polarisation. Cette tension permet l'accélération des ions argon vers la cible a�n

de la pulvériser.

3.2.1.3 Source magnétron

Les machines de pulvérisation sont souvent équipées d'une source magnétron. Cette

source est représentée par un ensemble d'aimants placés sous la cible à pulvériser, qui

produit un champ magnétique parallèle au plan de la cible. Cela permet aux électrons de

rester proches de la cible. Ils suivent alors des trajectoires hélicoïdales autour des lignes

de champ magnétique. Ils subissent donc plus de collisions ionisantes près de la cible.

La cible sera pulvérisée préférentiellement suivant ces lignes de champs. Cette source

magnétron permet donc d'augmenter la présence des ions argon dans une zone proche de

la cible et ainsi de réduire la pression de travail dans l'enceinte. Par conséquent, pour une

même pression, cela permet d'augmenter la vitesse de dépôt. Par contre, la cible n'est

pas consommée de manière homogène suite à la localisation du plasma, ce qui entraîne un

usage limité de la cible (de l'ordre de 30 à 35 % de la cible de matériau) (�gure 53). Ainsi, la

cible doit être changée avant d'avoir été entièrement consommée. Dans un deuxième temps,

dans la zone proche du substrat, cela permet de réduire le bombardement électronique et

donc l'échau�ement du substrat. En travaillant donc à pression plus faible, cela permet

d'éviter les risques de contamination par des atomes d'argon dans les �lms déposés.

3.2.2 Bâti de pulvérisation MP800

La machine utilisée pour tous les dépôts réalisés durant ma thèse est le bâti de pulvéri-

sation cathodique magnétron MP800 [100], fabriqué par la société Plassys R© (�gure 54). Ce

dispositif est installé en salle blanche (ISO classe 6) au Laboratoire Charles Fabry (LCF),

de l'Institut d'Optique, dans le cadre de la centrale CEMOX (Centrale d'Elaboration et

de Métrologie des Optiques XUV). La machine est une enceinte cylindrique de 800 mm

de diamètre, qui possède quatre cathodes sur lesquelles quatre cibles de 200 mm × 80 mm
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Figure 53 � Cible de scandium du bâti de pulvérisation MP800.

peuvent être installées. Deux des cathodes fonctionnent en courant continu (pulvérisation

DC) et les deux autres en radio-fréquence (pulvérisation RF à 13,56 MHz) (�gure 55a).

Les valeurs typiques de puissance sont comprises entre 65 et 150 W en mode RF. Les

valeurs d'intensité étant comprises entre 0,05 et 0,2 A en mode DC. Le tableau 3.1 réca-

pitule l'ensemble des paramètres et les vitesses de dépôt pour l'ensemble des matériaux

utilisés durant la thèse.

Figure 54 � Machine MP800 vue de face (à gauche) et les cibles en vue de dessus lors d'une

ouverture de l'enceinte (à droite).

Le plasma est généré à partir d'argon (Ar) qui peut être mélangé à des gaz réactifs (O2

ou N2). La pression de travail dans l'enceinte pour générer le plasma est généralement de

0,27 Pa (2 mTorr) et le débit de gaz total est �xé à 50 sccm 1 (tableau 3.2). A�n de con�ner

1. sccm = Standard Cubic Centimeters per Minute est une unité de débit massique (= centimètre

cube par minute dans les conditions standard de température et de pression, 1sccm = 4, 48 × 1017
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Figure 56 � Droite d'étalonnage d'un matériau déposé en couche mince par pulvérisation ca-

thodique magnétron.

3.2.3.2 Étalonnage de matériaux en multicouche

L'étalonnage de matériaux en multicouches (généralement à deux matériaux) permet

de déterminer les vitesses de passage de chaque matériau en prenant en compte les e�ets

d'interface (di�usion, réactions physico-chimiques,. . . ). Cette étape est très importante

pour bien appréhender les éventuelles réactions physico-chimiques entre matériaux. En

e�et, dans la plupart des cas, une couche interfaciale se crée à la jonction entre deux

matériaux. Dans la plupart des cas, cette couche sera stable dans le temps. Durant les

di�érentes études, a�n de simpli�er l'analyse des multicouches, la plupart du temps nous

avons utilisé un modèle à deux couches pour e�ectuer les simulations du pouvoir ré�ecteur.

Pour mener à bien ce type d'étude, il faut réaliser un certain nombre de dépôts dont

les épaisseurs sont caractéristiques de celles utilisées dans la formule �nale du miroir

non-périodique souhaité. Après caractérisation, les épaisseurs ajustées (� �ttées �) sont

souvent di�érentes de celles attendues et obtenues en couches minces. Cela permet ensuite

d'e�ectuer les corrections sur les vitesses en prenant donc en compte les e�ets d'interfaces.

3.2.3.3 Calcul des vitesses de dépôt

Les e�ets d'interface sont pris en compte par l'intermédiaire d'équations, appelées

� équations en multicouches � (�gure 57). L'épaisseur ajustée correspond à celle obtenue

en multicouches par rapport à celle qui était visée en couche mince. Elles sont valables
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3.3 Caractérisation des miroirs par ré�ectométrie

Durant la thèse, les di�érents miroirs ont nécessité d'être caractérisés avec di�érents

instruments. J'ai eu accès à un ré�ectomètre à rayons X rasants à énergie �xe au Labora-

toire Charles Fabry, qui permet de réaliser des balayages en angle. Grâce à cette technique,

nous avons obtenu des informations concernant les épaisseurs des couches et les e�ets d'in-

terfaces des revêtements multicouches des miroirs. Pour comparer les épaisseurs ajustées

et les valider, j'ai aussi eu accès au rayonnement synchrotron, a�n de réaliser d'autres

balayages en angle à d'autres énergies de travail. Ce type d'installation nous a aussi per-

mis de réaliser des spectres en énergie à angle �xe, très important dans nos études pour

valider les spectres de nos miroirs dé�nitifs.

3.3.1 Ré�ectométrie à rayons X rasants avec une source Cu Kα

Chaque échantillon a été mesuré sur le goniomètre à rayons X rasants (GRX) du Labo-

ratoire Charles Fabry de l'Institut d'Optique. Ce ré�ectomètre appelé � Discover D8 � est

une machine fabriquée par la société BRUKER R© (�gure 60). Dans un tube cathodique,

comportant un �lament, circule un courant de 40 mA fournit par un générateur à haute

tension de 40 kV. Les électrons circulant dans le �lament sont accélérés et bombardent

une anode en cuivre, sous l'e�et de la di�érence de potentiel de 40 kV. Or, lorsqu'une

cible solide est bombardée par un faisceau d'électrons, ceux-ci sont freinés par répulsion

coulombienne et déviés par le champ électrique des noyaux de la cible. Cela crée un �ux

de photons dont le spectre en énergie est quasiment continu, ce rayonnement est appelé

rayonnement continu de freinage ou Bremsstrahlung. De plus, certains électrons expulsent

des électrons de c÷ur des atomes de la cible, créant des lacunes dans les couches internes.

Les atomes se trouvent alors dans un état excité instable et tendent à retourner dans

leur état fondamental : les lacunes sont comblées par des électrons des niveaux de c÷ur

supérieurs et de la bande de valence. Dans le cas de l'émission Kα du cuivre, il s'agit

d'une transition électronique entre deux niveaux de c÷ur. L'excès d'énergie est émis sous

forme de photons. L'énergie des photons émis est égale à la di�érence des couches concer-

nées. Le spectre des photons est un spectre discret de raies superposé au rayonnement de

freinage (Bremsstrahlung). C'est la raie Kα du cuivre à E = 8,048 keV, ayant le maxi-

mum d'intensité, qui est ensuite utilisée lors de nos mesures. Elle est �ltrée par un miroir

multicouche collimateur de Göbel [102] en Ni/C, localisé à la sortie du tube à rayons X

et qui permet aussi de collimater le faisceau incident. Un absorbeur rotatif, combiné à un

scintillateur, fournit une détection linéaire de plus de sept décades. Des fentes de Soller

permettent de limiter la divergence axiale (ce sont des lames de cuivre parallèles, qui ab-

sorbent les rayons qui ne sont pas parfaitement parallèles à l'axe optique du goniomètre).
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Des fentes horizontales, de 0,1 mm et 0,8 mm, permettent de limiter la divergence radiale

et déterminent l'intensité atteignant le détecteur. La courbe de ré�ectivité est obtenue

en mesurant le faisceau ré�échi en faisant varier l'angle d'incidence rasant du faisceau

incident sur le miroir (con�guration en balayage θ− θ). La précision mécanique angulaire

est meilleure que 0,01◦.

Figure 60 � Principe de fonctionnement du ré�ectomètre à rayons X rasants Discover D8

(source : site internet BRUKER R©).

3.3.2 Rayonnement synchrotron

Le rayonnement synchrotron est une source de lumière qui permet d'explorer la ma-

tière. La théorie classique du rayonnement a été établie à la �n du 19ème siècle [103], alors

que la théorie électrodynamique n'a été obtenue qu'en 1949 [104] [105]. Le rayonnement

synchrotron est l'émission d'ondes électromagnétiques par des particules chargées qui, ac-

célérées à des vitesses voisines de celle de la lumière, perdent de l'énergie lorsqu'elles sont

déviées. Les premières machines avaient des circonférences de quelques mètres et des éner-

gies de quelques millions d'électronvolts. Actuellement, les synchrotrons de dernière géné-

ration font quelques centaines de mètres voire un kilomètre de circonférence. Par exemple

le synchrotron SOLEIL (Saclay, France), synchrotron de 3ème génération (�gure 61), a

une circonférence de 354 m et l'énergie de la machine a été dé�nie (E = 2,75 GeV)

pour obtenir un large domaine d'énergie allant de l'infrarouge (1 eV) aux rayons X durs

(50 keV). Pour caractériser la performance de la source, on utilise la notion de brillance,

qui correspond à un nombre de photons par seconde, par unité d'angle de divergence, de

surface de source et de largeur spectrale. A SOLEIL, elle peut atteindre la valeur 1020

photons/s/mm2/mrad2/0,1 % de ∆λ/λ. Le faisceau est de très faible ouverture (environ
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0,5 mrad), ce qui implique une très faible divergence verticale. Le rayonnement est pulsé

car les particules (ici des électrons) sont émises par paquets à intervalle régulier, avec des

bou�ées de 50 ps toutes les 3 ns. Le faisceau issu de l'anneau est � blanc � (i.e. contient

toutes les longueurs d'onde de l'infrarouge aux rayons X durs), une énergie est ensuite

sélectionnée en entrée de ligne par l'intermédiaire de di�érentes optiques.

Figure 61 � Schéma de principe d'un synchrotron (source : site internet du synchrotron SO-

LEIL).

3.3.2.1 Ligne de Métrologie du synchrotron SOLEIL

Certaines mesures du pouvoir ré�ecteur de mes miroirs furent aussi réalisées sur la

ligne de Métrologie du synchrotron SOLEIL [106] (�gure 62). Cette ligne est composée de

deux branches couvrant des énergies comprises entre 30 eV et 40 keV et o�rant un accès

possible à la lumière blanche provenant de l'anneau. Ces deux branches, présentées par la

suite, sont respectivement nommées les branches XUV et X-durs.

Figure 62 � Synchrotron SOLEIL vu du ciel (source : site internet du synchrotron SOLEIL).
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déplace de 80 mm en X (± 40 mm) et de 150 mm selon les axes Y et Z (± 75 mm selon

chaque direction) (�gure 63).

Figure 64 � Support universel avec 2 miroirs, avant installation dans l'enceinte de mesure.

Figure 65 � Ré�ectomètre (à gauche) et platine à l'intérieur de celui-ci (à droite) sur la ligne

X-durs.

Pour les mesures, nous avons généralement utilisé une fenêtre de béryllium de 25 µm

d'épaisseur, installée en entrée du ré�ectomètre, et une photodiode en silicium AXUV100

GAl (surface de 1 cm2, avec un dépôt de quelques dizaines de nanomètres en aluminium),

équipée d'une fente de collimation de 1 × 5 mm2 (�gure 66). Ces deux composants per-

mettent de supprimer le signal parasite induit par le visible et l'infrarouge provenant de
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Figure 69 � Cabine d'expérience de la branche XUV.

Figure 70 � Installation des diodes dans les boitiers (à gauche) et montage dans le ré�ectomètre

(à droite).
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Figure 72 � Miroirs assemblés sur le support (taille des miroirs : 25,4 mm de diamètre et 80 x

25 mm2).

3.3.2.2.1 Métrologie en dessous de 3 keV

La mesure de ré�ectivité est obtenue en mesurant tout d'abord le courant de référence

d'une diode en silicium (id0) et le courant synchrotron (is0) (aussi appelé � courant ma-

chine �). Ensuite, le miroir est placé dans le faisceau et on mesure à nouveau le courant

de la diode (id1) et le courant synchrotron (is1). Le pouvoir ré�ecteur est donné par le

rapport :

R =
id1/is1
id0/is0

(3.9)

3.3.2.2.2 Métrologie au dessus de 3 keV

La mesure de ré�ectivité s'e�ectue là aussi en deux temps : on mesure le courant

correspondant au faisceau incident sur une diode en silicium (id0) et le courant sur une

photodiode en silicium (it0) placée en amont opérant en transmission. Ensuite, le miroir

est placé dans le faisceau et on enregistre le faisceau ré�échi (id1) ainsi que le courant de

normalisation de la photodiode (it1). Le principe est décrit ci-après sur la �gure 73 :

La ré�ectivité absolue est alors calculée comme le rapport du faisceau ré�échi sur le

faisceau direct, tous deux normalisés par le courant mesuré par la photodiode :

R =
id1/it1
id0/it0

(3.10)

La dimension du faisceau est mesurée sur une caméra CCD (aussi utilisée pour l'aligne-

ment) située derrière le miroir mesuré.
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Figure 75 � Exemple d'un empilement périodique sous IMD.
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Chapitre 4

Étude et développement d'un miroir

pour la voie spectrale 2 � 4 keV

Cette étude est associée à la mesure de la puissance X rayonnée dans la bande M

de l'or. L'objectif de cette étude est de développer une nouvelle voie de mesure dans la

bande 2 � 4 keV a�n d'améliorer la précision de mesure de la puissance rayonnée dans

cette gamme d'énergie.

4.1 Optimisation de la mesure dans la bande spectrale

2 � 4 keV

4.1.1 Présentation de la voie 2 � 4 keV actuelle (DMX Rochester)

La voie actuellement utilisée dans le spectromètre DMX installé sur l'installation laser

OMEGA à Rochester (États-Unis) pour la mesure de la bande spectrale entre 2 et 4 keV

consiste en l'association d'un �ltre de titane d'épaisseur 4 µm avec un détecteur coaxial

photoélectrique. La �gure 76 présente le principe de cette voie de mesure. Le spectromètre

DMX (cf. paragraphe 2.3.1) est utilisé en routine à chaque tir de campagne CEA, avec

cette voie appelée � voie titane �. La �gure 77 présente la transmission du �ltre de titane

T (E) utilisé (77a) ainsi que la sensibilité spectrale de la photocathode en aluminium S(E)

du détecteur (77b). Dans le cas de la voie titane, la réponse totale FT(E) de la voie de

mesure est du type :

FT (E) = T (E)× S(E) (4.1)
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μm
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Figure 78 � Réponse totale (FT) calculée de la voie titane 4 µm du spectromètre DMX Rochester.

4.1.2 Développement d'une nouvelle voie avec miroir multicouche

A�n de diminuer l'incertitude sur cette bande d'énergie, nous avons développé un

nouveau dispositif d'optiques X sélectionnant une fenêtre spectrale donnée avec un pro-

�l dé�ni lors de la conception [109]. Cette optique consiste en l'association d'un miroir

interférentiel multicouche X non-périodique doté d'un design spéci�que, et d'un �ltre ap-

proprié. L'intérêt de ce système est de ré�échir une fenêtre spectrale large bande et de

permettre au système qui l'intègre (dans notre cas un spectromètre) d'avoir une réponse

spectrale constante (c'est notre cas) ou répondant à un pro�l souhaité. Cette voie de me-

sure complémentaire que nous avons développée dans la bande d'énergie 2 � 4 keV utilise

un �ltrage spectral réalisé par un miroir interférentiel multicouche (MIM), un �ltre de

Mylar (C10H8O4) et un détecteur coaxial avec photocathode en aluminium. Le �ltre de

Mylar provient du commerce (Goodfellow Limited R©) avec une surface de 5 mm × 20 mm

(�gure 79). Le �ltre est obtenu par l'empilement de feuilles de Mylar de 3 µm d'épaisseur.

Sa densité est de 1,4 g/cm3 et son épaisseur totale est de 33 µm.

Figure 79 � Filtre de polytéréphtalate d'éthylène (Mylar).
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Sur le même principe, une équipe chinoise a proposé une idée intéressante a�n d'obtenir

un détecteur X à réponse plate [110] dans le domaine spectral 100 eV � 4 keV, et l'a utilisé

sur l'installation laser Shenguang-III. Ce détecteur consiste en l'association d'une diode X

avec une cathode en or, couplée avec un �ltre en transmission composé de deux feuilles d'or

de 0,05 et 0,40 µm d'épaisseur. Ce dispositif permet d'obtenir le pro�l plat souhaité dans

la bande passante. Cependant, il n'y a pas d'élément qui permette la réjection des hautes

énergies. Notre idée est d'utiliser un miroir multicouche non-périodique avec un pouvoir

ré�ecteur calculé de telle manière à obtenir un instrument avec une réponse spectrale

constante dans la bande d'énergie 2 � 4 keV et aussi basse que possible en dehors de cette

bande passante (�gure 80). La réponse du miroir doit permettre de compenser les réponses

spectrales du �ltre et du détecteur. Le principe de cette voie appelée � voie miroir � est

présenté sur la �gure 81.

Figure 80 � Réponse totale visée pour la nouvelle voie miroir 2 � 4 keV du spectromètre DMX

Rochester.

Cette technique de mesure permettrait de recomposer directement la puissance rayon-

née dans la fenêtre spectrale de la bande ∆E = Emax−Emin. Le fait de rajouter un MIM

n'in�uence pas la détection du faisceau ré�échi. En e�et, de part sa géométrie rectan-

gulaire (�gure 76), le détecteur coaxial est parfaitement adapté à la forme du faisceau

ré�échi. Un couteau sera �xé à une hauteur de 1 mm au dessus du miroir (�gure 82) a�n

de collimater une taille de faisceau utile, de façon à éclairer uniformément la photocathode

du détecteur coaxial. L'émission X du plasma est en fait anisotrope, mais le spectromètre

DMX ne mesure pas la puissance totale mais la puissance rayonnée (W/sr) suivant un

angle solide Ω, laquelle est comparée à un calcul obtenu dans la même con�guration.

Les MIMs présentent l'avantage d'être parfaitement adaptés à travailler sous angle rasant

avec un �ux X provenant d'un plasma à haute température. Des essais de robustesse et
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la ré�exion totale parasite présente aux basses énergies (E < 1,5 keV), on utilise le �ltre

de polytéréphtalate d'éthylène (appelé encore Mylar R©) d'une trentaine de micromètres

d'épaisseur (�gure 79). Pour la voie considérée, la réponse totale de la voie de mesure

FT(E), ou encore appelée fonction de transfert, est dé�nie comme étant :

FTMIM(E) = TCH(E).RMIM(E).S(E) (4.2)

avec TCH(E) la transmission du �ltre de Mylar, RMIM(E) la ré�exion du miroir multi-

couche et S(E) la sensibilité spectrale du détecteur coaxial.

Figure 83 � Transmission théorique d'un �ltre de 33 µm de polytéréphtalate d'éthylène (courbe

obtenue sous IMD).

La sensibilité spectrale du détecteur coaxial de la � voie miroir � a été mesurée sur

la ligne Four Crystal Monochromator du PTB (cf. paragraphe 3.3.2.2) ainsi que sur la

ligne SX700 [112], qui couvre des domaines d'énergies comprises ente 50 eV et 1,9 keV

(�gure 77b). Pour les deux lignes, l'étalonnage est basé sur des photodiodes étalonnées,

lesquelles ont elles-mêmes été étalonnées en utilisant un radiomètre cryogénique [113]. La

transmission du �ltre (�gure 83) a été mesurée au CEA DIF en utilisant le générateur à

rayons X appelé � Source Manson �. Cette source permet de balayer une gamme d'énergie

comprise entre 100 eV et 10 keV.

La tolérance sur S(E) est très bonne car même si la sensibilité spectrale peut légère-

ment di�érer pour des détecteurs di�érents de même type, la di�érence se situe au niveau

des seuils. En e�et, entre 2 keV et 4 keV, il n'y a pas de seuil et la pente reste la même

quel que soit le détecteur (de même type). Concernant TCH(E), la problématique n'est

pas la même puisque la transmission d'un même type de �ltre peut légèrement di�érer.
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couche du revêtement optimisé in�uence la ré�ectivité �nale. Le design et la réalisation des

miroirs multicouches non-périodiques ont été développés dans le cadre d'une collaboration

entre le CEA et le Laboratoire Charles Fabry de l'Institut d'Optique [114]. Les épaisseurs

des couches du revêtement ont été optimisées en utilisant le logiciel TFCalc R© (cf. para-

graphe 3.1.2) et la simulation précise de la ré�ectivité (prenant en compte la rugosité)

a été obtenue avec le logiciel libre IMD (cf. paragraphe 3.3.3.1). La forme du gabarit de

ré�ectivité visé est déterminée en prenant en compte la transmission du �ltre de 33 µm

de polytéréphtalate d'éthylène (�gure 83) et la sensibilité spectrale du détecteur coaxial

en aluminium (�gure 77b). Le pouvoir de résolution du miroir est E/∆E = 1,5.

Figure 85 � Mécanique d'une voie de mesure à miroir.

L'angle de rasance incident du miroir doit être compris entre 1◦ et 2◦. En e�et, l'en-

combrement mécanique du spectromètre implique que les miroirs ne peuvent pas être plus

grands que 100 mm (�gure 85). Avec un angle de rasance de 1,5◦ et en prenant en compte

que la surface de détection du détecteur est de 20 mm × 1 mm, la longueur du miroir doit

être de 38,2 mm au minimum (ou 76,4 mm si le couteau est placé à 2 mm au lieu de 1 mm

au-dessus du miroir). De plus, a�n de repousser la ré�exion totale aux basses énergies,

il est nécessaire d'avoir un angle assez grand tout en sachant que la ré�ectivité décroît

quand l'angle de rasance augmente. En e�et, l'énergie de coupure Ec dépend de l'angle

(�gure 22b). Il faut donc trouver un bon compromis pour respecter ces deux critères. La

géométrie du diagnostic a été réalisée dans l'objectif d'obtenir une réponse totale (FT)

non dégradée.

4.2 Choix des matériaux et résultats antérieurs

Le choix des matériaux (Cr/Sc), la détermination des formules théoriques des re-

vêtements multicouches (� nomin1-1,5◦ � et � nomin2-1,5◦ �, présentées ci-après) par

simulation numérique puis les premiers dépôts (MP10089 et MP11085, réalisés au LCF)

ont été e�ectués antérieurement à mon début de thèse. Ce travail est présenté dans la

référence [78]. Parmi les options disponibles, plusieurs couples de matériaux semblaient
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donner de bons résultats dont Cr/Sc, Cr/B4C et Co/B4C. Le choix s'est arrêté sur le

couple Cr/Sc pour deux raisons principales : le comportement de ce couple est bien connu

en multicouche et les paramètres de dépôt avaient déjà été optimisés au LCF pour produire

des multicouches périodiques [115] [116]. Les optimisations numériques ont été e�ectuées

en prenant un angle de rasance �xé à θ = 1,5◦. Suite aux optimisations réalisées par F. Bri-

dou (LCF), un premier revêtement a été proposé (nomin1-1,5◦) et déposé. Il consistait au

dépôt de 101 couches de Cr/Sc comprises entre 0,6 et 12,5 nm, et d'une couche en surface

de SiO2 de 3 nm d'épaisseur, a�n de protéger le revêtement de l'oxydation (MP10089).

La ré�ectivité calculée entre 1 keV et 6 keV est comparée au gabarit visé sur la �gure 86a.

Dans la continuité des premières analyses, un autre empilement a ensuite été optimisé,

basé sur 90 couches (nomin2-1,5◦) comprises entre 0,6 et 9,7 nm d'épaisseur. Après dépôt

et caractérisation (des balayages en énergie à l'angle de rasance correspondant à l'angle

d'utilisation - θ = 1,5◦ - furent menés entre 1,75 keV et 10 keV), ce miroir (MP11085)

s'avérait être plus proche du gabarit visé (�gure 86b).

(a) Ré�ectivité du miroir MP10089 à l'angle

θ = 1,5◦. En rouge : ré�ectivité théorique calcu-

lée suivant la formule � nomin1-1,5◦ � ; en bleu :

ré�ectivité mesurée au PTB.

(b) Ré�ectivité du miroir MP11085 à l'angle

θ = 1,5◦ et transmission du �ltre de 33 µm de

Mylar. En rouge : ré�ectivité théorique ; en bleu :

ré�ectivité mesurée au PTB ; en vert : transmis-

sion du �ltre de Mylar.

Figure 86 � Ré�ectivité spectrale des 2 miroirs MP10089 et MP11085 à l'angle de rasance 1,5◦.

La réponse totale mesurée de la voie miroir 2 � 4 keV a été calculée à partir de la

mesure sur installation des trois composants de la voie (�ltre, MIM, détecteur coaxial).

Les résultats obtenus avec les miroirs MP10089 et MP11085 sont présentés sur la �gure 87.

Dans les faits, pour les deux miroirs, la bande passante de la voie est comprise entre

1840 eV et 4260 eV. On note la présence d'une bosse parasite entre 1000 eV et 1840 eV,

elle est due à la mauvaise coupure de la ré�exion totale par le �ltre, ce qui est bien visible

sur la �gure 86b. Ces miroirs ont été testés sur l'installation laser OMEGA à Rochester
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(États-Unis) et les résultats obtenus sont présentés dans la référence [79]. Les résultats de

mesure de puissance serviront de comparaison avec la suite de l'étude (cf. paragraphe 6.2).

(a) Réponse totale de la voie 2 � 4 keV. En noir :

gabarit visé ; en bleu : avec le miroir MP10089.

(b) Réponse totale de la voie 2 � 4 keV. En noir :

gabarit visé ; en bleu : avec le miroir MP11085.

Figure 87 � Réponses totales (FT) de la voie 2 � 4 keV avec les miroirs (a) MP10089 et

(b) MP11085.

La �gure 88 présente l'intégrale courante de la réponse totale avec les miroirs MP10089

et MP11085. On s'aperçoit que 90 % et 89 % de l'information se situe dans la bande

passante, respectivement. Cela est satisfaisant, mais les 7 % en dessous de 2 keV (dans

les deux cas) peuvent être problématiques si l'on prend en compte le spectre d'émission

du plasma car l'émissivité spectrale peut être importante dans cette gamme d'énergie. Ce

cas de �gure sera présenté dans le chapitre 6 (�gure 159).

4.3 Développement d'une voie optimisée

A�n de repousser la ré�exion totale à 1,5 keV au lieu de 1,8 keV, nous avons pris la

décision d'augmenter l'angle de rasance. Pour cette étude l'angle choisi est �xé à 1,9◦, ce

qui permet de repousser la ré�exion totale dans la bande 1 � 1,5 keV (�gure 89).

Un nouveau revêtement a alors été optimisé en utilisant le même logiciel de calcul

que précédemment. La nouvelle formule optimisée (� nomin1-1,9◦ �) est un revêtement

constitué de 121 couches d'épaisseurs variant entre 0,6 nm et 9,3 nm et d'une couche de

protection en SiO2 (�gure 90).

Un étalonnage précis des �nes épaisseurs (< 1 nm) a été nécessaire pour prendre

en compte les e�ets des couches d'interfaces (cf. paragraphe 4.3.1). Ce revêtement devait
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Figure 90 � Épaisseur des couches de la formule � nomin1-1,9◦ �, optimisée pour un miroir

multicouche à 1,9◦. Les couches impaires sont en Cr et les couches paires en Sc.

permettre d'obtenir une ré�ectivité au-dessus de 10 % dans la bande passante et inférieure

à 2 % ailleurs (�gure 91). La couche de protection en SiO2 est un paramètre très important

à prendre en compte car une variation de son épaisseur a des conséquences directes sur le

pro�l de ré�ectivité dans la bande passante (�gure 92). En e�et, une di�érence de ± 1 nm

peut engendrer une di�érence de la ré�ectivité, qui peut atteindre jusqu'à ± 16 % de la

valeur nominale.

Un dépôt de cette formule a été réalisé et mesuré sur ré�ectomètre à rayons X rasants à

l'énergie E = 8,048 keV ainsi qu'avec un rayonnement synchrotron en balayage en énergie

à angle �xe. Les résultats sont présentés au paragraphe 4.3.2. Suite à ces résultats, nous

avons décidé de réoptimiser une nouvelle formule en bloquant les épaisseurs de Cr à

1,2 nm au minimum et 0,6 nm pour les couches de Sc. La raison de ce choix est que nous

avons remarqué que les défauts observés semblaient venir des �nes couches de Cr (cf.

paragraphe 4.3.2.1). De plus, comme il est plus di�cile d'atteindre les mêmes ré�ectivités

avec un angle plus élevé, nous avons revu les objectifs de ré�ectivité concernant le gabarit

visé. En e�et, lorsqu'un faisceau de rayons X pénètre dans un matériau, on constate une

diminution progressive de son intensité. En augmentant l'angle de rasance, le faisceau

pénètre plus dans la matière et le faisceau ré�échi est donc moins intense.

Suite aux premières expériences avec le miroir MP11085 sur l'installation laser

OMEGA à Rochester, nous avons vu que le signal était su�sant et nous avons donc

pu revoir la ré�ectivité à la baisse a�n d'atteindre les objectifs de départ, à savoir une

ré�ectivité su�sante pour la mesure de la puissance rayonnée. Les nouvelles spéci�cations

demandées sont présentées sur la �gure 93.
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Figure 91 � Ré�ectivité visée (en noir) et calculée suivant la formule � nomin1-1,9◦ � (en rouge)

à l'angle 1,9◦.

Figure 92 � Ré�ectivité calculée suivant la formule � nomin1-1,9◦ � suivant di�érentes valeurs

de l'épaisseur de SiO2 en surface.
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Figure 93 � Nouveau gabarit visé concernant la réponse spectrale du miroir multicouche non-

périodique.

Suite à la réoptimisation, la formule �nale optimisée est un revêtement constitué de

115 couches de Cr/Sc d'épaisseurs variant entre 0,6 nm et 7,3 nm et d'une couche de

protection en SiO2 (�gure 94). Les épaisseurs minimales étant �xées à 1,2 nm pour le Cr

et 0,6 nm pour le Sc.

Figure 94 � Épaisseur des couches de la formule � nomin2-1,9◦ �, optimisée pour un miroir

multicouche à 1,9◦. Les couches impaires sont en Cr et les couches paires en Sc.

C'est cette formule qui a été retenue pour le dépôt �nal du miroir non-périodique, uti-

lisé par la suite pour la mesure de puissance dans la gamme 2 � 4 keV dans le spectromètre

DMX.
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4.3.1 Étalonnage des couches subnanométriques du revêtement

multicouche

Les couches �nes (voire subnanométriques) ont un impact important sur le pro�l de

ré�ectivité de l'empilement, et il est important d'étalonner ces couches avant de réaliser

notre dépôt �nal. Dans ce paragraphe, nous présentons une méthode pour caractériser

les couches subnanométriques, basée sur la ré�ectométrie à rayons X rasants [117]. La

méthode que nous proposons repose sur l'utilisation d'une structure multicouche de type

� Fabry-Pérot � (FP), dans le but d'améliorer la sensibilité de la mesure de l'épais-

seur des couches. De telles structures, similaires au FP étalon, ont été étudiées dans le

passé [118] [119]. Cependant, dans notre cas, la couche entre les deux multicouches pério-

diques est plus �ne que la période de la multicouche alors que pour le FP étalon, cette

couche était plus épaisse que la période. Cette structure consiste en une couche �ne de

Cr ou Sc prise en � sandwich � entre deux multicouches périodiques en Cr/Sc.

4.3.1.1 Caractérisation des épaisseurs avec des multicouches périodiques

La façon la plus simple et la plus courante d'étalonner l'épaisseur d'une couche de Sc

en multicouche est de déposer une multicouche périodique avec l'épaisseur de Sc désirée

et d'analyser la multicouche avec un ré�ectomètre à rayons X rasants. Il est bien connu

que la période d (i.e., l'épaisseur de la bicouche) peut être déterminée avec une bonne

précision à partir de la position des pics de Bragg. Cependant, dans le but d'obtenir

une valeur précise de l'épaisseur de chaque couche, on a besoin de mesurer un nombre

conséquent d'ordres de Bragg avec su�samment d'oscillations en intensité. En pratique,

ce critère est obtenu en choisissant une épaisseur similaire pour les deux matériaux (Cr et

Sc dans notre cas). Dans ce cas, l'épaisseur de la période devient très petite (typiquement

inférieure à 2 nm) et le nombre de pics de Bragg mesurables est très limité (à cause de la

dynamique de détection du ré�ectomètre, typiquement inférieure à 10−7). D'un autre côté,

dans le but d'obtenir plusieurs pics de Bragg sur les mesures par ré�ectométrie, on doit

choisir l'épaisseur de Cr plus grande que l'épaisseur de Sc. Dans ce cas, la modulation des

intensités des pics de Bragg sera très limitée. Ainsi, un compromis doit être trouvé entre

le nombre de pics de Bragg mesurables et la modulation des intensités de ces pics. Ceci

est illustré par l'exemple qui suit : nous avons choisi de comparer la ré�ectivité théorique

à l'énergie E = 8,048 keV en fonction de l'angle de rasance de trois multicouches Sc/Cr

avec di�érentes épaisseurs de Sc (dSc) : 0,5 nm, 0,7 nm et 0,9 nm. Les trois multicouches

consistent en 20 périodes sur un substrat en silice. L'épaisseur de Cr (dCr) est �xée de

telle manière que l'épaisseur de la période totale d (= dSc + dCr) reste constante à 5 nm :

dCr = 4,5 nm, 4,3 nm et 4,1 nm respectivement pour dSc = 0,5 nm, 0,7 nm et 0,9 nm.

La rugosité est �xée à 0,35 nm à toutes les interfaces et à la surface. Les résultats des
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simulations numériques, en utilisant le logiciel IMD (cf. paragraphe 3.3.3.1), sont présentés

sur la �gure 95.

Figure 95 � Ré�ectivités calculées à E = 8,048 keV de multicouches périodiques en fonction de

l'angle de rasance pour 20 périodes de Sc/Cr. En rouge : dSc = 0,5 nm ; en bleu : dSc = 0,7 nm ;

en noir : dSc = 0,9 nm. Pour la clarté de la �gure, un o�set de 1000 est ajouté entre chaque

courbe.

Les trois courbes semblent très similaires. Les positions des pics de Bragg ne changent

pas et la modulation de leurs intensités est très petite. Les seules di�érences visibles ap-

paraissent sur la modulation des franges de Kiessig [120] entre les pics de Bragg mais cela

n'est pas utilisable expérimentalement à cause de la limite de détection. Sur la �gure 96a,

nous avons représenté l'évolution de l'intensité du 2ème ordre des pics Bragg en fonction de

l'épaisseur de Sc. On pourrait penser qu'il su�t d'utiliser l'intensité du pic de Bragg pour

déterminer l'épaisseur de Sc. Cependant, l'intensité absolue est obtenue après normalisa-

tion du spectre, ce qui induit une incertitude sur sa valeur. De plus, l'intensité du pic de

Bragg dépend d'autres paramètres tels que la rugosité aux interfaces. Sur la �gure 96b

est représentée l'évolution de l'intensité du 2ème pic de Bragg en fonction de la rugosité

aux interfaces Sc-sur-Cr dans le cas dSc = 0,5 nm. Comme annoté sur cette �gure, une

incertitude de ± 0,1 nm sur la rugosité correspond à une variation de l'intensité du 2ème

pic de Bragg de 5,5.10-3 à 8,2.10-3. En reportant ces valeurs sur la �gure 96a, on peut en

déduire une incertitude sur l'épaisseur de Sc estimée à ± 0,06 nm.

Cependant, ce résultat dépend de l'épaisseur de Sc étudiée et du pic de Bragg uti-

lisé lors du calcul. Dans notre démonstration, nous avons choisi le cas le plus favorable

(ré�ectivité du 2ème pic de Bragg avec dSc = 0,5 nm) pour l'analyse de la multicouche

périodique Cr/Sc.
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(a) Intensité du 2ème pic de Bragg en fonction de

l'épaisseur de Sc avec une rugosité �xée à 0,35 nm.

(b) Intensité du 2ème pic de Bragg en fonction de

la rugosité aux interfaces Sc-sur-Cr dans le cas

dSc = 0,5 nm.

Figure 96 � Résultats des simulations numériques à l'énergie E = 8,048 keV.

4.3.1.2 Caractérisation des épaisseurs avec un empilement de type � Fabry-

Pérot �

Dans le but d'être moins sensible aux paramètres d'incertitude et aux erreurs en absolu

des mesures d'intensité, nous avons donc proposé d'utiliser une structure multicouche de

type � Fabry-Pérot � (FP) (�gure 97). Cette structure consiste en la superposition de

deux multicouches périodiques, ML1 et ML2, avec la couche à étalonner (LC) entre les

deux. Le nombre de périodes dans ML1 (respectivement ML2) est N1 (respectivement

N2). Dans ML1 et ML2, les épaisseurs de Cr et Sc (dCr et dSc, respectivement) sont

choisies identiques.

Si l'épaisseur LC de Sc (dLC) est égale à l'épaisseur dSc des multicouches, nous obtien-

drons des pics de Bragg correspondant à un empilement multicouche périodique. Quand

dLC est nulle, l'onde ré�échie sur les deux multicouches ML1 et ML2 sera en opposition

de phase, ce qui mènera à une extinction au centre des pics de Bragg. Cette extinc-

tion est très sensible à une petite variation de dLC parce que sa valeur détermine la

phase de l'onde ré�échie de ML2 par rapport à ML1. Par exemple, nous comparons la

ré�ectivité en fonction de l'angle de rasance de trois empilements FP avec di�érentes

épaisseurs LC : dLC = 0,5 nm (empilement FP1), dLC = 0,7 nm (empilement FP2)

et dLC = 0,9 nm (empilement FP3). Les multicouches ML1 et ML2 ont 10 périodes

(N1 = N2 = 10), dCr = 3,5 nm et dSc = 4,0 nm. La formule de l'empilement complet

est 10[Sc/Cr]/LC/10[Cr/Sc]/substrat de silice. La rugosité aux interfaces et à la surface

est �xée à 0,35 nm. La simulation des spectres sous ré�ectométrie X rasants des trois

multicouches à E = 8,048 keV montre qu'une petite variation de dLC induit une évolu-
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IR(n), dé�ni comme étant le rapport des deux intensités maximales du nème pic de Bragg :

IR(n) =
I2

I1

(4.3)

avec I1 et I2 respectivement le premier et deuxième maximum du nème pic de Bragg

(cf. encadré de la �gure 99a).

Nous avons choisi le 3ème ordre des pics de Bragg (�gure 98), lequel correspond au même

angle de travail que le 2ème ordre des courbes des multicouches périodiques (�gure 95).

Sur la �gure 99a est tracé le rapport des intensités du 3ème pic de Bragg IR(3) en fonction

de l'épaisseur LC de Sc (dLC). Comme dans le cas précédent des multicouches périodiques

(cf. paragraphe 4.3.1.1), nous avons essayé d'estimer l'erreur induite sur l'épaisseur de Sc

par une incertitude de la rugosité de ± 0,1 nm aux interfaces Sc-sur-Cr. L'empilement

FP3 (dLC = 0,9 nm) a été choisi dans le but d'obtenir les rapports d'intensités les plus

élevés. La �gure 99b présente l'évolution de IR(3) en fonction de la rugosité aux interfaces

Sc-sur-Cr pour l'empilement FP3. Si on compare avec la �gure 96b, on peut constater que

l'e�et de la rugosité sur le rapport des intensités IR(3) est très faible. Sur la �gure 99b,

les valeurs des rapports d'intensité ont été marquées pour les deux valeurs de rugosité

suivantes : 0,25 nm et 0,45 nm. Ces valeurs de rugosité correspondent aux extremums

d'incertitude. En reportant les valeurs marquées sur la �gure 99a, nous pouvons en déduire

que l'incertitude sur l'épaisseur de Sc est égale à ± 0,005 nm. Cette valeur est plus de dix

fois meilleure que celle obtenue dans le cas des multicouches périodiques. Cela signi�e que

pour un tel empilement Fabry-Pérot, la forme du spectre de ré�ectométrie X rasants est

plus sensible à l'épaisseur LC qu'aux autres paramètres de simulation tels que la rugosité.

(a) Rapport des intensités IR(3) en fonction

de l'épaisseur LC de Sc.

(b) Rapport des intensités IR(3) pour l'empile-

ment FP3 en fonction de la rugosité aux inter-

faces Sc-sur-Cr.

Figure 99 � Résultats des simulations numériques à l'énergie E = 8,048 keV.
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Nous avons considéré, jusqu'à présent, le cas d'un empilement réalisé avec le même

nombre de périodes pour ML1 et ML2. Cependant, à cause de l'absorption, on pourrait

penser que l'extinction optimale serait atteinte pour un nombre de périodes N1 plus petit

que N2. Dans l'objectif de trouver le meilleur empilement, nous avons tracé le facteur

d'extinction de la ré�ectivité F (n) en fonction du nombre de périodes N1 pour la multi-

couche du dessus (N2 étant �xé à 10) (�gure 100). Nous avons dé�ni le facteur d'extinction

F (n) du nème pic de Bragg comme étant le rapport Rmax/Rmin, où Rmax correspond à la

ré�ectivité du nème pic de Bragg avec la valeur dLC �xée et Rmin le minimum de ré�ectivité

du nème pic de Bragg avec dLC = 0 nm (cf. encadré de la �gure 100).

Figure 100 � Ré�ectivité calculée à E = 8,048 keV du facteur d'extinction de la ré�ectivité F (n)

en fonction du nombre de périodes N1* : en rouge avec triangles : dLC = 1,2 nm (3ème ordre) ; en

bleu avec étoiles : dLC = 0,9 nm (4ème ordre) ; en noir avec carrés : dLC = 0,6 nm (6ème ordre).

(* : N1 est un nombre entier).

L'ordre du pic de Bragg choisi pour l'analyse correspond à celui qui maximise F (n).

Ce facteur nous permet donc d'ajuster N1 par rapport à N2. Nous avons estimé le facteur

F (n) pour di�érentes valeurs d'épaisseurs LC de Sc en utilisant dans chaque cas le pic

de Bragg optimal : dLC = 1,2 nm, dLC = 0,9 nm et dLC = 0,6 nm, avec le 3ème, le 4ème

et le 6ème pic de Bragg, respectivement. Dans cette gamme d'épaisseur, nous obtenons un

facteur d'extinction plus grand que 10 sur une large gamme de valeurs de N1 (typiquement

de 5 à 12). Ce facteur F (n) est supérieur à 2000 pour une valeur N1 considérée comme

optimale, cette valeur étant 8 ou 9 suivant les cas considérés d'épaisseur LC.
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Les vitesses de dépôt des couches de Sc et Cr furent déterminées par l'analyse d'échan-

tillons en couches minces (cf. paragraphe 3.2.3.1). Puis, nous avons réalisé plusieurs mul-

ticouches périodiques a�n de véri�er si les vitesses de dépôt étaient identiques. Pour le

miroir A, les épaisseurs attendues de Cr et Sc étaient de 3,5 nm et 4,0 nm respectivement.

Les mesures de ré�ectivité furent conduites successivement au LCF et au synchrotron

SOLEIL. La �gure 102 présente les spectres de ré�ectivité obtenus (a) sur le ré�ectomètre

à rayons X rasants du LCF à 8,048 keV et (b) à SOLEIL à 3 keV. La �gure 103 présente

un exemple du même résultat obtenu à SOLEIL à 3 keV en prenant en compte les barres

d'incertitudes de la mesure du pouvoir ré�ecteur. Le calcul de ces incertitudes est présenté

en annexes (cf. chapitre 7).

Figure 102 � Mesures de ré�ectivité (points bleus) : (a) à 8,048 keV au LCF et (b) à 3 keV sur

la ligne de Métrologie au synchrotron SOLEIL. Pour les mesures au LCF, les ajustements de la

courbe (ligne rouge) ont été obtenus avec Leptos [108] puis IMD. Les valeurs sont présentées dans

le tableau 4.2. Pour les mesures à SOLEIL, les paramètres ajustés et donnés dans le tableau 4.2

ont été utilisés pour simuler le spectre de ré�ectivité à 3 keV (ligne rouge).

D'après les courbes d'ajustements (� �ts �) obtenues avec Leptos [108] puis IMD,

nous trouvons comme attendu une contraction de la période de 0,14 nm (dCr = 3,38 nm ;

dSc = 3,98 nm). Les incertitudes donnant le même résultat sont pour chacune des deux

couches de ± 0,08 nm. Ce que nous appelons ici � incertitude �, c'est le fait de ne constater

aucune variation sur le spectre de ré�ectivité pour un intervalle de variation d'épaisseur

(variation relative d'une épaisseur par rapport à l'autre avec une période constante). Ainsi,

l'analyse de ces multicouches a montré que l'épaisseur de la période est plus petite que
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Figure 104 � Mesures de ré�ectivité : (a) et (b) : à 8,048 keV au LCF (points bleus) et la courbe

ajustée avec IMD (ligne rouge) pour les miroirs B et C respectivement. Pour les mesures au LCF,

la courbe ajustée (ligne rouge) utilise les paramètres ajustés du miroir multicouche périodique

(tableau 4.2) pour �xer ML1 et ML2 puis nous avons ajusté l'épaisseur LC avec IMD (les valeurs

ajustées sont présentées dans le tableau 4.3). (c) et (d) : à 3 keV au synchrotron SOLEIL (points

bleus) et la courbe ajustée avec IMD (ligne rouge) pour les miroirs B et C respectivement. Pour

les mesures à SOLEIL, les paramètres ajustés et donnés dans le tableau 4.3 ont été utilisés pour

simuler la courbe de ré�ectivité à 3 keV (ligne rouge).
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Figure 105 � Mesures de ré�ectivité : (a) et (b) : à 8,048 keV au LCF (points bleus) et la courbe

ajustée avec IMD (ligne rouge) pour les miroirs D et E respectivement. Pour les mesures au LCF,

la courbe ajustée (ligne rouge) utilise les paramètres ajustés du miroir multicouche périodique

(tableau 4.2) pour �xer ML1 et ML2 puis nous avons ajusté l'épaisseur LC avec IMD (les valeurs

ajustées sont présentées dans le tableau 4.5). (c) et (d) : à 3 keV au synchrotron SOLEIL (points

bleus) et la courbe ajustée avec IMD (ligne rouge) pour les miroirs D et E respectivement. Pour

les mesures à SOLEIL, les paramètres ajustés et donnés dans le tableau 4.5 ont été utilisés pour

simuler la courbe de ré�ectivité à 3 keV (ligne rouge).
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formule � nomin2-1,9◦ � (�gure 107).

Figure 107 � Droite d'étalonnage du silicium (qui s'oxyde en silice) déposé en couche mince

au-dessus d'une couche de 14,6 nm de chrome, par pulvérisation cathodique magnétron.

4.3.2.3 Dépôts et caractérisation des miroirs non-périodiques

Suite à l'optimisation d'une première formule constituée de 121 couches en Cr/Sc

d'épaisseurs variant entre 0,6 nm et 9,3 nm et d'une couche de protection en SiO2 de

3 nm (cf. paragraphe 4.3), nous avons déposé ce revêtement sur un substrat de silice

superpoli de 80 × 25 × 5 mm3 (�gure 108).

Figure 108 � Substrat de silice superpoli sur lequel a été déposé le revêtement non-périodique.

Ce miroir a été mesuré successivement au LCF à 8,048 keV, puis au PTB à 3 keV

en réalisant des balayages en angle. Il a ensuite été mesuré en énergie à angle �xe (ici θ

rasant = 1,9◦), toujours au PTB. Je ne présenterai ici que la mesure en énergie qui est

représentative de son utilisation dans le spectromètre DMX (�gure 109). On constate que



Chapitre 4. Étude et développement d'un miroir pour la voie spectrale 2 � 4 keV 115

le pro�l de ré�ectivité est plutôt bien respecté en dehors de la bande passante (E < 2 keV

et E > 4 keV). Cependant, le résultat observé dans la bande 2 � 4 keV est plutôt décevant.

En e�et, on n'atteint pas la ré�ectivité souhaitée à 2 keV puis on observe une grosse chute

de la ré�ectivité à 3,2 keV et de fortes oscillations dans le domaine 3,5 � 4 keV. Ces e�ets

s'expliquent par un problème d'étalonnage des �nes couches de Cr (cf. paragraphe 4.3.2.1)

et par une rugosité générale du dépôt supérieure à celle souhaitée (0,35 nm).

Suite à ce problème concernant les couches subnanométriques de Cr, nous avons

donc réoptimisé une nouvelle formule. Cette formule est constituée de 115 couches de

Cr/Sc d'épaisseurs variant entre 0,6 nm et 7,3 nm et d'une couche de protection en SiO2

(� nomin2-1,9◦ �). Les épaisseurs minimales étant �xées à 1,2 nm pour le Cr et 0,6 nm

pour le Sc. Ce revêtement a été déposé sur le même substrat de silice superpoli que pré-

cédemment (80 × 25 × 5 mm3), celui-ci ayant été nettoyé de tout le dépôt avec un réactif

appelé � Chrome Etchant �.

Figure 109 � Mesure de la ré�ectivité (points bleus) réalisée au PTB avec le revêtement non-

périodique de 121 couches en Cr/Sc + une couche de SiO2 à l'angle θ = 1,9◦, comparée avec la

ré�ectivité calculée avec la formule � nomin1-1,9◦ � (ligne rouge).

Pour parfaire notre dépôt, nous avons actualisé notre diagramme en multicouche avec

les résultats obtenus lors des étalonnages nanométriques et subnanométriques, cela dans

le but d'obtenir les meilleures équations en multicouche (�gure 110).

De la même manière, ce miroir a alors ensuite été mesuré successivement au LCF à

8,048 keV, puis au PTB à 3 keV en réalisant des balayages en angle. En�n, toujours au

PTB, il a été mesuré en énergie à angle �xe (θ rasant = 1,9◦) entre 1,75 keV et 10 keV.

Pour les énergies inférieures à 1,75 keV, nous avons e�ectué les mesures à SOLEIL. Je ne

présenterai ici que la mesure en énergie, qui représente la mesure nécessaire à l'utilisation
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Figure 110 � Diagramme en multicouche dans le cas d'une multicouche Cr/Sc. Les équations

obtenues servent à étalonner les vitesses de passage pour réaliser le dépôt �nal.

du miroir dans le DMX (�gure 111).

Figure 111 � Mesure de la ré�ectivité réalisée au PTB (points bleus) et à SOLEIL (points

verts) avec le revêtement non-périodique de 115 couches en Cr/Sc + une couche de SiO2 à

l'angle θ = 1,9◦, comparée avec la ré�ectivité calculée avec la formule � nomin2-1,9◦ � (ligne

rouge).

En analysant cette �gure, on remarque que le résultat est nettement plus satisfaisant

que précédemment. En e�et, dans la bande passante 2 � 4 keV, on respecte bien le pro�l

de ré�ectivité calculé entre 2 et 3,3 keV (domaine des raies principales de la bande M de

l'or). Ensuite, entre 3,3 et 4 keV, on observe des oscillations, mais ce domaine correspond
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au domaine des raies secondaires de la bande M de l'or. Au delà de 4 keV, la ré�ectivité

est inférieure à 2 % comme souhaité puis pour les énergies inférieures à 2 keV, les résultats

sont en bon accord avec la simulation (i.e. Rmax = 1,4 %). Les oscillations dans la zone

3,3 � 4 kev s'expliquent par des erreurs d'épaisseurs sur certaines couches. A�n d'essayer

d'estimer quelles sont les couches responsables de ces oscillations, des simulations ont été

réalisées en prenant en compte une erreur de ± 0,1 nm sur les épaisseurs des 30 premières

couches en profondeur et ensuite à l'opposé sur les 30 dernières en surface (�gure 112).

On constate que les couches en surface ont une in�uence primordiale sur le spectre de

ré�ectivité à hautes énergies.

Figure 112 � Ré�ectivités simulées à theta = 1,9◦ (lignes rouges) et comparées avec la mesure

du miroir MP13018 (points bleus), pour une erreur sur les épaisseurs : de -0,1 nm sur les 30

premières couches (a) en profondeur ou (b) en surface ; de +0,1 nm sur les 30 premières couches

(c) en profondeur ou (d) en surface.

La réponse totale FT(E) obtenue en utilisant le miroir MP13018 est présentée sur

la �gure 113. Le résultat est plutôt satisfaisant puisque la réponse FT est globalement
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constante entre 2 keV et 3,3 keV. On retrouve les oscillations dans la zone 3,3 et 4 keV

mais si on regarde le spectre de rayonnement émis par le plasma, on peut noter qu'il

décroît nettement et qu'il n'y a plus de raies (même secondaires) dans cette zone. En

dehors de la bande passante, les spéci�cations sont bien respectées puisque le signal est

10 fois moins important.

Sur la �gure 114 est tracée l'intégrale courante de la FT utilisant la courbe expéri-

mentale du miroir MP13018, ce qui nous permet de déterminer quel est le pourcentage

de la sensibilité spectrale de la FT dans la bande passante. Il en ressort que 95 % de

l'information se situe dans la bande passante, ce qui est très satisfaisant. Si l'on compare

ce résultat avec les deux anciens miroirs MP10089 et MP11085, on met en évidence une

augmentation du pourcentage d'information dans la bande passante (95 % au lieu de 89

et 90 %). De même, on a diminué ce pourcentage pour les énergies en dessous de 2 keV,

ce qui est très satisfaisant car dans cette gamme d'énergie l'émission du spectre rayonné

est élevée.

Figure 113 � Réponse totale (FT) de la voie 2 � 4 keV avec le miroir MP13018 (ligne bleue) et

comparée avec la formule optimisée � nomin2-1,9◦ � (ligne rouge).

On peut aussi comparer les di�érents miroirs en analysant la variation de signal dans

la bande passante par rapport au gabarit visé. Le tableau 4.7 récapitule les di�érents

résultats obtenus. Il apparaît que l'erreur e�ectuée est plus grande (que ce soit l'erreur

� rms � ou � pic vallée �) avec le nouveau miroir. Cependant, on a plus de signal dans

la bande passante qu'auparavant et, surtout, on a réussi à diminuer considérablement la

quantité de signal pour les énergies inférieures à 2 keV. Cela a une importance si l'on

regarde comment évolue l'intégrale courante en prenant en compte le spectre de bande M

de l'or. Cette information sera présentée dans le chapitre consacré au calcul de puissance
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Chapitre 5

Étude et développement d'un miroir

pour la voie spectrale 4 � 6 keV

5.1 Contexte

La voie de mesure 4 � 6 keV est dédiée aux quali�cations de sources X radiographiques

du type titane (Ti) ou vanadium (V). Actuellement, quatre voies de mesure sont utilisées

sur le spectromètre DMX a�n de déterminer la puissance rayonnée dans la gamme spec-

trale 4 � 6 keV. En e�et, si l'on considère le spectre d'émission d'un plasma de titane,

quatre raies principales du titane sont émises entre 4,5 et 6,0 keV (�gure 115) (Heα :

4,7 keV, Hα : 4,9 keV, Heβ : 5,6 keV et Hβ : 5,9 keV). A�n de dé�nir les caractéristiques

de ces raies et de calculer la puissance rayonnée dans la bande 4 � 6 keV, on utilise donc

quatre voies �ltrées (tableau 5.1). Les deux premières sont composées respectivement d'un

�ltre de titane (Ti) et d'un �ltre de vanadium (V) de 20 µm d'épaisseur chacun. Les deux

autres sont composées d'un �ltre de chrome (Cr) et d'un �ltre de manganèse (Mn) de

20 µm d'épaisseur chacun sur 150 µm de Mylar.

L'idée est de développer suivant le même principe que pour la gamme d'énergie 2 �

4 keV (i.e. une réponse totale de la voie de mesure constante dans l'intervalle souhaité et

nulle ailleurs), une seule voie a�n d'intégrer dans une unique mesure toutes les raies dans la

bande 4 � 6 keV. Cette nouvelle voie est composée d'un �ltre de fer de 10 µm (�gure 116b),

d'un miroir multicouche (qui fait l'objet de cette étude) et d'un détecteur coaxial identique

à celui utilisé pour la voie miroir 2 � 4 keV (�gure 116a).

Cette étude est développée pour une application sur le spectromètre DMX de Roches-

ter aux États-Unis (DMX-OMEGA).
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5.2 Design du miroir

Le gabarit du miroir à réaliser est dé�ni en prenant en compte les réponses des autres

composants de la voie de mesure, à savoir la transmission du �ltre de Fe (�gure 117a) et

la sensibilité spectrale du détecteur coaxial (�gure 77b). La forme du gabarit souhaité est

présenté sur la �gure 117b.

La ré�ectivité doit être optimisée au plus proche du pro�l souhaité dans la bande

passante 4 � 6 keV et être aussi faible que possible en dehors, excepté dans la zone de

la ré�exion totale ayant lieu à la surface de l'empilement. Le �ltre de fer sert justement

à supprimer le signal provenant de la ré�exion totale sur le miroir. Le revêtement choisi

sera déposé sur un substrat nu en silice superpoli de 90 × 25 × 10 mm3 de chez Winlight

Optics R©. La rugosité du substrat a été mesurée sur le pro�lomètre du LCF (cf. para-

graphe 3.2.4) à 0,303 nm rms, 0,377 nm rms et 0,318 nm rms, au centre, bord 1 et bord

2, respectivement. La taille du miroir permet de ré�échir un faisceau incident pouvant

atteindre 2 mm de large même si dans notre con�guration un couteau sera à nouveau

placé au-dessus du miroir à 1 mm de hauteur (�gure 82).

(a) Transmission d'un �ltre de fer de 10 µm

d'épaisseur.

(b) Gabarit visé de la réponse spectrale du miroir

multicouche non-périodique.

Figure 117 � Spéci�cations de la nouvelle voie miroir pour la gamme d'énergie 4 � 6 keV.

5.3 Choix des matériaux

L'étape préliminaire à cette étude consiste à choisir les matériaux constituant la mul-

ticouche et à déterminer une formule d'empilement théorique par simulation. Le critère de

sélection des matériaux dépend de leurs propriétés optique et physico-chimique. De plus,
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Figure 119 � Détermination du coe�cient de ré�exion pour une large gamme de matériaux dans

la bande 4 keV à 6 keV à θ rasant = 1,3◦. Les croix noires représentent la valeur à E = 4 keV.

Figure 120 � Ré�ectivité simulée de di�érents couples de matériaux en multicouches périodiques

(50 périodes), dont la période est optimisée pour avoir une ré�ectivité maximale à E = 5 keV.
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les cibles de ré�ectivité en utilisant le coe�cient de Debye-Waller (cf. paragraphe 3.1.2.2).

La rugosité moyenne est supposée de 0,40 nm aux interfaces.

De nombreuses optimisations ont été réalisées avec les couples de matériaux suivants :

Ni/Si, Ni/SiC, Ni/C, W/Si, W/SiC, Co/B4C, Co/C, Pt/C. Plusieurs paramètres ont été

modi�és durant les optimisations, à savoir :

� épaisseur de départ,

� épaisseur totale autorisée,

� épaisseur minimale de chaque couche,

� nombre total de couches.

Quelques exemples d'optimisations intermédiaires sont présentées sur la �gure 121.

Ensuite, nous avons choisi le couple de matériaux qui donnait le meilleur résultat à la

fois au niveau de la ré�ectivité et avec un nombre de couches limité. La �gure 122 présente

la ré�ectivité calculée des couples W/SiC et Ni/SiC avec leurs caractéristiques.

Finalement, nous avons opté pour le couple Ni/SiC puisque la ré�ectivité simulée

obtenue avec l'empilement calculée est très proche du gabarit visé et seulement 60 couches

sont nécessaires pour le dépôt.

5.4 Étude de miroirs multicouches en Ni/SiC

Par le passé, plusieurs études utilisant des miroirs multicouches avec Ni ont été réali-

sées, en particulier des miroirs en Ni/C près du seuil K-1s du C (à 284 eV), Ni/Ti et Ni/V

près des seuils L3-2p du Ti et V (à 454 eV et 512 eV, respectivement) [121] [122] [123].

Les résultats précédemment obtenus concernant le Ni/SiC ont été principalement initiés

pour des applications dans le domaine électronique [124] [125] [126]. De ces études, nous

pouvons supposer qu'un siliciure risque de se former aux interfaces Ni/SiC. Jensen et al

ont aussi présenté des résultats intéressants concernant des multicouches Ni0,93V0,07/SiC

pour des applications dans les X-durs telles que les télescopes en astronomie [127]. Ils ont

étudié l'évolution de la rugosité aux interfaces en fonction de la période de la multicouche

et ils ont trouvé que cette rugosité est trop élevée pour produire des miroirs assez e�caces

pour de telles applications.

5.4.1 Étude en multicouches périodiques du Ni/SiC

Nous avons déposé et caractérisé quatre miroirs multicouches périodiques Ni/SiC. Les

échantillons appelés A, C et D sont composés de 15 périodes Ni/SiC dont la formule est

15[SiC/Ni]/substrat de silice.
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(a)

(b)

(c)

Figure 121 � Résultats intermédiaires de ré�ectivités calculées pour 3 couples de matériaux :

(a) en noir avec �+� : Co/B4C ; (b) en bleu avec étoiles : Co/C ; (c) en rose avec triangles :

Ni/C. Ici le gabarit visé (ligne rouge) est 1/3 de fois plus élevé que demandé et la rugosité n'est

pas prise en compte.
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130 5.4 Étude de miroirs multicouches en Ni/SiC

(a) Mesure de la ré�ectivité du miroir A à 8,048 keV.

(b) Mesure de la ré�ectivité du miroir A à 5 keV.

(c) Mesure de la ré�ectivité du miroir A à 3 keV.

Figure 124 � Mesures de ré�ectivité (points bleus) du miroir A : (a) à E = 8,048 keV au LCF ;

(b) à E = 5 keV et (c) à E = 3 keV sur la ligne de Métrologie du synchrotron SOLEIL. Pour les

mesures du LCF et de SOLEIL, les courbes ajustées (lignes rouges) ont été obtenues avec Leptos.

Toutes les valeurs ajustées sont présentées dans le tableau 5.2.
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pouvons noter que les épaisseurs de Ni et de SiC sont respectivement plus élevées et plus

faibles que celles visées. Un tel comportement est généralement attribué à l'interdi�usion

entre les deux matériaux. Pour les échantillons A, B et C, l'épaisseur de Ni est approxi-

mativement plus élevée de 1,00 à 1,10 nm que celle visée. Pour l'échantillon D, l'épaisseur

de Ni est seulement 0,70 nm plus élevée que celle visée. La principale di�érence entre les

échantillons A, B et C avec l'échantillon D est que l'épaisseur visée de SiC n'est pas la

même. L'épaisseur de SiC attendue est la moitié de celle des autres échantillons. Donc,

il semble que l'épaisseur SiC ait un impact sur l'e�et d'interdi�usion entre les couches

Ni et SiC. Les couches de SiC plus épaisses induisent une augmentation de l'interdi�u-

sion. Nous pouvons observer dans le tableau 5.2 qu'un e�et similaire est aussi présent

avec la di�érence entre épaisseur de SiC visée et ajustée en fonction de l'épaisseur des

couches de Ni. De plus, dans le but d'ajuster l'angle critique (θc) expérimental, nous avons

baissé la densité moyenne des matériaux dans le modèle utilisé. Le nickel est le matériau

lourd dans le dépôt ainsi nous avons choisi d'ajuster seulement la densité du Ni. Pour

chaque échantillon, et à chaque énergie, nous avons ajusté une densité du nickel à des

valeurs plus basses (de 73 % à 88 %) que la valeur théorique (8,902 g.cm-3). Il appa-

raît que nous ne pouvons pas ajuster l'angle critique à di�érentes énergies avec la même

valeur de densité de Ni. Cela suggère que la couche de Ni dans notre modèle n'est pas

composée de Ni pur en réalité. Ces résultats sur la variation de densité et d'épaisseur in-

diquent la formation d'une couche composée d'un mélange telle qu'une couche de siliciure

de nickel. Les réactions aux interfaces du couple Ni/SiC ont déjà fait l'objet de plusieurs

études [124] [125] [126] [128] [129]. Les auteurs de ces études ont remarqué que les produits

de réaction étaient Ni2Si, Ni5Si2, Ni3Si et C. En général, la solubilité du carbone dans

les siliciures est limitée. A cause de la haute réactivité du Ni avec le Si, nous supposons

que l'interdi�usion occupe la couche de Ni entièrement. Pour garder le modèle à deux

matériaux, nous proposons d'utiliser le modèle suivant : NixSiy/SiC au lieu des couches

de Ni (�gure 125). Ce modèle permet de prendre en compte le dé�cit de SiC par rapport

aux épaisseurs visées.

En utilisant cette hypothèse, nous obtenons des ajustements assez réalistes pour les

miroirs A, B et C avec le revêtement multicouche Ni5Si2/SiC. Nous avons gardé les épais-

seurs de couches �xées aux valeurs obtenues précédemment (tableau 5.2) et nous avons

alors ajusté la densité du siliciure Ni5Si2. Les résultats sont présentés dans le tableau 5.3.
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non-périodique (formule � nomin1 �) avec un spectre de ré�ectivité visé représenté sur

la �gure 126 en noir. La ré�ectivité simulée du miroir optimisé est représenté en pointillé

rouge sur cette même �gure. Le miroir est composé de 80 couches avec des épaisseurs

comprises entre 2,00 et 4,15 nm (MP13056). La mesure de ré�ectivité de l'échantillon a

été réalisée au laboratoire PTB sous un angle de rasance de 1,3◦ entre 2,5 keV et 8 keV

(�gure 126).

Figure 126 � Mesure de la ré�ectivité du miroir Ni/SiC (modèle Ni5Si2/SiC) non-périodique

constitué de 80 couches (MP13056) à l'angle θ = 1,3◦. En noir : gabarit visé ; en rouge : ré�ec-

tivité calculée avec la formule � nomin1 � ; en bleu : ré�ectivité mesurée au PTB.

Nous pouvons voir que la ré�ectivité expérimentale du miroir n'est pas en bon accord

avec celle calculée selon la formule de l'empilement. Il y a plusieurs défauts dans la gamme

d'énergie 4 � 6 keV et la bande passante n'est pas respectée : il y a un décalage d'envi-

ron 200 eV aux basses énergies (3800 eV au lieu de 4000 eV). Ce décalage montre que

l'épaisseur moyenne des couches de l'empilement est plus élevée que celle visée. Le premier

essai concernant la réalisation d'un miroir non-périodique avec multicouche en Ni/SiC,

montre que le modèle simple Ni5Si2/SiC n'est pas su�sant. Aquila et al. ont démontré

le besoin d'inclure l'interdi�usion dans le développement et l'optimisation de structures

multicouches apériodiques en Mo/Si dans l'EUV [74]. Le besoin d'une précision élevée sur

l'épaisseur de chaque couche, dans de tel revêtement, requiert probablement un modèle

encore plus complexe pour prendre en compte les variations d'e�ets d'interdi�usion entre

Ni et SiC en fonction de l'épaisseur de couche. Un modèle plus complexe avec trois ou
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quatre couches dans chaque période (Ni, SiC et NixSiy et une ou deux interfaces) pourrait

probablement être plus e�cace pour ajuster ces phénomènes. Cependant, il augmente-

rait la di�culté pour le design de multicouches non-périodiques donc nous avons préféré

utiliser le modèle à deux matériaux pour ce type d'application.

5.5 Étude de miroirs multicouches en Ni/SiC, composé

de couches barrières en W

Dans le but de limiter voire de supprimer le phénomène d'interdi�usion entre les

couches de Ni et de SiC, nous avons décidé d'ajouter des �nes couches de tungstène (W)

entre le Ni et le SiC. Il avait déjà été démontré précédemment que l'utilisation de couches

barrières en W dans les multicouches utilisant du Si, telles que Sc/Si [130] ou encore des

multicouches Si/Gd [131], réduit de manière signi�cative la formation d'un siliciure aux

interfaces. Nous avons choisi de �xer l'épaisseur des couches de W à 0,60 nm. Cette valeur

d'épaisseur semble être un bon compromis pour limiter l'interdi�usion et l'absorption

causée par le tungstène [131]. Une nouvelle étude a donc été réalisée avec ce matériau

supplémentaire.

5.5.1 Étude en multicouches périodiques du Ni/W/SiC/W

Nous avons déposé quatre nouveaux miroirs multicouches périodiques avec des bar-

rières de W (échantillons E, F, G et H). Les épaisseurs visées des quatre échantillons sont

données dans le tableau 5.4. Nous avons ajouté une couche de protection à la surface

de l'empilement multicouche en SiC de 3,00 nm d'épaisseur (�gure 127), parce que cette

couche présente une meilleure stabilité à l'air ambiant que le W. La formule correspondant

à l'empilement, pour les trois miroirs E, F et G, est la suivante : SiC/15[W/SiC/W/Ni]

/substrat de silice. A nouveau, nous avons utilisé des substrats de chez Winlight Optics R©,

avec un diamètre de 25,4 mm et une rugosité de surface inférieure à 0,3 nm rms (�-

gure 101). Pour ces trois miroirs, nous avons gardé l'épaisseur visée de Ni et SiC identique

à celle des miroirs A, C et D, respectivement. Concernant le miroir H, avec 30 périodes,

nous avons diminué l'épaisseur visée des couches de Ni et SiC de 0,60 nm dans le but de

garder l'épaisseur totale de la période d (d = dNi + dW + dSiC + dW ) identique à celle

du miroir B. Tous les échantillons ont été mesurés sur GRX à 8,048 keV. Le miroir H a

aussi été mesuré à 5 keV à SOLEIL. La �gure 128 présente les courbes de ré�ectivité de

ce miroir, mesuré à 8,048 keV (a) et à 5 keV (b).

A�n de limiter le nombre de paramètres d'ajustement, nous avons décidé de �xer

l'épaisseur de W à sa valeur visée (à savoir 0,60 nm) pour tous les � �ts �. Dans ce
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(a) Mesure de la ré�ectivité à 8,048 keV. (b) Mesure de la ré�ectivité à 5 keV.

Figure 128 � Mesures de ré�ectivité (points bleus) : (a) à 8,048 keV au LCF et (b) à 5 keV

au synchrotron SOLEIL. Pour les mesures au LCF, les ajustements de la courbe (ligne rouge)

ont été obtenus avec Leptos. Les valeurs sont présentées dans le tableau 5.4. Pour la mesure à

SOLEIL, les paramètres ajustés et donnés dans ce tableau ont été utilisés pour simuler la courbe

de ré�ectivité à 5 keV (ligne rouge).

modèle, nous ne prenons pas en compte les zones de mélange aux interfaces Ni-W ou SiC-

W. Cependant, ce modèle fournit de bons résultats pour estimer les épaisseurs de couches.

On peut voir dans le tableau 5.4 qu'avec ce modèle, nous trouvons les épaisseurs de Ni

approximativement égales à celles visées. Les épaisseurs de SiC ajustées sont plus �nes que

visées avec une di�érence comprise de 0,40 nm à 0,70 nm. Cette contraction d'épaisseur des

couches SiC a déjà été mise en évidence par le passé avec des multicouches en W/SiC [67].

La couche de surface en SiC est ajustée indépendamment des autres couches à cause de

l'e�et de l'air ambiant sur le matériau. Nous avons trouvé une augmentation de l'épaisseur

de la couche (d'environ 3,50 nm au lieu de 3,00 nm). Cela est le plus communément

attribué à la formation d'un oxyde de silicium à la surface de la couche SiC. Les rugosités

d'interfaces Ni-sur-W, W-sur-Ni, SiC-sur-W et W-sur-SiC sont comprises entre 0,25 �

0,40 nm, 0,25 � 0,35 nm, 0,30 � 0,45 nm et 0,20 � 0,30 nm, respectivement. Toutes

les densités, utilisées pour les ajustements, correspondent aux densités théoriques des

matériaux. La �gure 129 présente la comparaison en ré�ectivité du 1er pic de Bragg à

5 keV des miroirs avec 30 périodes, à savoir les échantillons B (sans W) et H (avec des

couches barrières en W). Nous pouvons noter que, même si les couches de W sont d'une

grande e�cacité dans la réduction de l'interdi�usion entre le Ni et le SiC, la ré�ectivité

du pic de Bragg est plus élevée pour le miroir B sans couches barrières de W. Cela

est principalement dû à la forte absorption du W à cette énergie. On pourrait penser

que réduire l'épaisseur de la couche barrière en W réduirait du même coup l'absorption.
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Cependant, des simulations avec des épaisseurs de W à 0,3 nm montrent que la ré�ectivité

est toujours plus faible qu'avec des multicouches Ni/SiC sans couches barrières en W.

Figure 129 � Mesures de la ré�ectivité du 1er pic de Bragg pour les échantillons B (ligne rouge

avec étoiles) et H (ligne bleue avec carrés). Les courbes de ré�ectivité ont été obtenues à 5 keV

sur la ligne de Métrologie du synchrotron SOLEIL.

5.5.2 Dépôt et caractérisation des miroirs non-périodiques

Ni/W/SiC/W

Suite à l'étude très satisfaisante en multicouche périodique, nous avons optimisé une

nouvelle formule (formule � nomin2 �) non-périodique en Ni/W/SiC/W constituée de 90

couches (couches de W incluses) variant entre 1,20 nm et 4,40 nm (toutes les couches

de W étant �xées à 0,60 nm) avec une couche de SiC de 7,00 nm d'épaisseur en surface

(�gure 130). Nous avons déposé ce revêtement sur le même type de substrat que précé-

demment (�gure 101). Ce miroir (MP13059) a ensuite été mesuré successivement au LCF

à 8,048 keV et au PTB à 5 keV (�gure 131), puis toujours au PTB à angle �xe (θ = 1,30◦)

avec un balayage en énergie compris entre 2,5 keV et 8,0 keV (�gure 132).

On constate que le pro�l de ré�ectivité est très bien respecté en dehors de la bande

passante (E < 4 keV et E > 6 keV). De même, le résultat observé dans la bande 4 � 6 keV

est tout à fait satisfaisant. En e�et, la ré�ectivité est très proche du pro�l théorique visé

même si quelques oscillations sont présentes dans la bande passante.
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Figure 132 � Mesure de la ré�ectivité en fonction de l'énergie des photons du miroir MP13059 à

l'angle θ = 1,3◦. En noir : gabarit visé ; en rouge : ré�ectivité calculée avec la formule � nomin2 � ;

en bleu : ré�ectivité mesurée au PTB.

Suite à ces bons résultats, nous avons donc continué l'étude et optimisé une nouvelle

formule possédant moins de couches (formule � nomin3 �). Cette formule est constituée de

82 couches de Ni/W/SiC/W d'épaisseurs variant entre 1,20 nm et 5,38 nm (hors couches

de W à 0,60 nm) et d'une couche de protection en SiC optimisée à 6,78 nm (�gure 133).

Lors de l'optimisation, nous avions �xé une limite inférieure pour les épaisseurs de Ni et

SiC à 1,20 nm.

A�n de parfaire notre dépôt et étudier sur un intervalle plus grand les éventuelles

variations des vitesses de dépôt suivant l'épaisseur des couches, nous avons réalisé un dépôt

d'une multicouche à gradient d'épaisseur du type : SiC 3.0 nm + 10[W(0,60 nm)/SiC(var.)

/W(0,60 nm)/Ni(var.)]/substrat de silice, avec � var. � variant de 5,0 nm à 1,0 nm du

substrat vers la surface par pas de 0,5 nm. Cet échantillon (MP13086) a été caractérisé

au LCF à 8,048 keV (�gure 134) et nous a permis d'actualiser, à partir des nouveaux

points d'épaisseurs ajustées, notre diagramme en multicouche, cela dans le but d'obtenir

les équations en multicouche les plus précises (�gure 135).

Le revêtement � nomin3 � a alors été déposé (miroir témoin MP13090) et mesuré au

LCF à 8,048 keV. Nous pouvons voir sur la �gure 136 que le pro�l de ré�ectivité mesuré

est en très bon accord avec le pro�l simulé obtenu avec IMD. Dans le but de con�rmer ce

résultat, nous avons mesuré ce miroir à SOLEIL à l'angle de rasance 1,3◦ dans la gamme

d'énergie nominale (i.e. entre 3 keV et 8 keV) (�gure 137).
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Figure 133 � Épaisseur des couches de la formule � nomin3 � (Ni/W/SiC/W), optimisée pour

un miroir multicouche à 1,3◦. Toutes les couches de W sont �xées à 0,60 nm

Figure 134 � Mesure de la ré�ectivité à 8,048 keV du miroir MP13086 en fonction de l'angle

2θ. En noir : ré�ectivité mesurée ; en bleu : ajustement de la ré�ectivité avec Leptos.
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Figure 135 � Diagramme d'étalonnage en multicouche dans le cas du Ni/SiC avec des couches

barrières en W. Les équations obtenues servent à étalonner les vitesses de passage pour réaliser

le dépôt �nal.

Figure 136 � Mesure de la ré�ectivité (points bleus) réalisée au LCF à 8,048 keV avec le revête-

ment non-périodique de 83 couches en Ni/W/SiC/W, comparée avec la ré�ectivité simulée avec

la formule � nomin3 � avec IMD (ligne rouge).
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Figure 137 � Mesure de la ré�ectivité en fonction de l'énergie des photons du miroir MP13090

à l'angle θ = 1,3◦. En noir : gabarit ; en rouge : ré�ectivité calculée avec la formule � nomin3 � ;

en bleu : ré�ectivité mesurée à SOLEIL.

Comme espéré suite à la mesure en angle, la mesure de la ré�ectivité en énergie est

très proche du pro�l simulé de la formule � nomin3 �. En e�et, la ré�ectivité en dehors de

la bande d'énergie 4 � 6 keV est très faible (Rmax ≤ 1, 6%). Plusieurs petites oscillations

subsistent (entre 5,2 keV et 5,9 keV), elles sont dues à la somme des di�érences entre les

épaisseurs réelles et visées dans chaque couche de l'empilement. Cependant, le pro�l de

ré�ectivité pris en totalité est vraiment en bon accord avec la simulation. Ces résultats

montrent clairement que l'utilisation de couches barrières en W dans les multicouches

Ni/SiC est très béné�que pour des applications utilisant des miroirs multicouches non-

périodiques. Bien que la ré�ectivité du pic de Bragg, pour des dépôts Ni/SiC périodiques,

est réduite par l'ajout de couches de W, nous avons été capables de développer un miroir

large bande avec la même ré�ectivité moyenne dans la bande passante, avec ou sans

couches barrières en W (voir lignes rouges des �gures 132 et 137). Le très bon accord

entre les résultats expérimentaux et simulés, montrés sur les �gures 136 et 137, démontre

qu'en utilisant des couches barrières en W, nous avons atteint une très bonne précision sur

chaque épaisseur de couche. De plus, l'ajout des couches de W dans le revêtement permet

de réduire signi�cativement le nombre de couches de Ni et SiC. En e�et, le miroir témoin

Ni/SiC non-périodique est composé de 40 couches de Ni et 40 couches de SiC, chacune

d'épaisseur variable, tandis que le miroir témoin Ni/W/SiC/W est composé de 21 couches

de Ni et 21 couches de SiC d'épaisseur variable et de 41 couches de W d'épaisseur �xe.
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Regardons, maintenant, le pro�l de la fonction de transfert totale (FT) de la voie

(�gure 138). On peut noter que la FT respecte parfaitement les spéci�cations demandées

au départ : à savoir une fonction plate voire constante dans la bande passante 4 � 6 keV

et au moins un contraste de 10 entre la bande passante et en dehors. En toute rigueur,

le contraste de 10 entre la bande passante et en dehors est atteint 200 eV avant 4000 eV

et 200 eV après 6000 eV. De plus, la FT est parfaitement alignée avec celle obtenue en

utilisant la formule théorique visée � nomin3 �, dans la zone en dehors de la bande passante

(E < 4 keV et E > 6 keV). Suite à ce dépôt, nous avons donc décidé de réaliser le dépôt

�nal, qui sera le sujet du prochain paragraphe.

Figure 138 � Réponse totale (FT) de la voie 4 � 6 keV. En noir : gabarit visé ; en bleu : avec

le miroir MP13090 ; en rouge : avec la formule optimisée � nomin3 �.

5.6 Dépôt et caractérisation du revêtement non-

périodique pour la voie DMX

Suite aux bons résultats présentés précédemment, nous avons donc réalisé le dépôt

�nal sur un substrat de silice superpoli de chez Winlight Optics R© dont les dimensions

sont 90 × 25 × 10 mm3 avec une rugosité inférieure à 0,3 nm rms. (�gure 139).

Ce miroir (MP13091) possède exactement le même revêtement multicouche que le

miroir MP13090 (formule � nomin3 �), seul le substrat n'est pas le même. Durant le

dépôt �nal de ce revêtement, la machine de dépôt du LCF a subi l'arrêt du plasma d'une
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Figure 139 � Miroir �nal MP13091 après dépôt du revêtement � nomin3 �.

de ses cibles (celle de W) lors du dépôt de la couche n◦77 sur 83. Il a donc fallu rallumer la

cible en question et relancer le dépôt là où il s'était arrêté. Cet arrêt peut introduire une

incertitude sur la couche n◦77 et sur celles au-dessus de cette couche. Le miroir a ensuite

été mesuré sur GRX à 8,048 keV (�gure 140a). Nous pouvons constaté que la mesure est

décalée vers les angles plus petits, par rapport à la simulation de la ré�ectivité obtenue

avec la formule � nomin3 �. Cela veut dire que le dépôt est plus épais que celui visé. Un

ajustement des épaisseurs des couches a alors été e�ectué, une correction de + 0,1 nm

sur chaque couche de Ni et SiC, permet d'ajuster correctement la mesure expérimentale

(�gure 140b). A�n de nous recaler en énergie avec le dépôt réalisé, nous avons dû changer

l'angle de rasance utilisé. Un nouvel angle de rasance a été optimisé par simulation a�n

de couvrir la bande passante 4 � 6 keV, celui-ci est θ = 1,27◦.

(a) (b)

Figure 140 � Mesure de la ré�ectivité (points bleus) réalisée à 8,048 keV du miroir �nal

MP13091 : (a) comparée avec la ré�ectivité simulée avec IMD de la formule � nomin3 � (ligne

rouge) ; (b) comparée avec la ré�ectivité simulée avec IMD de la formule � nomin3 � corrigée

(+0,1 nm sur chacune des couches Ni et SiC) (ligne rouge).
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Plusieurs hypothèses peuvent expliquer le fait que le dépôt soit plus épais. Tout

d'abord, le substrat utilisé est plus grand que tous ceux utilisés lors des divers étalonnages

et essais, ce qui peut provoquer une di�érence de conductivité thermique et électrique lors

du dépôt. De plus, le porte-échantillon utilisé pour le dépôt �nal n'est pas le même que

celui utilisé avec les échantillons de silice d'un pouce (25,4 mm), ce qui peut induire une

erreur sur les épaisseurs des couches. Suite au changement d'angle de rasance, nous avons

mesuré la ré�ectivité du miroir sur la ligne de Métrologie du synchrotron SOLEIL en

fonction de l'énergie des photons (�gure 141).

Figure 141 � Mesure de la ré�ectivité en fonction de l'énergie des photons du miroir MP13091

à l'angle θ = 1,27◦. En noir : gabarit visé ; en rouge : ré�ectivité calculée avec la formule � no-

min3 � ; en bleu : ré�ectivité mesurée à SOLEIL.

La mesure de la ré�ectivité du miroir MP13091 est aussi assez proche du pro�l théo-

rique visé. Cependant, le résultat obtenu est moins bon qu'avec le miroir témoin MP13090.

Une légère modulation à 5,7 keV est vraiment di�érente du gabarit et la coupure à haute

énergie a lieu à plus basse énergie que prévu (E = 5,8 keV au lieu de 6,0 keV). Malgré

tout, le résultat est très satisfaisant et reste meilleur que celui que nous avions obtenu

avec le miroir MP13059.

L'allure de la fonction de transfert FT de la voie 4 � 6 keV obtenue avec le miroir MP13091

reste tout à fait correcte (�gure 142).

En e�et, elle respecte globalement les spéci�cations demandées au départ : à savoir

une fonction à peu près plate dans la bande passante et en dehors. Malheureusement,

la bande passante est légèrement plus petite que prévue suite à la coupure à 5,8 keV au
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Chapitre 6

Application à la spectrométrie large

bande : mesure de la puissance

rayonnée par un plasma

Ce chapitre est consacré à la détermination de la loi de puissance rayonnée dans les

bandes spectrales 2 � 4 keV et 4 � 6 keV. Le calcul de la puissance rayonnée est obtenu

à partir des voies de mesure du spectromètre DMX. Dans ce chapitre, je présenterai les

calculs de puissance obtenus avec les di�érents miroirs sur les voies de mesure concernant

les gammes spectrales 2 � 4 keV et 4 � 6 keV. On présentera tout d'abord les résultats

obtenus dans la gamme spectrale 2 � 4 keV avec le nouveau miroir MP13018 puis les deux

miroirs précédemment présentés qui possédaient une bosse parasite aux basses énergies

(tableau 4.7). Ensuite, on présentera les résultats de calcul de puissance avec le miroir

MP13091 (tableau 5.5) et on comparera ces résultats avec les deux traitements utilisés

actuellement à savoir, la méthode de croissance de raies et la méthode itérative.

Je tiens d'ailleurs à remercier tout particulièrement Bruno Villette (CEA/DIF) pour

m'avoir fourni les données de mesures qu'il avait obtenues avec le DMX-OMEGA. Le

tableau 6.1 présente les con�gurations des voies de mesure suivant les campagnes avec

chacun des miroirs.
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dont je rappelle la formule ci-dessous :

P2−4 keV (t) =
U(t)

R.Ω.S
(en W/sr) (6.1)

avec :

� U(t) : le signal mesuré (en V),

� FT (E) : la fonction de transfert de la voie de mesure (en A/W)

FT (E) = 0 pour E /∈ [2 keV � 4 keV],

FT (E) = S pour E ∈ [2 keV � 4 keV],

� R : l'impédance de charge (en Ohm), souvent égale à 50 Ω,

� Ω : l'angle solide de détection (en sr).

6.1.2.1 Mesure de la puissance rayonnée avec le miroir MP13018

Dans le chapitre 4, nous avons mis en évidence des oscillations dans la zone 3,3 keV �

4 keV, ainsi nous sommes obligés de calculer la sensibilité moyenne (Smoy) telle que :

Smoy =

∫ 4000

2000
FT (E).dE

4000− 2000
= 2, 19.10−7 (en A/W ) (6.2)

De ce fait, la puissance rayonnée entre 2 keV et 4 keV est calculée comme suit :

P2−4 keV (t) =
U(t)

R.Ω.Smoy
(en W/sr) (6.3)

Les résultats présentés ci-après correspondent aux con�gurations d'utilisation du spec-

tromètre DMX-OMEGA, en septembre 2013, lors de la campagne � Cavité Interaction �

à Rochester. Les cavités utilisées étaient des cavités rugby avec une paroi interne en or,

d'épaisseur 30 µm. Le diamètre central des cavités mesurait deux fois le diamètre des

trous d'entrée laser (�gure 144).

Pour cette campagne, le miroir fut monté sur la voie 20 du DMX. Le �ltre de mylar

utilisé était de 36 µm d'épaisseur (donnée fournisseur) estimé en réalité à 33 µm, car sa

mesure expérimentale était la plus proche de la transmission théorique d'un �ltre de mylar

de 33 µm qui était la transmission visée (�gure 145a). Les résultats de métrologie du �ltre

de mylar et du détecteur coaxial utilisés sont présentés sur la �gure 145. L'incertitude

concernant la transmission du �ltre et la sensibilité spectrale du détecteur sont de ± 5 %

et ± 15 %, respectivement.

Pour rappel, la ré�ectivité du miroir MP13018 a été mesurée au synchrotron SOLEIL

et au PTB (�gure 146a), sachant que l'incertitude sur la mesure est d'environ ± 5 %. La

réponse totale de la voie (ou appelée aussi � fonction de transfert de la voie �) obtenue

par le produit des mesures expérimentales de la transmission du �ltre, de la ré�exion du

miroir et de la sensibilité du détecteur coaxial est présentée sur la �gure 146b.
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Figure 144 � Représentation CAO de la cavité rugby utilisée lors du tir n◦#71007 de la campagne

� Cavité Interaction �.

Les résultats obtenus correspondent au tir n◦#71007. Ils sont présentés sur la �-

gure 147. La �gure 147a présente le pro�l du signal expérimental mesuré sur la voie à

miroir multicouche apériodique et sur la �gure 147b, on trouve la loi de puissance rayon-

née entre 2 et 4 keV déduite du signal mesuré.

Dans le cas idéal d'une fonction de transfert parfaite, la précision de cette mesure ne

dépendrait que de l'incertitude d'étalonnage soit environ ± 16,6 %, en prenant une loi

de propagation quadratique du type utot =
√
u1

2 + u2
2 + u3

3 avec u1 l'incertitude sur la

transmission du �ltre (± 5 %), u2 l'incertitude sur la sensibilité spectrale du détecteur

(± 15 %) et u3 l'incertitude sur la ré�ectivité du miroir (± 5 %). Cette incertitude est

presque deux fois plus faible que celle obtenue avec la voie de mesure utilisée auparavant

avec le �ltre de titane 4 µm (cf. paragraphe 6.2).

Si on considère aussi l'erreur � rms � dans la bande passante (± 17,9 %, cf. tableau 4.7),

l'incertitude totale devient égale à ± 24,4 %.

6.1.2.2 Comparaison avec les calculs de puissance obtenus avec les miroirs

MP10089 et MP11085

Maintenant, il est intéressant de montrer comment s'e�ectuait le calcul de la puissance

rayonnée dans la bande spectrale 2 � 4 keV avec les miroirs MP10089 et MP11085. Pour

rappel, dans le chapitre 4 on avait vu que ces miroirs possédaient une bosse parasite aux

basses énergies, mais que leur erreur � rms � dans la bande passante était plus faible que

celle du miroir MP13018 (tableau 4.7).

6.1.2.2.1 Calcul de la puissance avec le miroir MP10089

Dans le cas de ce miroir, la réponse totale de la voie possède une bosse parasite à basse

énergie (�gure 148) du fait que le �ltre de Mylar ne �ltre pas totalement la ré�exion
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(a)

(b)

Figure 145 � Mesures expérimentales des composants de la voie miroir utilisés lors de la cam-

pagne � Cavité Interaction � : (a) Transmission expérimentale du �ltre de mylar de 36 µm et

(b) sensibilité spectrale du détecteur coaxial.
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(a) (b)

Figure 146 � (a) Mesures expérimentales de la ré�ectivité réalisée au PTB (points bleus) et

à SOLEIL (points verts) du miroir MP13018 à l'angle θ = 1,9◦ comparée avec la ré�ectivité

calculée avec la formule � nomin2-1,9◦ � (ligne rouge) et (b) la réponse totale (FT) de la voie 2

� 4 keV obtenue (ligne bleue) comparée avec le gabarit (ligne noire).

(a) (b)

Figure 147 � Résultats expérimentaux obtenus avec le miroir MP13018 : (a) Signal expérimental

mesuré U(t) sur la voie miroir multicouche apériodique et (b) loi de puissance 2 � 4 keV déduite

du signal.
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totale. Le calcul de la puissance doit donc prendre en compte ce phénomène parasite.

Figure 148 � Réponse totale (FT) de la voie 2 � 4 keV avec le miroir MP10089.

Ainsi, le calcul de la puissance est quelque peu di�érent :

P2−4 keV (t) =
U(t)− Upar(t)
R.Ω.Smoy

(en W/sr) (6.4)

avec :

� U(t) : le signal mesuré (en V),

� Upar(t) : le signal calculé de la bosse parasite (en V),

� Smoy : la sensibilité spectrale moyenne (en A/W),

� R : l'impédance de charge (en Ohm) (50 Ω),

� Ω : l'angle solide de détection (en sr).

Nous sommes donc obligés de calculer :

� Le signal parasite Upar(t) qui est dé�ni comme suit :

Upar(t) = R.Ω.

∫ 1700 eV

1300 eV

P (E, t).FT (E).dE (enV ) (6.5)

Le spectre P (E, t) est calculé à partir de la loi de température mesurée par le

spectromètre DMX dans une hypothèse de corps noir (cf. paragraphe 6.2).

� La sensibilité spectrale moyenne Smoy (sachant que la bande passante est plutôt

dé�nie entre 2080 eV et 3980 eV) qui est dé�nie comme suit :

Smoy =

∫ 3980 eV

2080 eV
FT (E).dE

3980− 2080
= 2, 64.10−7 (en A/W ) (6.6)

Les résultats obtenus font suite à la campagne de mars 2011 (� Symétrie �) et corres-

pondent au tir n◦#61484. La cavité utilisée pour ce tir était une cavité rugby de diamètre
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interne toujours deux fois plus grand que les trous d'entrée laser. Les résultats sont pré-

sentés sur la �gure 149. Le pro�l du signal expérimental, mesuré sur la voie à miroir

multicouche apériodique, est présenté sur la �gure 149a. La loi de puissance rayonnée

entre 2 et 4 keV déduite du signal mesuré est représentée sur la �gure 149b.

(a) (b)

Figure 149 � Résultats expérimentaux obtenus avec le miroir MP10089 : (a) Signal expérimental

mesuré U(t) (en rouge) et signaux calculés avec la voie miroir multicouche apériodique, parasite

(en bleu) et de la bande 2 � 4 keV (en vert) ; (b) loi de puissance 2 � 4 keV déduite du signal

mesuré.

La fonction de transfert n'étant pas parfaite, l'incertitude globale se trouve augmentée

par les contributeurs suivants :

� l'incertitude sur la mesure de la loi de température, comprise entre ± 2 % et ± 4 %

d'où une précision comprise entre ± 8 % et ± 16 % sur le �ux,

� l'incertitude liée aux oscillations dans la bande passante de la fonction de transfert,

estimée à ± 16,5 %.

Au �nal, si l'on prend une loi de propagation quadratique du type utot =
√∑

i ui
2

avec :

� u1 l'incertitude sur la transmission du �ltre (± 5 %),

� u2 l'incertitude sur la sensibilité spectrale du détecteur (± 15 %),

� u3 l'incertitude sur la ré�ectivité du miroir (± 5 %),

� u4 l'incertitude sur la mesure de la loi de température (± 16 %, cas extrême),

� u5 l'incertitude liée aux oscillations dans la bande passante de la FT (± 16,5 %).

On peut estimer l'incertitude sur cette mesure à ± 28,3 %.

6.1.2.2.2 Calcul de la puissance avec le miroir MP11085

Comme pour le miroir précédent, la réponse totale de la voie possède la même bosse
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parasite à basse énergie (�gure 150), et le calcul de la puissance doit donc prendre en

compte ce phénomène parasite. On doit donc utiliser à nouveau la formule 6.4 pour

calculer la puissance rayonnée dans la bande 2 � 4 keV.

Figure 150 � Réponse totale (FT) de la voie 2 � 4 keV avec le miroir MP11085.

Dans le cas présenté, le calcul de Smoy est tel que :

Smoy =

∫ 3980 eV

2080 eV
FT (E).dE

3980− 2080
= 2, 75.10−7 (en A/W ) (6.7)

Les résultats obtenus font suite à la campagne de septembre 2011 (� Jalon fusion �)

et correspondent au tir n◦#63527. La cavité utilisée était une cavité rugby possédant les

mêmes caractéristiques que celles lors de la campagne � Cavité Interaction � (�gure 144).

Les résultats sont présentés sur la �gure 151. La �gure 151a représente le pro�l du signal

expérimental mesuré sur la voie à miroir multicouche apériodique. La �gure 151b présente

la loi de puissance rayonnée entre 2 et 4 keV déduite du signal mesuré.

Comme pour le miroir précédent, si l'on prend une loi de propagation quadratique du

type utot =
√∑

i ui
2, avec :

� u1 l'incertitude sur la transmission du �ltre (± 5 %),

� u2 l'incertitude sur la sensibilité spectrale du détecteur (± 15 %),

� u3 l'incertitude sur la ré�ectivité du miroir (± 5 %),

� u4 l'incertitude sur la mesure de la loi de température (± 16 %, cas extrême),

� u5 l'incertitude liée aux oscillations dans la bande passante de la FT (± 10,7 %).

On peut estimer l'incertitude sur cette mesure à ± 25,4 %.

Les résultats obtenus avec les miroirs MP10089 et MP11085 ont fait l'objet d'une publica-

tion en début d'année 2014 [79]. On ne peut pas vraiment comparer les résultats obtenus
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(a) (b)

Figure 151 � Résultats expérimentaux obtenus avec le miroir MP11085 : (a) Signal expérimental

mesuré U(t) (en rouge) et signaux calculés avec la voie miroir multicouche apériodique, parasite

(en bleu) et de la bande 2 � 4 keV (en vert) ; (b) loi de puissance 2 � 4 keV déduite du signal

mesuré.

avec les di�érents miroirs puisque chaque miroir a été utilisé lors de campagnes di�é-

rentes avec des con�gurations d'expériences di�érentes (géométrie de l'expérience, type,

forme et nature des cibles, énergie laser). Il est en revanche très intéressant de comparer

chaque résultat avec la voie titane 4 µm utilisée en parallèle pour chaque expérience.

Cette comparaison est l'objet du prochain paragraphe.

6.2 Comparaison des mesures de puissance avec la voie

titane

La mesure de la puissance rayonnée dans la bande spectrale 2 � 4 keV, n'utilisant qu'un

�ltre de titane de 4 µm d'épaisseur et un détecteur coaxial, nécessite plusieurs étapes de

calcul (cf. paragraphe 2.4.1). En e�et, comme nous l'avons vu dans le paragraphe 2.4.1.2, la

puissance rayonnée dans la bande spectrale 2 � 4 keV se calcule comme suit (formule 2.41) :

P2−4 keV (t) =

∫ 4keV

2keV

[PP (E, t) + k(t).PBMth(E)].dE (en W/sr) (6.8)

Il est donc nécessaire de déterminer le spectre de corps noir (� planckienne �) PP (E, t)

qui se calcule à chaque instant t à partir de la température Tr suivant la loi de Planck.

La température Tr se calcule à partir des mesures obtenues par les voies du DMX à

basses énergies. Pour cela, le spectre X est découpé en plusieurs bandes (plusieurs voies

de mesure du DMX) ∆Ei (∆Ei = Ei+1 - Ei−1) (�gure 152) et on calcule la puissance
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émise dans chaque bande de mesure à partir des fonctions de transfert spectrales. Ainsi,

on reconstitue l'émissivité spectrale en fonction du temps P(E,t). Le signal mesuré dans

chaque bande spectrale, Ui(t) peut s'écrire de la façon suivante :

Ui(t) = R.Ωi.

∫ ∞
0

P (E, t).FTi(E).dE (6.9)

avec :

� Ωi, l'angle solide de détection pour la voie de mesure i (en sr),

� FTi, la fonction de transfert de la voie de mesure i (en A/W),

� P (E, t), l'émissivité spectrale (en W/eV/sr).

On ne peut pas remonter directement à P (E, t), le traitement s'e�ectue par étapes. La

1ère étape consiste à estimer P (E, t) à l'ordre 0 (P 0(E, t), �gure 152), et pour cela, on

émet deux hypothèses :

� FTi = 0 si E /∈ ∆Ei

� P (E, t) = constante sur ∆Ei

On calcule alors :

Ui(t) = R.Ωi.P (∆Ei, t)

∫
∆Ei

FTi(E).dE (6.10)

d'où :

P (∆Ei, t) =
Ui(t)

R.Ωi.
∫

∆Ei
FTi(E).dE

=
Ui(t)

R.Ωi.FTmoyen∆Ei
(6.11)

avec FTmoyen∆Ei =
∫

∆Ei
FTi(E).dE : sensibilité moyenne de la voie (en A.eV/W).

La reconstruction du spectre P 0(E, t) s'e�ectue par une interpolation polynomiale des

valeurs des di�érents P (∆Ei, t) à l'énergie
Ei+1 + Ei−1

2
.

La 2ème étape consiste en un traitement itératif : on calcule P (E, t) par itérations

successives à partir de P 0(E, t) 1 a�n de retomber sur les valeurs des signaux mesurés.

Ainsi, le signal estimé à partir de P 0(E, t) est :

U0
i (t) = R.Ωi.

∫ ∞
0

P 0(E, t).FTi(E).dE (6.12)

Ensuite, on calcule la correction C0
i (t) à e�ectuer entre le signal mesuré Ui(t) et le signal

calculé U0
i (t) :

C0
i (t) =

Ui(t)− U0
i (t)

Ui(t)
(6.13)

1. ou d'un spectre de simulation.



160 6.2 Comparaison des mesures de puissance avec la voie titane

Figure 152 � Reconstruction du spectre à l'ordre 0 (P 0(E, t)) à partir du calcul de la puissance

dans chaque bande spectrale ∆Ei, à un instant t donné.

La fonction de correction FC(E, t) est dé�nie comme suit :

FC(E, t) = interpolation(C0
i (t), E) (6.14)

On calcule alors l'émissivité spectrale corrigée P 1(E, t) :

P 1(E, t) = P 0(E, t)× FC(E, t) (6.15)

Ainsi, le nouveau signal estimé à partir de P 1(E, t) est :

U1
i (t) = R.Ωi.

∫ ∞
0

P 1(E, t).FTi(E).dE (6.16)

A nouveau, on calcule la correction C1
i (t) et si C1

i (t) < critère d'arrêt (typiquement un

nombre d'itérations ou l'erreur < 10 %) alors on considère P 1(E, t) comme étant une

bonne estimation du spectre d'émission du plasma. Sinon, on continue le calcul et on doit

donc estimer P 2(E, t) et ainsi de suite jusqu'à converger vers une solution. Au �nal, on

obtient donc un spectre X qui va nous servir a�n de calculer la température radiative Tr.

En e�et, le calcul de cette température s'obtient en calculant la puissance dans la gamme

spectrale 0 � 2 keV (P0−2keV (t)) :

P0−2keV (t) =

∫ 2 keV

0

P (E, t).dE (6.17)

On pose l'hypothèse que nous sommes en présence d'un rayonnement de corps noir, ainsi :

P0−2keV (t) =
cos(θ)

π
.σ.A.Tr

4(t) (6.18)

avec :
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� A : la surface d'émission du trou d'entrée laser (en m2),

� σ : la constante de Stefan-Boltzmann égale à 5, 670373.10−8 J.s-1.m-2.K-4,

� θ est l'angle d'observation (en ◦) par rapport à la normale d'observation.

Au �nal, nous avons donc la température Tr à tout temps t :

Tr
4(t) =

π

cos(θ).σ.A
.P0−2keV (t) (6.19)

La �gure 153 présente les températures radiatives Tr déduites des mesures DMX pour

les tirs n◦#61484, n◦#63527 et n◦#71007.

L'incertitude sur la mesure de température est calculée à partir d'une méthode statis-

tique présentée en Annexes (cf. paragraphe 7.2). Une fois connue la température, on peut

recalculer la densité spectrale du corps noir PP (E, t) avec la formule suivante :

PP (E, t) =
2

h3.c2
.

E3

exp
( E

kB.Tr

)
− 1

(W.eV −1.sr−1.cm−2) (6.20)

avec :

� h : la constante de Planck égale à ≈ 4, 136.10−15 eV.s = 6, 626.10−34 J.s,

� c : la vitesse de la lumière égale à ≈ 2, 997.1010 cm.s-1,

� kB : la constante de Boltzmann égale à ≈ 8, 617.10−5 eV.K-1 = 1, 381.10−23 J.K-1,

� E : l'énergie en eV,

� Tr : la température radiative en K.

Une fois connu le spectre PP (E, t), nous pouvons donc calculer la puissance rayonnée

dans la gamme spectrale 2 � 4 keV, puisque nous connaissons le spectre PBMth(E) ainsi

que le coe�cient k(t) qui se détermine de telle manière à avoir UT i(t) = UT i(t)mesure

(cf. paragraphe 2.4.1.2).

La précision de cette mesure dépendra :

� de l'incertitude sur la mesure de la loi de température, qui est comprise entre ± 2 %

et ± 4 % d'où une précision comprise entre ± 8 % et ± 16 % sur le �ux.

� de la précision de la forme du spectre de bande M théorique fourni, incertitude qui

est estimée à ± 20 %.

� de l'incertitude sur la sensibilité de la réponse de la voie de mesure, incertitude qui

est estimée à ± 16,6 %.

Ainsi, en prenant une loi de propagation quadratique, l'incertitude totale sur cette

mesure de la puissance rayonnée dans la bande 2 � 4 keV avec la voie �ltrée de titane est

estimée à ± 30,5 %.

Le tableau 6.2 présente les con�gurations des voies de mesure avec �ltre de titane 4 µm

utilisées en parallèle des voies de mesure miroirs.
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(a)

(b)

(c)

Figure 153 � Températures radiatives Tr déduites des mesures DMX correspondant aux tirs :

(a) n◦#61484 ; (b) n◦#63527 ; (c) n◦#71007.
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(a)

(b)

Figure 155 � Lois de puissance 2 � 4 keV restituées à partir des signaux mesurés sur la voie

titane (courbes rouges) lors des campagnes (a) � Jalon fusion � et (b) � Cavité interaction �,

respectivement. Elles sont comparées avec les lois de puissance restituées à partir des signaux

mesurés sur les voies miroirs (courbes bleues) (a) MP11085 et (b) MP13018. Sur la �gure (b)

est aussi représentée la loi de puissance 2 � 4 keV obtenue avec la FT du miroir MP13018 en

utilisant la technique de calcul de la voie titane (courbe noire).
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technique de calcul utilisée normalement avec la voie titane mais en utilisant la FT réelle

du miroir MP13018 est aussi en accord avec les deux autres. Ce dernier résultat laisse

supposer que la di�érence observée lors de la campagne � Cavité interaction � de 2013

était attribuée a posteriori à un souci sur la voie de mesure titane 4 µm.

Figure 156 � Lois de puissance 2 � 4 keV restituées à partir des signaux mesurés sur la voie

titane (courbe rouge) et la voie miroir (courbe bleue). La courbe noire représente la loi de puis-

sance 2 � 4 keV obtenue avec la FT du miroir MP13018 en utilisant la technique de calcul de la

voie titane.

6.3 Intégrales courantes des voies de mesure

L'intérêt d'une voie de mesure miroir a�n d'améliorer la précision de la mesure de la

puissance rayonnée dans la bande spectrale 2 � 4 keV est mis en évidence lorsque l'on

trace l'intégrale courante du produit de la réponse totale d'une voie de mesure (FT) avec

le spectre X émis P (E, t). En e�et, le signal mesuré dans chaque bande spectrale, Ui(t)

peut s'écrire de la façon suivante :

Ui(t) = R.Ωi.

∫ ∞
0

P (E, t).FTi(E).dE (6.21)

Ainsi le calcul de l'intégrale courante du produit P (E, t).FTi(E) permet de déterminer

le pourcentage du signal mesuré suivant la gamme d'énergie désirée (dans notre cas 2 �

4 keV).

La �gure 157 représente le spectre X émis par un plasma d'or.

L'intégrale courante du produit de la FT de la voie titane 4 µm avec le spectre, déjà

présentée au paragraphe 2.4.1.1 (�gure 42), est rappelée sur la �gure 158.
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6.4 Mesure avec la voie miroir dans la gamme spectrale

4 � 6 keV

Comme dans le cas de la bande spectrale 2 � 4 keV, nous avons développé une nouvelle

voie de mesure avec miroir pour diminuer l'incertitude et déterminer la mesure de la

puissance rayonnée dans la bande 4 � 6 keV (chapitre 5) de manière plus directe. De la

même façon, la mesure de la puissance rayonnée peut s'obtenir directement à partir du

signal mesuré.

6.4.1 Mesure directe

La technique de mesure, décrite au paragraphe 2.4.2.2, permet de la même façon que

pour la bande spectrale 2 � 4 keV de restituer directement la puissance rayonnée entre

4 et 6 keV en e�ectuant le rapport entre l'amplitude du signal mesuré à chaque instant

(U(t)) et la sensibilité spectrale de la voie (S) :

P4−6 keV (t) =
U(t)

R.Ω.S
(en W/sr) (6.22)

avec :

� U(t) : le signal mesuré (en V),

� FT (E) : la fonction de transfert de la voie de mesure (en A/W)

FT (E) = 0 pour E /∈ [4 keV � 6 keV]

FT (E) = S pour E ∈ [4 keV � 6 keV]

� R : l'impédance de charge (en Ohm) (50 Ω),

� Ω : l'angle solide de détection (en sr).

6.4.2 Calcul de la puissance rayonnée avec le miroir MP13091

Dans le chapitre 5, nous avons montré que la mesure de la ré�ectivité du miroir

MP13091 est assez proche du pro�l théorique visé. Cependant, le résultat obtenu était

moins bon qu'avec le miroir témoin MP13090. Une légère modulation à 5,7 keV est vrai-

ment di�érente du gabarit et la coupure à haute énergie a lieu à plus basse énergie que

prévu (E = 5,8 keV au lieu de 6,0 keV). L'allure de la fonction de transfert FT de la voie

4 � 6 keV obtenue avec le miroir MP13091 reste tout à fait correcte mais la modulation

est bien présente (�gure 142). Il est donc nécessaire comme dans les cas précédents de

calculer Smoy :

Smoy =

∫ 6200

3800
FT (E).dE

6200− 3800
= 3, 68.10−8 (en A/W ) (6.23)
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De ce fait, la puissance rayonnée entre 4 keV et 6 keV est calculée comme suit :

P4−6 keV (t) =
U(t)

R.Ω.Smoy
(en W/sr) (6.24)

Les résultats présentés ci-après correspondent aux con�gurations d'utilisation du spec-

tromètre DMX-OMEGA, en décembre 2013, lors de la campagne � Source X � à Rochester.

Pour cette campagne, le miroir fut monté sur la voie 9 du DMX. Les résultats de métrolo-

gie du �ltre de fer 10 µm et du détecteur coaxial utilisés sont présentés sur la �gure 161.

L'incertitude concernant la transmission du �ltre et la sensibilité spectrale du détecteur

sont de ± 5 % et ± 15 %, respectivement.

Comme nous l'avons vu dans le paragraphe 5.6, la ré�ectivité du miroir MP13091 a

été mesurée au synchrotron SOLEIL (�gure 141), sachant que l'incertitude sur la mesure

est d'environ ± 5 %. La réponse totale de la voie (ou appelée aussi � fonction de transfert

de la voie �) obtenue par le produit des mesures expérimentales de la transmission du

�ltre, de la ré�exion du miroir et de la sensibilité du détecteur coaxial est présentée sur

la �gure 162b.

Les résultats obtenus correspondent au tir n◦#71837 sur une cible plane de titane

de 8 µm d'épaisseur et de 4 mm de diamètre (�gure 163). L'axe de mesure du DMX

était normal à la face arrière de la feuille. Les résultats sont présentés sur la �gure 164. La

�gure 164a présente le pro�l du signal expérimental mesuré sur la voie à miroir multicouche

apériodique et sur la �gure 164b est représentée la loi de puissance rayonnée entre 4 et

6 keV déduite du signal mesuré.

L'incertitude sur ces résultats est estimée à partir des sources d'incertitudes principales

suivantes :

� l'incertitude sur la métrologie des composants, qui est estimée à ± 16,6 % (incerti-

tude d'étalonnage du �ltre, miroir et détecteur),

� l'incertitude sur le réglage angulaire du miroir MP13091. On estime que le réglage de

l'angle de rasance du miroir est e�ectué sur le banc d'alignement avec une précision

de ± 0,01◦. De plus, se rajoute à cela l'incertitude liée au positionnement mécanique

de la voie dans le diagnostic DMX-OMEGA, estimée à ± 0,02◦. Ainsi, l'incertitude

globale de ± 0,03◦ sur l'angle de rasance conduit à une incertitude de ± 5 % sur la

fonction de transfert (FT) de la voie de mesure,

� l'incertitude liée à la représentation de la FT par une fonction créneau parfaite.

L'erreur � rms � dans la bande passante est estimée à ± 11,3 % (tableau 5.5).

Maintenant, si l'on prend une loi de propagation quadratique, on obtient une incertitude

globale de ± 20,7 % (barres d'erreurs de la �gure 164b).
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(a)

(b)

Figure 161 � Mesures expérimentales des composants de la voie miroir 4 � 6 keV (miroir

MP13091) utilisés lors de la campagne � Source X � : (a) Transmission expérimentale du �ltre

de fer de 10 µm et (b) sensibilité spectrale du détecteur coaxial.
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(a) (b)

Figure 162 � (a) Mesure expérimentale de la ré�ectivité réalisée à SOLEIL (étoiles bleues)

du miroir MP13091 à l'angle θ = 1,27◦ comparée avec la ré�ectivité calculée avec la formule

� nomin3 � (ligne rouge) et (b) la réponse totale (FT) de la voie 4 � 6 keV obtenue (ligne bleue)

comparée avec le gabarit (ligne noire).

Figure 163 � Dimensions de la cible de titane correspondant au tir n◦#71837.
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Figure 165 � Répartition spectrale des voies de mesure DMX dédiées à l'étude de l'émission des

raies K-shell du titane (spectre en face arrière).

spectrale rayonnée dans une voie de mesure i est égale en première approximation à :

Pi(t) =
Ui(t)

R.Ωi.Sensi
(en W/eV/sr) (6.25)

avec :

� Ui(t), le signal mesuré sur la voie i,

� R, l'impédance de charge (50 Ω),

� Ωi, l'angle solide de détection pour la voie de mesure i (en sr),

� Sensi, la sensibilité moyenne de la voie i (en A.eV/W).

Cela nous permet d'estimer le spectre d'émission � à l'ordre 0 �, mais la méthode de

traitement des données ne permet pas de résoudre précisément les raies d'émission du

titane. Pour a�ner l'analyse, deux méthodes ont été mises au point par Bruno Villette

a�n de restituer la loi de puissance rayonnée dans la bande d'énergie 4 � 6 keV. Ces deux

méthodes sont :

� une méthode de � croissance de raies �,

� une méthode itérative.

6.5.1 Traitement par méthode de croissance de raies

Le traitement de cette méthode consiste à faire croître successivement les di�érentes

raies, à chaque instant t (le pas en temps), de telle façon à restituer au mieux les signaux

mesurés Ui(t) des 3 voies de mesure concernées (voies avec �ltres de titane, de vanadium
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(a) (b)

Figure 166 � Comparaison entre (a) les prévisions de mesure (en rouge : spectre théorique de

titane en face arrière ; en noir : le spectre DMX calculé) et (b) le spectre expérimental � à l'ordre

0 �.

Figure 167 � Spectre initial de titane sans les raies avec fond continu (à t = 1,57 ns, qui

correspond au maximum d'émission spectrale), obtenu par interpolation logarithmique.
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(a)

(b)

(c)

Figure 168 � Résultats des signaux mesurés (cercles rouges), calculés avec (lignes bleues) et

sans raies (lignes vertes) pour (a) la voie 14, (b) la voie 15 et (c) la voie 16.
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P (E, t)raies, présenté sur la �gure 169.

Figure 169 � Spectre �nal de titane avec les raies sur fond continu (à t = 1,57 ns, qui correspond

au maximum d'émission spectrale).

Pour obtenir la mesure de la puissance rayonnée dans la bande spectrale 4 � 6 keV, il

su�t de calculer P4−6keV (t) telle que :

P4−6keV (t) =

∫ 6 keV

4 keV

P (E, t)raies.dE (6.26)

La loi de puissance obtenue est présentée sur la �gure 170. L'incertitude sur ce résultat

dépend de l'incertitude sur la métrologie des di�érents composants qui amène à une

incertitude sur l'émissivité spectrale, restituée dans chaque bande de mesure, estimée

à ± 17 %. Il faut ajouter à cela l'incertitude sur la reconstruction du spectre de raies que

l'on peut estimer à ± 10 %. Si l'on utilise à nouveau une loi de propagation quadratique,

cela nous donne une incertitude globale sur la puissance rayonnée de ± 20 % (barres

d'erreurs de la �gure 170).
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Figure 170 � Loi de puissance rayonnée dans la bande spectrale 4 � 6 keV à partir de la méthode

de croissance de raies.

6.5.2 Traitement par méthode itérative

Cette méthode nécessite comme donnée d'entrée soit un spectre détaillé, soit un spectre

théorique issu de simulation. Dans notre cas, on utilisera le spectre théorique P (E, t)th

fourni par L. Jacquet (CEA). Le traitement consiste à déformer le spectre donné par

itérations successives, pour chaque pas en temps, de telle façon à restituer l'ensemble des

données expérimentales. Ainsi, on calcule les tensions U0
i (t) :

U0
i (t) = R.Ωi.

∫ ∞
0

P (E, t)th.FTi(E).dE (6.27)

avec :

� Ωi, l'angle solide de détection pour la voie de mesure i (en sr),

� FTi, la fonction de transfert de la voie de mesure i (en A/W),

� P (E, t)th, le spectre théorique fourni (en W/eV/sr).

Ensuite, on calcule la correction C0
i (t) à e�ectuer entre le signal mesuré Ui(t)mesure et le

signal calculé U0
i (t) :

C0
i (t) =

Ui(t)mesure − U0
i (t)

Ui(t)mesure
(6.28)

La fonction de correction FC(E, t) est dé�nie comme suit :

FC(E, t) = interpolation(C0
i (t), E) (6.29)
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On calcule alors l'émissivité spectrale corrigée P 1(E, t) :

P 1(E, t) = P (E, t)th × FC(E, t) (6.30)

Ainsi, le nouveau signal estimé à partir de P 1(E, t) est :

U1
i (t) = R.Ωi.

∫ ∞
0

P 1(E, t).FTi(E).dE (6.31)

On calcule à nouveau la correction C1
i (t) :

C1
i (t) =

Ui(t)mesure − U1
i (t)

Ui(t)mesure
(6.32)

Si C1
i (t) < critère d'arrêt alors on considère P 1(E, t) comme étant une bonne estimation

du spectre d'émission du plasma. Sinon, on continue le calcul comme précédemment. Le

critère d'arrêt est soit un nombre donné d'itérations �xé au départ, soit l'erreur maximale

autorisée de reconstruction des données expérimentales.

Le spectre de titane théorique P (E, t)th qui sert de base de calcul et le spectre �nal après

itération P (E, t)iteration sont présentés sur la �gure 171.

Pour obtenir la mesure de la puissance rayonnée dans la bande spectrale 4 � 6 keV, il

su�t de calculer P4−6keV (t) telle que :

P4−6keV (t) =

∫ 6 keV

4 keV

P (E, t)iteration.dE (6.33)

La loi de puissance obtenue est présentée sur la �gure 172. À nouveau, l'incertitude globale

sur la puissance rayonnée est estimée à ± 20 % (barres d'erreurs de la �gure 172).

6.5.3 Comparaison de la puissance mesurée avec les 3 méthodes

Après avoir estimé la mesure de la puissance rayonnée dans la bande spectrale 4

� 6 keV suivant les trois méthodes décrites précédemment, on peut donc comparer les

résultats obtenus. Sur la �gure 173 est représentée la loi de puissance rayonnée avec

la voie miroir (ligne bleue), par la méthode de croissance de raies (ligne rouge) et par

la méthode itérative (ligne verte). On s'aperçoit que les puissances rayonnées obtenues

suivant les deux méthodes (raies et itérative) sont quasiment confondues. La puissance

rayonnée en utilisant la voie miroir est comprise dans les barres d'incertitudes des deux

autres méthodes et la di�érence maximale est inférieure à 10 %.

Ces résultats permettent de valider la nouvelle voie miroir à réponse plate de la gamme

spectrale 4 � 6 keV. Ce type de voie de mesure permet un calcul plus direct de la loi de

puissance 4 � 6 keV et ne nécessite qu'une seule voie de mesure. À terme, cette voie pourra
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(a)

(b)

Figure 171 � Spectres de titane de la méthode itérative : (a) spectre théorique de simulation de

départ et (b) spectre �nal obtenu par la méthode itérative.
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Figure 172 � Loi de puissance rayonnée dans la bande spectrale 4 � 6 keV à partir de la méthode

itérative.

Figure 173 � Emission X multi-keV pour Ti restituée à partir des voies de mesure large bande

de DMX : la voie miroir (ligne bleue), par la méthode de croissance de raies (ligne rouge) et par

la méthode itérative (ligne verte).
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se substituer aux 3 voies utilisées pour obtenir le même type de mesure et ainsi libérer

des voies de mesure pour échantillonner plus précisément d'autres bandes spectrales.

Pour conclure sur l'ensemble des mesures présentées dans ce chapitre, nous pouvons

dire que ces premières expériences ont permis de valider l'utilisation des miroirs multi-

couches apériodiques dans les voies de mesure du spectromètre DMX. Les mesures ob-

tenues avec les voies de mesure miroir et titane sont, dans la plupart des cas, en bon

accord.



Chapitre 7

Conclusion

Les miroirs multicouches non-périodiques (appelés aussi � apériodiques �), c'est-à-dire

composés de couches d'épaisseurs di�érentes, permettent d'élargir la bande spectrale de

travail en comparaison des miroirs multicouches périodiques. Dans le cadre de cette thèse,

nous souhaitions développer des voies de mesure complémentaires aux voies de mesure

utilisées dans un spectromètre X large bande étalonné en absolu et résolu en temps, appelé

Diagnostic de Mesure du rayonnement X (DMX). L'idée était d'avoir une redondance

voire d'améliorer la précision de la mesure de la puissance rayonnée par un plasma créé

par laser, en utilisant des voies de mesure avec miroir multicouche apériodique. La mesure

de la puissance est obtenue par les di�érentes voies de mesure du spectromètre DMX.

Notre première étude a été consacrée au développement d'une voie de mesure com-

plémentaire à la voie utilisée (voie titane 4 µm) dans la gamme spectrale 2 � 4 keV.

La nouvelle voie de mesure devait posséder une réponse spectrale plate dans le domaine

de travail (2 � 4 keV) et être nulle ailleurs. Elle est composée d'un �ltre de mylar de

33 µm (épaisseur théorique a�n d'obtenir la transmission souhaitée), d'un détecteur co-

axial et d'un miroir multicouche apériodique. Le choix des matériaux chrome (Cr) et

scandium (Sc), ainsi que la réalisation d'un premier miroir multicouche apériodique, ont

été e�ectués antérieurement à mon début de thèse. Ce miroir fonctionnait à un angle

de rasance θ = 1,5◦. Mon travail a été de développer et caractériser un nouveau miroir

multicouche apériodique fonctionnant à un nouvel angle de travail mieux approprié, θ =

1,9◦. Ce nouvel angle permet de repousser la ré�exion totale à 1,5 keV au lieu de 1,8 keV.

L'intérêt est de supprimer un signal parasite présent à basse énergie sur la réponse de la

voie de mesure. Cela a nécessité des nouvelles spéci�cations. A�n d'atteindre les objectifs

de départ, les spéci�cations sur le pouvoir ré�ecteur ont été revues à la baisse, à savoir

un pro�l de ré�ectivité particulier et large bande (bande passante 2 � 4 keV). Le miroir

�nal est composé de 115 couches en Cr/Sc d'épaisseurs variant entre 0,60 et 7,30 nm et
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d'une couche de protection en silice en surface d'épaisseur 3 nm.

A�n de déposer avec le maximum de précision le revêtement du miroir apériodique,

nous avons présenté une méthode originale pour caractériser les couches nanométriques

et subnanométriques. Cette méthode consiste à insérer la couche �ne à étalonner entre

deux multicouches périodiques. Nous avons appelé ces structures : multicouches de type

� Fabry-Pérot �. Nous avons optimisé par simulation ce type de structures. Ces simulations

ont montré que les spectres de ré�ectivité sont plus sensibles à une variation d'épaisseur

subnanométrique avec de telles structures qu'avec les revêtements multicouches standards.

Une multicouche périodique en Cr/Sc et quatre multicouches de type � Fabry-Pérot �

(deux pour étalonner le Cr et deux autres pour étalonner le Sc) ont été déposées par pul-

vérisation cathodique magnétron. Ces échantillons ont été caractérisés à 8,048 keV, avec

le goniomètre à rayons X rasants (GRX) du Laboratoire Charles Fabry de l'Institut d'Op-

tique, dans le but de fournir une démonstration expérimentale de la méthode d'étalonnage.

Les e�ets d'interface ont été pris en compte par l'analyse de la multicouche périodique.

Une précision d'environ ± 0,1 nm a été obtenue sur les épaisseurs �nes de Sc et Cr par

l'ajustement des spectres de ré�ectivités des miroirs Fabry-Pérot. Ces résultats furent

con�rmés par des mesures à 3 keV sur synchrotron. La méthode d'étalonnage permet un

meilleur contrôle des couches d'épaisseurs nanométriques et subnanométriques. Cela peut

s'avérer également très utile pour le développement de revêtements multicouches pério-

diques et apériodiques pour d'autres applications dans le domaine des rayons X. On peut

s'attendre à obtenir une amélioration de la ré�ectivité dans le domaine des rayons X durs.

Cette méthode n'étant pas spéci�que à l'étalonnage des couches nanométriques en Cr et

Sc, elle peut aussi être utilisée avec d'autres matériaux.

Suite à l'étalonnage, le revêtement a été déposé sur un substrat de silice superpoli dont

les dimensions sont 80 × 25 × 10 mm3. La ré�ectivité du miroir a été mesurée en énergie à

l'angle de travail θ = 1,9◦ entre 1,75 keV et 10 keV sur synchrotron. Le résultat est plutôt

satisfaisant puisque, dans la bande passante, on respecte bien le pro�l de la ré�ectivité

calculé du revêtement, même s'il y a des oscillations entre 3,3 keV et 4,0 keV. La réponse

totale de la voie de mesure est encore plus satisfaisante puisque la bosse parasite, présente

précédemment aux basses énergies, a disparu.

Nous avons ensuite développé, suivant le même principe que pour la gamme spectrale

2 � 4 keV, une nouvelle voie de mesure miroir pour la gamme spectrale 4 � 6 keV. Cette

nouvelle voie de mesure est composée d'un �ltre de fer de 10 µm, d'un détecteur coaxial

et d'un miroir multicouche apériodique. Nous avons dé�ni les matériaux à utiliser pour le

revêtement du miroir par le calcul des coe�cients de Fresnel en éliminant les matériaux

présentant au moins un seuil d'absorption dans la bande utile 4 � 6 keV. Nous avons ainsi

opté pour le couple nickel (Ni) / carbure de silicium (SiC) et avons développé des miroirs

multicouches périodiques en Ni/SiC. La caractérisation des miroirs sur GRX à 8,048 keV



Chapitre 7. Conclusion 187

et des mesures de ré�ectométrie à 3 keV et 5 keV sur synchrotron ont mis en évidence

une interdi�usion signi�cative entre les couches des matériaux Ni et SiC. En outre, nous

avons démontré que les mesures de ré�ectivité peuvent être ajustées en utilisant un modèle

simple du type Ni5Si2. Suite à cela, nous avons développé un miroir multicouche apério-

dique en utilisant le modèle présenté. Il était composé de 80 couches avec des épaisseurs

comprises entre 2,00 et 4,15 nm. Ce miroir a été conçu pour être utilisé à un angle de

rasance θ = 1,3◦. Un mauvais accord entre la ré�ectivité mesurée et celle calculée selon

la formule de l'empilement nous a poussé à étudier d'autres empilements en Ni/SiC en

ajoutant des couches de tungstène (W) de 0,6 nm d'épaisseur à chaque interface. Les

résultats de caractérisation ont montré que ces couches de W réduisent signi�cativement

l'interdi�usion entre le Ni et le SiC et permettent d'atteindre une meilleure précision sur

les épaisseurs des couches. Suite à cette nouvelle étude, nous avons alors optimisé une

nouvelle formule de revêtement apériodique en Ni/W/SiC/W pour un angle de rasance

toujours égal à 1,3◦. Cet empilement est constitué de 82 couches de Ni/W/SiC/W (couches

de W de 0,6 nm incluses) d'épaisseurs variant entre 1,20 nm et 5,38 nm et d'une couche

de SiC optimisée à 6,78 nm d'épaisseur en surface. Cet empilement a été déposé sur un

échantillon témoin de silice de 25,4 mm de diamètre et 5 mm d'épaisseur. La mesure de

ré�ectivité en énergie s'est avérée être en très bon accord avec la ré�ectivité calculée de la

formule optimisée. Cela démontre qu'en ajoutant des couches barrières en W, nous avons

atteint une très bonne précision sur les épaisseurs des couches. Le revêtement a ensuite

été déposé sur un substrat de silice superpoli dont les dimensions sont 90 × 25 × 10 mm3.

La ré�ectivité du miroir a été mesurée sur synchrotron en fonction de l'énergie à son angle

de travail, le résultat étant très proche du miroir témoin.

Les deux miroirs multicouches apériodiques présentés dans ce manuscrit ont été insérés

dans les deux voies de mesure du spectromètre DMX qui leurs étaient dédiées. Ils ont été

utilisés durant des campagnes d'expérience laser-plasma sur l'installation laser OMEGA

à Rochester (États-Unis). Les deux nouvelles voies de mesure ont permis de mesurer la

puissance rayonnée dans les deux bandes spectrales 2 � 4 keV (étude de plasmas d'or) et

4 � 6 keV (étude de plasmas de titane). Concernant la bande 2 � 4 keV, la voie de mesure

utilisant le miroir multicouche apériodique nous a permis de diminuer considérablement

la prise en compte de l'énergie hors de la bande passante. On passe de 65,7 % à 93,9 % de

signal utile mesuré dans la zone de travail, soit un accroissement de 28,2 %, soit encore

une division par un facteur 5,6 du signal parasite. De plus, avec ce type de voie de mesure,

la détermination de la puissance rayonnée dans la bande 2 � 4 keV est directe. Concernant

la bande 4 � 6 keV, la loi de puissance rayonnée dans cette bande d'énergie déterminée

avec la voie de mesure miroir est en bon accord avec celle obtenue avec les trois voies de

mesure habituelles sans miroir. L'intérêt d'une telle voie est encore plus sensible à nos

yeux puisque qu'avec ce type de voie de mesure, à nouveau la détermination de la loi de
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puissance 4 � 6 keV est directe mais surtout cela ne nécessite qu'une seule voie de mesure

au lieu de trois.

Pour conclure, l'utilisation des miroirs multicouches apériodiques dans les voies de

mesure du spectromètre DMX a apporté un gain de temps en terme de calcul et de

dépouillement des �chiers de mesure des di�érentes campagnes d'expérience. Les résultats,

quasiment équivalents avec les voies de mesure classiques, permettent de valider leur

utilisation pour les déterminations des lois de puissance. Il y a aussi un réel intérêt à

appliquer ce type de voie de mesure pour d'autres gammes d'énergie : 50 eV � 2 keV

ou encore 6 � 8 keV. D'ailleurs, il pourrait être intéressant de regarder la ré�ectivité du

miroir, utilisé pour la bande spectrale 4 � 6 keV, à un angle plus rasant a�n de regarder

s'il ne peut pas être utilisé pour la gamme d'énergie 6 � 8 keV. En e�et, cela serait très

intéressant pour regarder la puissance rayonnée dans le cas d'un plasma de vanadium.

Ce travail de thèse a montré la possibilité de réaliser des voies de mesure avec des

fonctions de transfert modulables : par exemple bornées spectralement et constantes. Cette

idée pourrait être appliquée aux diagnostics imageurs X en général. Par exemple, avec des

sources de radiographie de plasmas, il peut être intéressant de sélectionner précisément la

bande spectrale ∆E qui est typiquement comprise entre 100 eV et 500 eV à des énergies

de photons E centrées entre 1 keV et 10 keV (sources de type : Ti, V, Fe, Ni, Cu ou

encore Zn). Il peut donc y avoir un intérêt à utiliser des miroirs non classiques du type

multicouches apériodiques. Le fait de pouvoir borner la fonction de transfert améliore le

contraste de l'image et le fait de l'avoir constante simpli�e les calculs (évite des calculs

de type déconvolution).



Annexes

7.1 Détermination des incertitudes de mesure du pou-

voir ré�ecteur

La norme utilisée ici est la norme AFNOR, NF ENV 13005 d'août 1999 [132], qui

est un guide pour l'expression des incertitudes des mesures. Citons aussi la norme NF

X07-001 de décembre 1994, qui dé�nit le vocabulaire à employer.

Vocabulaire :

� R : mesurande, grandeur à mesurer.

� r : mesure de la grandeur R.

� u(R) : incertitude type.

� uc(R) : incertitude type composée.

� U(R) : incertitude élargie.

�
U(R)

r
: incertitude relative.

L'opérateur doit chercher et évaluer les sources d'erreurs. Pour rappel, la ré�ectivité est

donnée par le rapport :

R =
id1 − ib
id0 − ib

(7.1)

avec :

� id1 : intensité mesurée par la diode, du faisceau ré�échi par le miroir ;

� id0 : intensité mesurée par la diode, du faisceau direct ;

� ib : intensité mesurée par la diode, du bruit de fond.

En prenant une composition quadratique des incertitudes, on a :

∆(id1 − ib) =

√
∆(id1)2 + ∆(ib)

2 (7.2)

de même :

∆(id0 − ib) =

√
∆(id0)2 + ∆(ib)

2 (7.3)



Δ(id1) Δ(id0) Δ(ib)

2θ

θ

θ ◦

◦

◦

◦

± μm

d d =
0, 025

sin(θ)
θ ◦ θ

d =
0, 025

sin(1◦)
= 1, 43 mm



± Δ(id1)

id1
=

0, 5.10−9

12.10−9

± id1

Δ(id0) = Δ(ib) = ± id0 ib

Δ(id1)

id1
=

√
(0, 010)2 + (0, 010)2 + (0, 042)2 =

√
0, 001964 ⇒ Δ(id1)

id1
= 4, 4 %

± id1

Δi = ±
i

i

i−Δi, i+Δi u(i) = Δ(i)

R R = c.Xp1
1 .Xp2

2 ...XpN
N

pi
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geables, la variance composée : u2
c(r) =

∑N
i=1

( ∂f
∂xi

)2

.u2(xi), peut être exprimée sous la

forme :
[uc(r)

r

]2

=
∑N

i=1

[pi.u(xi)

xi

]2

. C'est une forme analogue à l'équation précédente,

mais avec la variance composée u2
c(r) exprimée sous la forme d'une variance composée

relative
[uc(r)

r

]2

et avec la variance estimée u2(xi) associée à chaque estimation d'entrée

exprimée sous la forme d'une variance relative estimée
[u(xi)

xi

]2

.

L'incertitude calculée est donc la racine de la variance composée relative, qui correspond

à l'incertitude-type composée relative
uc(r)

|r|
.

Comme les variables id1 et id0 sont non corrélées :

[uc(r)
r

]2

=
[u(id1 − ib)
id1 − ib

]2

+
[u(id0 − ib)
id0 − ib

]2

(7.6)

⇒ u2
c(r) =

[(∆(id1 − ib)
id1 − ib

)2

+
(∆(id0 − ib)

id0 − ib

)2]
.r2 (7.7)

⇒ u2
c(r) =

[∆(id1)2 + ∆(ib)
2

(id1 − ib)2
+

∆(id0)2 + ∆(ib)
2

(id0 − ib)2

]
.r2 (7.8)

⇒ uc(r) =

√
∆(id1)2 + ∆(ib)

2

(id1 − ib)2
+

∆(id0)2 + ∆(ib)
2

(id0 − ib)2
.r (7.9)

(7.10)

Bien que uc(r) puisse être utilisée dans les calculs, on présente généralement l'incerti-

tude �nale sous la forme d'une incertitude élargie U(R). Elle s'obtient en multipliant

l'incertitude-type composée uc(r) par un facteur d'élargissement k (choisi selon le niveau

de con�ance souhaité) : U(R) = k.uc(r).

� pour k = 1, le niveau de con�ance du résultat est de 68,27 %.

� pour k = 2, le niveau de con�ance du résultat est de 95,45 %.

� pour k = 3, le niveau de con�ance du résultat est de 99,73 %.

Par convention, dans le milieu scienti�que, on choisit souvent k = 2. Donc :

U(R) = 2.r.

√
∆(id1)2 + ∆(ib)

2

(id1 − ib)2
+

∆(id0)2 + ∆(ib)
2

(id0 − ib)2
(7.11)

Pour exemple, voici les incertitudes relatives
U(R)

r
du miroir A (MP12035) à quelques

angles caractéristiques :

� à θ = 1◦ :
U(R)

r
= 8,8 %,

� à θ = 2◦ :
U(R)

r
= 9,1 %,
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� à θ = 5◦ :
U(R)

r
= 16,5 %,

� à θ = 8◦ :
U(R)

r
= 285,0 % (très grand mais la mesure est dans le bruit de fond !).

Pour conclure, il est nécessaire de préciser que l'évaluation de l'incertitude n'est jamais

une tâche de routine, elle dépend de la connaissance détaillée de la nature du mesurande

et du mesurage. Cette étude met en évidence l'importance de la phase d'alignement du

miroir, puisque c'est l'incertitude prépondérante dans nos mesures.
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7.2 Méthode statistique appliquée à l'analyse des don-

nées de spectrométrie

Cette annexe est extraite des travaux e�ectués par Bruno Villette (CEA/DIF) sur les

calculs d'incertitudes des mesures obtenues avec le spectromètre DMX.

Dans le cas du diagnostic de spectrométrie large bande DMX, la grandeur physique

recherchée, P (E, t), résulte de la fusion de plusieurs résultats de mesures élémentaires.

Chacune de ces mesures élémentaires est elle-même le résultat de la convolution d'une

quantité physique par les di�érentes fonctions de transfert caractérisant la chaîne de me-

sure ayant produit le résultat. Dans ce système complexe l'estimation du mesurande global

P (E, t) et de son incertitude associée sont di�cilement accessibles par des méthodes de

calcul analytique. La méthode utilisée étudie le problème suivant une étude statistique

qui utilise un algorithme de type Monte-Carlo pour propager les incertitudes.

Tous les composants entrant dans une chaîne de mesure du spectromètre DMX sont

caractérisés en laboratoire au moyen de sources X spéci�ques et de détecteurs étalons

secondaires.

7.2.1 Propagation des incertitudes par simulations de Monte-

Carlo

L'estimation de l'incertitude sur l'émissivité spectrale peut être calculée par une mé-

thode statistique de type Monte-Carlo qui se base sur la propagation des incertitudes.

Chacune des variables est dé�nie par une loi de distribution normale centrée sur la va-

leur d'étalonnage, et caractérisée par une largeur à ± 2σ égale à l'incertitude sur cet

étalonnage. Le système est multivariable et comprend plus de 70 variables à gérer.

Avec la méthode de simulations de Monte-Carlo, on réalise m traitements successifs

à partir du même jeu de données expérimentales. À chaque pas, chaque variable (trans-

mission de �ltre, ré�ectivité de miroir, sensibilité de détecteur, coe�cient de recalage

temporel) est tirée aléatoirement suivant leur loi de distribution respective. Chaque va-

leur d'une variable n'est accessible qu'une seule fois au cours des m traitements. Cette

technique permet de propager l'ensemble des incertitudes tout au long du traitement et

ainsi de chi�rer l'incertitude �nale sur la mesure de l'émissivité spectrale du plasma et des

mesures dérivées comme la loi de puissance rayonnée dans une bande spectrale donnée,

ou la loi de température radiative.

Exemple : Estimation de l'incertitude sur la mesure de la loi de puissance dans la

gamme spectrale 0 � 2 keV.
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La puissance rayonnée dans la gamme spectrale 0 � 2 keV se calcule comme suit :

P0−2 keV (t) =

∫ 2 keV

0

P (E, t).dE (7.12)

Pour reconstruire le spectre P (E, t) (cf. paragraphe 6.2), on mesure la puissance spectrale

dans chaque bande ∆Ei telle que :

P (∆Ei, t) =
Ui(t)

R.Ωi.
∫

∆Ei
Si(E).dE

=
Ui(t)

R.Ωi.Smoyi
(7.13)

On doit donc estimer la sensibilité moyenne Smoyi d'une voie de mesure i qui se calcule

comme suit :

Smoyi =

∫
∆Ei

Si(E).dE (7.14)

L'incertitude sur Smoy est la somme quadratique des variances telle que :

u(Smoy) =
√
u1

2 + u2
2 + u3

2 + u4
2 (7.15)

avec ui les incertitudes estimées des di�érents composants.

Les incertitudes types des composants sont présentées ci-dessous :

� incertitude sur la transmission de �ltre : ± 5 % à ± 2σ,

� incertitude sur la ré�ectivité de miroir : ± 5 % à ± 2σ,

� incertitude sur la sensibilité du détecteur : ± 15 % à ± 2σ,

À partir de cela, on peut e�ectuer le nombre de tirages m, qui est généralement �xé à

2000 tirages. Un exemple de la procédure e�ectuée est présentée sur la �gure 175.
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Figure 175 � Procédure de propagation des incertitudes par un algorithme de type Monte-Carlo.

Ici le nombre de tirages est �xé à m = 2000.
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Résumé :
Dans le cadre de ses recherches menées sur la fusion par con�nement inertiel, le Commissariat

à l'énergie atomique et aux énergies alternatives met en ÷uvre un spectromètre X large

bande étalonné en absolu et résolu en temps, appelé Diagnostic de Mesure du rayonnement

X. Ce diagnostic, composé de 20 voies de mesure, permet de mesurer l'émissivité spectrale

d'un plasma créé par laser entre 50 eV et 20 keV. Nous avons développé des voies de mesure

complémentaires aux voies existantes, a�n d'obtenir une redondance et une amélioration de

la précision de la mesure. Le principe de ces nouvelles voies de mesure repose sur un concept

original permettant d'obtenir des fonctions de transfert spectrales bornées et constantes. Deux

voies ont été développées pour les gammes spectrales 2 � 4 keV et 4 � 6 keV, utilisant des miroirs

multicouches apériodiques réalisés au Laboratoire Charles Fabry en Cr/Sc et Ni/W/SiC/W,

respectivement. Ces miroirs ont ensuite été caractérisés sur synchrotrons puis intégrés dans

le spectromètre. Les nouvelles voies ont été utilisées durant des campagnes d'expériences

laser-plasma sur l'installation laser OMEGA à Rochester (États-Unis). Elles ont permis de

déterminer la puissance rayonnée directement avec une seule voie de mesure par bande spectrale

et avec une meilleure précision qu'avec celles utilisées habituellement.

Mots clés : spectromètre X large bande, rayonnement X, émissivité spectrale, miroir

multicouche apériodique, synchrotron.

Abstract :
Within the framework of the research on inertial con�nement fusion, the � Commissariat à

l'énergie atomique et aux énergies alternatives � has studied and implemented an absolute

calibrated time-resolved broadband soft X-ray spectrometer, called � Diagnostic de Mesure du

rayonnement X �. This diagnostic, composed of 20 measurement channels, measures the emitted

radiant power from a laser created plasma in the range from 50 eV to 20 keV. We have developed

additional measurement channels to obtain redundancy and an improvement in measurement

accuracy. The principle of these new channels is based on an original concept to obtain spectral

bounded �at-responses. Two channels have been developed for the 2 � 4 keV and 4 � 6 keV

spectral ranges, using aperiodic multilayer mirrors made at the � Laboratoire Charles Fabry �

with Cr/Sc and Ni/W/SiC/W layers respectively. These mirrors were characterized at synchro-

tron radiation facilities and integrated into the spectrometer. The two new channels were used

during laser-plasma experimental campaigns at the OMEGA laser facility in Rochester (USA).

This allowed us to determine directly the radiant power with only one measurement within

a certain spectral band, and with a better precision when compared with using standard channels.

Keywords : broadband X-ray spectrometer, X-rays, radiant power, aperiodic multilayer

mirror, synchrotron radiation.
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